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Pos: 1 /TD/Einleitung/Überschrift - Einleitung 1 @ 0\mod_1167823212238_55.docx @ 5140 @ 1 @ 1 
 

1 Introduction 
Pos: 2 /TD/Einleitung/Controller B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320 @ 0\mod_1168855773334_55.docx @ 6114 @  @ 1 
 

Cher client, 

 

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'un produit de qualité de la Nabertherm GmbH. 

Vous avez acheté un programmateur parfaitement adapté à vos conditions de fabrication et 
de production et duquel vous pouvez être fier. 

Ce produit se distingue par 

 une commande simple 

 un afficheur LCD 

 une construction robuste 

 sa proximité à la machine 

 en option doté d'une interface de données RS 422 

 

Votre équipe Nabertherm 
 

 

 
 

 
Remarque 

Ces documents ne sont destinés qu'à l'acheteur de nos produits et ne doivent être ni 
dupliqués ni communiqués ou remis à des tiers sans accord écrit. 

(Loi sur le droit d'auteur et les droits de protection apparentés, loi sur le droit d'auteur 
09.09.1965) 

Droits de protection 

Tous les droits sur les dessins et autres documents sont la propriété de la Nabertherm 
GmbH qui dispose de tout pouvoir d'en disposer, même en cas de dépôts de brevets. 

 
Pos: 3 /TD/Service-Typenschild/Zusatzschild „Intertek-ETL Logo“ @ 26\mod_1341914042492_55.docx @ 169231 @  @ 1 
 
 

 

 
Pos: 4 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
 
  

3076970

Conforms to ANSI/UL STD 61010-1

Certified to CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
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Pos: 5 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Überschrift - Gewährleistung und Haftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_55.docx @ 5131 @ 2 @ 1 
 

1.1 Garantie et responsabilité 
Pos: 6 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanlagen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_55.docx @ 1570 @  @ 1 
 

§ 

La garantie et la responsabilité sont régies par les conditions de garantie Nabertherm 
et les prestations de garantie stipulées dans des contrats particuliers. Ce qui suit est en 
outre valable : 

Les droits à la garantie et les actions en responsabilité en cas de dommages corporels et 
matériels sont exclus s'ils sont la conséquence des causes suivantes : 

 Toute personne ayant la charge de la commande, du montage, de la maintenance ou de 
la réparation de l'installation doit avoir lu et compris le manuel d'utilisation. Le 
fabricant ne répond d'aucun dommage consécutif à la non observation du manuel 
d'utilisation. 

 

 Utilisation non conforme de l'installation 

 

 Montage, mise en service, commande et maintenance incorrects de l'installation 

 

 Exploitation de l'installation alors que des dispositifs de sécurité sont défectueux ou 
que des dispositifs de sécurité et de protection ne sont pas montés réglementairement 
ou ne fonctionnent pas 

 

 Non observation des consignes du manuel d'utilisation concernant le transport, le 
stockage, le montage, la mise en service, le fonctionnement, la maintenance de 
l'installation 

 

 Modifications arbitraires de type constructif de l'installation 

 

 Modification arbitraire des paramètres de service 

 

 Modifications arbitraires de paramétrages et de réglages ainsi que modifications de 
programme 

 

 Les pièces originales et les accessoires sont spécialement conçus pour les installations 
de four Nabertherm. N'utiliser que des pièces originales Nabertherm quand des 
composants doivent être échangés. Dans le cas contraire, la garantie devient caduque. 
Nabertherm exclue toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation de 
pièces non originales. 

 

 Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et cas de force majeure. 

 
Pos: 7 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
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Pos: 8 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Überschrift - Allgemeines @ 0\mod_1168857771977_55.docx @ 6177
 

1.2 Gén
Pos: 9 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Allgemeines @ 0\mod_1168875225840_55.docx @ 6382 @  @ 1 
 

Pos: 10 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Sicherheit @ 0\mod_11690237
 

1.3 Séc

Pos: 11 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_55.docx @ 6553 @ 1 @ 1 
Exploitation 

2 Explo
Pos: 12 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Netzschalter/Steu
 

2.1 Inte
Pos: 13 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Netzschalter/Steuerstromschal
 

 

Pos: 14 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
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Pos: 15 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_55.docx @ 6531 @ 2 @ 1 
 

2.2 Mise en marche du programmateur/four 
Pos: 16 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller einschalten (alle Controller V 04:04) @ 18\mod_1313482096784_55.docx @ 127557 @  @ 1 
 

Mettre l'interrupteur principal sur « I ». Le programmateur indique d'abord le type de 
programmateur et le numéro de version à l'afficheur qui sert ensuite à l'affichage de la 
température. Le programmateur est opérationnel quand la température est affichée. 

 

Mise en marche du 
programmateur 

   

   

Afficheur  Numéro de version Affichage de la 
                                                         température 
 

Tous les réglages nécessaires à un fonctionnement parfait ont été fait à l'usine. 

Sur les B 130 et C 280, des programmes de chauffage pour les dégourdis et les cuissons de 
verni (se reporter au chapitre « Programmes préréglés B 130/C 280 ») sont déjà préréglés, 
les programmes de chauffage doivent être réglés en fonction du process ou de l'utilisateur 
sur les autres programmateurs. 

 

 
Remarque 

Quelques nouvelles fonctions dépendent du numéro de version. Éteignez le programmateur 
un court instant et rallumez-le afin de pouvoir lire le numéro de la version. 

 
Pos: 17 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller ausschalten @ 0\mod_1169109234337_55.docx @ 7192 @ 2 @ 1 
 

2.3 Mise hors circuit du programmateur/four 
Pos: 18 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller ausschalten (alle Controller) @ 0\mod_1169108582644_55.docx @ 7183 @  @ 1 
 

Fermer l'interrupteur principal en le mettant sur « O ». 
Pos: 19 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beenden Sie laufende Heizprogramme, bevor Sie den Ofen am Netzschalter ausschalten ... @ 1\mod_1176291125332_55.docx @ 12844 @  @ 1 
 

 Remarque 

Mettez fin aux programmes de chauffage en cours avant de fermer l'interrupteur principal 
du four car le programmateur générerait sinon un message d'erreur lors de sa remise sous 
tension. 
voir Dérangements/messages d'erreur 

 
Pos: 20 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Überschrift - Bedienfelder und Anzeige (Display) @ 0\mod_1168871157672_55.docx @ 6339 @ 1 @ 1 
 

3 Panneaux de commande et affichage 
Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B180 @ 5\mod_1209457499159_55.docx @ 36118 @  @ 1 
 

B 180 
 

 

Fig.  1 : Panneau de commande B 180 

123

5 6
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Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P330 @ 5\mod_1209456948677_55.docx @ 36102 @  @ 1 
 

P 330 
 

 

Fig.  2 : Panneau de commande P 330 
Pos: 23 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Legende B 180 und P 330 @ 7\mod_1233845191857_55.docx @ 49524 @  @ 1 
 

1 = Interrupteur principal 

2 = Bloc clavier 

3 = Programme diode lumineuse 

4 = - - - 

5 = Afficheur 

6 = Limiteur de température réglable (en option) 
 
Pos: 24 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P 300 und P 310 @ 7\mod_1233845695184_55.docx @ 49540 @  @ 1 
 

P 300/P 310 
 

 

Fig. 3 : Panneau de commande P 300/P 310 
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Pos: 25 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B130/B150C280 
 

B 150/B 13
 

Fig. 4 : Pann

 
Pos: 26 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/Überschrift - Display @
 

3.1 Affic
Pos: 27 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/B130/B150/B170/B18
 

Fig.  5 : Affi

 
Pos: 28 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/Überschrift - Ta
 

3.2 Bloc
Pos: 29 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B130/B150 und
 

B 130/B 15
 

Fig.  6 : Bloc
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Pos: 30 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/C280 und Legende @ 7\mod_1233843516307_55.docx @ 49484 @  @ 1 
 

C 280 
 

 

Fig.  7 : Bloc clavier C 280 

 
Pos: 31 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B180 und Legende @ 7\mod_1233850588652_55.docx @ 49610 @  @ 1 
 

B 180 
 

 

Fig.  8 : Bloc clavier B 180 

 
Pos: 32 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P300 und Legende @ 7\mod_1233846166420_55.docx @ 49556 @  @ 1 
 

P 300 
 

 

Fig.  9 : Bloc clavier P 300 
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Pos: 33 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P310 und Legende - HTC 01/15-Renishaw @ 7\mod_1233846249883_55.docx @ 49572 @  @ 1 
 

P 310 
 

 

Fig.  10 : Bloc clavier P 310 

 
Pos: 34 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P330 und Legende @ 7\mod_1233850309077_55.docx @ 49594 @  @ 1 
 

P 330 
 

 

Fig.  11 : Bloc clavier P 330 

 
Pos: 35 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Eigenschaften der Controller @ 0\mod_1168946054727_55.docx @ 6513 @ 1 @ 1 
 

4 Propriétés du programmateur 
Pos: 36 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Eigenschaften/Funktionen der Controller (alle Controller) @ 7\mod_1233915567692_55.docx @ 49664 @ 2 @ 1 
 

4.1 Fonctions 

                           Programmateur 

Fonction 

B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330 

Protection contre la 
surtempérature 1) 

√ √ √ √ √ √ √ 

Fonction relais supplémentaire - - - 2 2 4) 2 4) 2 4) 

Réglage manuel des circuits de 
chauffage 

- - - - - √ - 

Commande du moteur à air pulsé 2)  √ √ √ √ √ √ 

Temps d'attente √ √ √ √ √ √ √ 

1 = Sélection de programme 

2 = Pavé numérique 

3 = Fonctions supplémentaires 

4 = Défiler 

5 = Programme Démarrage/Arrêt 

6 = Menu Info 

7 = Saut de segment 

8 = Enregistrer 

9 = Circuit de chauffage 

1 = Sélection de programme 

2 = Pavé numérique 

3 = Fonctions supplémentaires 

4 = Défiler 

5 = Programme Démarrage/Arrêt 

6 = Menu Info 

7 = Saut de segment 

8 = Enregistrer 

9 = Pause 

10 = Heure 
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                           Programmateur 

Fonction 

B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330 

Nombre de programmes 2 1 1 9 9 9 9 

Nombre de segments 4 2 2 4 40 40 40 

Auto-optimisation √ √ √ √ √ √ √ 

Compteur de KW/h 3) √ √ √ √ √ √ √ 

Compteur d'heures de service √ √ √ √ √ √ √ 

Horloge fonctionnant en temps réel  - - - - - - √ 

Signal acoustique - - - - - - √ 5) 

Interface de données RS 422 Option Option Option Option Option Option Option 

Sortie de chauffage analogique - - - - - √ - 

Pavé numérique - - √ - √ √ √ 

 
Pos: 37 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/1) Mit Programmstart wird die höchste im Programm eingestellte Temperatur ermittelt ... @ 1\mod_1176292760467_55.docx @ 12856 @  @ 1 
 

1) La température la plus élevée réglée dans le programme est déterminée lors du lancement du programme. Si le four, 
durant le déroulement du programme, reste pendant plus de 3 minutes de 30 °C plus chaud que la température la plus 
élevée du programme, le programmateur éteint le chauffage et désactive le relais de sécurité, et un message d'erreur 
apparaît 
. 
Pos: 38 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/2) Voreingestellte Funktion bei Umluftöfen: Sobald ein Programm am ... @ 1\mod_1176292979087_55.docx @ 12866 @  @ 1 
 

2) Fonction préréglée sur les moteurs de circulation d'air : le moteur de circulation d'air démarre dès qu'un programme a 
été lancé sur le programmateur. Le moteur reste en fonction jusqu'à ce que le programme soit terminé ou interrompu et 
que la température à l'intérieur du four soit repassée au-dessous de 80 °C. La fonction supplémentaire 2 n'est plus 
disponible avec cette fonction.  
 
Pos: 39 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/3) Der kW/h Zähler berechnet über die Einschaltzeit der Heizung, den theoretisch ... @ 1\mod_1176293183301_55.docx @ 12877 @  @ 1 
 

3) Le compteurs de kW/h calcule le courant théorique consommé pour un programme de chauffage à la tension 
nominale grâce à la durée de fonctionnement du chauffage. Il est cependant possible qu'il y ait des divergences : en cas 
de  sous-tension, la consommation de courant indiquée est trop élevée, en cas de surtension trop faible. 

 
Pos: 40 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/4) Bei Öfen mit einem Luftumwälzmotor steht in der Regel nur eine Extra-Funktion zur Verfügung .. @ 4\mod_1200563059435_55.docx @ 30605 @  @ 1 
 

4) Une seule fonction supplémentaire est en général disponible sur les fours à moteur de circulation d'air (voir manuel 
d'utilisation du four). 
 
Pos: 41 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/5) Voreingestellte Funktion, dadurch keine 2. Extrafunktion @ 11\mod_1266324947085_55.docx @ 72359 @  @ 1 
 

5) Fonction préréglée, il n'y a donc pas de 2e fonction supplémentaire  
(voir le chapitre 7.7 « Programmation des fonctions supplémentaires ») 

 
Pos: 42 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Neue Funktionen der Nabertherm Controller @ 1\mod_1173192128446_55.docx @ 10424 @ 1 @ 1 
 

5 Nouvelles fonctions des  programmateurs Nabertherm 
Pos: 43 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmeingabe mit/ohne Gradient ab Controller Version 3.xx @ 5\mod_1210665723438_55.docx @ 36634 @ 2 @ 1 
 

5.1 Saisie d'un programme avec/sans gradient à partir du programmateur version 
3.xx 

À partir de du programmateur de version 3.xx, il est possible de saisir les rampes au choix 
sous forme de gradient (tel que 120 °C/h) ou de « temps et température cible » combinés. 

Éteignez le programmateur un court instant et rallumez-le afin de pouvoir lire le numéro de 
la version. 

Le mode de saisie peut être modifié dans les paramètres de configuration en fonction de 
l'application selon les définitions du process. Pour modifier le mode de saisie, voir 
« Configuration » 
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Le mode actif est reconnaissable comme suit lors de la saisie d'un programme dans un 
segment tel que « time 1 » : 

Dans la saisie « Temps et température cible », il n'est affiché que °C/°F ou Temps h comme 
unité de saisie. Lors de la saisie de gradient apparaît « C/°F et h simultanément comme 
unité à l'affichage. Le gradient maximal est de 6000 °C (chauffage rapide) 
 

Pos: 44 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Die Zeiteinheit für die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt ... @ 5\mod_1210666214044_55.docx @ 36656 @  @ 1 
 

 
Remarque 

L'unité de temps pour la saisie de gradient a un réglage fixe sur Heure (h) et ne peut être 
transformé en minutes. 
Exemple : 100 °C/h (212 °F/h) 

 

 
Pos: 45 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstartverhalten bei warmen Ofen ab Controller Version 3.xx @ 1\mod_1173192896751_55.docx @ 10443 @ 2 @ 1 
 

5.2 Comportement au démarrage du programme quand le four est chaud à partir 
du programmateur version 3.xx 

Si la température du four  est plus élevée que celle de consigne  du premier segment 
« T 1 » quand le programme démarre, ce dernier est retardé jusqu'à ce que la température 
ambiante du four ait refroidi à une valeur de T1 + 10 °C . Cela signifie que le segment 
« Time 1 » est sauté et le programme démarre au segment suivant « Time 2 ». 
 

 

 

Fig.  12 : Comportement au démarrage du programme 

 

Ce comportement au démarrage du programme est programmé de manière fixe pour 
tous les  programmateurs à partir du numéro de version 3.xx et ne peut être changé. 
Éteignez le programmateur un court instant et rallumez-le afin de pouvoir lire le numéro de 
la version. 

 
Pos: 46 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spanungsausfallverhalten @ 1\mod_1173193408926_55.docx @ 10452 @ 2 @ 1 
 

5.3 Comportement en cas de panne secteur 

Le comportement en cas de panne secteur peut être réglé à partir du programmateur version 
3.xx. 
Éteignez le programmateur un court instant et rallumez-le afin de pouvoir lire le numéro de 
la version. Pour changer le comportement en cas de panne secteur, se reporter au 
chapitre « Configuration/réglage spécifique au client ». 

 
Pos: 47 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
 
  

T 1

1

2

3

Time 1 Time 2
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Pos: 48 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller B130/C
 

6 Progr
Pos: 49 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Überschrift - Kur
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Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Controller einsch
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Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm aufru
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Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm einge
 

Saisie/contrô
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Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm starte
 

Lancer le 
programme 

Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stopp ca. 
 

 

Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme/Warte
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 Une augmentation de température linéaire (chauffage lent) se règle au moyen d'une 
température de segment « T » et d'un temps de segment « time 1 » et « time 2 » dans 
les rampes.  

 Dans le temps de maintien « time 3 » se règle pendant combien de temps la valeur de 
température réglée à « T2 » doit être maintenue.  

 Dans la rampe de refroidissement, le refroidissement naturel peut être ralenti par les 
taux réglés à « T 3 » et « time 4 ». Si aucun réglage n'est fait à« T 3 » et « time 4 », il 
est mis fin au programme une fois le temps de maintien « time 3 » écoulé. 

Saisie d'un programme 

La touche de défilement    permet d'accéder au mode de saisie. À chaque pression est 
sélectionnée la valeur de segment ou de temps suivante. La valeur sélectionnée est indiquée 
par la diode lumineuse « T » ou « time » qui clignote. 

 
Pos: 57 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_55.docx @ 50226 @  @ 1 
 

Saisie/contrôle 
d'un programme 

                                                                                . . . 

 

 
Pos: 58 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/C280/ - 2 @ 1\mod_1174639619097_55.docx @ 12355 @  @ 1 
 

À l'afficheur est indiquée la valeur de température « T » ou celle de temps « time » 
correspondant à la diode lumineuse clignotante. 

 
Pos: 59 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362060765_55.docx @ 50258 @  @ 1 
 

Si la valeur affichée ne doit pas être modifiée, la touche de défilement    permet de 
passer à la valeur de température ou de temps suivante. 

L'unité de la valeur attendue est indiquée à l'afficheur : 

- Valeurs de température attendues en °C/°F  

- Valeur de temps attendue en h:min 

- Saisies de gradients attendues en °C/h:min ou °F/h:min 

Si une valeur doit être modifiée, la touche    permettra de la régler. 

À chaque effleurement de la touche   , la valeur augmente ou se réduit de 1 °C ou d'une 
minute. 

En maintenant la touche    pressée, la valeur change d'abord par sauts de 10, 

en maintenant la touche    plus longtemps pressée, la valeur change par sauts de 100 

La saisie de temps s'effectue en heures et minutes, p. ex. 6 h 30 min au format 06:30. 

Si 99:59 est saisi dans les temps de maintien, le programme se déroule indéfiniment. 
Le programme peut démarrer une fois la saisie terminée (voir Lancement du programme). 

S'il est saisi 00:00 dans des rampes, le contrôle de régulation tente d'atteindre le plus vite 
possible la valeur de température « T » réglée. 

S'il n'est appuyé sur aucune touche pendant 60 secondes, l'affichage passe automatiquement 
de nouveau à celui de la température. Les réglages modifiés ne sont tout d'abord mémorisés 
que temporairement. Si un programme modifié ou nouveau doit être définitivement 
mémorisé dans le programmateur pour être utilisé fréquemment, voir « Enregistrement d'un 
programme ». 

 

Saisir temps 
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Saisir la 
température 1 

Saisir temps 
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time 1 time 2T 1
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Pos: 62 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunk
 

6.5 Prog
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En appuyant de nouveau sur la touche d'enregistrement  , le programme est 
définitivement enregistré à l'emplacement de programme sélectionné. 

 
 

 

Fig. 16 : Enregistrement d'un programme à l'emplacement 9 

 
Pos: 66 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B130/B150/C 280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174405559639_55.docx @ 12204 @  @ 1 
 

Le programme situé à cet emplacement de mémoire peut maintenant toujours être appelé 
(voir Lancement du programme) 

 

 
Remarque 

Les programmes de chauffage déjà mémorisés sur un emplacement de programme sont 
recouverts sans message/avertissement. Les programmes de chauffage en mémoire restent 
en mémoire quand le programmateur a été mis hors circuit. Les temps d'attente réglés ne 
sont pas mémorisés, ils doivent être de nouveau réglés avant chaque nouveau process ! 

Lors d'un enregistrement sans seconde confirmation de la touche d'enregistrement   , le  
programmateur retourne automatiquement à l'affichage de la température du four au bout de 
10 secondes. Le programme n'est dans ce cas que temporairement mémorisé. 

 
Pos: 67 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Voreingestellte Programme B 130/C 280 @ 1\mod_1174386532079_55.docx @ 11414 @ 2 @ 1 
 

6.8 Programmes préréglés B 130/C 280 

Les programmes suivants sont préréglés et peuvent directement démarrer. 

Les dégourdis désignent la première cuisson de vernis pour la cuisson d'argile et de vernis. 

 

 
Remarque 

Tenir compte dans tous les cas des informations et des consignes du fabricant de matières 
premières qui pourraient rendre une modification ou un ajustage des programmes préréglés 
nécessaire. Il ne peut être garanti d'obtenir des résultats optimaux avec des programmes 
préréglés. Les programmes réglés à l'usine peuvent être recouverts pour ses propres besoins 
(voir Programmes/réglage du temps d'attente). 

 

B 130 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Dégourdi 

P2 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Cuisson de verni 

 

C 280 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 3:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Dégourdi 1 

P2 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Dégourdi 2 

P3 650 5:00 1100 0:00 0:30 0:00 0 Dégourdi 3 

P4 320 2:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Cuisson de verni 1 

P5 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Cuisson de verni 2 

+ +
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 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P6 500 3:00 1200 0:00 0:20 0:00 0 Cuisson de verni 3 

P7        Libre 

P8        Libre 

P9        Libre 

 

 
Remarque 

Sur les modèles de fours à faible température maximale, les programmes cités ci-dessus 
sont adaptés à la température maximale du four à l'usine. 

 
Pos: 68 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme aufrufen @ 1\mod_1174648969015_55.docx @ 12378 @ 2 @ 1 
 

6.9 Appel de programmes 
Pos: 69 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen B130/B150/C 280 @ 7\mod_1234362533901_55.docx @ 50290 @  @ 1 
 

Appeler les programmes en mémoire avec la touche  P . Sélectionner le numéro de 

programme désirée avec la touche  
+
-   et contrôler le programme avec la touche  . 

 
 

 

Fig.  17 : Appel du programme de chauffage n° 9 

 
Pos: 70 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen (Hinweis) B130/B150/B170/C280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174407235343_55.docx @ 12237 @  @ 1 
 
 

 
Remarque 

Contrôlez le programme de chauffage appelé avant qu'il ne démarre pour vous assurer qu'il 
s'agit du bon. 

À partir de la version 3, les programmes de chauffage sont rechargés quand ils ont fini de se 
dérouler. Cela signifie que le  programme de chauffage peut être lancé après un process 
sans avoir à être de nouveau saisi. Éteignez le programmateur un court instant , et rallumez-
le afin de pouvoir lire le numéro de la version. 

 
 
Pos: 71 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstart B130/B150/C280/C290/C295 @ 0\mod_1169026395783_55.docx @ 6940 @ 2 @ 1 
 

6.10 Lancement du programme 

Après l'avoir saisi ou appelé avec la touche 
start
stop

, le programme de chauffage peut être 
lancé. 

À partir de la version 3 : si la température du four est plus élevée au moment du 
démarrage que la température réglée à « T1 », le programmateur attend d'abord que la 
température du four chaud soit retombée à celle du premier segment T1 et ne poursuit 
qu'ensuite le déroulement du process. (Se reporter également au chapitre « Nouvelles 
fonctions des  programmateurs Nabertherm »). Le programme de chauffage commence 
immédiatement dès que le four est froid. 

Quand le programme de chauffage a démarré, la diode lumineuse du segment actuellement 
actif « time 1 – time 4 » reste allumée pendant le déroulement du programme. Le 
programmateur règle entièrement automatiquement les profils de température réglés et le 
champ d'état « heat » est allumé durant le cycle de chauffage. 

Quand un temps d'attente est réglé, la diode lumineuse « wait » s'allume d'abord et le temps 
d'attente restant est indiqué à l'afficheur. Le champs d'état « heat » ne s'allume qu'à partir 
du début du programme dans le segment « time 1 » quand le chauffage est allumé. Une fois 

+ +
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Pos: 72 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stopp ca. 
 

 

Pos: 73 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmänderung im Progra
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Pos: 75 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmabbruch (alle Contro
 

6.12 Inte

. 2 Sek. gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_55.docx @ 127461 @  @ 1 

 

ammablauf B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362637073_55.docx @ 50306 @ 2 @ 1 

dification d

 

gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_55.docx @ 72375 @  @ 1 

 

oller) @ 12\mod_1275037465904_55.docx @ 76584 @ 2 @ 1 

rruption d

le dernier se
programme

 

Indication

Tenir la tou

 

d'un prog

Des modifi

La touche d
sélectionné
par la diode

À l'afficheu
corresponda
modifiés pa

ne doit pas 
segment ou
supplément
rampe en co

 

Note 

La modifica

confirmée a
modifier qu

touche de d

temps de m

 

Les fonctio
pour le segm
« Extra » c

 

Remarque

Maintenir e
s'affiche. L
saisie si auc
« key » s'af

 

de program

Pour interro
sur cette tou

Le chauffag
possible d'in

 

egment termin
e est indiquée 

n 

uche  appu

ramme du

cations peuve

de défilement 
e la valeur de 
e lumineuse «

ur est indiquée
ant à la diode 
ar pas de 5 min

être modifiée
u de temps suiv
taires peuvent
ours de traitem

ation de valeu

avec    car
ue le segment 

défilement  

maintien par pa

ns supplémen
ment actif ou 
correspondant

e 

enfoncée la tou
es touches son
cune saisie ou
ffiche. Les tou

mme 

ompre un prog
uche pendant 

ge se coupe et
nterrompre un

né, le chauffag
à l'afficheur p

uyée pour 2 se

urant son 

ent être réglées

   permet d
 segment ou d
T » ou « tim

e la valeur de 
lumineuse cli
n et les tempé

e, la touche de 
vante. Des va
t être modifiée
ment. 

urs individuell

r la modificati
de temps de m

  sans sélectio

as de cinq min

ntaires peuven
une fois le pro

te. 

uche  pen
nt déverrouillé

u modification
uches sont de n

gramme, appu
4 secondes en

t le message «
n programme.

ge s'éteint et i
par le message

econdes envir

déroulem

s comme suit 

d'accéder au m
de temps suiva
e » qui cligno

température «
ignotante. Les
ératures par pa

défilement  
aleurs de temp
es ; une excep

les durant le d

ion ne serait s
maintien actif,

on. Vous pouv

nutes avec la t

nt être activées
ogramme term

ndant 4 s envir
ées. Le systèm

n n'a lieu pend
nouveau verro

uyer de nouve
nviron). 

« end » s'affich
 

l est mis fin a
e « end ». 

on. 

ent 

durant le déro

mode de saisie
ante. La valeu
te. 

« T » ou celle 
s temps de ma
as de +/- 1 °C/

  permet de 
érature et de t
tion est le tem

déroulement du

inon pas acce
, ceci est égale

vez directeme

ouche  
+
- . 

s et désactivée
miné en appuy

ron jusqu'à ce 
me quittera aut
ant environ 30
ouillées. 

au sur la touch

he 

au programme

oulement du p

e. À chaque pr
ur sélectionnée

de temps « tim
aintien peuven
/°F. Si la vale

passer à la va
temps comme

mps de segmen

u programme 

eptée. Si vous 
ement possibl

ent augmenter 

es durant un p
yant sur la tou

que la remarq
tomatiquemen
0 secondes. L

he  (il fa

. Il est to

e. La fin du 

programme : 

ression est 
e est indiquée 

me » 
nt être 
ur affichée 

aleur de 
e les fonctions 
nt de la 

doit être 

ne désirez 
le avec la 

ou réduire le 

rogramme 
che 

que « key » 
nt le mode de 
a remarque 

aut appuyer 

oujours 



 

23 

 
Remarque 

Il n'est pas possible d'interrompre un programme un court instant ! 

 
Pos: 76 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastenverriegelung B130/B150/C280 @ 12\mod_1275037754703_55.docx @ 76601 @ 2 @ 1 
 

6.13 Verrouillage des touches 

 

Le clavier peut être bloqué de manière permanente au moyen du « verrouillage des touches 
» après le démarrage du programme pour empêcher toute intervention involontaire ou non 
permise dans le déroulement du programme (se reconnaît au symbole qui clignote à 
l'écran). Le verrouillage des touches ne peut être annulé qu'en éteignant, puis en remettant 
le programmateur en marche. Si le four est éteint durant le déroulement du programme, voir 
le chapitre « Comportement en cas de panne secteur » -> Acquitter le message d'erreur en 
actionnant une touche quelconque. 

 
Pos: 77 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_55.docx @ 7466 @ 2 @ 1 
 

6.14 Menu Info 

Il est possible d'extraire l'état actuel du programme, des informations essentielles sur le 
programme ainsi que des messages d'erreur du menu Info. 

 

 

Une pression de la touche « Info » permet d'accéder au menu Info. 

Défilez à travers le menu Info complet avec la touche « Info » jusqu'à ce que la température 
du four soit de nouveau affichée. 

 
Pos: 78 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 (Pr, SP, Pt, E, tt,OP,F1 ... tA) @ 1\mod_1174894342983_55.docx @ 12427 @  @ 1 
 

Pr Programme sélectionné 

SP Valeur de consigne de la température 

Pt Durée d'exécution du programme actif/du dernier programme en minutes 

E Consommation électrique du programme actif/du dernier programme en kWh 

tt Total des heures de service 

OP Capacité de sortie de chauffage en % 

F1 Mémoire de défauts dernier défaut 

F2 Mémoire de défauts avant-dernier défaut 

Ht Température maximale du programme actif/du dernier programme 

tA Température maximale à l'intérieur du four 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Das Infomenü wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet, damit .. @ 23\mod_1336029939238_55.docx @ 156711 @  @ 1 
 

 
Remarque 

Le menu Info ne repasse pas automatiquement à l'affichage de la température afin qu'une 
observation prolongée puisse avoir lieu. 
Défilez à travers le menu Info complet avec la touche « Info » jusqu'à ce que la température 
du four soit de nouveau affichée. 
Certaines valeurs sont remises à l'état initial après le démarrage d'un programme de 
chauffage. 
Le compteur d'heures de service ne peut être remis à zéro 

 

 
Pos: 80 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
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Saisie/contrôle 
d'un programme 

                                                                                . . . 
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Remarque 

Sur les programmateurs B 180, la saisie s'effectue au moyen du pavé numérique . 

 
Pos: 98 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280/C290/C295 - 2 @ 1\mod_1174639305804_55.docx @ 12344 @  @ 1 
 

À l'afficheur est indiqué le bloc de segments correspondant A-I ainsi que la valeur de 
température « T » ou celle de temps « time » correspondant à la diode lumineuse 
clignotante. 
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Si la valeur affichée ne doit pas être modifiée, la touche de défilement    permet de 
passer à la valeur de température ou de temps suivante. 

L'unité de la valeur attendue est indiquée à l'afficheur : 

- Valeurs de température attendues en °C/°F  

- Valeur de temps attendue en h:min 

- Saisies de gradients attendues en °C/h:min ou °F/h:min 

Si une valeur doit être modifiée, la touche    permettra de la régler. 

À chaque effleurement de la touche   , la valeur augmente ou se réduit de 1 °C ou d'une 
minute. 

En maintenant la touche    pressée, la valeur change d'abord par sauts de 10, 

en maintenant la touche    plus longtemps pressée, la valeur change par sauts de 100 

La saisie de temps s'effectue en heures et minutes, p. ex. 6 h 30 min au format 06:30. 

Si 99:59 est saisi dans les temps de maintien, le programme se déroule indéfiniment. 
Le programme peut démarrer une fois la saisie terminée (voir Lancement du programme). 

S'il est saisi 00:00 dans des rampes, le contrôle de régulation tente d'atteindre le plus vite 
possible la valeur de température « T » réglée. 

S'il n'est appuyé sur aucune touche pendant 60 secondes, l'affichage passe automatiquement 
de nouveau à celui de la température. Les réglages modifiés ne sont tout d'abord mémorisés 
que temporairement. Si un programme modifié ou nouveau doit être définitivement 
mémorisé dans le programmateur pour être utilisé fréquemment, voir « Enregistrement d'un 
programme ». 

 

 
Note 

Il n'est pas nécessaire de programmer tous les segments. La température et les valeurs de 
temps doivent être réglées sur « 0 » pour les segments qui ne sont pas nécessaires. Le 
programmateur met alors automatiquement fin au programme après le dernier segment 
programmé 
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time 1 time 2T 1
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P 300/P 310/P 330 

Chacun des 9 programmes de chauffage possède 20 rampes et 20 temps de maintien sur les 
P 300/P 310/P 330 (donc 40 segments) qui sont reliés les uns aux autres au moyen des 
blocs de segments A – I. 

 
 

 

Fig. 20 : Graphique du programme P 300/P 310/P 330 
 

 

Saisie/contrôle 
d'un programme 

                                                                          . . . 
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À l'afficheur est indiqué le bloc de segments correspondant A-I ainsi que la valeur de 
température « T » ou celle de temps « time » correspondant à la diode lumineuse 
clignotante. 

 
Pos: 102 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B180/P300/P310/P330 - 3 @ 7\mod_1234165962141_55.docx @ 49818 @  @ 1 
 

Si la valeur affichée ne doit pas être modifiée, la touche de défilement   permet de 
passer à la valeur de température ou de temps suivante. 
L'unité de la valeur attendue est indiquée à l'afficheur : 
- Valeurs de température attendues en °C/°F  
- Valeur de temps attendue en h:min 
- Saisies de gradients attendues en °C/h:min ou °F/h:min 

Si une valeur doit être modifiée, le pavé numérique  permettra de la régler. 
La saisie de temps s'effectue en heures et minutes, p. ex. 6 h 30 min au format 06:30. 
Si 99:59 est saisi dans les temps de maintien, le programme se déroule indéfiniment. 
Le programme peut démarrer une fois la saisie terminée (voir Lancement du programme). 
S'il est saisi 00:00 dans des rampes, le contrôle de régulation tente d'atteindre le plus vite 
possible la valeur de température « T » réglée. 
S'il n'est appuyé sur aucune touche pendant 60 secondes, l'affichage passe automatiquement 
de nouveau à celui de la température. Les réglages modifiés ne sont tout d'abord mémorisés 
que temporairement. Si un programme modifié ou nouveau doit être définitivement 
mémorisé dans le programmateur pour être utilisé fréquemment, voir « Enregistrement d'un 
programme ». 
 

 
Note 

Il n'est pas nécessaire de programmer tous les segments. La température et les valeurs de 
temps doivent être réglées sur « 0 » pour les segments qui ne sont pas nécessaires. Le 
programmateur met alors automatiquement fin au programme après le dernier segment 
programmé 
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7.7 Programmation des fonctions supplémentaires 

Sur les programmateurs de type « C » et « P », il est possible d'activer et de désactiver 
jusqu'à deux fonctions supplémentaires (fonction extra) « Extra 1 » et « Extra 2 » dans les 
segments en fonction du programme.  

Les trappes d'évacuation, ventilateurs, électrovannes, signaux optiques ou acoustiques qui 
ont été commandés avec le four (voir si nécessaire le manuel d‘utilisation séparé pour les 
fonctions supplémentaires) sont p.e. une fonction supplémentaire. 

Cette fonction supplémentaire peut être programmée dans tous les segments tels que 
« Time 1 » en sélectionnant la touche « Extra 1 » ou « Extra 2 » lors de la saisie du 
programme.  

Donc, lorsque le programmateur traite le segment programmé, la fonction supplémentaire 
est automatiquement activée et désactivée p.e. de nouveau au segment suivant.  

Une fonction supplémentaire se programme lors de la saisie du programme. 

Comme dans « Programmes/réglage du  temps d'attente », le segment désiré doit être 
sélectionné de manière que la diode lumineuse correspondante telle que « time 1 » clignote. 

Si l'on appuie maintenant sur la touche « Extra 1 » ou « Extra 2 », la fonction 
supplémentaire est programmée dans ce segment et le champ d'état «  REL 1 » pour 
« Extra 1 » et « REL 2 » pour « Extra 2 » s'allume sur l'afficheur. Durant le déroulement 
du programme, la fonction supplémentaire programmée sera alors automatiquement activée 
dans ce segment. 

Pour désactiver la programmation d'une fonction supplémentaire, appuyer de nouveau sur 
la touche « Extra » correspondante – à l'afficheur disparaît le champs d'état «  REL 1 » ou 
« REL 2 » – la fonction supplémentaire n'est maintenant plus activée automatiquement. Les 
deux fonctions supplémentaires peuvent être activées en même temps. 

 

 

Fig.  22 : Sélection de la « Fonction Extra 1 » dans le segment « Time 1 » clignote la 
diode lumineuse « Time 1 » 

 
 

 

Fig.  23 : À l'afficheur est allumé «  REL 1 » pour la « Fonction Extra 1 » sélectionnée 

En défilant à travers le programme avec  , la fonction supplémentaire programmée est 
visualisée à l'afficheur dans chaque segment (la diode lumineuse « time » clignote) avec les 
champs d'état «  REL 1 » et «  REL 2 » – si les champs d'état ne sont pas allumés, la 
fonction supplémentaire n'est pas programmée. 

 

 
Remarque 

La programmation des fonctions supplémentaires est enregistrée en même temps que les 
programmes de chauffage !  

 

time 1 T1

wait time 1
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Remarque 

Les programmes de chauffage déjà mémorisés sur un emplacement de programme sont 
recouverts sans message/avertissement. Les programmes de chauffage en mémoire restent 
en mémoire quand le programmateur a été mis hors circuit. Les temps d'attente réglés ne 
sont pas mémorisés, ils doivent être de nouveau réglés avant chaque nouveau process ! 

Lors d'un enregistrement sans seconde confirmation de la touche d'enregistrement   , le  
programmateur retourne automatiquement à l'affichage de la température du four au bout de 
10 secondes. Le programme n'est dans ce cas que temporairement mémorisé. 
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7.10 Appel de programmes 
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Appeler les programmes en mémoire avec la touche P . Sélectionner le numéro de 

programme désiré avec le pavé numérique    et contrôler le programme avec la touche 

. 

 
 

 

Fig.  26 : Appel du programme de chauffage n° 9 
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Remarque 

Contrôlez le programme de chauffage appelé avant qu'il ne démarre pour vous assurer qu'il 
s'agit du bon. 

À partir de la version 3, les programmes de chauffage sont rechargés quand ils ont fini de se 
dérouler. Cela signifie que le  programme de chauffage peut être lancé après un process 
sans avoir à être de nouveau saisi. Éteignez le programmateur un court instant , et rallumez-
le afin de pouvoir lire le numéro de la version. 
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7.11 Lancement du programme 

Après l'avoir saisi ou appelé avec la touche 
start
stop

, le programme de chauffage peut être 
lancé. 

À partir de la version 3 : si la température du four est plus élevée au moment du 
démarrage que la température réglée à « T1 », le programmateur attend d'abord que la 
température du four chaud soit retombée à celle du premier segment T1 et ne poursuit 
qu'ensuite le déroulement du process. (Se reporter également au chapitre « Nouvelles 
fonctions des  programmateurs Nabertherm »). Le programme de chauffage commence 
immédiatement dès que le four est froid. 

Quand le programme de chauffage a démarré, la diode lumineuse du segment actuellement 
actif « time 1 – time 4 » reste allumée pendant le déroulement du programme. Le 
programmateur règle entièrement automatiquement les profils de température réglés et le 
champ d'état « heat » est allumé durant le cycle de chauffage. 

Quand un temps d'attente est réglé, la diode lumineuse « wait » s'allume d'abord et le temps 
d'attente restant est indiqué à l'afficheur. Le champs d'état « heat » ne s'allume qu'à partir 
du début du programme dans le segment « time 1 » quand le chauffage est allumé. Une fois 
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Exemples : 
1) Avec le réglage « 200 », le four n'est chauffé que via la sortie 1 (A1), p. ex. sur les fours 
de fusing quand seul le chauffage par la voûte est désiré et que celui par les côtés et la sole 
doivent être désactivés. Veuillez noter que le four peut le cas échéant ne plus atteindre la 
température maximale indiquée sur la plaque signalétique quand la capacité de chauffage 
est réduite ! 
2) Avec le réglage « 100 », le four fonctionne sans réduction avec les deux sorties de 
chauffage, p. ex. pour une répartition homogène de la température pour la combustion de 
l'argile et de la céramique. 
3) Avec le réglage « 0 », la sortie 1, p. ex. le chauffage par la voûte sur les fours de fusing, 
est désactivée. Le four n'est chauffé que par le chauffage branché sur la sortie 2 (A2), p. ex. 
côté et sole (voir la description du four). Veuillez noter que le four peut le cas échéant ne 
plus atteindre la température maximale indiquée sur la plaque signalétique quand la 
capacité de chauffage est réduite ! Le réglage de la capacité de sortie étant fonction du 
process, ces réglages peuvent être directement sauvegardés dans le programme de 
chauffage. Saisissez d'abord le programme de chauffage comme décrit puis le rapport des 

sorties de chauffage en appuyant sur la touche . L'enregistrement du programme permet 
d'affecter toute la programmation, capacités de sortie incluses, à un emplacement de 
programme (voir également « Enregistrement de programmes »). Le réglage des capacités 
de sortie peut en outre à tout moment être contrôlé ou modifié en appuyant sur la touche  

. Si aucune saisie n'est faite dans les 30 secondes, p. ex . avec  le pavé numérique , 
l'afficheur repasse à l'affichage de la température. 
 

 
Note 

Voir dans le manuel d'utilisation du four quelle sortie (A1) (A2) correspond à quelle plage 
de chauffage. Sur les fours à deux circuits de chauffage, la sortie 1 représente toujours le 
circuit de chauffage supérieur et la sortie 2 l'inférieur 

 
Pos: 125 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_55.docx @ 7466 @ 2 @ 1 
 

7.17 Menu Info 

Il est possible d'extraire l'état actuel du programme, des informations essentielles sur le 
programme ainsi que des messages d'erreur du menu Info. 

 

 

Une pression de la touche « Info » permet d'accéder au menu Info. 

Défilez à travers le menu Info complet avec la touche « Info » jusqu'à ce que la température 
du four soit de nouveau affichée. 

 
Pos: 126 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 (Pr, SP, Pt, E, tt,OP,F1 ... tA) @ 1\mod_1174894342983_55.docx @ 12427 @  @ 1 
 

Pr Programme sélectionné 

SP Valeur de consigne de la température 

Pt Durée d'exécution du programme actif/du dernier programme en minutes 

E Consommation électrique du programme actif/du dernier programme en kWh 

tt Total des heures de service 

OP Capacité de sortie de chauffage en % 

F1 Mémoire de défauts dernier défaut 
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F2 Mémoire de défauts avant-dernier défaut 

Ht Température maximale du programme actif/du dernier programme 

tA Température maximale à l'intérieur du four 
Pos: 127 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü P310 - 2 (H1, H2) @ 23\mod_1336032179770_55.docx @ 156736 @  @ 1 
 

H1 Puissance de chauffage actuelle en % - circuit de chauffage 1 

H2 Puissance de chauffage actuelle en % - circuit de chauffage 2 

 
Pos: 128 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis zu -  Infomenü P310 - 2 (H1, H2) - Die Funktion „OP“ wird beim Controller P 310 ... @ 23\mod_1336032926642_55.docx @ 156761 @  @ 1 
 

 
Remarque 

Dans le système de contrôle P 310, la fonction « OP » est remplacée par les fonctions 
« H1 » et « H2 ». 

 

 
Pos: 129 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Das Infomenü wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet, damit .. @ 23\mod_1336029939238_55.docx @ 156711 @  @ 1 
 

 
Remarque 

Le menu Info ne repasse pas automatiquement à l'affichage de la température afin qu'une 
observation prolongée puisse avoir lieu. 
Défilez à travers le menu Info complet avec la touche « Info » jusqu'à ce que la température 
du four soit de nouveau affichée. 
Certaines valeurs sont remises à l'état initial après le démarrage d'un programme de 
chauffage. 
Le compteur d'heures de service ne peut être remis à zéro 

 

 
Pos: 130 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - um im Fehlerfall schnell helfen zu können, sind die Werte des Infomenüs ... @ 5\mod_1211527857719_55.docx @ 37249 @  @ 1 
 

 
Remarque 

Afin de pouvoir vous aider plus rapidement en cas de défaut, les valeurs indiquées dans le 
menu Infos sont très utiles pour localiser le défaut. En cas de panne, veuillez remplir la liste 
de contrôle « Liste de contrôle programmateur réclamation » imprimée et veuillez la 
mettre à notre disposition. 

 

 
Pos: 131 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 0\mod_1169019852518_55.docx @ 6787 @ 1 @ 1 
 

8 Comportement en cas de panne secteur programmateur à partir de la version 
3.xx 

Pos: 132 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 1\mod_1174894947624_55.docx @ 12438 @  @ 1 
 

Le comportement en cas de panne secteur décrit le comportement du programmateur quand 
l'alimentation en tension est interrompue. La durée de la panne secteur n'a pas d'importance. 

Applications céramique/verre 

 Interruption dans le segment Wait avec message d'erreur F90 

 Interruption dans tous les autres segments avec le message d'erreur F90  

 Poursuite à partir de la valeur réelle dans les rampes quand T > 100 °C 

Applications métal/laboratoire 

Poursuite du programme dans n'importe quel état du programme. 

Le comportement réglé en cas de panne secteur peut être contrôlé ou modifié à 
Réglage/contrôle du comportement en cas de panne secteur (à partir de la version 3.xx). 

 
Pos: 133 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller Versionen 1-2.xx Baujahr bis Anfang 2007 @ 1\mod_1174895419860_55.docx @ 12449 @ 1 @ 1 
 

9 Comportement en cas de panne secteur des programmateurs des versions 1-
2.xx année de construction jusqu'au début 2007 

Pos: 134 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Die Spannungsausfall-Fehlermeldung wird nur beim ersten Netzausfall angezeig ... @ 1\mod_1176375887704_55.docx @ 12946 @  @ 1 
 

 
Remarque 

Le  message d'erreur de panne secteur n'est affiché qu'à la première panne secteur. Si 
plusieurs pannes secteur devaient avoir lieu durant le déroulement d'un programme, cela ne 
se remarque qu'à l'affichage « end » qui n'est pas allumé. 
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Pos: 135 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 130, C 280 @ 0\mod_1169021401936_55.docx @ 6814 @ 2 @ 1 
 

9.1 Comportement en cas de panne secteur dans différents segments B 130, C 280 

wait/time3/time4 :  interruption du programme avec message d'erreur F90 

time1/time2 :   poursuite du programme 

 
Pos: 136 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 180, P 330 @ 7\mod_1234172954948_55.docx @ 49918 @ 2 @ 1 
 

9.2 Comportement en cas de panne secteur dans différents segments B 180, P 330 

wait :   interruption du programme avec message d'erreur F90 

time1/time3 :  poursuite du programme à partir de de la valeur réelle 

time2/time4 :  poursuite du programme 

 
Pos: 137 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten B150 @ 0\mod_1169021277588_55.docx @ 6805 @ 2 @ 1 
 

9.3 Comportement en cas de panne secteur B 150 

wait :  interruption du programme avec message d'erreur F90 

time 1 :  poursuite du programme à partir de la valeur réelle 

time 2 :  interruption du programme quand le temps de maintien est 
inférieur à 99:59 

time 2 : poursuite du programme quand le temps de maintien est réglé sur 
99:59 

 
Pos: 138 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten P 300/P310 @ 7\mod_1234173299975_55.docx @ 49934 @ 2 @ 1 
 

9.4 Comportement en cas de panne secteur P 300/P 310 

wait :  interruption du programme avec message d'erreur F 90 

time 1, time 3 :  à T < 100 °C (212 °F) poursuite du programme  

time 1, time 3 : à T > 100 °C (212 °F) interruption 

time 2, time 4 : interruption du programme quand le temps de maintien 
 est inférieur à 99:59 

time 2, time 4 :  poursuite du programme quand le temps de maintien est réglé sur 
99:59 
 

Pos: 139 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Temperaturwählbegrenzer Eurotherm 2132i zum Einbau in Controller... (optional) @ 5\mod_1211528966670_55.docx @ 37265 @ 1 @ 1 
 

10 Sécurité de température réglable Eurotherm 2132i à monter dans les 
programmateurs B 180 et P 330 (option) 

Pos: 140 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Temperaturwählbegrenzer Eurotherm 2132i @ 0\mod_1169104247661_55.docx @ 7174 @ 2 @ 1 
 

10.1 Limiteur de température réglable Eurotherm 2132i 

 

Le limiteur de température réglable Eurotherm 2132i surveille la température ambiante du 
four au moyen d'un circuit de mesure indépendant. Si la température ambiante du four 
dépasse la valeur réglée (en général Tmax + 30 °C/86 °F), le chauffage est stoppé au moyen 
d'un contacteur de sécurité pour protéger le four ; sur le limiteur de température réglable 
clignote l'alarme « FSH ».  

Si la température est retombée au-dessous de la valeur réglée, cela doit être acquitté pour 
que le fonctionnement continue. Il faut pour cela appuyer simultanément sur les touches 

et ↺ sur le limiteur de température réglable pour libérer le chauffage. 

À l'inverse du limiteur de température réglable, le contrôleur sélecteur de température 
(option pour fours de fusion) remet automatiquement le chauffage en marche quand la 
température est repassée au-dessous du seuil. Aucun acquittement n'est nécessaire. 

 

EUROTHERM                              2132i
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Pos: 141 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Konfiguration/Ku
 

11 Confi
Pos: 142 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration @ 0\mod_1169
 

11.1 Con

Pos: 143 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration öffnen B130/B1
 

11.2 Ouv

Pos: 144 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration öffnen B180/P3
 

11.3 Ouv
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13 Dérangements 
Pos: 159 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Fehlermeldungen 1.1 @ 0\mod_1168954036393_55.docx @ 6625 @ 2 @ 1 
 

13.1 Messages d'erreur 
Pos: 160 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlermeldungen Controller @ 0\mod_1168954407482_55.docx @ 6643 @  @ 1 
 

S'il y a un message d'erreur, l'un des messages d'erreur suivants (code d'erreur) s'affichent : 

Code d'erreur Éclairage Remarque 

F 10 Le four n'atteint pas la température paramétrée par ex. chauffage en panne, porte non 
fermée ou interrupteur de contact de porte 
déréglé 

F 30 – 32 Erreur thermocouple ou circuit de mesure Thermocouple en panne 

F 40 Inversion de polarité du thermocouple  par ex. après un changement de 
thermocouple - modifier la polarité 

F 50 Entrée erronée de température ou de temps Rectifier l'entrée 

F 60 – 61 Erreur de système du programmateur Programmateur en panne 

F 62 Température ambiante trop basse <-10 °C (-50 °F) Chauffer éventuellement le local 

F 63 Température ambiante trop élevée >70 °C (158 °F) Aérer éventuellement le local 

F 64 – 69 Erreur de système du programmateur Programmateur en panne 

F 70 La température maximale entrée au programmateur 
est dépassée 

Unité de commande ou programmateur en 
panne 

F 85 Erreur externe Il y a un message externe. Il peut s'agit, par 
exemple, d'un interrupteur de sécurité de 
surchauffe au four (vérifier le ventilateur). 
Voir instruction de service du four 

F 90 Panne de secteur s'affiche après rétablissement de la tension 

Init 4 Thermocouple raccordé, type de thermocouple 
erroné ou entrée de mesure erronée 

Vérifier les branchements des 
thermocouples 

 

Les messages d'erreur peuvent être réinitialisés par la déconnexion et reconnexion de l'interrupteur d'alimentation. 
Laissez l'appareil déconnecté pour 5 secondes au minimum. Si le message d'erreur ne réapparaît plus en l'espace d'une 
minute après la remise en marche, le programmateur est de nouveau opérationnel. Si le message d'erreur réapparaît, 
contactez le service-client de Nabertherm. Les moteurs de convection d'air (s'il y en a) restent en marche même en cas 
d'erreur. Le chauffage est mis à l'arrêt dans tous les cas. 
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14 Dépistage des défauts 
Pos: 162 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlersuche_01 @ 0\mod_1168958078828_55.docx @ 6670 @  @ 1 
 

Défaut Cause Mesure 

Le programmateur n'est 
pas éclairé 

Programmateur éteint Interrupteur principal sur « I » 

 Pas de tension Fiche électrique dans la prise ? 
Contrôle de la protection secteur 

Le four ne chauffe pas Porte/couvercle ouvert Fermer la porte/le couvercle 

 Contacteur de porte activé Contrôler le contacteur de porte 

 « wait » est allumé Régler le temps d'attente sur 
« 00:00 » 



 

43 

 Pas de saisie de température Contrôles des températures T1/T2 

Le programme ne passe 
pas au segment suivant 

Le temps de maintien est réglé sur infini 
dans un « time-Segment » 

Régler le temps de maintien sur 
moins de 99:59 

Le régulateur ne chauffe 
pas dans l'optimisation 

Aucun température n'a été réglée à «T1» La température à optimiser doit être 
saisie à « T1 » 

 
Pos: 163 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlersuche_02_Die Temperatur steigt schneller als der Controller vorgibt @ 46\mod_1378287796672_55.docx @ 245321 @  @ 1 
 

La température monte 
plus vite que le 
programmateur l'indique 

Élément de commande du chauffage (relais à 
semi-conducteur, thyristor ou contacteur) en 
panne 

 

À priori, la panne de certains composants 
d'un four ne peut être exclue entièrement. 
C'est pourquoi les programmateurs et unités 
de commande sont équipées de dispositifs de 
sécurité supplémentaires. Le four arrête alors 
le chauffage avec le message d'erreur F70 
par le biais d'un commutateur indépendant. 

 

 

 

Faire vérifier et remplacer l'élément 
de commande par un électricien. 
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Pos: 165 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Checkliste Controller Reklamation - Q001 @ 5\mod_1211523873945_55.docx @ 37240 @  @ 1 
 

14.1 Liste de contrôle programmateur 
Client : ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
Type de four : ______________________  N° de série du four : _____________________ 
Type de programmateur : ______________________ N° de série du programmateur : __________ 
Version du programmateur : ______________________ 
 (est indiquée à l'afficheur après la mise sous tension) 
 

Code d'erreur à l'afficheur :  

Les défauts suivants sont 
influencés de l'extérieur. 

F62 Température ambiante trop basse <-10 °C (-50 °F) 
F63 Température ambiante trop élevée > 70 °C (158 °F) 
F 90 Panne secteur/le programme en cours a été lancé/arrêté avec l'interrupteur 
marche/arrêt 

Description précise du défaut :  
 
 

Menu Info  
Paramètre Pr 

 Menu Info  
Paramètre OP 

 

Menu Info  
Paramètre SP 

 Menu Info 
Paramètre F1 

 

Menu Info 
Paramètre Pt 

 Menu Info  
Paramètre F2 

 

Menu Info 
Paramètre E 

 Menu Info 
Paramètre Ht 

 

Menu Info 
Paramètre tt 

 Menu Info  
Paramètre tA 

 

Courbe de cuisson programmée, 
veuillez noter toutes les valeurs 
(telles que T1, time 1 etc.) 

 
 
 



 

44 

Quand apparaît le défaut ? À certains endroits du programme ou d'heures du jour : 
 
À certaines températures : 
 

Depuis quand le défaut est-il 
présent ? 

 Le défaut vient d'apparaître 
 Le défaut existe depuis longtemps 
 inconnu 

Fréquence du défaut : 
 
 

 Le défaut apparaît souvent 
 Le défaut apparaît régulièrement 
 Le défaut n'apparaît pas souvent 
 inconnu 

Programmateur de rechange : Un programmateur de rechange a t-il été déjà utilisé ?   oui   non 
Le défaut existe t-il encore avec le programmateur de rechange ?   oui   non 
Contrôlé selon le diagnostic de défauts (voir manuel d'utilisation Four) ?  oui   non 

Veuillez saisir le programme de test suivant de manière à ce que le four chauffe à sa pleine puissance : 
 
Programmateurs B130 / C280     Programmateurs B180 / B150 / P300 / P310 / P330 

Point de 
programme 

Valeur 

time 1 0 

T1 500 

T2 500 

time 2 30 

time 3 0 

(toutes les autres valeurs sur 
« 0 ») 

   
Fermer la porte/le couvercle et lancer le programme servant d'exemple 
 
Veuillez contrôler les points suivants 
 

 Le four chauffe t-il (augmentation de la température) ? 
 L'afficheur indique t-il « heat » ? 
 La diode lumineuse est-elle allumée pour time 1 et time 2 ? 

Veuillez appeler le menu Info pour obtenir de plus amples informations durant la phase de chauffage. 
 
Les données suivantes du menu Info sont importantes 

Point de menu Valeur 

SP  

OP  

 
Vous défilerez à travers le menu en appuyant de nouveau sur la touche Info. Pour quitter le menu, veuillez appuyer de 
nouveau sur la touche jusqu'à ce que la température du four soit affichée. 
 
_______________________ _____________________________ ____________________ 
Date Nom      Signature 

Point de 
programme 

Valeur 

time 1 0 

T1 500 

time 2  30 

(toutes les autres valeurs sur 
« 0 ») 
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15 Pièces détachées 
Pos: 167 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Austausch eines Anbau-Controllers @ 0\mod_1168961281901_55.docx @ 6697 @ 2 @ 1 
 

15.1 Changement de programmateur 
 

 

Avertissement - risques induits par le courant électrique ! 

Seuls les électriciens professionnels sont habilités à effectuer des travaux sur l’installation 
électrique ! L'échange ne doit être exécuté que par des spécialistes ! 

 

 
Remarque 

Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « 0 » ! 
Débranchez impérativement l'appareil avant d'ouvrir le boîtier ! 
Si le four n'a pas de fiche électrique, mettez le hors tension. 

Démontage 

- Desserrez les 4 vis de fixation à l'avant du programmateur. 
- Faites basculer le programmateur avec précaution par le haut à l'extérieur du boîtier. 
- Déconnectez, s'il y est, le connecteur du câble plat pour l'interface 
- Déconnectez le conducteur de protection (vert/jaune) sur le programmateur. 
- Déconnectez les deux fiches de raccordement (orange). 
- Ne tirez pas avec force sur les câbles du programmateur pour le faire sortir du boîtier 

 

         

Fig.  28 : Changement de programmateur 

Montage 

- Branchez les deux fiches de raccordement sur le nouveau programmateur. 
- Connectez le conducteur de protection sur le programmateur. 
- Contrôlez les mises à la terre oranges et grises des câbles de jonction à l'appareil de 
mesure. 
- Fixez le connecteur du câble de l'interface s'il y en a un. 
- Contrôlez de nouveau le bon raccordement du conducteur de protection avant de monter 
le programmateur. 
- Replacez le programmateur dans le cadre d'encastrement. 
- Contrôlez qu'aucun câble ne dépasse ou ne soit coincé. 

 
 
Pos: 168 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Batterien und Elektroteile gehören nicht in den Hausmüll. @ 1\mod_1176380664045_55.docx @ 12972 @  @ 1 
 

 

Remarque 

Les piles et les pièces électriques ne doivent pas être jetées dans la poubelle. Ne jetez 
jamais des piles dans le feu car leur contenu pourrait se répandre ou elles pourraient 
exploser. Veuillez remettre les matières qui ne sont plus utilisables dans une déchetterie. 
Tenir compte des règlements nationaux ! 

 
Pos: 169 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische Daten - mit Hinweis @ 0\mod_1167822840737_55.docx @ 5122 @ 1 @ 1 
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16 Caractéristiques techniques 

 
Les caractéristiques électriques sont indiquées sur la plaque signalétique qui se trouve sur 
le côté du four. 

 
 
 
Pos: 170 /TD/Einleitung/Technische Daten/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Technische Daten alle Controller @ 5\mod_1209469531101_55.docx @ 36278 @  @ 1 
 

Tension de raccordement ~100 V – 240 V 50/60 Hz  

Puissance absorbée 3,5 W  

Entrée de capteur Types S, K, R  

Entrée de capteur Type B Uniquement B 180/C 295/P 300/ 
      P 310/P 330 

Sortie de chauffage 1 12 V, max. 130 mA  

Sortie de chauffage 2 12 V, max. 130 mA C 295/P 310 uniquement 

Sortie de chauffage 3 Continu 0 – 5 V, 0 – 10 V C 295/P 310 uniquement 

Relais de sécurité ~250 V/16 A  

Relais supplémentaire ~250 V/3 A Pas B 130 

Horloge fonctionnant en temps 
réel 

 Uniquement P 330 

Vibreur sonore  Uniquement P 330 

Pile 3 V/285 mA lithium, modèle : CR2430 Uniquement P 330 

 

Classe de protection I (mise à la terre de protection)  

Type de protection Membrane pour clavier IP65  

 Embase IP20  

 Four / unité de commande (voir le manuel d'utilisation du 
four) 

 

Interface RS 422 isolée en option 

 

Précision de mesure +/- 3 °C  

Plus petite gamme horaire 0,25 °C/h en cas de saisie sans gradient 
     1 °C/h en cas de saisie avec gradient 

 

 

Conditions ambiantes   

Température de stockage - 20 °C à + 75 °C  

Température de travail 0 à 40 °C Assurez une circulation d'air 
suffisante 

Humidité relative 5 – 90 % Sans condensation 
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Pos: 171 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Elektrischer Anschluss (Schaltplan) @ 0\mod_1169476874919_55.docx @ 7493 @ 1 @ 1 
 

17 Branchement électrique (schéma électrique) 
Pos: 172 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 12.2008 @ 5\mod_1209469192713_55.docx @ 36262 @ 2 @ 1 
 

17.1 Fours jusqu'à 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 jusqu'au 12.2008 
Pos: 173 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 12.2008 - Grafik @ 7\mod_1234178949845_55.docx @ 49984 @  @ 1 
 

 

Fig.  29 : Fours jusqu'à 3,6 kW 

 
Pos: 174 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 01.2009 @ 7\mod_1234181778059_55.docx @ 50016 @ 2 @ 1 
 

17.2 Fours jusqu'à 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 à partir du 01.2009 
Pos: 175 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234181867016_55.docx @ 50032 @  @ 1 
 

 

Fig.  30 : Fours jusqu'à 3,6 kW 

 

1) Commande des fonctions   
    supplémentaires (option) 

2) Alimentation en tension P/N 

3) Raccordement chauffage voir  
   manuel d‘utilisation du four 

4) Thermocouple 

 

1) Commande des fonctions 
    supplémentaires 
    supplémentaires (option) 

2) Alimentation en tension P/N 

3) Raccordement chauffage voir  
   manuel d‘utilisation du four 

4) Thermocouple 

1) 

1) 

2) 

2) 

3) 

3) 

4) 

4) 
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Pos: 176 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169539548325_55.docx @ 7601 @ 2 @ 1 
 

17.3 Fours > 3,6 kW avec relais semi-conducteur – B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 177 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234181236549_55.docx @ 50000 @  @ 1 
 

 

Fig.  31 : Fours > 3,6 kW avec relais semi-conducteur 

 
Pos: 178 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169478027762_55.docx @ 7529 @ 2 @ 1 
 

17.4 Fours > 3,6 kW avec contacteur de chauffage– B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 179 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234182214440_55.docx @ 50048 @  @ 1 
 

 

Fig.  32 : Fours > 3,6 kW avec contacteur de chauffage 

 

1) Commande des fonctions  
    supplémentaires (option) 

2) Alimentation en tension P/N 

3) Contacteur de sécurité 

4) Sortie 12 V relais semi-conducteur 

5) Thermocouple 

1) Commande des fonctions 
    supplémentaires (option) 

2) Alimentation en tension P/N 

3) Contacteur de sécurité 

4) Sortie 

5) Thermocouple 

1) 

1) 

2) 

2) 

3) 

3) 

4) 

4) 

5) 

5) 
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Pos: 180 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit 2 Heizkreisen - P 310 @ 1\mod_1174909414512_55.docx @ 12472 @ 2 @ 1 
 

17.5 Fours > 3,6 kW avec 2 circuits de chauffage – P 310 
Pos: 181 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit 2 Heizkreisen P310 - Grafik @ 7\mod_1234182697513_55.docx @ 50064 @  @ 1 
 

 

 

 

Fig.  33 : Fours > 3,6 kW avec 2 circuits de chauffage – P 310 

 
 
Pos: 182 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz-Controller für Modelle C/S3; C/S 5; C/S 7; C/S8; C/S 19; CS 30 @ 7\mod_1234183190485_55.docx @ 50080 @ 2 @ 1 
 

17.6 Programmateurs de rechange pour les modèles C/S 3 ; C/S 5 ; C/S 7 ; C/S 8 ; 
C/S 19 ; C/S 30 

Pos: 183 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller bis 12.2008 @ 7\mod_1234183258553_55.docx @ 50097 @ 3 @ 1 
 

17.6.1 Programmateur de rechange pour S 3 – S 30 jusqu'au 12.2008 
Pos: 184 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für S-Controller -> 12.2008 - Grafik @ 1\mod_1174911311219_55.docx @ 12505 @  @ 1 
 

 

Fig.  34 : Programmateur de rechange pour tous les anciens  modèles S jusqu'à 3,6 kW 

 

N 
Fonctions 
supplémentaires 
(option) 

1) = Commande Fonctions 
        supplémentaires (Option) 
2) = Fiche électrique 
3) = Contacteur de porte 
4) = Chauffage du four 
5) = Thermocouple 
6) = Programmateur 
bk      = noir 
og/gn = orange/vert 
wh     = blanc 

Alimentation en 
tension  
P/N 

6) 

Contacteur de 
sécurité 

1) 

Sortie 12 V 
Relais semi-
conducteur 
Circuit de 
chauffage 1 

2) 

Thermo- 
couple 

3) 

Commande L1 
Fonctions 
supplémentaires 
(option) 

4) 

Sortie 12 V 
Relais semi-
conducteur 
Circuit de 
chauffage 2 

5) 
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Pos: 185 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller ab 01.2009 @ 7\mod_1234184044211_55.docx @ 50113 @ 3 @ 1 
 

17.6.2 Programmateur de rechange pour S 3 – S 30 à partir du 01.2009 
Pos: 186 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/ Ersatz für S-Controller -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234184127770_55.docx @ 50128 @  @ 1 
 

 

Fig.  35 : Programmateur de rechange pour les programmateurs C 

 
Pos: 187 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für C-Controller @ 1\mod_1174912837739_55.docx @ 12559 @ 3 @ 1 
 

17.6.3 Rechange pour programmateurs C 3 – C 30 
Pos: 188 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für C 3 - C 30 Controller - Grafik @ 1\mod_1174911400410_55.docx @ 12516 @  @ 1 
 

 

Fig. 36 : Programmateur C de rechange 

 
Pos: 189 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
 
  

6) 

1) 

1) - - - 
2) - - - 
3) - - - 
4) - - - 
5) - - - 
6) Programmateur 
7) Fiche de raccordement HAN 15D 
bk      = noir 
og/gn = orange/vert 
wh     = blanc 

2) 

6) 

4) 

7) 

5) 

1) Commande Fonctions 
    supplémentaires (option) 
2) Alimentation en tension 
3) - - - 
4) Raccordement chauffage voir  
    alimentation en tension du four 
5) Thermocouple 
6) Programmateur 
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Pos: 190 /TD/Service-Typenschild/Nabertherm-Service @ 0\mod_1158658915997_55.docx @ 2862 @ 1 @ 1 
 

18 Nabertherm-Service 
 

 

Le service Nabertherm est à votre entière disposition pour toute maintenance ou réparation. 

Si vous avez des questions à poser, des problèmes ou des désirs à formuler, veuillez 
prendre contact avec la société Nabertherm GmbH. que ce soit par écrit, par téléphone ou 
par Internet. 

 
 

 

Par écrit 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal/Germany 

 
 

 

Par téléphone ou par fax 

Téléphone : +49 (4298) 922-0 

Fax :            +49 (4298) 922-129 

 
 

 

Par Internet ou par e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.com 

 

Veuillez toujours avoir les données indiquées sur la plaque signalétique de 
l'installation, du four ou du programmateur lors de la prise de contact. 

 
Pos: 191 /TD/Service-Typenschild/Typenschild geklebt_für elektrisch beheizte Produkte_Teile-Nr. xxxxx @ 43\mod_1371118967603_55.docx @ 233581 @  @ 1 
 

Veuillez fournir les indications suivantes qui se trouvent sur la plaque signalétique : 

Modèle du four 

Numéro de série 

Référence 

Année de construction 

Fig. 37: Exemple (plaque signalétique) 

 
Pos: 192 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2984 @  @ 1 
 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (4298) 922-129 
info@nabertherm.de

Made
in
Germany

www.nabertherm.de

1 2 4
3

1

2
3
4



 

Headquarters:  Reg: M03.0001 FRANZÖSISCH 
Nabertherm GmbH  .  Bahnhofstr. 20 .  28865 Lilienthal/Bremen, Germany . Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 . contact@nabertherm.de   .    www.nabertherm.com 

 


