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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung 1 @ 0\mod_1167823212238_906704.docx  @ 946505 @ 1 @ 1 
 

1 Sissejuhatus 
 
Pos : 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Öfen allgemei n - g ekürz t @ 363\m od_1662455407734_906704.docx  @ 2382426 @  @ 1 
 

Käesolevad dokumendid on mõeldud üksnes meie toodete ostjatele ning neid ei tohi ilma 

kirjaliku loata ei paljundada ega kolmandatele isikutele edastada või ligipääsetavaks teha. 

(Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seadus, autoriõiguse seadus 9. septembrist 

1965) 

Jooniste ja muude dokumentide kõik õigused, samuti igasugune käsutusõigus on 

Nabertherm GmbH-l, ka tööstusomandiõiguste registreerimistaotluste korral. 

Kõik juhendis toodud joonised on reeglina sümboolsed, st need ei esita täpselt kirjeldatud 

süsteemi detaile. 
Pos: 3 /TD /Trans port_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Erläuterung AN SI Z535.6 @ 373\mod_1669639501093_906704.docx @ 2407256 @ 2 @ 1 
 

1.1 Hoiatusjuhistes kasutatud sümbolite ja hoiatussõnade selgitus  

 

 

Märkus 

Järgnevas kasutusjuhendis antakse konkreetseid hoiatusjuhiseid, et juhtida tähelepanu 

süseemi käitamisega kaasnevatele vältimatutele jääkohtudele. Need jääkohud sisaldavad 

ohte isikutele/tootele/süsteemile ja keskkonnale. 

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid on mõeldud eelkõige ohutusjuhistele tähelepanu 

juhtimiseks! 

Vastav kasutatud sümbol ei saa asendada ohutusjuhise teksti. Seepärast tuleb tekst alati 

läbi lugeda! 

Graafilised sümbolid vastavad standardile ISO 3864. Vastavalt instituudi American 

National Standard Institute (ANSI) dokumendile Z535.6 kasutatakse käesolevas 

dokumendis järgmiseid hoiatusjuhiseid ja hoiatussõnu. 

 
 

 

Üldine ohusümbol hoiatab Koos hoiatussõnadega ETTEVAATUST, HOIATUS ja OHT 

tõsiste vigastuste ohu eest.  

Tekstilisi selgitusi üldise ohusümboli juurde, eelkõige kui see on seadmel, tuleb igal juhul 

järgida, et saada juhiseid ohtude vältimiseks ning vältida vigastusi või surma. 

 
 

TÄHELEPANU Viitab ohule, mis põhjustab seadme kahjustamist või hävinemist. 

 

ETTEVAATUST Viitab ohule, mis kujutab endast vähest või keskmist vigastusohtu. 

 

HOIATUS Viitab ohule, mis võib põhjustada surma, raskeid või tagasipöördumatuid vigastusi. 

 

OHT Viitab ohule, mis põhjustab vahetult surma, raskeid või tagasipöördumatuid vigastusi. 

 
Hoiatusjuhiste ülesehitus. 
Kõik hoiatusjuhised on ülesehitatud järgmisel viisil 
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1 HOIATUS2 

• ohu liik ja allikas3 

• eiramise tagajärjed3 

• toimingud ohu tõrjumiseks3 
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või 

4 

1 HOIATUS2 

5 

• ohu liik ja allikas3 

• eiramise tagajärjed3 

• toimingud ohu tõrjumiseks3 

 

Asukoht Tähistus Selgitus 

1 Ohumärk Näitab vigastusohtu 

2 Tunnussõna Klassifitseerib ohu 

3 Teavitustekstid • ohu liik ja allikas 

• eiramise võimalikud tagajärjed 

• meetmed/keelud 

4 Graafilised sümbolid 

(valikulised) vastavalt 

standardile ISO 3864: 

tagajärjed, meetmed või keelud 

5 Graafilised sümbolid 

(valikulised) vastavalt 

standardile ISO 3864: 

kohustused või keelud 

 
Pos: 4 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Ü berschrif t - Hinw eissym bole i n der Anleitung (Ei nzug Mit te) @ 9\m od_1247053429626_906704.docx @ 948047 @  @ 1 
 

Teavitussümbolid juhendis: 
 
Pos : 5 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Hi nweis  - Unter  di esem  Sym bol er hal ten Sie Anweisungshi nweise und ...  @ 9\m od_1247053932311_906704.docx @ 950369 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Selle sümboli alt leiate juhiseid ja eriti kasulikku teavet. 

 
 
Pos : 6 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\m od_1247056175982_906704.docx @ 950370 @  @ 1 
 

 

Kohustus – kohustusmärk 

See sümbol juhib tähelepanu olulistele kohustustele, mida tuleb tingimata järgida. Inimeste 

kaitsmiseks ohtude eest näitavad kohustusmärgid, kuidas tuleb teatud olukorras käituda. 

 
Pos: 7 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für den Bediener @ 9\m od_1247053200729_906704.docx @ 950368 @  @ 1 
 

 

Kohustus – oluline teave operaatorile 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu olulistele juhistele ja kasutusjuhistele, mida tuleb 

tingimata järgida. 

 
Pos: 8 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für das  Wartungspersonal @ 9\m od_1247053206042_906704.docx @ 946719 @  @ 1 
 

 

Kohustus – oluline teave hoolduspersonalile 

See sümbol juhib hoolduspersonali tähelepanu olulistele käsitsus- ja hooldusjuhistele 

(teenindus), mida tuleb tingimata järgida. 

 
Pos: 9 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - N etzstecker ziehen @ 229\mod_1575453492176_906704.docx @ 1978994 @  @ 1 
 

 

Kohustus – lahutage toitepistik 

See sümbol suunab operaatorit toitepistikut lahutama. 
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Pos: 10 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anheben mit m ehr eren Personen @ 9\mod_1247063058002_906704.docx  @ 947791 @  @ 1 
 

 

Kohustus – tõstmine mitme isikuga 

See sümbol juhib personali tähelepanu, et see seade tõstetakse üles ja asetatakse 

paigalduskohta mitme isikuga. 

 
Pos: 11 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eiße Ober fläche - Oberfläche, nicht ber ühren @ 9\mod_1247054774780_906704.docx @ 946721 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – kuumast pinnast tingitud oht, mitte puutuda 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu kuumale pinnale, mida ei tohi puutuda. 

 
Pos: 12 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - elek trischer Schl ag - zur Vermei dung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_906704.docx  @ 948048 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud oht 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu elektrilöögiohule järgmiste hoiatusjuhiste 

eiramisel. 

 
Pos: 13 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eben schw erer Lasten @ 9\m od_1247059891358_906704.docx @ 947788 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – oht raskete koormate tõstmisel 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu võimalikele ohtudele raskete koormate tõstmisel. 

Eiramisel on vigastusoht. 

 
Pos: 14 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Brandg efahr @ 9\m od_1251445272822_906704.docx @ 948816 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – tuleoht 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu tuleohule järgmiste juhiste eiramisel. 

 
Pos: 15 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gefahr - ni cht mit W asser überschütten @ 9\m od_1247826410886_906704.docx  @ 948052 @  @ 1 
 

 

Keelud – oluline teave operaatorile 

See sümbol juhib operaatori tähelepanu sellele, et esemeid EI tohi vee või 

puhastusvahendiga üle valada. Ka survepuhasti kasutamine on keelatud. 

 
Pos: 16 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Warnhi nweissymbole an der  Anlag e @ 9\mod_1247053700273_906704.docx @ 946720 @  @ 1 
 

Hoiatussümbolid süsteemil: 
 
Pos : 17 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - Gefahr vor heißer Oberfläche und Ver brennung @ 9\m od_1247052957145_906704.docx @ 946718 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – kuumast pinnast tingitud oht ja põletus – mitte puutuda 

Kuumad pinnad nagu kuumad süsteemiosad, ahjuseinad, uksed või materjalid, aga ka 

kuumad vedelikud, ei ole alati märgatavad. Pinda ei tohi puutuda. 

 
Pos: 18 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - vor elek trischer Spannung @ 379\m od_1673867689118_906704.docx @ 2417217 @  @ 1 
 

 

Hoiatus elektripinge eest! 

Hoiatus ohtliku elektripinge eest. 

 



 

8 

Pos: 19 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Gefahr durch fehl ende oder nicht korrekt angeschl ossene Erdung an . .. @ 85\mod_1423745935634_906704.docx @ 2034107 @  @ 1 
 

 

 

 OHT 

 

• Elektrilöögist põhjustatud oht 

• Puuduva või ebaõigesti ühendatud 

maanduse tõttu on eluohtliku 

elektrilöögi oht 

• Ärge sisestage metallist esemeid, nt 

termoelemente, andureid või tööriistu, 

ahjukambrisse enne selle nõuetekohaselt 

maandamist. Selleks laske elektrikul luua 

maandusühendus eseme ja ahju korpuse 

vahel. Esemeid tohib ahju sisestada üksnes 

läbi nõuetekohaste selle jaoks ettenähtud 

avade. 

 
Pos: 20 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung 1.1 @ 0\m od_1167821943807_906704.docx @ 946503 @ 2 @ 1 
 

1.2 Toote kirjeldus 
 
Pos : 21 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Bei  di esen el ektrisch beheizten Öfen handelt es  sich um  ei n Qualitätsproduk t . .. @ 15\mod_1305707254935_906704.docx @ 950397 @  @ 1 
 

 

Nende elektriküttega ahjude puhul on tegu kvaliteettootega, mille puhul on hea hoolduse 

ja korrashoiu korral tagatud usaldusväärne käitus pikakdeks aastateks. Üks oluline eeldus 

on ahju nõuetekohane kasutamine. 

Väljatöötamisel ja tootmisel suunati erilist tähelepanu ohutusele, funktsionaalsusele ja 

ökonoomsusele. 
 
Pos: 22 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Topl ader Top/HO/F @ 198\m od_1537854840452_906704.docx  @ 1991238 @  @ 1 
 

Vertikaalse sisestusega ahjude Top …, vertikaalse sisestusega ahjude HO … ja 

vertikaalse sisestusega klaasisulatusahjude  F … tootesarjade ahjud on elektriga 

köetavad põletusahjud keraamika töötlemiseks, klaasisulatuse, klaasi- ja portselanimaali 

jaoks. Nende mudelitega saavutate väga head põletustulemused ja need on õige valik hobi 

ja töökoja jaoks! 
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Die Toplader Top sind ideal für Anw endungstem per aturen zwischen 900°C und 1230°C  geeignet - M 01.0089 @ 198\m od_1537798873468_906704.docx @ 1991242 @  @ 1 
 

Vertikaalse sisestusega ahjud Top on täiuslikult sobivad kasutustemperatuuridele 

vahemikus 900 °C ja 1230 °C. Intensiivse professionaalse kasutuse jaoks soovitame meie 

kandilisi vertikaalse sisestusega ahjusid HO või meie viiest küljest köetavaid 

kamberahjusid. 
Pos: 24 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusätzlich zeichnet sich di eses Produkt aus durch: ( Einzug Mitte) @ 15\m od_1305713428306_906704.docx @ 951650 @  @ 1 
 

Peale selle eristub käesolev toode järgmise poolest: 
Pos: 25 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusätzlich zeichnet ... : - Topl ader Top/HO/F (M odell 2018) @ 198\m od_1536819197256_906704.docx @ 1991398 @  @ 1 
 

• Mudel Top –kütteelemendid, kaitstud soontes, küte ümbertringi 

• Mudel F – kütteelemendid laest, klaasisulatusahjude F 75 – F 220 puhul lisaks 

ümbritsevalt külgedes 

• F 220 on standardsena kahe tsooni reguleerimisega (kaas ja külg) 

• Mudel HO – kandetorudel kütteelemendid hoolitsevad vaba soojuskiirguse eest 

• Kaas seadistatava kiirsulguriga, tabalukuga lukustatav 

• Juhtpaneel ahju paremal küljel koos hoidikuga, eemaldatav mugava käsitsemise jaoks 

• Kütteseadme vaikne lülitus pooljuhtreleede abil 

• Tüübi S termoelement kaitstult ahju seina paigaldatuna 

• Sundlahutav kaane kontaktlüliti 

• Kahekihiline isolatsioon tulekindlatest kergtellistest ja energiasäästlikust tagumisest 

isolatsioonist 

• Korpus struktureeritud roostevabast terasest 

• Kaane kulumisvaba tihendus (kivi kivil) 

• Tugevad gaasiamortisaatorid toetavad kaane avamist 

• Sujuvalt reguleeritav õhu juurdevoolusiiber ahju põhjas hea õhu juurde- ja äravoolu 

ning lühikeste jahtumisaegade jaoks 

• Heitõhuava ahju küljel ühendusotsakuga toru jaoks, läbimõõt 80 mm 



 

9 

• Robustsed, lukustatavad transpordirullikud ahju hõlpsaks liigutamiseks 

• Top 16/R lauamudelima ilma rullikuteta 

• Vertikaalse sisestusega ahi F 30 lauamudelina ilma rullikuteta 
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Ausschli eßlicher Ei nsatz von Isol ati onsm ateriali en ohne Einstufung gem äß Veror @ 293\m od_1628580481854_906704.docx @ 2177958 @  @ 1 
 

• Kasutatud on üksnes isolatsioonimaterjale, millel puudub määruse (EÜ) nr 1272/2008 

(CLP) kohane klassifikatsioon. See tähendab, et ei kasutata alumiiniumsilikaat-

klaasvilla, tuntud ka RCF-kiuna, mis on klassifitseeritud ja millel on võimalik 

kantserogeenne mõju. 
Pos: 27 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug Mit te)  @ 39\mod_1364984085402_906704.docx  @ 950198 @  @ 1 
 

Lisavarustus 
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusatzausstattung-Topl ader Top/HO/F (M odell 2018) @ 324\m od_1641372029654_906704.docx @ 2303526 @  @ 1 
 

• Põhja kütteseade temperatuuri väga kõrge ühtluse tagamiseks alates mudelist Top 80 

• Küttseade kahe tsooniga, juhitav juhtpaneelilt 

• Alusraami kõrgendus mudelitele Top 45/Top 60 ja F 75/F 110 
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Pos: 29 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht des Ofens @ 199\mod_1538400827620_906704.docx  @ 1990838 @ 2 @ 1 
 

1.3 Ahju ülevaade 
 
Pos : 30 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Topl ader Top 100 (Contr oller 500) M odell 2022) @ 401\mod_1683796742854_906704.docx @ 2464636 @  @ 1 
 

 

Joonis 1. Näide: Vertikaalse sisestusega ahju mudel 100 (sarnane joonis) 
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Joonis 2. Näide: Vertikaalse sisestusega ahju mudel 100 – üksikasjalik vaade (sarnane joonis) 
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Pos: 31 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Topl ader Top 220 (Contr oller 500) M odell 2022) @ 401 \mod_1683808977868_906704.docx @ 2464666 @  @ 1 
 

 

Joonis 3. Näide: Vertikaalse sisestusega ahju mudel 220 (sarnane joonis) 
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Pos: 32 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Topl ader H O 100 (C ontroller 500) M odell 2022) @ 401\mod_1683810140896_906704.docx  @ 2464696 @  @ 1 
  

 

Joonis 4. Näide: Vertikaalse sisestusega ahju mudel HO 100 (sarnane joonis) 
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Pos: 33 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Fusing F  220 und F 30 (Contr oller 500) M odell 2022) @ 401 \mod_1683811451721_906704.docx  @ 2464726 @  @ 1 
 

 

    Mudel F 220 Mudel F 30 

Joonis 5. Näide: Vertikaalse sisestusega ahju mudelid Fusing F 220 ja F 30 (sarnane joonis) 



 

15 

Pos: 34 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht_M 01.0089_Tabelle Nr. und Benennung der  ver bauten Teile - Top, H O und F  @ 197\mod_1535636847678_906704.docx  @ 1991790 @  @ 1 
 

Nr Nimetus 

1 Seadistatav kaanesulgur 

2 Möödaviigu otsak (ainult mudel Top + HO) 

3 Käepide 

4 Kaas 

5 Termoelement 

6 Kütteelement, kaitstuna soontes 

6a Põhja kütteseade (lisavarustus) temperatuuri väga kõrge ühtluse tagamiseks alates mudelist Top 80 

6b Kütteelemendid laest, klaasisulatusahjude F 75 – F 220 puhul 

6c Kandetorudel kütteelemendid (mudel OH) 

7 Toitelüliti (ahju sisse-/väljalülitamine) 

8 Toitepistik (kuni 3600 W) 

9 Toitepistik(alates 5500 W) 

10 Juhtpaneel 

11 Isolatsioon 

12 Õhu juurdevoolusiiber 

13 Transpordirullik seisupiduriga 

13a Transpordirullik (seisupiduriga alates mudelist HO 70 + HO 100) 

14 Kaane kütteseade (vertikaalse sisestusega klaasisulatusahju mudel F ...) 

15 Alusraam (mudel Top 220 / vertikaalse sisestusega klaasisulatusahju mudel alates F 75) 

 
Pos: 35 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Entschlüssel ung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_906704.docx @ 946701 @ 2 @ 1 
 

1.4 Mudeli nimetuse selgitus 
Pos: 36 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Top, F und HO @ 198\m od_1536665543161_906704.docx @ 1991474 @  @ 1 
 

Näide Selgitus 

Top 60/L Top = vertikaalse sisestusega ahi, ümmargune/ovaalne 

F = vertikaalse sisestusega klaasisulatusahi 

HO = vertikaalse sisestusega ahi, kandiline 

Top 60/L 60 = liitrit ahjukamber (maht liitrites) 

Top 60/L L = low (inglise keeles) 

LE = low energy (inglise keeles) 

R = rapid (inglise keeles) 
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Pos: 37 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung  der Modellbezeichnung Top, F und HO -  Grafik @ 401\m od_1683873538633_906704.docx @ 2464763 @  @ 1 
 

 

Joonis 6. Näide: Mudeli nimetus (tüübisilt) 
Pos: 38 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_906704.docx  @ 946762 @ 2 @ 1 
 

1.5 Tarnekomplekt 
 
Pos : 39 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Li eferumfang - Top-HO-F @ 156\m od_1494507874135_906704.docx @ 2008082 @  @ 1 
 

Tarnekomplekti kuuluvad: 

 Süsteemikomponendid Arv Märkus 

 - ahju mudel Top …, 

- ahju mudel HO … või  

- ahju mudel F … 

1 x  

 

Toitekaabel1) 1 x  

 

Möödaviigu otsak1) 

(ahju mudelitele Top ja HO) 

1 x  

 
Keraamilised ahjuplaadid 

(691600956 – 80x80x10 mm) 

3 x  

 

Transpordirullikud1) 4 kuni 6x3)  

 Sisekuuskantvõti1) 

(ahju mudelitele Top ja F) 

1 x  

 Tarvikud:   

 

Alusraami kõrgendus1)  

(ahjumudelitele Top 45/60 ja F 75/F 110) 

1 x  

 

Ahjuplaat/-plaadid2) ahju mudelitele Top, 

HO või F 

4)  

 

Piilar(id)2) 4)  

 Muud komponendid sõltuvalt variandist - - - Vt saatelehti 

 

 Dokumendi tüüp Arv Märkus 

Ahju kasutusjuhend 1 x  
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 Dokumendi tüüp Arv Märkus 

 

Juhtpaneeli kasutusjuhend 1 x  

Muud dokumendid sõltuvalt variandist - - -  

1) tarnekomplektis vastavalt variandile / ahju mudelile 

2) tarnekomplektis vastavalt vajadusele, vt saatelehti 

3) kogus sõltub ahju mudelist 

4) kogus vastavalt vajadusele, vt saatelehti 

 
Märkus 

Säilitage dokumente hoolikalt. Valmistamisel ja enne tarnimist on käesoleva ahjusüsteemi 

kõiki funktsioone kontrollitud. 

 
Pos: 40 /TD/Betrieb_Bedi enung/Die mitg elieferten Unterl agen bei nhalten nicht zwangsläufig elek trische Schaltpläne bzw. Pneuma .. . @ 47\m od_1380028074616_906704.docx @ 955416 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kaasasolevad dokumendid ei sisalda kohustusliku osana elektriskeeme ega 

pneumoskeeme. 

Kui vajate vastavaid skeeme, saate need tellida Naberthermi teenindusest. 

 
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Ü berschrift  - Technische Daten - mit  Hinw eis @ 0\m od_1167822840737_906704.docx  @ 946504 @ 1 @ 1 
 

2 Tehnilised andmed 

 Elektrilised andmed asuvad tüübisildil, mis asub ahju küljel. 

 
 
 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für Top- Öfen - 1 (Modell 2022) 1200 °C und 1320°C @ 401\mod_1686563277253_906704.docx  @ 2476186 @  @ 1 
 

Ahju mudel Top 
Mudel Tmax Sisemõõtmed (mm) Maht Välismõõtmed2 (mm) Ühendus- 

väärtus 

Elektriühendus Kaal 

 °C b t h (l) L S K /kW  (kg) 

Top 16/R 1320 Ø 290 230 16 490 740 560 2,6 1-faasiline 32 

Top 45 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 3,6 1-faasiline 62 

Top 45/L 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 2,9 1-faasiline 62 

Top 45/R 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 5,5 3-faasiline1 62 

Top 60 1320 Ø 410 460 60 600 890 910 3,6 1-faasiline 72 

Top 60/L 1200 Ø 410 460 60 600 890 910 2,9 1-faasiline 72 

Top 60/R 1320 Ø 410 460 60 600 890 910 5,5 3-faasiline1 72 

Top 80 1320 Ø 480 460 80 660 960 920 5,5 3-faasiline1 100 

Top 80/R 1320 Ø 480 460 80 660 960 920 7,0 3-faasiline1 100 

Top 100 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 7,0 3-faasiline 102 

Top 100/R 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 9,0 3-faasiline 102 

Top 130 1320 Ø 590 460 130 780 1080 940 9,0 3-faasiline 113 

Top 140 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3-faasiline 124 

Top 140/R 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3-faasiline 124 

Top 160 1320 Ø 590 570 160 780 1080 1050 9,0 3-faasiline 127 



 

18 

Mudel Tmax Sisemõõtmed (mm) Maht Välismõõtmed2 (mm) Ühendus- 

väärtus 

Elektriühendus Kaal 

 °C b t h (l) L S K /kW  (kg) 

Top 190 1320 Ø 590 690 190 780 1080 1170 11,0 3-faasiline 146 

Top 190/R 1320 Ø 590 690 190 780 1080 1170 13,5 3-faasiline 146 

Top 220 1320 930 590 460 220 1120 1050 960 15,0 3-faasiline 154 

1 kütteseade vaid kahe faasi vahel 
2 välismõõtmed erinevad lisavarustusega variandi puhul 

 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für F-Öfen - 1 (M odell 2022) @ 198\mod_1536754244725_906704.docx @ 1991406 @  @ 1 
 

Ahju mudel F 
Mudel Tmax Sisemõõtmed (mm) Põhi- 

pindala 

Välismõõtmed2 (mm) Ühendus- 

väärtus 

Elektriühendus Kaal 

 °C b t h (m2) L S K kW  (kg) 

F 30 950 Ø 410 230 0,13 650 800 500 2,0 1-faasiline 50 

F 75 L 950 750 520 230 0,33 950 880 680 3,6 1-faasiline 80 

F 75 950 750 520 230 0,33 950 880 680 5,5 3-faasiline 80 

F 110 LE 950 930 590 230 0,47 1120 950 680 6,0 1-faasiline1 95 

F 110 950 930 590 230 0,47 1120 950 680 7,5 3-faasiline 115 

F 220 950 930 590 460 0,47 1120 950 910 15,0 3-faasiline 175 

1 kaitse ühendamisel 230 V = 32 A 
2 välismõõtmed erinevad lisavarustusega variandi puhul 

 
Pos: 44 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für Top und F-Öfen - Zeichnung (Modell 2022-Contr oller 500) @ 401\m od_1686558157605_906704.docx  @ 2476126 @  @ 1 
 

 

Joonis 7. Top 16 – 190 / F 30      Top 220 / F 75 – F 220 
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für H O-Öfen - 1 (Modell 2022) @ 198\m od_1536754311456_906704.docx @ 1991402 @  @ 1 
 

Ahju mudel HO 
Mudel Tmax Sisemõõtmed (mm) Maht Välismõõtmed2 (mm) Ühendus- 

väärtus 

Elektriühendus Kaal 

 °C b t h (l) L S K kW  (kg) 

HO 70/L 1200 440 380 420 70 785 830 830 3,6 1-faasiline 145 

HO 70/R 1320 440 380 420 70 785 830 830 5,5 3-faasiline1 145 

L 

S 

K b h 

t 

L 

S 

Ø h 
K 

90 90 
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Mudel Tmax Sisemõõtmed (mm) Maht Välismõõtmed2 (mm) Ühendus- 

väärtus 

Elektriühendus Kaal 

 °C b t h (l) L S K kW  (kg) 

HO 100 1320 430 480 490 100 775 930 900 8,0 3-faasiline 160 

1 kütteseade vaid kahe faasi vahel 
2 välismõõtmed erinevad lisavarustusega variandi puhul 

 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für H O-Öfen - Zeichnung (Modell 2022_C ontroller 500) @ 401\m od_1686558352553_906704.docx @ 2476156 @  @ 1 
 

 

Joonis 8. Mõõtmed, mudel HO 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle für all e Top-H O und F- Öfen - 1 @ 264\mod_1609920846514_906704.docx @ 2113803 @  @ 1 
 

Elektriühendus Pinge voltides (V) 1-faasiline: 3-faasiline: Eripinge: 

Ahju mudel  Vt tüübisilti ahjul 

 Sagedus: 50 või 60 Hz 

Kaitse liik Ahjud IP20 

Keskkonnatingimused 

elektrivarustuse jaoks 

Temperatuur: 

Õhuniiskus: 

+5 °C kuni +40 °C 

max 80% mittekondenseeruv 

Kaalud Ahi tarvikutega Sõltuvalt variandist (vt saatelehed) 
 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle Dauerschalldr uckpeg el < 70 dB(A) - 2 @ 253\m od_1603896140487_906704.docx @ 2092053 @  @ 1 
 

Heitmed Püsiv helirõhutase: < 70 dB(A) 
 
Pos: 49 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_906704.docx @ 947150 @ 1 @ 1 
 

3 Garantii ja vastutus 
Pos: 50 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gew ährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_906704.docx  @ 947126 @  @ 1 
 

§ 
Garantii ja vastutuse suhtes kehtivad Naberthermi garantiitingimused või 

erikokkulepega reguleeritud garantii. Peale selle kehtib järgmine. 

Garantii- ja vastutusnõude isiku- ja materiaalse kahju korral on välistatud, kui nende 

põhjuseks on üks või mitu järgmistest põhjustest. 

• Iga isik, kes tegeleb süsteemi käsitsemise, montaaži, hoolduse või remondiga, peab 

olema lugenud ja mõistnud kasutusjuhendit. Kahjustusete ja talitlustõrgete korral, mis 

tulenevad kasutusjuhend eiramisest, vastutust ei võeta. 

• Süsteemi muu kui nõuetekohasel kasutamisel. 

• Süseemi asjatundmatu paigaldamine, kasutusele võtmine, käsitsemine ja hooldamine. 

• Süsteemi käitamine defektsete ohutusseadiste või mittenõuetekohaselt paigaldatud või 

mittetöötavad ohutus- ja kaitseseadised. 

• Süsteemi transpordi, ladustamise, paigaldamise, kasutuselevõtu, käituse, hoolduse ja 

varustamisega seotud kasutusjuhendis olevate juhiste eiramine. 

• Süsteemi omavoliline konstruktsiooniline muutmine. 

L S 

K 
b 

h 

t 

63 

178 
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• Käitusparameetrite omavoliline muutmine. 

• Parameetrite seadistuste, seadistuste omavoliline muutmine ja programmi muutmine. 

• Originaaldetailid ja tarvikud on väljatöötatud spetsiaalselt Naberthermi 

ahjusüsteemide jaoks. Detailide väljavahetamisel tuleb kasutada üksnes Naberthermi 

originaaldetaile. Vastasel juhul kaob õigus garantiile. Kahjude eest, mis tekivad 

muude kui originaaldetailide kasutamise tõttu, välistab Nabertherm igasuguse 

vastutuse. 

• Suurõnnetused võõrkehade toime ja vääramatu jõu tõttu. 
Pos: 51 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit @ 0\m od_1158843961540_906704.docx @ 947258 @ 1 @ 1 
 

4 Ohutus 
 
Pos : 52 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Bes timmungsgemäße Verwendung @ 0\m od_1167823503921_906704.docx @ 946763 @ 2 @ 1 
 

4.1 Nõuetekohane kasutamine 
 
Pos : 53 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bestimmungsgem äße Verwendung allgem einer Ofen- Anl agen - Teil 1 @ 45\m od_1377238159391_906704.docx @ 952764 @  @ 1 

 

Naberthermi ahjusüsteem on konstrueeritud ja valmistatud vastavalt hoolikalt valitud 

järgitavatele harmoneeritud standarditele, samuti muudele tehnilistele 

spetsifikatsioonidele. See vastab tehnika tasemele ning tagab suurima ohutuse määra. 

 
Pos: 54 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bestimmungsgem äße Verwendung Top-HO und F-Öfen @ 13\mod_1289384913818_906704.docx @ 955070 @  @ 1 
 

Tootesarja Top ja HO ahjud on elektriga köetavad põletusahjud keraamika töötlemiseks, 

klaasisulatuse, klaasi- ja portselanimaali jaoks. Tootesarja F ahjud on klaasisulatuse, klaasi- 

ja portselanimaali jaoks. 
Pos: 55 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di eser Ofen kann von Kindern ab 8 Jahr en und darüber sowie von Personen mit  verring erten physischen, @ 299\mod_1633001739585_906704.docx  @ 2228096 @  @ 1 
 

Sihtrühm 

Juhend on suunatud käitajatele ja kvalifitseeritud spetsialistidele. Seda peavad järgima kõik 

isikud, kes ahjuseadmel töötavad. Ahjul tohivad töid teha üksnes selle jaoks vajaliku 

väljaõppe või juhendamisega isikud. 

Vastavalt standardile EN 60335-1 kehtivad järgmised nõuded 

Seda ahju tohivad kasutada lapsed alates 8. Eluaastast ning vähenenud füüsiliste, 

sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui 

neid jälgitakse või neid on juhendatud ahju ohutu kasutamise alal ja nad mõistavad sellest 

tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi ahjuga mängida. 
Pos: 56 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Nicht bestimmungsgem äß ist : (Ei nzug Mitte) @ 80\m od_1418806747958_906704.docx @ 2035385 @  @ 1 
 

Otstarbekohane ei ole: 
Pos: 57 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Eine andere oder  darüber  hi nausgehende Benutzung, wi e z .B. die Verarbeitung ...  @ 45\m od_1377242071687_906704.docx  @ 954085 @  @ 1 
 

• Muu või seda ületav kasutus, nt muude kui ettenähtud toodete töötlemine, samuti 

ohtlike ainete või tervist kahjustavate materjalide või ainetega ümber käimine, EI OLE 

nõuetekohane. 
Pos: 58 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Ofen is t nicht zum Tr ocknen geeignet.  Es  dürfen nur nahezu trocke ne M assen und Hilfsmittel eing e @ 271\mod_1618817044740_906704.docx  @ 2130626 @  @ 1 
 

• Ahi ei sobi kuivatamiseks. Põletada tohib üksnes peaaegu kuivi masse ja abiaineid. 
Pos: 59 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Ofen is t nicht für die Erwärm ung von N ahr ungsmittel n zum Verz ehr zu verwenden. @ 53\mod_1389787274556_906704.docx @ 953381 @  @ 1 
 

• Ahju ei tohi kasutada söömise jaoks toiduainete soojendamiseks 
Pos: 60 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ver änderungen am Ofen, müssen mit  Naber therm schriftlich abgestimmt w erden . .. @ 45\mod_1377243398694_906704.docx @ 954086 @  @ 1 
 

• Muudatused ahjul tuleb Naberthermiga kirjalikult kooskõlastada. Keelaud on 

kaitseseadiste (kui on olemas) eemaldamine, sildamine või käitusest kõrvaldamine. 

Toote meiega kooskõlastamata muutmise korral kaotab käesolev EÜ deklaratsioon 

kehtivuse. 
Pos: 61 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Aufstellhi nweise und Sicher heitsbestimm ung en sind einzuhal ten, andernfalls  gilt der Ofen als ...  @ 45\mod_1377243410507_906704.docx  @ 954750 @  @ 1 

• Järgida tuleb paigaldusjuhiseid ja ohutusnõudeid, vastasel juhul loetakse ahju 

kasutamist mitte otstarbekohaseks ja igasugused nõuded Nabertherm GMBH uhtes 

kaotavad kehtivuse. 
Pos: 62 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betri ebsmi tteln,  Hilfsstoffen, Lösungsmittel n . .. - 2 @ 53\mod_1389787294041_906704.docx @ 2040053 @  @ 1 
 

• Käitamine jõuallikate, toodete, käitusainete, abiainete, lahustite jne abil, millele 

kohaldub ohtlike ainete eest kaitsmist käsitlev määrus, või mis põhjustavad ükskõik 

mis viisil operaatorite tervise mõjutusi, ei ole lubatud. 
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Pos: 63 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Für hi eraus r esultier ende Schäden haftet der Betr eiber (Ei nzug Mi tte)  @ 10\mod_1256731411117_906704.docx  @ 947916 @  @ 1 
 

Sellest tulenevate kahjude eest vastutab operaator 
 
Pos : 64 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D as Betrei ben des Ofens  ist nur nach der i n dieser Betriebsanl eitung beschri ebenen Vorgehensw eise . . @ 53\m od_1389787305804_906704.docx @ 954279 @  @ 1 
 

• Ahju käitamine on lubatud üksnes käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, st 

kasutusjuhendi peab läbi lugema ja seada peab mõistma. 
Pos: 65 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Von den im Ofen eing esetzten Materi alien bzw. Ausgasung en können sich unter Umständen Schads toffe . . @ 45\m od_1377243392217_906704.docx @ 954749 @  @ 1 
 

• Ahjus kasutatud materjalidest või eralduvatest gaasidest võivad teatud tingimustel 

ladestuda kahjulikud ained isolatsiooni või kütteelementidele ning põhjustada nende 

hävinemist. Vajadusel järgige kasutatavate materjalide pakenditel olevaid 

märgistusi ja juhiseid. 
Pos: 66 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Aufstellhi nweise und Sicher heitsbestimm ung en sind einzuhal ten, andernfalls  gilt der Ofen als ...  @ 45\mod_1377243410507_906704.docx  @ 954750 @  @ 1 

• Järgida tuleb paigaldusjuhiseid ja ohutusnõudeid, vastasel juhul loetakse ahju 

kasutamist mitte otstarbekohaseks ja igasugused nõuded Nabertherm GMBH uhtes 

kaotavad kehtivuse. 
Pos: 67 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D as Öffnen des  Ofens im heißen Zustand über 200 °C ( 392 °F) kan n zu einem erhöhtem Verschleiß  ...  @ 39\m od_1364289911635_906704.docx @ 952976 @  @ 1 
 

• Ahju avamine kuumana temperatuuril üle 200 °C (392 °F) võib põhjustada järgmiste 

detailide suuremat kulumist: isolatsioon, uksetihend, kütteelemendid ja ahju korpus. 

Eiramisest tulenevate kauba ja ahju kahjustuste eest tootja ei vastuta. 
Pos: 68 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen ist für die private und g ewer bliche Anw endung ...  Der Ofen ist nicht für ...  @ 45\m od_1377239313841_906704.docx  @ 952765 @  @ 1 

 

Käesolev ahi on mõeldud eraviisiliseks ja tööstuslikuks kasutuseks. Ahju EI TOHI 

kasutada toiduainete, loomade, puidu, teravilja jne soojendamiseks. 

Ahju EI TOHI kasutada töökoha soojendamiseks. 

ÄRGE kasutage ahju jää või muu sarnase sulatamiseks. 

ÄRGE kasutage ahju pesukuivatina. 

 
Pos: 69 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Es gelten di e Sicher heitshi nweise der ei nzelnen Kapi tel.  @ 34\m od_1357906319399_906704.docx @ 953447 @  @ 1 

 
Märkus 

Kehtivad üksikute peatükkide ohutusjuhised. 

 
Pos: 70 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen verfügt über kei ne Sicher hei tstechnik  für  Pr ozesse, . .- Zei tpunkt 3 % der @ 368\m od_1667546175302_906704.docx @ 2396816 @  @ 1 
 

 

Kõigi ahjusüsteemide jaoks 

Plahvatusohtlike gaaside ja gaasisegudega või protsessi käigus tekkivate plahvatusohtlike 

gaaside või gaasisegudega käitamine on keelatud. 

 Nendel ahjusüsteemidel ei ole ohutustehnikat protsesside jaoks, mille käigus võivad 

tekkida süttida võivad gaasisegud (teostus e vasta standardi EN 1539 kohastele 

ohutusnõuetele) 

Orgaaniliste gaasikoguste kontsentratsioon ei tohi ahjusüsteemis mitte mingil hetkel 

ületada 3% madalaimast plahvatusmäärast (LEL). See eeldus ei kehti tavakäituse jaoks, 

vaid eelkõige ka eriolukordade, näiteks protsessitõrgete (nt seadme töö lakkamise tõttu 

jne) jaoks. 
 

Pos: 71 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieses  Pr odukt entspricht nicht der ATEX-Richtlini e und darf nicht ..- nicht brennbare Gase @ 2\m od_1184228756893_906704.docx @ 948353 @  @ 1 
 

 

Märkus 

Käesolev toode ei vasta ATEXi direktiivile ja seda ei tohi kasutada süttida võivates 

keskkondades. Plahvatusohtlike gaaside ja gaasisegudega või protsessi käigus tekkivate 

plahvatusohtlike gaaside või gaasisegudega käitamine on keelatud! 

 
Pos: 72 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Anfor der ungen an den Betrei ber der Anlag e @ 0\mod_1167823775531_906704.docx  @ 946885 @ 2 @ 1 
 

4.2 Nõuded süsteemi käitajale 
 
Pos : 73 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Anfor der ungen an den Betrei ber der Anl age - Di e Aufstellhi nweise und Sicher hei ts . .. ( Ofen) @ 45\mod_1377241972892_906704.docx @ 954629 @  @ 1 
 

 

Järgida tuleb paigaldusjuhiseid ja ohutusnõudeid, vastasel juhul loetakse ahju kasutamist 

mitte otstarbekohaseks ja igasugused nõuded Naberthermi suhtes kaotavad kehtivuse. 

Selle ohutuse saab saavutada üksnes siis, kui võetud on kõik selle jaoks vajalikud meetmed. 

See on ahju käitaja hoolsuskohustus need meetmed planeerida ja nende teostust kontrollida.  
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Pos: 74 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - D er Betr eiber muss sicherstell en, dass @ 45\m od_1377501770051_906704.docx @ 954751 @  @ 1 
 

Käitaja peab tagama, et 
Pos: 75 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/beim Br ennen von Ker amik, des Tones  bzw . der Glasur können . .. @ 45\mod_1377501792291_906704.docx @ 954630 @  @ 1 
 

• Keraamika, savi või glasuuri põletamisel võivad eralduda tervist kahjustavad gaasid ja 

aurud. Seepärast on vajalik juhtida väljatõmbeavast eralduvate heitgaaside sobival 

viisil vabasse õhku juhtimine (ventileerige tööruumi). Kui paigalduskohas ei ole 

tagatud piisav ventilatsioon, tuleb heitgaasid ära juhtida toru kaudu (vt peatükki 

„Heitõhu juhtimine“). 
Pos: 76 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Von den Materiali en, die i n dem Ofen eing esetzt wer den, m uss  bekannt sei n, ob si e . .. Elektr. Ofen @ 45\m od_1377501799794_906704.docx @ 954090 @  @ 1 
 

• Materjalidest, mida ahjus kasutatakse, peab olema teada, kas need võivad mõjutada 

või hävitada isolatsiooni või kütteelemente. Isolatsiooni jaoks kahjulikud ained on: 

leelised, leelismullad, metalliaurud, metalloksiidid, klooriühendid, fosforiühendi ja 

halogeenid. Vajadusel järgige kasutatavate materjalide pakenditel olevaid 

märgistusi ja juhiseid. 
Pos: 77 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/die Anlag e nur i n einw andfreiem , funkti ons tüchtig em .. . - dieses  Personal regelm äßig in all en... @ 45\mod_1377501806506_906704.docx  @ 954752 @  @ 1 
 

• Seadet käitatakse üksnes laitmatus, töökorras seisukorras ning eelkõige 

kaitseseadiseid kontrollitakse regulaarselt töökorras oleku suhtes. 

• Võimaldatakse vajalikke isikukaitsevahendeid, näiteks: kaitsekindad, sobiv põll jne. 

• Käesolevat kasutusjuhendit hoitakse ahju juures. Peab olema tagatud, et kõik isikud, 

kes teevad toiminguid ahjul, saavad igal ajal kasutusjuhendit vaadata. 

• Kõik ohutus- ja käsitsusjuhistega sildid süsteemil on hästi loetavas seisukorras. 

Kahjustatud või loetamatuks muutunud sildid tuleb viivitamata uuendada. 

• Personali juhenatakse regulaarselt tööohutuse- ja keskkonnakaitselastes asjakohastes 

küsimustes ning personal tunneb kogu kasutusjuhendit ja eelkõige selles sisalduvaid 

ohutusjuhiseid. 
Pos: 78 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bei  gew erblicher N utzung: Beachten Sie di e für Ihr Land gül tigen Sicherheitsvorschrif ten ...  @ 45\mod_1377501814270_906704.docx  @ 954091 @  @ 1 
 

• Tööstuslikul kasutamisel: 

Järgige teie riigi jaoks kehtivaid ohutuseeskirju. Saksamaal peab laskma ahju, 

vastavalt kutseühingute eeskirjale, ettenähtud intervallide järel elektrikul kontrollida. 
Pos: 79 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dauerhafter Betrieb bei m aximal er Temperatur kann zu erhöhtem Verschl eiß an .. . 70°C unter @ 198\m od_1537350016435_906704.docx @ 1991298 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Pidev käitus maksimaalsel temperatuuril võib põhjustada kütteelementide ja 

isolatsioonimaterjalide suuremat kulumist. Soovitame töötada kuni u 70 °C 

maksimaalsest madalamal temperatuuril. 

 
Pos: 80 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - In D eutschland ist die allgem eine U nfallverhütungsvorschrif t zu beachten. @ 3\mod_1193667801739_906704.docx  @ 949953 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Saksamaal tuleb järgida üldist õnnetuste ennetamise eeskirja. Kehtivad vastava 

kasutusriigi riiklikud õnnetuste ennetamise eeskirjad. 
 
Pos: 81 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Schutzklei dung @ 0\mod_1167825795750_906704.docx @ 947267 @ 2 @ 1 
 

4.3 Kaitserõivad 
 
Pos : 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Schutzklei dung - Hitzebeständige H andschuhe tragen @ 9\m od_1246542013306_906704.docx @ 948371 @  @ 1 
 

 

Kaitske oma käsi kandes kaitsekindaid. 

 
 
Pos : 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen bei  Norm albetrieb @ 0\m od_1167825919827_906704.docx @ 946886 @ 2 @ 1 
 

4.4 Olulised meetmed tavarežiimil 
Pos: 84 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei N ormalbetri eb Top-HO und F Öfen @ 13\m od_1289395735652_906704.docx  @ 949475 @  @ 1 
 
 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

Enne ahju sisselülitamist kontrollige ja tagage, et ahju tööalas viibivad üksnes volitatud 

isikud ja mitte kedagi ei saa ahju käiamisega vigastada! 

 

Enne tootmise igakordset alustamist kontrollige ja tagage, et kõik kaitseseadised töötavad 

laitmatult (nt kaitsekontaktlüliti lülitab kaane avamisel kütteseadme välja). 



 

23 

Enne tootmise igakordset alustamist kontrollige seadet nähtavate kahjustuste suhtes ja 

tagage, et ahju käitatakse üksnes laitmatus seisukorras! Tuvastatud puudustest tuleb kohe 

teavitada Naberthermi teenindust. 

Enne tootmise igakordset alustamist eemaldage süsteemi tööalast materjal/esemed, mis ei 

ole tootmise jaoks vajalikud! 

Vähemalt üks kord päevas (vt ka hooldus ja korrashoid) tuleb teostada järgmised 

kontrolltoimingud. 

• Kontrollige ahju väliselt tuvastatavate kahjustuste suhtes (vaatekontroll), nt 

isolatsioon, kütteelemendid, toitekaabel, olemasolu korral väljalasketoru. 

• Kontrollige kõigi kaitseseadiste talitlust (nt kaitsekontaktlüliti lülitab kaane avamisel 

kütteseadme välja). 
Pos: 85 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen im N otfall @ 1\m od_1170943369267_906704.docx  @ 950090 @ 2 @ 1 
 

4.5 Olulised meetmed hädaolukorras 
 
Pos : 86 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Ver halten im N otfall @ 1\mod_1170949904855_906704.docx  @ 947582 @ 3 @ 1 
 

4.5.1 Käitumine hädaolukorras 
 
Pos : 87 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Das Stillsetzen im N otfall is t vorgesehen durch Zi ehen des  Netzsteckers. @ 229\m od_1575454907149_906704.docx @ 1978990 @  @ 1 
 

 

Märkus 

Hädaolukorras seiskamine on ettenähtud toitepistiku tõmbamisega. Seepärast peab 

käituse ajal toitepistik igal ajal ligipääsetav olema, et selle saaks hädaolukorras kiiresti 

pistikupesast lahutada. 

 
Pos: 88 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en im Notfall - Netzstecker zi ehen (SnapIn und CEE) (all e Anl eitungen) - Grafik  @ 229\mod_1575452428886_906704.docx @ 1979078 @  @ 1 
 

 

Joonis 9. Toitepistiku lahutamine (sarnane joonis) 
Pos: 89 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung -  Bei unerwar teten Vorgängen im Ofen (z.B. s tarke R auchentwicklung oder Ger uchsbeläs tigung) @ 4\m od_1205306579737_906704.docx  @ 948085 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

Ootamatute protsesside korral ahjus (nt tugev suits või ebameeldivad lõhnad) tuleb 

ahjusüsteem kohe välja lülitada. Oodata tuleb ahju loomulikul teel jahtumist 

ruumitemperatuurile. 
 

 



 

24 

Pos: 90 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung - Bei unerwarteten Vorgängen darf  der Ofen nicht geöffnet .. .- Gr afik Top_H O_F  (Modell 2022) @ 401\m od_1683879144522_906704.docx  @ 2465093 @  @ 1 
 

Tulekahju korral 

hoidke kaas suletuna. 

Lahutage toitepistik 

kohe. 

Hoidke uksed ja aknad 

kinni! Väldite nii 

suitsu levimist. 

Sõltumata tulekahju 

suurusest helistage 

viivitamata 

tuletõrjesse! 

Telefonikõne ajal 

rääkige rahulikult ja 

selgelt. 

 

 
Pos: 91 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - El ektrischer  Schlag - Piktogramm elektr. Schlag - N etzs tecker ziehen @ 9\m od_1247472185096_906704.docx  @ 947038 @  @ 1 
 

 

 OHT 

 

• Elektrivoolust põhjustatud oht. 

• eluoht 

• Töid elektrivarustusel tohivad teha 

  üksnes kvalifitseeritud elektrikud 

  või Naberthermi volitatud eripersonal. 

• lahutage enne tööde algust toitepistik 

 
Pos: 92 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen bei  Wartung und Instandhaltung @ 0\m od_1167826060620_906704.docx @ 946887 @ 2 @ 1 
 

4.6 Olulised meetmed hooldusel ja korrashoiul 
 
Pos : 93 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei War tung und Instandhaltung Top, HO und F -  Öfen @ 13\m od_1291107854956_906704.docx @ 955079 @  @ 1 
 

 

Hooldustöid tohivad teha üksnes volitatud spetsialistid järgides hooldusjuhendit ja 

õnnetuste ennetamise eeskirju! Soovitame lasta hooldused ja korrashoiutööd teostada 

Nabertherm GmbH teenindusel. Eiramise tagajärjeks võib olla kehavigastus, surm või 

oluline materiaalne kahju! 
 

Lülitage ahi toitelülitist välja ja lahutage toitepistik. 

Ahi peab olema täielikult tühjendatud. 

Ärge mitte kunagi pritsige ahju, lülituskappe ja elektrivarustuse muid korpuseid 

puhastamise otstarbel veega! 

Pärast hooldus- ja remonditööde lõpetamist ja enne tootmise taasalustamist kontrollige 

järgmist. 

• Lahti keeratud kruviühendused/pingutuslindid on kindlas asendis. 

• Eemalatud kaitseseadised, sõelad või filtrid (kui on olemas) on jälle paigaldatud. 

• Kõik hooldus- ja remonditööde jaoks vajalikud materjalid, tööriistad ja muu varustus 

on süsteemi tööalast eemaldatud. 

• Toitekaabli tohib vahetada välja üksnes heakskiiduga samaväärse kaabli vastu. 
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Pos: 94 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Allgemei ne Gefahr en an der  Anlage @ 0\mod_1168596796288_906704.docx @ 946772 @ 2 @ 1 
 

4.7 Süsteemiga seotud üldised ohud 
 
Pos : 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Allgemei ne Gefahren (Verbr ennung, Quetschen, Str om) - Top, HO und F @ 324\m od_1641372460092_906704.docx @ 2303556 @  @ 1 
 

 

Möödaviigu otsak / väljatõmbetoru, kaas ja ahju korpus muutuvad käituse ajal 

kuumaks. 

Põletusoht. 

Möödaviigu otsakut / väljatõmbetoru, kaant ja ahju korpust EI tohi käituse ajal puutuda. 

 

Ärge sisestage esemeid lülitusseade ja ahju korpuse avadesse, väljatõmbeavadesse või 

jahutuspiludesse. 

Elektrilöögioht. 

ÄRGE sisestage esemeid. 

 

Elektrilöögioht 

Eluoht 

Seade EI tohi käituse ja hoolduse ajal märjaks saada 

 

Ahju sisse pandud materjalidest lähtuv plahvatusoht 

Eluoht 

Ärge pange seadmesse töötemperatuuril põlevaid plahvatada võivaid aineid. 

Seadme sisemuses EI tohi olla plahvatada võivaid tolmusid ega lahusti ja õhu segusid. 

ÄRGE käitage seadet plahvatusohtlikes piirkondades. 

Ümbruses EI tohi olla plahvatada võivaid tolmusid ega lahusti ja õhu segusid. 

 

Tuleoht pikenduskaabli pikendamisel 

Eluoht 

Kõigi pistikuga ühendusjuhtmetega ahju mudelite puhul tuleb jälgida järgmist. 

Vahemik automaatkaitsmete ja pistikupesa, millega ahi on ühendatud, vahel on võimalikult 

lühike. 

Pistikupesa ja ahju vahel EI kasutata harupesasid EGA pikendusjuhtmeid. 

 
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/W arnung – Verbrennungsgefahr - Bypass-Stutzen/Abluftrohr/D eckel/Ofengehäuse und der Griff .. - Grafik @ 317\m od_1637922730714_906704.docx  @ 2290016 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – põletusoht 

Möödaviigu otsakut / 

väljatõmbetoru ja 

kaant EI tohi käituse 

ajal puutuda. 
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Pos: 97 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/W arnung -   Es dürfen keine Gegens tände auf dem Top-HO und F Ofen abgel egt/abg estellt - Grafik  @ 401\mod_1683881631891_906704.docx @ 2465123 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – üldised 

ohud! 

Ahjule ei tohi 

asetada/hoiustada 

esemeid. Tule- või 

plahvatusoht. 

 
Pos: 98 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Vorsicht - Nicht i n heißem Zusand öffnen - Das  Öffnen des Ofens i n heißem Zus tand über 200 °C  .. . @ 197\mod_1536562563437_906704.docx  @ 1991534 @  @ 1 
 

 

ETTEVAATUST 

 

Ärge avage kuumana 

Ahju avamine kuumana temperatuuril üle 

200 °C (392 °F) võib põhjustada põletusi. 

Kauba ja ahju kahjustuste eest tootja ei 

vastuta. 

 
Pos: 99 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Ers tinbetriebnahme/Überschrift - Tr ansport, M ontage und Ersti nbetri ebnahm e @ 0\mod_1158844227416_906704.docx  @ 946878 @ 1 @ 1 
 

5 Transport, paigaldus ja esmakordne kasutuselevõtt 
 
Pos : 100 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anliefer ung @ 0\m od_1167826534889_906704.docx  @ 946506 @ 2 @ 1 
 

5.1 Tarne 
 
Pos : 101 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung Top, HO und F Öfen -  (Hinweise allgem ein) @ 13\mod_1289468478869_906704.docx @ 948864 @  @ 1 
 

Komplektsuse kontrollimine 

Võrrelge tarnekomplekti saatelehe ja tellimuse dokumentidega. Puudustega pakendi või 

transpordi tõttu puuduvatest detailidest ja kahjustustest teavitage kohe ekspediitorit ja 

Nabertherm GmbH-d, sest hilisemaid kaebusi ei ole võimalik arvesse võtta. 

Vigastusoht 

Ahju tõstmisel võivad detailid või ahi ise ümber minna, paigast nihkuda või alla kukkuda. 

Enne ahjusüsteemi tõstmist peavad kõik isikud tööalast eemalduma. Kanda tuleb sobivaid 

kaitsekindaid. 

Ohutusjuhised 

• Tõstesõidukeid (näiteks: kraana/tõstuk) tohivad juhtida vaid volitatud töötajad. Juht 

vastutab ainuisikuliselt ohutu sõiduviisi ja koorma eest. 

• Kasutage üksnes piisava kandevõimega tõstevahendeid. 

• Ahju tõstmisel jälgige, et tõstuki kahvli otsad või koorem ise ei jääks kõrvaloleva 

virnastatud kauba külge kinni. Kõrgeid detaile, nt lülituskappi transportige kraanaga. 

• Tõstevahendid tuleb kinnitada üksnes selle jaoks märgistatud kohtadesse. 

• Ärge mitte mingil juhul kasutage tõstevahendite kinnitamiseks külge paigaldatud 

detaile, torusavasid või kaablikanaleid. 

• Kinnitage transpordirihmad üksnes selleks ettenähtud kohtadesse. 

 

Märkus 

Ahju paigaldamisel tuleb kanda kaitsekindaid! 
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Hoiatus – üldised ohud! 

Hoiatus ülestõstetud koormate eest. Töötamine ülestõstetud koorma all on keelatud. 

Eluoht. 

 

 
Märkus 

Järgige tõstesõidukite ohutusjuhiseid ja õnnetuste ennetamise eeskirju. 

 
Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - Öfen mit  ei nem  Hubwag en transpor tieren @ 2\m od_1184672460200_906704.docx @ 949235 @  @ 1 
 

Transport kahveltõstukiga 

Jälgige kahveltõstuki lubatud koormust. 
 

1. Mahalaadimise tarbeks tarnitakse meie ahjud tehasest puidust transpordiraamil. 

Transportige ahju üksnes pakitult ja sobivate transpordiseadistega, et vältida 

võimalikke kahjustusi. Pakend tuleks eemaldada alles paigalduskohas. Transpordil 

tuleb jälgida piisavat kaitset nihkumise, ümbermineku ja kahjustamise vastu. 

Transpordi- ja paigaldustöid peab tegema vähemalt kahekesi. Ärge ladustage ahju 

niisketes ruumides ega vabas õhus. 

2. Liikuge kahveltõstukiga transpordiraami alla. Jälgige, et kahveltõstuk lükataks 

täielikult transpordiraami alla. Jälgige kõrval asuvaid transporditavaid kaupu. 

 

 

Joonis 10. Kahveltõstuk lükatakse täielikult transpordiraami alla 

3. Tõstke ahju ettevaatlikult üles, pöörake seejuures tähelepanu raskuspunktile. 

Süsteemi tõstmisel jälgige, et kahvli otsad või koorem ise ei jääks kõrvaloleva 

virnastatud kauba külge kinni. 

4. Kontrollige ahju stabiilset asendit ja vajausel kinnitage transpordikaitsmed. Liikuge 

ettevaatlikult, aeglaselt ja madalaimas asendis. Ärge liikuge kaldpinnaga 

trajektooridel. 

5. Pange ahi paigalduskohas ettevaatlikult maha. Jälgige kõrval asuvaid 

transporditavaid kaupu. Vältige järsku mahapanekut. 
Pos: 103 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Vorsicht - R utschen/Ki ppen des  Gerätes -  Piktogramm Kippen/Heben/Anheben @ 9\mod_1247064081950_906704.docx  @ 947792 @  @ 1 
 

 

 

 ETTEVAATUST 

 

• seadme libisemine või ümberminek 

• Seadme kahjustamine 

• raskete koormate tõstmisest 

  põhjustatud vigastusoht 

• seadet transportida üksnes 

  originaalpakendis 

• kandke seadet mitme isikuga 
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Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Auspacken @ 2\m od_1184739517985_906704.docx @ 948790 @ 2 @ 1 
 

5.2 Lahti pakkimine 
 
Pos : 105 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Allgem einer Hinw eis zur Ver packung (z.B. Laboröfen) @ 3\mod_1192437185846_906704.docx  @ 955260 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kaitseks transpordikahjustuste eest on süsteem mahukalt pakitud. Tuleb jälgida, et 

eemaldatakse kõik pakkematerjalid (ka ahjukambri seest). Säilitage pakend ja 

transpordikaitse ahju võimaliku saatmise või ladustamise jaoks. 

Kandmise/transportimise jaoks on vaja vähemalt kahte inimest, sõltuvalt ahju suurusest ka 

rohkem. 

 
Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken klei ne Öfen mit  Stül pkarton -  Standard - Teil 1 @ 2\m od_1184739616497_906704.docx @ 949236 @  @ 1 
 

 

Kasutage käte 

kaitsevahendeid 

 

1. Kontrollige transpordipakendit võimalike kahjustuste suhtes. 

2. Eemaldage kinnituslindid transpordipakendilt. 

3. Keerake kruvid lahti ja eemaldage puitümbris kartongkattelt (kui on olemas 3a) 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken Top und F Öfen  - Stül pkarton vorsichtig anheben und von der Pal ette entfernen - Gr afik @ 401\m od_1683884469015_906704.docx @ 2465153 @  @ 1 
 

 

 
 
Pos : 108 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Stülpkarton vorsichtig anheben und von der Pal ette entfernen. Liefer umfang mit  dem Lieferschein und  @ 197\m od_1535959472021_906704.docx  @ 1991762 @  @ 1 
 

4. Tõstke kartongkate ettevaatlikult üles ja eemaldage aluselt. Võrrelge tarnekomplekti 

saatekirja ja tellimuse dokumentidega, vt peatükki „Tarne“. 
Pos: 109 /TD/Trans port_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auf der Palette befi ndet sich ei ne Verpackungsei nheit für zusätzliches Zubehör ( Beispiel : N etzkabel,  @ 197\mod_1535959480957_906704.docx @ 1991758 @  @ 1 
 

5. Alusel on pakend lisatarvikute jaoks (nt: toitekaabel, möödaviigu otsik, keraamilised 

ahjuplaadid ja transpordirullikud vastavalt varustusele). 
 
Pos : 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Obere Schutzfolie (A) vom Ofen ist zu entfernen. @ 197\m od_1535959501775_906704.docx @ 1991750 @  @ 1 
 

6. Ülemine kaitsekile (A) tuleb ahjult eemaldada. 
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zwischen Ofen und D eckel befindet sich zum Schutz der Isoli erung ei ne Schutz foli e, ( B) di e zu entfer @ 197\mod_1535981857762_906704.docx  @ 1991638 @  @ 1 
 

7. Ahju ja kaane vahel on isolatsiooni kaitseks kaitsekile (B), mis tuleb eemaldada. 

Tuleb jälgida, et eemaldatakse kõik pakkematerjalid. Pakend ja transpordikaitse (kui 

on olemas) tuleb ahju võimaliku saatmise või ladustamise jaoks alles hoida. 
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Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Obere Schutzfolie (..) vom Ofen ist zu entfernen. Schutzfolie zwischen Ofen und Deckel ...  - Gr afik @ 197\m od_1535959489485_906704.docx @ 1991754 @  @ 1 
 

 

 
 
Pos : 113 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zum Tr agen seitlich (im Bereich der Füße) unter den Ofen fassen und auf sicher en Hal t achten. @ 197\m od_1535959513765_906704.docx @ 1991746 @  @ 1 
 

8. Kandmiseks haarake külgedelt (jalgade piirkonnas) ahju alt ja jälgige kindlat 

asendit. Ahju paigaldamisel tuleb kanda kaitsekindaid! Tõstke ahi sirge seljaga 

aluselt ja asetage ettevaatlikult paigalduskohta. Transporditöid peab tegema 

vähemalt kaks või enam isikut. 
Pos: 114 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Tr ansport des Topofens mit 4 Personen - D as  greifen unter der Schaltanl age i st nicht . .. - Grafik @ 401\m od_1683893958488_906704.docx  @ 2465183 @  @ 1 
 

 

 
 
Pos : 115 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zum Tr ansport mit  ei nem  Flurförderfahrzeug is t es erforderlich, unter den Ofenboden zwei  geeig nete H @ 375\mod_1670847520797_906704.docx  @ 2410476 @  @ 1 
 

9. Transpordil sisetranspordivahendiga peab ahjupõhja alla paigutama kaks sobivat 

puiduklotsi (A), et transpordil mitte kahjustada ümbritseva välispleki üleulatuvat 

alumist serva. Need peavad olema vähemalt nii sügaval nagu põhja tugevdusvarras 

(B), et välistada ahju ümberminek. 

Oluline: Puiduklotsid ei tohi ulatuda üle välispleki. 
Pos: 116 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Posi tionier ung der Holzkl ötze / Tr ansport des  Ofens mit  ei nem  Hubw agen - Gr afik  @ 375\mod_1670848226574_906704.docx @ 2410506 @  @ 1 
 

 

  
 
Pos : 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transportsicherung/Ver packung @ 0\m od_1167826775847_906704.docx @ 946764 @ 2 @ 1 
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5.3 Transpordikaitse/pakend 
 
Pos : 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver packung - Allgemei ne Hinw eise zur  Verpackung - kei ne spezi elle Transportsicherung @ 1\m od_1171004073117_906704.docx @ 946621 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Selle süsteemi jaoks ei ole spetsiaalset transpordikaitset 

 

Kaitseks transpordikahjustuste eest on süsteem mahukalt pakitud. Tuleb jälgida, et 

eemaldatakse kõik pakkematerjalid (ka ahjukambri seest). Kõik pakkematerjalid on 

ümbertöödeldavad ja need saab suunata jäätmekäitlusesse. Kasutatud pakend valiti nii, et 

eriline kirjeldus ei ole vajalik. 
Pos: 119 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver packung - Allgemei ne Hinw eise zur  Verpackung - Ki nder und Ver packungsmateri al @ 13\m od_1290686355811_906704.docx @ 949904 @  @ 1 
 

 

Ohutusjuhis 

Ärge andke pakendit ega selle osasid lastele. Kokkuvolditavatest karpidest ja kiledest 

põhjustatud lämbumisoht. 

 
Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Bauliche- und Anschl ussvoraussetzungen @ 0\mod_1167826890943_906704.docx @ 946507 @ 2 @ 1 
 

5.4 Ehituslikud ja ühendamise eeldused 
 
Pos : 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Aufstell ung ( Standort des  Ofens) @ 2\mod_1184848718972_906704.docx  @ 949237 @ 3 @ 1 
 

5.4.1 Ülespanek (ahju asukoht) 
 
Pos : 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Standort eines Top, H O und F  - Ofens - Tex t-Grafik @ 401\mod_1683895348988_906704.docx  @ 2465213 @  @ 1 
 
 

Ahju paigaldamisel tuleb järgida järgmiseid ohutusjuhiseid. 

• Ahi tuleb paigaldada vastavalt ohutusjuhistele kuiva ruumi. 

• Paigalduspind (põrandakate või laud) peab olema tasane, et võimaldada ahju sirge 

paigaldamine. Ahi tuleb asetada mittesüttiva aluse (tulekaitseklass A DIN 4102 – 

Näiteks: betoon, ehituskeraamika, klaas, alumiinium või teras) peale, et ahjust 

kukkuv, kuum materjal ei saaks seda katet süüdata. 

• Laua kandevõime (nt lauamudelile Top 16/R) peab vastama ahju, sh tarvikute 

kaalule. 

  

Mittesüttiv alus Top 16/R (laud lisavarustus) 

Joonis 11. Näide: Mittesüttiv alus (sarnane joonis) 

Vaatamata heale isolatsioonile kiirgab ahi välispinnale soojust. Vajadusel tuleb see soojus 

ära juhtida (vajadusel tuleb kutsuda ventilatsioonitehnik). Peale selle tuleb hoida 

põlevate materjalide suhtes minimaalset ohutusvahemikku (S) ahju igast küljest 0,5 m 

ja pealt 1 m. Üksikjuhul tuleb vahemik valida suurem, et vastata kohalikele tingimustele. 

Mittesüttivate materjalide suhtes võib külgedel minimaalse vahemiku vähendada 0,2 m-ni. 

Kui partiist peaks eralduma gaase ja aure, tuleb hoolitseda piisava õhu juurde- ja äravoolu 

eest. Vajadusel peab klient võimaldama põlemisgaasidega heitõhu sobiva äratõmbe. 
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Joonis 12. Minimaalne vahemik süttivate materjalide suhtes (sarnane joonis) 
Pos: 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_906704.docx @ 950371 @  @ 1 
 

 

 OHT 

• tuleoht ja oht tervisele 

• eluoht 

• Paigalduskohas peab olema tagatud piisav 

  õhutus, et eralduv soojus ja võimalikud 

  tekkivad heitgaasid ära juhtida. 

 
Pos: 124 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_906704.docx @ 952960 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Enne ahju kasutusele võtmist tuleks seda paigalduskohas 24 tundi aklimatiseerida. 
 

 
Pos: 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren durch automatische Löschei nrichtungen (Wasser _Löschgas) @ 55\mod_1391587048048_906704.docx  @ 954614 @  @ 1 
 

 

 

 OHT 

• oht automaatse kustutusseadise kasutamisel 

• eluoht niiskusest põhjustatud elektrilöögi tõttu, 

kustutusgaasist põhjustatud lämbumisoht jne 

• Kui tulekustutuseks ja hoone kaitseks on ettenähtud automaatsed 

kustutusseadised, nt piserdussüsteemid, tuleb nende planeerimisel 

ja paigaldamisel pöörata tähelepanu, et nende rakendumisel ei 

tekiks lisaohte, nt süüteleekide kustutamise, karastusõli ja 

kustutusvee segunemisel, elektriseadiste töö lõpetamise jne tõttu. 

 
Pos: 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage, Installation und Anschl uss  @ 0\m od_1167827976269_906704.docx @ 949986 @ 2 @ 1 
 

5.5 Montaaž, paigaldus ja ühendamine 
 
Pos : 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der U ntergestellerhöhung (Zubehör-Unterges tell erhöhung) @ 13\mod_1290432714317_906704.docx @ 949479 @ 3 @ 1 
 

5.5.1 Alusraami kõrgenduse (tarvik) montaaž 
Pos: 128 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Untergestellerhöhung Fusing-Toplader Modell F … (Ei nzug Mit te) @ 156\m od_1494576617483_906704.docx @ 2008058 @  @ 1 
 

Alusraami kõrgendus – vertikaalse sisestusega klaasisulatusahju mudel F ... 
Pos: 129 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D as als Zubehör enthal tene Untergestell aus der Verpackungseinheit entnehmen und Ei nzel teile mit der  @ 156\mod_1494576883995_906704.docx @ 2008050 @  @ 1 
 

Võtke tarvikuna sisalduv alusraam pakendist välja ja võrrelge detaile all oleva loendiga. 
Pos: 130 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einzelteile des U ntergestells - (Topl ader M odell F) - Tabell e @ 156\m od_1494576888683_906704.docx  @ 2008046 @  @ 1 
 

Nr Tk Nimetus 

1 2 Pikk varras 

2 2 Lühike varras 

3 4 Rullikutega jalad, nendest kaks seisupiduriga 
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Nr Tk Nimetus 

4 8 Peakruvi M8 

5 1 Harkvõti 

 
 
Pos : 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einzelteile des U ntergestells - (Topl ader M odell F) - Grafik @ 156\mod_1494576893167_906704.docx  @ 2008042 @  @ 1 
 

 

Joonis 13. Alusraami detailid (sarnane joonis) 
Pos: 132 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einen Fuß (3) mi t zw ei Schr auben ( 4) (mit j e einer langen ( 1) und ei ner kurzen (2)  Str ebe) m ontier en @ 156\mod_1494576898855_906704.docx @ 2008038 @  @ 1 
 

• Paigaldage jalg (3) kahe kruviga (4) (vastavalt ühe pika (1) ja ühe lühikese (2) 

vardaga). Keerake kruvid tarnekomplektis sisalduva tööriistaga (5) lõdvalt kinni. 
Pos: 133 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Uml aufend di e anderen Füße und Streben ergänzen. Bei M ontag e aller Füße und Streben Schrauben fes t @ 156\m od_1494576904746_906704.docx  @ 2008034 @  @ 1 
 

• Lisage teised jalad ja vardad ümbritsevalt. Keerake kõigi jalgade ja varraste 

paigaldamisel poldid tugevalt kinni. 
Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Es si nd di e vorher gel östen Transportrollen unter di e Füße z u m onti eren (si ehe Kapitel „M ontage der @ 156\m od_1494583567113_906704.docx @ 2007966 @  @ 1 
 

• Eelnevalt vabastatud transpordirullikud tuleb paigaldada jalgade alla (vt peatükki 

„Transpordirullikute montaaž“). 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ofen vorsichtig auf das  Gestell stellen. Schutzhandschuhe tr agen und den Ofen nur von der Bodenun.. @ 156\m od_1494576956311_906704.docx @ 2008026 @  @ 1 
 

• Asetage ahi ettevaatlikult raamile. Kandke kaitsekindaid ja tõstke ahju üksnes põhja 

alumiselt küljelt. Tõstmise jaoks on vaja vähemalt kahte inimest, sõltuvalt ahju kaalust 

ka rohkem. 
Pos: 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Untergestellerhöhung Topl ader M odell Top … ( Einzug Mitte) @ 156\m od_1494576650581_906704.docx  @ 2008054 @  @ 1 
 

Alusraami kõrgendus – vetikaalse sisestusega ahju mudel Top ... 
Pos: 137 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D as als Zubehör enthal tene Untergestell aus der Verpackungseinheit entnehmen und Ei nzel teile mit der  @ 156\mod_1494576883995_906704.docx @ 2008050 @  @ 1 
 

Võtke tarvikuna sisalduv alusraam pakendist välja ja võrrelge detaile all oleva loendiga. 
Pos: 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einzelteile des U ntergestells - (M odell Top) - Tabell e @ 156\m od_1494577363935_906704.docx @ 2008018 @  @ 1 
 

Nr Tk Nimetus 

3 2 Alusraami kõrgendus Top 45 / Top 60 

 
Pos: 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der U ntergesteller höhung  (ges teckte Versi on) - (M odell Top)  - Gr afik @ 401\m od_1685960808900_906704.docx @ 2474516 @  @ 1 
 

 

Joonis 14. Alusraami kõrgenduse montaaž (sarnane joonis) 
Pos: 140 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Tr ansportroll en ( 1) durch kr äftiges zi ehen nach unten l ösen. @ 157\m od_1495005522554_906704.docx  @ 2007830 @  @ 1 
 

• Vabasage transpordirullikud (1) tugevalt alla tõmmates. 
Pos: 141 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/H ülsen ( 2) (befi ndlich an den Füßen des Ofens) mi t zum Beispiel ei nem br eiten Fl achschraubendr eher @ 156\m od_1494577377404_906704.docx  @ 2008006 @  @ 1 
 

• Vabastage hülsid (2) (asuvad ahju jalgadel) näiteks laia lapikkruvikeeraja ja haamri 

abil. 

1

2

3
4

5



 

33 

Pos: 142 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Bei de Untergestellerhöhungen (3)  auf di e Füße des Ofens aufstecken. Auf f esten Sitz der U ntergeste.. @ 156\m od_1494577382138_906704.docx  @ 2008002 @  @ 1 
 

• Pange mõlemad alusraami kõrgendused (3) ahju jalgadele. Jälgida tuleb alusraami 

kõrgenduse kindlat asendit. 
Pos: 143 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Es si nd di e vorher gel östen Transportrollen unter di e Füße z u m onti eren (si ehe Kapitel „M ontage der @ 156\m od_1494583567113_906704.docx @ 2007966 @  @ 1 
 

• Eelnevalt vabastatud transpordirullikud tuleb paigaldada jalgade alla (vt peatükki 

„Transpordirullikute montaaž“). 
Pos: 144 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der Transportrollen @ 13\mod_1289819020312_906704.docx @ 948866 @ 3 @ 1 
 

5.5.2 Transpordirullikute montaaž 
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e im Liefer umfang befindlichen Transportr ollen si nd bzw. k önnen w enn erfor derlich an den Füßen des @ 156\m od_1494333007243_906704.docx @ 2008178 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad transpordirullikud on paigaldatud või vajadusel saab need 

paigaldada ahju jalgadele. Soovitame paigaldada seisupiduriga transpordirullikud ahju 

eesosale. Transpordirullikute arv sõltub ahju jalgade arvust ja võib seepärast sõltuvalt ahju 

mudelist erineda. Ahju mudel Top 16/R (lauamudel) tarnitakse ilma transpordirullikuteta. 

Transpordirullikute paigaldamise või ahju tõstmise ajal tuleb kanda kaitsekindaid. 

Ahju võib tõsta üksnes põhja alumiselt küljelt. Ahju EI tohi põhimõtteliselt küljele 

asetada, sest see põhjustab isolatsiooni/kütteelementide kahjustusi ja seega ahju 

hävinemist. Nabertherm ei võta vastutust transpordirullikute paigaldamisega põhjustatud 

võimalike kahjude eest. 
Pos: 146 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e im Liefer umfang enthaltenen Transpor trollen können bei Bedarf unter  di e Füße des Ofens ges teckt  @ 156\mod_1494583860722_906704.docx @ 2007962 @  @ 1 
 

• Tarnekomplektis sisalduvad transpordirullikud saab vajadusel ahju jalgade alla lükata. 
 
Pos : 147 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der Tr ansportroll en -  (ges teckte Version) - Grafik  @ 401\mod_1685945959685_906704.docx  @ 2474486 @  @ 1 
 

 

Joonis 15. Transpordirullikute montaaž (sarnane joonis) 
Pos: 148 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montageempfehl ung (Ei nzug Mitte) @ 156\mod_1494336748973_906704.docx  @ 2008166 @  @ 1 
 

Montaažisoovitus 
Pos: 149 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Einhaltung der Empfehlungen entbi nden den Verw ender unserer Produkte nicht vom eigenver antwort.. @ 156\m od_1494336753286_906704.docx @ 2008162 @  @ 1 
 

Soovituste järgimine ei vabasta meie toodete kasutajat vastutuse võtmisest vastavalt 

olemasolevatele kohalikele olukordadele ja tingimustele. Siiski peaksite arvestama mõne 

üldise soovitusega. 
Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Bei Öfen bis 60 kg em pfehl en wir den Ofen vorsichtig über di e Ofenfüße zu kippen. Fassen Sie .. . @ 156\mod_1494336757739_906704.docx  @ 2008158 @  @ 1 
 

• Kuni 60 kg ahjude puhul soovitame ahju jalgade abil ettevaalikult kallutada. Haarake 

ahju alumises küljest (1) ja kallutage ahju ettevaatlikult küljele. Paigaldage esimene 

transpordirullik ja pange pärast seda ahi ettevaatlikult jälle maha. Korrake 

eelnimetatud töösamme kõigi transpordirullikute jaoks. Soovitame ahju teisel isikul 

kaitsta soovimatu kallutamis, ümberkukkumise või veeremise (3)/(4) eest. 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der Tr ansportroll en bei Öfen bis 60 kg  - Grafik @ 401\m od_1685961722445_906704.docx @ 2474546 @  @ 1 
 

 

Joonis 16. Näide: Transpordirullikute montaaž kuni 60 kg ahjude puhul (sarnane joonis) 
Pos: 152 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Öfen über  60 kg dür fen NICHT über die Ofenfüße g ekippt wer de n. Es  besteht die Gefahr , dass  beim . .. @ 401\m od_1686029225251_906704.docx @ 2474606 @  @ 1 
 

• Üle 60 kg ahjusid ei tohi kallutada ahju jalgade abil. On oht, et ahju kallutamisel 

murduvad ahju jalad ära. Transpordirullikute paigaldamiseks soovitame ahju asetada 

neljale sobivale puiduklotsile. Puiduklotsid peaksid olema vähemalt 25 cm kõrgused, 



 

34 

et saaks transpordirullikud ahju jalgade alla paigaldada. Tõstmise jaoks on vaja 

vähemalt kahte inimest, sõltuvalt ahju kaalust ka rohkem. 
Pos: 153 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der Tr ansportroll en bei Öfen ab 60 kg - Gr afik @ 401\m od_1685966662874_906704.docx @ 2474576 @  @ 1 
 

 

A = min 25 cm Ahju põhi alt 

Joonis 17. Näide: Transpordirullikute montaaž alates 60 kg ahjude puhul (sarnane joonis) 
Pos: 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/N ach dem Ausrichten des Ofens sind die Fes tstellbr emsen der Transportr ollen zu sichern. @ 156\mod_1494336775411_906704.docx @ 2008142 @  @ 1 
 

• Pärast ahju rihtimist tuleb kinnitada transpordirullikute seisupidurid. 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/N ach Montage des Bypass-Stutzens und Ausrichtung des  Ofens, kann wenn erfor derlich eine Abg asführ ung @ 156\m od_1494336827819_906704.docx @ 2008138 @  @ 1 
 

Pärast möödaviigu otsaku montaaži ja ahju rihtimist saab vajadusel paigaldada 

väljalasketoru. Teabe väljalasketoru kohta leiate peatükist „Väljalasketoru“. 
 
Pos : 156 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage des C ontroll ers (modellabhängig) @ 51\m od_1386605366661_906704.docx  @ 953486 @ 3 @ 1 
 

5.5.3 Juhtpaneeli montaaž (sõltuvalt mudelist) 
 
Pos : 157 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B01 - D er im Lieferum fang befindliche H alter des C ontroll ers (modellabhängig) ist am ...  @ 104\mod_1444203310032_906704.docx @ 2027447 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduv juhtpaneel koos hoidikuga (sõltub mudelist) tuleb kinnitada 

ahjule. 
Pos: 158 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B02 - An der Posi tion des  Contr ollers befinden sich Schr auben ( 1) zur Montage des H alters @ 104\m od_1444203435587_906704.docx  @ 2027443 @  @ 1 
 

Juhtpaneeli asukohas on hoidiku monteerimiseks poldid (1), mis tuleb eelnevalt lahti 

keerata. 
Pos: 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B03 -  H alter mit den vor her  gelös ten Schrauben am Ofen auf richtige Position setzen und @ 104\m od_1444203580848_906704.docx @ 2027440 @  @ 1 
 

Paigutage eelnevalt lahti keeratud kruvidega juhtpaneeli hoidik (2) ahju küljele õigesse 

asukohta ja kinnitage sobiva tööriistaga(3). 
Pos: 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B04 - M ontag e des  Halters an das  Ofengehäuse_C ontroll er ei nsetzen (3 Schrauben) - Gr afik  @ 401\mod_1686030581949_906704.docx @ 2474736 @  @ 1 
 

 

Joonis 18. Hoidiku monteerimine ahju korpusele (sarnane joonis) 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B05 -  Schrauben des Hal ters  fest anziehen und auf sicheren H alt  über prüfen @ 104\m od_1444204784863_906704.docx @ 2027432 @  @ 1 
 

Keerake hoidiku poldid (3) tugevalt kinni ja kontrollige nende kindlat fikseeritust (4). 
Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B06 - Schr auben des  Halters fes t anzi ehen ( 3 Schr auben) - Grafik @ 401\mod_1686042747085_906704.docx  @ 2475196 @  @ 1 
 

 

Joonis 19. Hoidikute poltide kinni keeramine (sarnane joonis) 
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Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _C 01 -  Der C ontroll er ist i n dem  am  Ofen befindlichen Hal ter einzusetzen @ 103\m od_1442499950347_906704.docx @ 2027843 @  @ 1 
 

Juhtpaneel tuleb sisestada ahjul asuvasse hoidikusse. 
Pos: 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _B07 -Contr oller i n die befi ndliche Halter ung einsetzen ( 3 Schr auben) - TOP_F-HO - Gr afik @ 401\m od_1686056010028_906704.docx @ 2475226 @  @ 1 
 

 

Joonis 20. Juhtpaneeli sisestamine ahjul asuvasse hoidikusse (sarnane joonis) 
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Contr oller is t in dem am Ofen befi ndlichen H alter einzusetzen (modell abhängig) @ 103\m od_1442497493540_906704.docx @ 2027859 @ 3 @ 1 
 

5.5.4 Juhtpaneeli sisestamine ahjul olevasse hoidikusse (sõltub mudelist) 
 
Pos : 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _C 02 -  Achten Si e dar auf, dass der Contr oller vollständig in di e befindliche H alterung .. . @ 103\m od_1442497835549_906704.docx  @ 2027855 @  @ 1 
 

Jälgige, etjuhtpaneel on lükatud täielikult hoidikusse. Eiramisel võib juhtpaneel saada 

kahjustada või hävineda. Nabertherm ei vastuta juhtpaneeli asjatundmatu käsitsemise eest. 
Pos: 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _C 03 -  Contr oller B500/C540/P570 in den am  Ofen befindlichen H alter ei nsetzen -  Grafik @ 316\m od_1637912243673_906704.docx @ 2289606 @  @ 1 
 

 

Joonis 21. Juhtpaneeli sisestamine ahjul olevasse hoidikusse (sarnane joonis) 
Pos: 168 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H andhabung des C ontrollers_B400/B500/C440/C540/P470/P570_Contr oller mit  Hal ter ung - Text @ 92\m od_1431087782050_906704.docx @ 2031711 @  @ 1 
 

Eriti ergonoomilise käsitsemise ja seeläbi meeldiva juhtimise jaoks saab juhtpaneeli 

hõlpsalt hoidikust suunaga üles välja tõmmata. 
Pos: 169 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage des Bypass-Stutzens @ 13\mod_1289811687101_906704.docx @ 949287 @ 3 @ 1 
 

5.5.5 Möödaviigu otsaku montaaž 
Pos: 170 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D er im Lieferum fang befindliche Bypass- Stutzen ist seitlich am Ofen zu befestigen. Öfen der M odell. . @ 156\m od_1494404295552_906704.docx  @ 2008126 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduv möödaviigu otsak tuleb kinnitada ahju küljele. Vertikaalse 

sisestusega ahjude mudelisarja F ... ahjudel ei ole möödaviigu otsakut. Ahju mudel Top 

16/R tarnitakse ilma möödaviigu otsakuta. Õhutamine toimub siin kaane keskel asuva 

väljatõmbeava kaudu. 
Pos: 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e am Bypass- Stutzen befi ndliche Hal ter ung kann an das jew eilige Ofenm odell (Gehäuseum fang) angepas @ 197\mod_1536056042294_906704.docx  @ 1991630 @  @ 1 
 

Möödaviigu otsakul asuvat hoidikut saab sobitada vastava ahju mudeli jaoks (korpuse 

ümbermõõt). Hoidikut saab piludest (A) ja (B) sobiva tööriista (nt tangide) abil 

ettevaatlikult painutada kuni hoidik sobitub ahju korpuse kujuga. 
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Pos: 172 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/H alterung des Bypass-Stutzen an di e Gehäuseform anpassen - Grafik @ 197\m od_1536056212170_906704.docx  @ 1991618 @  @ 1 
 

 

Joonis 22. Möödaviigu otsaku hoidiku sobitamine (sarnane joonis) 
Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/An der Posi tion des  Bypass-Stutzens  befi nden sich zw ei Schr auben (1) zur M ontage des  Bypass-.. . @ 156\mod_1494404374337_906704.docx  @ 2008122 @  @ 1 
 

Möödaviigu otsaku asukohas on möödaviigu otsaku monteerimiseks kaks polti (1), mis 

tuleb eelnevalt lahti keerata. 
Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Bypass- Stutzen (2) mit  den vorher gel östen Schrauben seitlich am Ofen auf richtige Positi on set..  @ 156\mod_1494404380243_906704.docx @ 2008118 @  @ 1 
 

Paigutage eelnevalt lahti keeratud poltidega möödaviigu otsak (2) ahju küljele õigesse 

asukohta ja kinnitage sobiva tööriistaga. 
Pos: 175 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e des  Bypass-Stutzens -  Top-Ofen - Grafik  @ 156\mod_1494404384556_906704.docx  @ 2008114 @  @ 1 
 

  

Joonis 23. Möödaviigu otsaku montaaž (sarnane joonis) 
Pos: 176 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/N ach Montage des Bypass-Stutzens und Ausrichtung des  Ofens, kann wenn erfor derlich eine Abg asführ ung @ 156\m od_1494336827819_906704.docx @ 2008138 @  @ 1 
 

Pärast möödaviigu otsaku montaaži ja ahju rihtimist saab vajadusel paigaldada 

väljalasketoru. Teabe väljalasketoru kohta leiate peatükist „Väljalasketoru“. 
 
Pos : 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der Abl uftverr ohr ung an den Bypass- Stutzen -  Top- Ofen - Gr afik @ 156\m od_1494404396353_906704.docx @ 2008110 @  @ 1 
 

 

1 Väljalasketorustiku montaaž: Vajadusel 

vt peatükki „Väljalasketoru“. 

2 Möödaviigu otsak 

 

Joonis 24. Väljalasketorustiku paigaldamine möödaviigu otsakule (sarnane joonis) 
Pos: 178 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abl uftführung @ 0\m od_1167828513042_906704.docx @ 949987 @ 3 @ 1 
  

5.5.6 Heitõhu juhtimine 
 
Pos : 179 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung beim Top, HO und F - Öfen allgem einer Text @ 13\mod_1289490231021_906704.docx  @ 949027 @  @ 1 
 

Keraamika põletamisel võivad sõltuvalt savi või glasuuri kvaliteedist eralduda tervist 

kahjustavad gaasid ja aurud. Seepärast on vajalik juhtida väljatõmbeavast eralduvate 
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heitgaaside sobival viisil vabasse õhku juhtimine (ventileerige tööruumi). Kui 

paigalduskohas ei ole tagatud piisav ventilatsioon, tuleb heitgaasid ära juhtida toru kaudu. 

Soovitame ahjuga ühendada väljatõmbetorustiku ja heitgaasid vastavalt ära juhtida. 

Väljatõmbetoruna võib kasutada kaubanduses saadaval olevat metallist väljatõmbetoru 

NW80. Üksnes metallist torud (näiteks: roostevabast terasest toru) on lubatud. See tuleb 

paigaldada püsivalt tõusvana ja kinnitada seinale või laele. Möödaviigu efekti 

saavutamiseks on vajalik piisav ruumi ventilatsioon. Aure ei tohi ära imeda ventilaatori 

abil. 

Heitõhu juhtimiseks peab heitõhu temperatuur olema maksimaalselt u 200 °C. Möödaviigu 

otsaku ja torustiku juures on põletusoht. Tuleb jälgida, et seinaläbiviik (A) oleks 

kuumakindlast materjalist. 
Pos: 180 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung beim Top, HO und F - Bei  Aufs tell ung i n einem „Passivhaus“ @ 13\mod_1290680678132_906704.docx  @ 948876 @  @ 1 
 

Paigaldamisel passiivmajja tuleb tagada, et ruumi juhitakse piisav õhu juurdevool. 

Võimalike agressiivsete aurude tõttu ei soovita me ühendamist maja 

ventilatsioonisüsteemiga. Soovitame eraldi ahju ruumi, mida on võimalik vastavalt õhutada. 
Pos: 181 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung beim Top, HO und F - Öfen - Gr afik @ 264\m od_1609923813069_906704.docx @ 2113893 @  @ 1 
 

 

Joonis 25. Näide: Väljatõmbetorustiku montaaž (sarnane joonis) 
Pos: 182 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung beim Top, HO und F - Öfen - Legende @ 264\m od_1609937375601_906704.docx @ 2114013 @  @ 1 
 

1 min 0,5 m 2 Paigaldage tõusuga 

3 min 1 m 4 Välissein 

5 Möödaviigu otsak 6 Möödaviigu efekt 

7 Ahi 8 Väljatõmbetorustik 

A Seina läbiviik B Toitepiir 

C Klient D Nabertherm GmbH 

Soovitus: Ostke ja paigaldage heitõhutorustik alles pärast ahju paigaldust ja välja rihtimist 

 
Pos: 183 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Kundenseitige Dach- und oder M auer arbeiten sind durch die Abgas führung notw endig . .. @ 3\m od_1193323429727_906704.docx @ 949951 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Väljalasketorude tõttu on vajalikud kliendipoolsed katuse- ja müüritöö. Väljalasketorude 

suuruse ja teostuse määrab ventilatsioonitehnik. Kehtivad vastava riigi riiklikud eeskirjad 
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Pos: 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Durchfl ussm eng en und Temperaturverhalten @ 16\mod_1308808854163_906704.docx  @ 949833 @  @ 1 
  

Läbivoolukogused ja temperatuurikäitumine 
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D urchflussm engen-Tem per aturver halten_Zum Berechnen der Abluftverr ohr ung über den Bypass-Stutzen . .. @ 103\m od_1442561782913_906704.docx @ 2027839 @  @ 1 
 

Möödaviigu otsaku kaudu väljatõmbetorustiku arvutamiseks tuleb määrata heitõhu 

voolumaht vastava ahju mudeli jaoks nagu all toodud tabelis. Kui väljatõmbetorustik 

teostatakse vastavalt meie soovitusele tõusvana koos toruga DN 80, võib eeldada, et see 

väärtus saavutatakse, kui selle õhu koguse saab ruumi juhtida väljast (ventilatsiooniava 

minimaalse läbilõikega 50 cm²). 
Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D urchflussm engen und Temperaturverhalten Modell Topl ader - M 01.0089 - Tabell e @ 199\m od_1538387220632_906704.docx @ 1990842 @  @ 1 
 

Ahju mudel Ahjukambri 

maksimaalne 

temperatuur 

Möödaviigu otsaku1 läbivoolu 

kogus (3) 

 °C m3/h 

Top 16 – Top 220 1320 u 25 

F 30 – F 220 950 u 25 

HO 70 – HO 100 1300 u 25 

1 kui on olemas (sõltub mudelist) 

Joonis 26. Läbivoolu kogus 
Pos: 187 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D urchflussm enge-Tem peraturverhalten_Die oben g enannten Ang aben und die aus der  Tabelle beziehen... @ 103\m od_1442562262475_906704.docx @ 2027831 @  @ 1 
 

Ülal toodud ja tabeli andmed lähtuvad eranditult ahjukambrist eralduvate gaaside 

ärajuhtimisest. Põletusel tekkivad soojuse kogused võivad vajada sõltuvalt ruumi suurusest 

ruumi lisaventilatsiooni. Tekkivad soojuse kogused on seejuures olulisel määral sõltuvad 

vastavast põletusprogrammist, mistõttu ei ole täpsed andmed võimalikud. Vastava ruumi 

ventilatsiooni teostuse ligikaudse väärtuse saab leida ahju 1/3 küttevõimsuse põhjal. 
Pos: 188 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D urchflussm enge-Tem peraturverhalten_War nhi nweis :Ei ne aktive Entl üftung des Aufstellraums darf nicht @ 103\mod_1442562269963_906704.docx  @ 2027827 @  @ 1 
 

Hoiatusjuhis: 

Paigaldusruumist õhu väljajuhtimine ei tohi põhjustada paigaldusruumis alarõhku, sest 

vastasel juhul mõjutab see ahjukambrist heitõhu väljasuunamist möödaviigu otsaku abil. 
Pos: 189 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D urchflussm engen und Temperaturverhalten Top-Ofen - Grafik @ 106\m od_1445595111642_906704.docx  @ 2026941 @  @ 1 
 

 

Näide: Õhu juurdevoolusiibri (1b) ja 

möödaviigu otsakuga (3) ahi 

 
Pos: 190 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - 1.1.1 Anschluss an das Elektronetz @ 0\m od_1168599727688_906704.docx @ 946773 @ 3 @ 1 
 

5.5.7 Elektrivõrguga ühendamine 
 
Pos : 191 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz_N etzanschl uss  mit N etzzulei tung @ 36\m od_1360598965567_906704.docx @ 955281 @  @ 1 
 

Võrguühendus toitekaabliga: 

Ühendage toitepistik sobivasse pistikupessa ning järgige seejuures tüübisildi andmeid 

seoses võrgupinge, võrgu liigi ja max võimsustarbe kohta. Ahju ja pistikupesa vaheline 

kaugus peaks olema võimalikult lühike, seepärast vältige pikendusi. 

Ahi ja lülitusseade ühendatakse toitepistikuga (toitekaabliga ahjud) vooluvõrku või 

lahutatakse sellest. 

Käituse ajal peab toitepistik vabalt ligipääsetav olema, et selle saaks hädaolukorras kiiresti 

pistikupesast lahutada (vt peatükki „Käitumine hädaolukorras“). 
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Pos: 192 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Bausei tig müssen die erforderlichen Leistungen, wi e (230 V)  @ 324\mod_1641372617147_906704.docx @ 2303586 @  @ 1 
 

Hoone poolt peavad olema tagatud vajalikud võimsused nagu paigalduspinna 

kandevõimsus, energia (elektrisüsteemi) võimaldamine. 

• Ahi tuleb paigaldada vastavalt otstarbekohasele kasutusele. Võrguühenduse väärtused 

peavad vastama ahju tüübisildil olevatele väärtustele. 

• Pistikupesa peab asuma ahju lähedal ja olema hõlpsasti juurdepääsetav. 

Ohutusnõuetest ei peeta kinni, kui ahi ei ole ühendatud kaitsekontaktiga pistikupessa. 

• Kõigi pistikuga ühendusjuhtmetega ahju mudelite puhul tuleb jälgida järgmist.   

Vahemik automaatkaitsmete ja pistikupesa, millega ahi on ühendatud, vahel on 

võimalikult lühike. Pistikupesa ja ahju vahel EI kasutata harupesasid EGA 

pikendusjuhtmeid. 

• Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Ärge asetage toitekaablile esemeid. Paigaldage 

kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle peale astuda ega selle otsa komistada. 

• Toitekaabli tohib vahetada välja üksnes heakskiiduga samaväärse kaabli vastu. 
Pos: 193 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Vor dem  Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschal ter sich ...  @ 51\m od_1387370782838_906704.docx  @ 953563 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Enne pingevarustuse ühendamist tagage, et toitelüliti oleks asendis „Väljas“ või „0“. 

 
 
Pos : 194 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Ofen bis 3600 W att (beiliegendes  .. .) TOP - Grafik (Contr oller 500) @ 401\m od_1686291139250_906704.docx @ 2475466 @  @ 1 
 

 

Joonis 27. Ahi kuni 3600 W (kaasasolev toitekaabel sisaldub tarnekomplektis) (sarnane 

joonis) 
Pos: 195 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - D as im Liefer umfang befindliche N etzzul eitungskabel mit  „Snap-In-Kupp @ 51\m od_1387370803087_906704.docx @ 953782 @  @ 1 
 

1. Tarnekomplektis sisalduv toitekaabel koos fikseeruva ühendusega tuleb sisestada 

ahju tagaküljele või küljele. 

2. Ühendage nüüd kaasasolev toitekaabel võrguühendusega. Kasutage 

vooluvarustuseks üksnes kaitsekontaktiga pistikupesa. 
 
Pos : 196 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Ofen ab 5500 Watt (CEE Stecker) TOP - Grafik  (Contr oller 500) @ 401\m od_1686292470623_906704.docx  @ 2475496 @  @ 1 
 

 

Joonis 28. Ahi alates 5500 W (CEE pistik) (sarnane joonis) 
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Pos: 197 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Schli eßen Sie das N etzkabel am  Netzanschluss an. Verw enden Si e .. . @ 51\m od_1387370820387_906704.docx @ 953492 @  @ 1 
 

1. Ühendage toitekaabel võrguühendusega. Kasutage vooluvarustuseks üksnes 

kaitsekontaktiga pistikupesa. 

Ahju ja lülitusseadme maandus (VDE 0100, osa 410 kohaselt) on eeldus kütteseadme 

rikkevoolukaitselülituse jaoks. 

Maandustakistuse kontroll (VDE 0100 kohaselt); vt ka õnnetuste ennetamise eeskiri. 

Elektrisüsteemid ja käitusvahendid vastavalt eeskirjale DGUV V3. 
Pos: 198 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz_N etzanschl uss  ohne N etzzul eitung @ 36\mod_1360598971056_906704.docx @ 955282 @  @ 1 
 

Võrguühendus toitekaablita: 

Võrguühendus tuleb luua püsiühendusena lülituskilbis kas ettevalmistatud klemmidel või 

mudelitel eraldi lülitusseadmega vahetult pealülitil. Siinjures tuleb jälgida tüübisildi 

andmeid võrgupinge, võrgu liigi ja maksimaalse võimsustarbe kohta. 

Ettenähtava võrguühenduse kaitse ja ristlõige sõltuvad keskkonnatingimustest, kaabli 

pikkusest ja paigaldusviisist. Seepärast peab koha peal määrama liigi ja viisi elektrik. 

• Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Ärge asetage toitekaablile esemeid. Paigaldage 

kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle peale astuda ega selle otsa komistada. 

• Toitekaabli tohib vahetada välja üksnes heakskiiduga samaväärse kaabli vastu 

• Tagage ahjuühenduskaabli kaitstud paigaldus 

Variant peab vastama piirkondlikult kehtivatele standarditele ja määrustele. 

Hoolitsege korrektse kaitsejuhtmete ühenduse eest. 

Mitme faasi korral tuleb need ühendada paremale suunduvas faasijärjestuses L1, L2, L3.  

Kontrollige enne esimest sisselülitamist, et tagatud on paremale suunduv faasijärjestus. 

See on süsteemi laitmatu talitluse eelduseks. 
 
Pos : 199 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz_Fehl erstr omschutzschalter darf  nicht (FI-Schalter) darf nicht . .. @ 36\mod_1360677836037_906704.docx @ 952194 @  @ 1 
 

Hoone poolt peavad olema tagatud vajalikud võimsused nagu paigalduspinna 

kandevõimsus, energia (elektrisüsteemi) võimaldamine. 

• Jälgige toitekaabli piisavaid mõõte ja kaitset vastavalt ahju näitajatele. 

• Tagage ahju/lülitusseadme ühenduskaabli kaitstud paigaldus. 

• Kasutada ei tohi rikkevoolukaitselülitit (FI-lülitit). 

• Maandustakistuse kontroll (VDE 0100 kohaselt); vt ka õnnetuste ennetamise eeskiri. 

• Elektrisüsteemid ja käitusvahendid vastavalt eeskirjale DGUV V3. 
Pos: 200 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_906704.docx @ 946700 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud ohud! 

Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud! 

 
Pos: 201 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es g elten di e national en Vorschriften des j eweiligen Verw endungsl andes @ 43\m od_1371459790861_906704.docx @ 952715 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kehtivad vastava kasutusriigi riiklikud eeskirjad. 

 
 
Pos : 202 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - falsche N etzspannung - Piktogramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_906704.docx  @ 2382576 @  @ 1 
 

 

TÄHELEPANU 

 

• Vale toitepinge oht 

• Seadme kahjustamine 

• Enne ühendamist ja kasutuselevõttu 

  kontrollige toitepinget 

• Võrrelge toitepinge andmetega 

  tüübisildil 
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Pos: 203 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ers tinbetriebnahme @ 0\m od_1167828977720_906704.docx @ 948227 @ 2 @ 1 
 

5.6 Esmakordne kasutuselevõtt 
 
Pos : 204 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Erstinbetriebnahme Top, HO und F -  Öfen - 1 @ 13\m od_1289914140994_906704.docx @ 949029 @  @ 1 
 

Lugege peatükki „Ohutus“. Ahju kasutuselevõtul tuleb tingimata järgida järgmisi 

ohutusjuhiseid – nii välditakse isikute eluohtlikku vigastamist, ahju kahjustusi ja muud 

materiaalset kahju. 

Tagage, et kasutusjuhendi ja juhtpaneeli juhendi juhiseid ja märkuseid järgitaks. 

Kontrollige enne esimest käivitust, kas kõik tööriistad, võõrdetailid ja transpordikaitsed on 

süsteemist eemaldatud. 

Informeerige end enne süsteemi sisselülitamist õige käitumise kohta tõrke korral ja 

hädaolukorras. 

Materjalidest, mida ahjus kasutatakse, peab olema teada, kas need võivad mõjutada või 

hävitada isolatsiooni või kütteelemente. Isolatsiooni jaoks kahjulikud ained on: leelised, 

leelismullad, metalliaurud, metalloksiidid, klooriühendid, fosforiühendi ja halogeenid. 

Vajadusel järgige kasutatavate materjalide pakenditel olevaid märgistusi ja juhiseid. 
Pos: 205 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_906704.docx @ 952960 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Enne ahju kasutusele võtmist tuleks seda paigalduskohas 24 tundi aklimatiseerida. 
 

 
Pos: 206 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Em pfehlung für das erste Aufheizen des Ofens @ 0\mod_1167829134269_906704.docx @ 946766 @ 2 @ 1 
 

5.7 Soovitus ahju esmakordseks kuumutamiseks 
 
Pos : 207 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zum Tr ocknen der  Isolierung und zur Erziel ung einer Oxid-Schutzschicht auf den Heizel ementen ist der @ 271\mod_1618823464495_906704.docx @ 2130718 @  @ 1 
 

 

Isolatsiooni kuivatamiseks ja kütteelementide kaitsva oksiidikihi saavutamiseks tuleb ahju 

esmakordselt kuumutada. Kütteelementide kasutusiga sõltub väljakujunenud kaitsva 

oksiidikihi saavutamisest. Kuumutamise ajal võivad tekkida ebameeldivad lõhnad. Selle 

põhjuseks on isolatsioonimaterjalist eralduv sideaine. Soovitame ahju asukohta esimese 

kuumutusfaasi ajal hästi ventileerida. 
 

Pos: 208 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zuluftschieber vollständig öffnen.. . /D eckel schließen . .. / Ofen/C ontroll er ei nschal ten ... @ 271\m od_1618823878699_906704.docx @ 2130748 @  @ 1 
 

• Avage õhu juurdevoolusiiber täielikult (vt peatükki „Käsitsemine“). 

• Sulgege kaas ja kindlustage kaansulguriga (vt peatükki „Käsitsemine“). 

• Lülitage ahi/juhtpaneel toitelülitist sisse (vt peatükki „Käsitsemine“). 
Pos: 209 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Für das  ers te Aufheizen kann verw endet w erden, dass „Pr ogramm 01“ des . .. @ 271\m od_1618833389403_906704.docx @ 2130778 @  @ 1 
 

• Esimeseks kuumutamiseks saab kasutada valikut „Programm 01“ eelseadistatud 

programmidest. 
Pos: 210 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/N ach Beendigung der Aufheizphase, den Ofen natürlich abkühl en lassen. @ 264\m od_1610000649073_906704.docx @ 2114166 @  @ 1 
 

• Pärast kuumutusfaasi lõpetamist laske ahjul loomulikul teel jahtuda. 
Pos: 211 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zur Eingabe der Tem per aturen und Zeiten lesen Si e bitte die Anlei tung des Contr ollers @ 264\m od_1610000685564_906704.docx @ 2114196 @  @ 1 
 

• Temperatuuride ja aegade sisestamise kohta lugege juhtpaneeli juhendist. 
Pos: 212 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Isolierm aterialien und Brennhilfsmittel weisen eine natürliche Res tfeuchtigkeit auf. W ährend der @ 271\mod_1618822672785_906704.docx  @ 2130658 @  @ 1 
 

Isolatsioonimaterjalidel ja põletusabiainetel on loomulik jääkniiskus. Esimeste põletuste 

ajal võib koguneda kondensaat, mis tilgub mööda korpust alla. 
Pos: 213 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Kondensatansammlungen w ährend der ersten Brände (Abbil dung ähnlich) - M 01.0089 - Gr afik @ 401\m od_1686293789103_906704.docx @ 2475526 @  @ 1 
 

 

Joonis 29. Kondensaadi kogunemine esimeste põletuste ajal (sarnane joonis) 
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Pos: 214 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramm 01 (Einzug li nks) @ 112\m od_1455523435199_906704.docx  @ 2024730 @  @ 1 
 

Programm 01 
Pos: 215 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm nam e: Trocknungsbrand („FIRST  FIRIN G“) - Ei nzug links  @ 272\mod_1619763295335_906704.docx @ 2132846 @  @ 1 
 

Programmi nimi: kuivatuspõletus („FIRST FIRING“) 
Pos: 216 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm 01 - Programm nam e: Trocknungsbrand („FIRST  FIRIN G“) - M01.0089_Tabell e @ 272\m od_1619601972041_906704.docx @ 2132678 @  @ 1 
 

Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu 

juurdevoolusiiber 

Märkused 

1     0 °C 500 °C 360 min Õhu juurdevoolusiiber 

peab olema täielikult 

avatud 

 

2 500 °C 950 °C 180 min  

3 950 °C 950 °C 240 min  

     Laske ahjul loomulikul teel 

jahtuda (hoidke kaas 

suletuna). 

 
Pos: 217 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Isoli erung - Die Isolierung des  Ofens besteht aus  sehr hochw ertigem feuerfes tem  Material . . .. @ 51\mod_1387450465752_906704.docx @ 953497 @  @ 1 
 

Isolatsioon 

Ahju isolatsioon koosneb väga kõrge kvaliteediga tulekindlast materjalist. Soojuspaisumise 

tõttu tekivad juba pärast mõnda kuumutustsüklit isolatsiooni praod. Need siiski ei mõjuta 

ahju talitlust, ohutust ega kvaliteeti. Kasutatud tulekindlad kergtellised (isolatsioon) on eriti 

kvaliteetsed. Tootmisprotsessi tõttu võib tekkida teatud kohtades auke või tühimikke. Neid 

tuleb vaadelda tavalistena ja need rõhutavad kivi kvaliteeditunnuseid. See nähtus ei ole 

põhjus reklamatsiooniks. 
Pos: 218 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse und Lunker i n der Isolierung nach w enigen Aufheizzyklen - Standard - Gr afik @ 198\m od_1536842580786_906704.docx @ 1991374 @  @ 1 

 

Praod Tühimikud 

Joonis 30. Näide: Praod (1) ja tühimikud (2) isolatsioonis pärast mõnda kuumutustsüklit 

(sarnane joonis) 

 
Pos: 219 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D auer hafter Betri eb bei maximal er Tem peratur kann zu er höhtem Verschl eiß an ...  70°C  unter @ 198\mod_1537350016435_906704.docx  @ 1991298 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Pidev käitus maksimaalsel temperatuuril võib põhjustada kütteelementide ja 

isolatsioonimaterjalide suuremat kulumist. Soovitame töötada kuni u 70 °C 

maksimaalsest madalamal temperatuuril. 

 
Pos: 220 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Neue Brennhilfsmittel (z.B. Ei nbaupl atten und Einbaus tützen) sollten zur Tr ocknung . .. @ 51\mod_1387450479215_906704.docx @ 953498 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Uusi põletusabivahendeid (nt ahjuplaadid ja piilarid) tuleks kuivatamiseks üks kord 

kuumutada (nagu ülal kirjeldatud). Kütteelemendid on külmana äärmiselt murduvad. Ahju 

täimisel, tühjendamisel ja puhastamisel tuleb sellele pöörata erilist tähelepanu. 

Kaanesulgur peab põletuse ajal olema lukustatud. Tekkivate gaaside ja aurude kiiremini 

vabasse õhku suunamiseks ja pärast põletust jahutusfaasi lühendamiseks võib õhu 

juurdevoolusiibri avada täielikult või osaliselt. 
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Pos: 221 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - M öglichkeit di e Temperatur über die Nenntemperatur einzus tell en ...  @ 13\m od_1290680126925_906704.docx @ 949300 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kõrgetel põletustemperatuuridel võib kaane servas olla kerge pilu. See on normaalne ja ei 

mõjuta talitlust ega ohutust. 

 
Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung 1 @ 3\mod_1186740685002_906704.docx @ 949642 @ 1 @ 1 
 

6 Käsitsemine 
 
Pos : 223 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller  @ 2\m od_1186739941084_906704.docx @ 949704 @ 2 @ 1 
 

6.1 Juhtpaneel 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bedienfeld C ontroll er B500/C540/P570 (Hochformat) - Gr afik/Tabell e @ 304\mod_1634722714802_906704.docx  @ 2269756 @  @ 1 
 

B500/C540/P570 

 

Joonis 31. Juhtpaneel B500/C540/P570 (sarnane joonis) 

Nr Kirjeldus 

1 Näit  

2 USB-liides USB-mälupulga jaoks 

 
Pos: 225 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Tem peraturen, Zei ten und „ Starten“ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_906704.docx  @ 951023 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Temperatuuride, aegade sisestamise ja ahju käivitamise kirjeldust vt eraldi kasutusjuhend. 

 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kurzanleitung M03.0016_Tutorials  im Internet anschauen - Tabell e @ 128\m od_1470652092749_906704.docx @ 2018370 @  @ 1 
 

Juhendite vaatamine veebis 

Käsitsemisega kiiresti tutvumiseks skannige omanutitelefoniga QR-koodi 

või sisestage oma otsingumootorisse järgmine veebiaadress: 

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 

QR-koodi lugemise rakendused saate alla laadida vastavast allikast 

(rakenduste poed). 

 
 

http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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Pos: 227 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen einschalten @ 0\m od_1168947051396_906704.docx @ 947218 @ 3 @ 1 
 

6.1.1 Juhtpaneel /ahju sisselülitamine 
 
Pos : 228 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H oc h / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bem erkung - Tabell e mit Grafik - B500 @ 281\mod_1623761286688_906704.docx  @ 2150516 @  @ 1 
 

Juhtpaneeli sisselülitamine 

Protsess Näit Märkused 

Toitelüliti 

sisselülitamine 

 /  

Lülitage toitelüliti asendis „I“ sisse. 

(toitelüliti tüüp sõltuvalt varustusest / 

ahju mudelist) 

Kuvatakse ahju olekut. 

Mõne sekundi 

möödumisel kuvatakse 

temperatuuri. 

 

Kui juhtpaneelil kuvatakse 

temperatuuri, on juhtpaneel tööks 

valmis. 

 
Pos: 229 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D auer hafter Betri eb bei maximal er Tem peratur kann zu er höhtem Verschl eiß an ...  70°C  unter @ 198\mod_1537350016435_906704.docx  @ 1991298 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Pidev käitus maksimaalsel temperatuuril võib põhjustada kütteelementide ja 

isolatsioonimaterjalide suuremat kulumist. Soovitame töötada kuni u 70 °C 

maksimaalsest madalamal temperatuuril. 

 
Pos: 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen ausschalten @ 0\m od_1169109234337_906704.docx @ 946906 @ 3 @ 1 
 

6.1.2 Juhtpaneel /ahju väljalülitamine 
 
Pos : 231 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sym bol e_Sym bol dars tell ungen/C ontroll er ausschalten_Abl auf-Anzeige- Bem erkung - Tabell e @ 67\m od_1408450457829_906704.docx @ 956995 @  @ 1 
 

Juhtpaneeli väljalülitamine 

Protsess Näit Märkused 

Toitelüliti 

väljalülitamine 

 /  

Lülitage toitlüliti asendisse „O“ välja 

(toitelüliti tüüp sõltuvalt varustusest / 

ahju mudelist) 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle notw endigen Eins tellungen für ei ne ei nwandfrei e Funktion si nd ber eits im W erk erfolgt . @ 67\m od_1408450101865_906704.docx @ 953417 @  @ 1 
 

Kõik vajaliku seadistused laitmatu talitluse jaoks on juba tehases tehtud. 
Pos: 233 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - H andhabung des  Contr ollers @ 91\mod_1431087331354_906704.docx @ 2031717 @ 3 @ 1 
 

6.1.3 Juhtpaneeli käsitsemine 
Pos: 234 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H andhabung des C ontrollers_B400/B500/C440/C540/P470/P570_Contr oller mit  Hal ter ung - Text @ 92\m od_1431087782050_906704.docx @ 2031711 @  @ 1 
 

Eriti ergonoomilise käsitsemise ja seeläbi meeldiva juhtimise jaoks saab juhtpaneeli 

hõlpsalt hoidikust suunaga üles välja tõmmata. 
Pos: 235 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Gebrauch ist  der C ontroller wi eder i n die dafür vorgesehene H alterung ei nzusetzen - Tex t @ 103\m od_1442499462843_906704.docx @ 2027847 @  @ 1 
 

Pärast kasutamist tuleb juhtpaneel uuesti asetada selle jaoks ettenähtud hoidikusse. 
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Pos: 236 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H andhabung des C ontrollers_B500/C540/P570_C ontroller mi t H alter ung - Grafik @ 316\m od_1637911751465_906704.docx  @ 2289576 @  @ 1 
 

 

Hõlbus käsitsemine 

vahetult juhtpaneelil 

Hõlbus ja ergonoomiline käsitsemine juhtpaneeli hoidikust 

väljatõmbamise teel 

Joonis 32. Juhtpaneeli käsitsemine (sarnane joonis) 
Pos: 237 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _C 02 -  Achten Si e dar auf, dass der Contr oller vollständig in di e befindliche H alterung .. . @ 103\m od_1442497835549_906704.docx  @ 2027855 @  @ 1 
 

Jälgige, etjuhtpaneel on lükatud täielikult hoidikusse. Eiramisel võib juhtpaneel saada 

kahjustada või hävineda. Nabertherm ei vastuta juhtpaneeli asjatundmatu käsitsemise eest. 
Pos: 238 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/C ontroller _C 03 -  Contr oller B500/C540/P570 in den am  Ofen befindlichen H alter ei nsetzen -  Grafik @ 316\m od_1637912243673_906704.docx @ 2289606 @  @ 1 
 

 

Joonis 33. Juhtpaneeli sisestamine ahjul olevasse hoidikusse (sarnane joonis) 
Pos: 239 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung der m anuellen Zonenregel ung ab M odell Top 80 Liter (Zusatzausstattung) @ 198\mod_1537520339017_906704.docx  @ 1991258 @ 2 @ 1 
 

6.2 Käsitsi tsoonijuhtimise käsitsemine alates mudelist Top 80 liitrit (lisavarustus) 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  unseren C ontroller n haben Si e die M öglichkeit,  di e Bodenheizung als  zw eite Zone bei Topöfen ab @ 198\mod_1537520558567_906704.docx  @ 1991254 @  @ 1 
 

Naberthermi juhtpaneeliga on teil võimalik alates mudelisarja Top 80 pealtäidetavatel 

ahjudel teise tsoonina käivitada põhja kütteseade. Te sisestate tavapärasel viisil oma 

põletuskõvera juhtpaneelis. Kui tuvastate, et võimsuse suhet tuleb ülalt alla muuta, saate 

seda suhet hõlpsalt kohandada. 
Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/Eins tell en der Zonensteuerung si ehe C ontroll eranleitung Kapitel „M anuelle Zonensteuer ung“. @ 198\m od_1537520570486_906704.docx @ 1991250 @  @ 1 
 

Tsoonijuhtimise seadistamiseks vt juhtpaneeli juhendi peatükki „Käsitsi tsoonijuhtimine“. 



 

46 

Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/M anuelle Zonensteuer ung (M 01.0089) - Grafik @ 401\mod_1686295332335_906704.docx  @ 2475556 @  @ 1 
 

 

 

Tsoon 1 (väljund A1) (ahju korpus) Lisavarustus tsoon 2 (väljund A2) 

(põhja kütteseade) 

Joonis 34. Käsitsi tsoonijuhtimine (sarnane joonis) 
Pos: 243 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Öffnen und Schließen des  Deckels @ 13\mod_1289897379387_906704.docx  @ 955072 @ 2 @ 1 
 

6.3 Kaane avamine ja sulgemine 
 
Pos : 244 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - D eckel  öffnen (Ei nzug Mitte) @ 166\mod_1504783553685_906704.docx  @ 2004186 @  @ 1 
 

Kaane avamine 
Pos: 245 /TD/Betri eb_Bedienung/D eckelverschl uss wi e auf der unteren Abbildung dargestellt öffnen. D urch l eichtes zi ehen am Gr if f . . @ 197\mod_1536568059024_906704.docx  @ 1991526 @  @ 1 
 

Avage kaanesulgur alumisel joonisel kujutatud viisil. Käepidemest kergelt tõmmates saab 

kaane hõlpsalt avada. Ahju hõlpsamaks täitmiseks soovitame kaane täielikult avada. 
Pos: 246 /TD/Betri eb_Bedienung/Öffnen des D eckelverschl usses - Top, H O und F  - Gr afik @ 197\m od_1536568080637_906704.docx @ 1991522 @  @ 1 
 

 

    

Joonis 35. Kaanesulguri avamine (sarnane joonis) 
Pos: 247 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Vorsicht - Nicht in heißem  Zusand öffnen - D as Öffnen des Ofens i n heißem Zustand über 200 °C ...  @ 197\mod_1536562563437_906704.docx @ 1991534 @  @ 1 
 

 

ETTEVAATUST 

 

Ärge avage kuumana 

Ahju avamine kuumana temperatuuril üle 

200 °C (392 °F) võib põhjustada põletusi. 

Kauba ja ahju kahjustuste eest tootja ei 

vastuta. 

 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - D eckel  schließen (Einzug Mit te) @ 166\m od_1504783690924_906704.docx @ 2004182 @  @ 1 
 

Kaane sulgemine 
Pos: 249 /TD/Betri eb_Bedienung/D eckel des  Ofens vorsichtig schließen (nicht zuschl agen). D eckelverschl uss wi e auf der unter en .. . @ 197\m od_1536568107609_906704.docx @ 1991518 @  @ 1 
 

Sulgege ahju kaas ettevaatlikult (ärge lükake hooga kinni). Sulgege kaanesulgur alumisel 

joonisel kujutatud viisil. 
Pos: 250 /TD/Betri eb_Bedienung/N ach dem Schließen ist darauf zu achten, dass der Deckel umlaufend gleichm äßig geschlossen is t . .. @ 197\m od_1536568129289_906704.docx @ 1991514 @  @ 1 
 

Pärast sulgemist tuleb jälgida, et kaas oleks ümbertringi ühtlaselt suletud. Kontrollige 

kaanesulgurit/-sulgureid ja vajadusel reguleerige haakekonksu keerates nii, et kaanesulguri 

saab liigset jõudu rakendamata sulgeda. 
Pos: 251 /TD/Betri eb_Bedienung/W enn der Verschluss  zu fest ei ngestellt wir d, dann kann es  passi eren, dass ein Stück Isoliers tei n . . @ 199\m od_1538402876514_906704.docx @ 1990834 @  @ 1 
 

Kui sulgur seadistatakse liiga tugevaks, võib juhtuda, et isolatsioonikivist murdub tükk 

välja. See ei ole põhjus reklamatsiooniks. 
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Pos: 252 /TD/Betri eb_Bedienung/Schließen des D eckelverschl usses - Top, H O und F  - Gr afik @ 197\m od_1536568200238_906704.docx @ 1991510 @  @ 1 
 

 

    

Joonis 36. Kaanesulguri sulgemine (sarnane joonis) 
Pos: 253 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/War nung – Ver brennungsgefahr - Bypass-Stutzen/Abl uftr ohr /Deckel/Ofeng ehäuse und der Griff. . - Grafik  @ 317\mod_1637922730714_906704.docx @ 2290016 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – põletusoht 

Möödaviigu otsakut / 

väljatõmbetoru ja 

kaant EI tohi käituse 

ajal puutuda. 

 
Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Zuluftschieber  @ 13\mod_1289919211247_906704.docx  @ 949531 @ 2 @ 1 
 

6.4 Õhu juurdevoolusiiber 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e M enge der zugeführten Luft  kann am Zuluftschieber ei nges tellt w er den. D er Zuluftschieber befi n. . @ 198\mod_1536831070646_906704.docx  @ 1991386 @  @ 1 
D 

Juurdevoolava õhu kogust saab seadistada õhu juurdevoolusiibril. Õhu juurdevoolusiiber 

asub ahju alumisel küljel. 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/R egulier ung der Frischl uftzufuhr (für Top_F_HO -  Öfen) - Gr afik @ 401\m od_1686296785861_906704.docx @ 2475586 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 37. Värske õhu juurdevoolu reguleerimine (sarnane joonis) 
Pos: 257 /TD/Betri eb_Bedienung/R egulier ung der Frischl uftzufuhr (Erl äuter ung der Sym bole und Funkti on) - Tabelle @ 196\m od_1534766418053_906704.docx @ 1991902 @  @ 1 
 

Sümboli selgitus 

Sümbol 

 

Õhu juurdevoolusiiber Suletud Maksimaalselt avatud 

Joonis 38. Värske õhu juurdevoolu reguleerimine (sümbol) 

A
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Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Beschickung/C hargierung @ 0\m od_1167835476044_906704.docx @ 946889 @ 2 @ 1 
 

6.5 Täitmine / partii sisestamine 
 
Pos : 259 /TD/Betri eb_Bedienung/Beschickung/Chargierung Top, HO, F und Kammer öfen @ 375\mod_1670405842228_906704.docx @ 2409686 @  @ 1 
 

Ahju täitmine 

Tarnekomplektis sisaldub vastavalt kolm keraamilist ahjuplaati (691600956), mis on 

mõeldud piilarite ja ahjuplaatide (C) stabiliseerimiseks. Heade põletustulemuste 

saavutamiseks soovitame selle kolme-punkti-konstruktsiooni paigaldamist. 

Ahjuplaatide ja piilarite paigutus (tarvikud) 

Esmalt pange kolm piilarit kolmnurgakujuliselt tarnekomplektis sisalduvale keraamilisele 

ahjuplaadile (691600956). Keraamilised ahjuplaadid tuleb eelnevalt ühtlaselt jaotada ahju 

põhjale (A).  

Paigaldusplaadid ei tohi kütteelemente kinni katta, need tuleb jaotada nii, et need asetseksid 

soonte vahel, et vältida kuumuse kogunemist; see võib põhjustada kütteelementide 

kahjustamist või hävinemist. 

    
 

Joonis 39. Näide: Paigaldusplaatide (tarvikud) paigaldus (sarnane joonis) 

Piilarite vaheline vahemik (B) on sõltuv ahjuplaatide suurusest ja peaks olema võimalikult 

suur, et tagada kindel asend. 

 
 

Joonis 40. Näide: Piilarite (tarvikud) ühtlane jaotus (sarnane joonis) 

Asetage paigaldusplaat (C) eelnevalt jaotatud piilarite keskele. Alles nüüd pange 

põletatavad esemed ahju ja jaotage need võimalikult ühtlaselt.  

 

     
 

Joonis 41. Paigaldusplaadi (C) asetamine piilaritele (sarnane joonis) 



 

49 

Kui vaja on teist kihti, tuleb piilarite abil luua vajalik vahemik alumise plaadi suhtes. 

Piilarid tuleks paigutada võimalikult täpselt üksteise kohale, et tagada üksikute 

paigaldusplaatide kindel asend. 

     
 

Joonis 42. Näide: Mitme ahjuplaadi (tarvikud) paigaldus (sarnane joonis) 
Pos: 260 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D er Ofen ist nicht zum Tr ocknen nasser  Tonm assen g eeignet. M assen und Hilfsmittel m üssen @ 271\mod_1618901231010_906704.docx @ 2131026 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Ahi ei sobi märja savimassi kuivatamiseks. Massid ja abiained peavad enne ahju täitmist 

olema täielikult kuivanud. 

 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Töpfer-Tipps @ 13\mod_1289996263016_906704.docx  @ 949477 @ 3 @ 1 
 

6.5.1 Pottsepa nõuanded 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Bit te di e Temper aturvorgaben der Hers tell er beachten ...  @ 13\mod_1291110199581_906704.docx  @ 949905 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Järgida tuleb savi ja glasuuri tootjate antud temperatuuri andmeid savimasside ja 

glasuuride jaoks. Teile pakutakse meelsasti vastavate toodete jaoks sobivaid 

põletuskõveraid. 

 
 
Pos : 263 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Vorsicht - Nicht in heißem  Zusand öffnen - D as Öffnen des Ofens i n heißem Zustand über 200 °C ...  @ 197\mod_1536562563437_906704.docx @ 1991534 @  @ 1 
 

 

ETTEVAATUST 

 

Ärge avage kuumana 

Ahju avamine kuumana temperatuuril üle 

200 °C (392 °F) võib põhjustada põletusi. 

Kauba ja ahju kahjustuste eest tootja ei 

vastuta. 

 
Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/Brennkunde -  Töpfer-Tipps - Top, H O, F  und Kamm eröfen @ 271\m od_1618901513894_906704.docx  @ 2131056 @  @ 1 
 

Selleks, et suure vaeva ja armastusega valmistatud savist esemeid asjatundmatu 

kuivatamise või põletamise tõttu mitte hävitada, tuleks järgida järgmiseid põhimõtteid. 

• Laske savitoodetel aeglaselt kuivada – mitte ahjus, küttekambris ega päikese käes. 

• Kuivatage tõmbetuuleta – tõmbetuul põhjustab ebaühtlast kuivamist ja seega 

kuivamisel tekkivaid pragusid. 

• Eenduvad osad (nt sangad) katke kergelt paberi või kilega, sest need kuivavad vastasel 

juhul kiiremini kui ülejäänud anum. Ühenduskohtades võivad tekkida praod. 

• Laske kuvada vähemalt üks nädal – jahedates keldriruumides vastavalt kauem. 

• Savi tõmbab kuivamisel kokku, st maht väheneb veekaotuse tõttu. Objektid, mis on 

plaadi küljes kinni, mõranevad kokku kuivamisel – seepärast pange alati värskele, 

kuivale alusele. 

• Pöörake esemeid sagedasti, sest need kuivavad ülevalt kiiremini kui seisupinna 

läheduses. 

• Võtke kuivanud esemed ettevaatlikult mõlema käega ja mitte punktidest äärtel kätte. 

Selles seisundis on need kergesti purunevad. 
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Pos: 265 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Vorei nges tellte Programm e für keramische Anw endungen @ 103\mod_1443604359470_906704.docx  @ 2027655 @ 4 @ 1 
 

6.5.1.1 Eelseadistatud programmid keraamiliste rakenduste jaoks 
Pos: 266 /TD/Betri eb_Bedienung/Bei  den Contr oller n B500/510, C 540/550 und P570/580 sind folgende Pr ogramme vor eing estellt und ... @ 317\m od_1637930285809_906704.docx @ 2290216 @  @ 1 
 

Juhtpaneelide B500/510, C540/550 ja P570/580 on järgmised programmid eelseadistatud ja 

need saab vahetult käivitada. 
Pos: 267 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Beachten Sie in j edem Fall die Angaben und Hinw eise der H ersteller von Rohs toffen, .. . -01 @ 103\m od_1443604863080_906704.docx @ 2027647 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Järgige igal juhul toorainete tootja andmeid ja juhiseid, tänu millele võib olla vajalik 

eelseadistatud programmide muutmine või kohandamine. Ei saa garanteerida, 

eelseadistatud programmidega saavutatakse optimaalsed tulemused. Seadistatud 

tehaseprogrammid saab oma tarbeks ülekirjutada. 

 
Pos: 268 /TD/Betri eb_Bedienung/Erläuterung-Beispiel programm- P2-P5_Top, HO und F für keramische Anw endungen (Contr oller 500) @ 317\m od_1637930979019_906704.docx  @ 2290246 @  @ 1 
 

Märkus   

Keraamiliste rakenduste näidisprogrammid on tehases salvestatud programmikohtadele „P02–P05“. 

Märkus: Seadistatud tehaseprogrammid saab oma tarbeks ülekirjutada. 

Näites on näha programmi määramist positsioonile P02 (BISCUIT 950) 

Programmi käivitamine: 

Aktiveerige salvestatud programm ülevaatest vajutades sümbolit . 

Valige programm programmi numbriga „P02“. 

Programm on nüüd laaditud ja selle saab liidese  abil juhtpaneelil käivitada. 

Kinnitage järgmine turvapäring valikuga „Jah“. 

 
Pos: 269 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramm 02 (Einzug li nks) @ 112\m od_1455524240382_906704.docx  @ 2024726 @  @ 1 
 

Programm 02 
Pos: 270 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm nam e: Schrühbrand („BISCUIT 950“) - Einzug links @ 272\m od_1619762419211_906704.docx  @ 2132786 @  @ 1 
 

Programmi nimi: biskviitportselani põletus („BISCUIT 950“) 
Pos: 271 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm 02 - Programm nam e: Schrühbr and („ BISCU IT 950“) - M 01.0089_Tabelle @ 272\m od_1619762858613_906704.docx @ 2132816 @  @ 1 
 

Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu juurdevoolusiiber1 Märkused 

1     0 °C 600 °C 480 min Avada käsitsi  

2 600 °C 950 °C 260 min Sulgea käsitsi  

3 950 °C 950 °C   20 min -  

4 900 °C     0 °C  -  
 
Pos: 272 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_1 Zul uftschieber wir d von Hand (manuell) geöffnet und geschlossen. - M01.0089 @ 198\m od_1537431255952_906704.docx @ 1991266 @  @ 1 
 

1 Õhu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse käsitsi (manuaalselt). 
 
Pos: 273 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_2 Der Ofen wird so schnell wie möglich auf di e eingestellte Ziel-Tem peratur auf - M 01.0089 @ 199\m od_1537946426907_906704.docx @ 1991190 @  @ 1 
 

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui võimalik seadistatud sihttemperatuurile. 
 
Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramm 03 (Einzug li nks) @ 112\m od_1455524308070_906704.docx  @ 2024722 @  @ 1 
 

Programm 03 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm nam e: Gl asur brand, Ir denw are („GLAZE FIRIN G 1050“) -Einzug links  @ 112\mod_1455528761060_906704.docx  @ 2024702 @  @ 1 
 

Programmi nimi: glasuuripõletus, savinõud (GLAZE FIRING 1050“) 
Pos: 276 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm 03 - Programm nam e: Glasur brand, Ir denw are („GLAZE FIRIN G 1050“) - M01.0089_Tabell e @ 198\mod_1537430722575_906704.docx  @ 1991278 @  @ 1 
 

Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu juurdevoolusiiber1 Märkused 

1       0 °C   500 °C 180 min Avada käsitsi  

2   500 °C 1050 °C     0 min2 Sulgea käsitsi  

3 1050 °C 1050 °C   20 min -  
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Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu juurdevoolusiiber1 Märkused 

4 1050 °C       0 °C  -  
 
Pos: 277 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_1 Zul uftschieber wir d von Hand (manuell) geöffnet und geschlossen. - M01.0089 @ 198\m od_1537431255952_906704.docx @ 1991266 @  @ 1 
 

1 Õhu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse käsitsi (manuaalselt). 
 
Pos: 278 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_2 Der Ofen wird so schnell wie möglich auf di e eingestellte Ziel-Tem peratur auf - M 01.0089 @ 199\m od_1537946426907_906704.docx @ 1991190 @  @ 1 
 

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui võimalik seadistatud sihttemperatuurile. 
 
Pos: 279 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramm 04 (Einzug li nks) @ 112\m od_1455524399540_906704.docx  @ 2024718 @  @ 1 
 

Programm 04 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm nam e: Gl asur brand, Steingut („GLAZE F IRING 1150“) -Ei nzug li nks @ 112\m od_1455528850625_906704.docx @ 2024698 @  @ 1 
 

Programmi nimi: glasuuripõletus, savist keraamikatooted (GLAZE FIRING 1150“) 
Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm 04 - Programm nam e: Glasur brand, Stei ngut („GLAZE FIR ING 1150“) - M 01.0089_Tabelle @ 198\m od_1537430842826_906704.docx @ 1991274 @  @ 1 
 

Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu juurdevoolusiiber1 Märkused 

1       0 °C   500 °C 180 min Avada käsitsi  

2   500 °C 1150 °C     0 min2 Sulgea käsitsi  

3 1150 °C 1150 °C   20 min -  

4 1150 °C       0 °C  -  
 
Pos: 282 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_1 Zul uftschieber wir d von Hand (manuell) geöffnet und geschlossen. - M01.0089 @ 198\m od_1537431255952_906704.docx @ 1991266 @  @ 1 
 

1 Õhu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse käsitsi (manuaalselt). 
 
Pos: 283 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_2 Der Ofen wird so schnell wie möglich auf di e eingestellte Ziel-Tem peratur auf - M 01.0089 @ 199\m od_1537946426907_906704.docx @ 1991190 @  @ 1 
 

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui võimalik seadistatud sihttemperatuurile. 
 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramm 05 (Einzug li nks) @ 112\m od_1455524525840_906704.docx  @ 2024714 @  @ 1 
 

Programm 05 
Pos: 285 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm nam e: Gl asur brand, Steinzeug („GLAZE FIRIN G 1250“) -Einzug links  @ 112\mod_1455528913063_906704.docx  @ 2024694 @  @ 1 
 

Programmi nimi: glasuuripõletus, savist keraamikatooted (GLAZE FIRING 1250“) 
Pos: 286 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm 05 - Programm nam e: Glasur brand, Stei nzeug („GLAZE FIRIN G 1250“) - M01.0089_Tabell e @ 198\mod_1537430904139_906704.docx  @ 1991270 @  @ 1 
 

Segment Käivitus Eesmär

k 

Aeg Õhu juurdevoolusiiber1 Märkused 

1       0 °C   500 °C 180 min Avada käsitsi  

2   500 °C 1250 °C     0 min2 Sulgea käsitsi  

3 1250 °C 1250 °C   20 min -  

4 1250 °C       0 °C  -  
 
Pos: 287 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_1 Zul uftschieber wir d von Hand (manuell) geöffnet und geschlossen. - M01.0089 @ 198\m od_1537431255952_906704.docx @ 1991266 @  @ 1 
 

1 Õhu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse käsitsi (manuaalselt). 
 
Pos: 288 /TD/Betri eb_Bedienung/Fußzeile_2 Der Ofen wird so schnell wie möglich auf di e eingestellte Ziel -Tem peratur auf - M 01.0089 @ 199\m od_1537946426907_906704.docx @ 1991190 @  @ 1 
 

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui võimalik seadistatud sihttemperatuurile. 
 
Pos: 289 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Sollte eines der  oben dargestellten Programm e eine höhere Maxim altemperatur. .. - M 01.62/89 @ 198\m od_1537449705649_906704.docx  @ 1991262 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kui mõnel ülal toodud programmidest on kõrgem maksimaalne temperatuur kui teie ahjul, 

ei ole see programm eelseadistatud. 

 
Pos: 290 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Schr ühbrand @ 13\m od_1289995743709_906704.docx @ 949292 @ 3 @ 1 
 

6.5.2 Ettepõletus 
 
Pos : 291 /TD/Betri eb_Bedienung/Brennkunde -  Schrühbrand - Top, HO, F und Kammer öfen @ 13\mod_1289993563596_906704.docx  @ 948868 @  @ 1 
 

Kui toorik on täiesti läbi kuivanud, eelpõletatakse seda, st seda põletatakse ahjus 900 °C 

kuni 950 °C juures. Esimene põletus, glasuurimata saviesemete (terrakota) jaoks ainuke 

põletus, muudab savi füüsikaliselt ja keemiliselt. See muutub ettepõletatuks (nagu 

telliskivi) – kõvaks ja vees lahustamatuks. 

Eel- ja toorpõletusel tohivad esemed ahjus üksteist puudutada. Neid võib virnastada (ka 

üksteise sisse), kui need ei ole liiga rasked ega takista vastastikkust kokkutõmbumist 

(kokkutõmbumine põletusel). Kahhelkivid või lamedad plaadid tuleb asetada vahetult 

ahjuplaatidele,et vältida deformeerumist. Seepärast sõltub olulisel määral esemete 

suurusest, kas paigutatakse mitmele tasandile ahjuplaatidele või vähesed suured esemed 
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täidava iseenesest terve ahju. Põletuskambrit ei tohiks „üle täita“, et tagada piisav 

õhuringlus. Põletusprotsessi jaoks on oluline, et teatakse, mis nüüd põletatavate esemetega 

juhtub. Esemed kaotavad endiselt väga palju vett ja tõmbuva kokku. Kui ahju temperatuur 

tõuseks liiga järsult, ei oleks veeaurul piisavalt aega eralumiseks; esemed võiva puruneda ja 

seega ka ahju kahjustada. Seepärast peab ahi kuni temperatuurini umbes 650 °C aeglaselt 

kuumenema kiirusega 100 °C kuni 150 °C tunnis. Selle temperatuurini eraldub savist 

keemiliselt seotud vesi. Alates sellest hetkest tohib täisvõimsusel liikuda lõpptemperatuuri 

poole. Naberthermi juhtpaneelid täidavad selle ülesande täisautomaatselt. 

Täpsed andmed leiate juhtpaneeli kasutusjuhendist. 

Jahtumine toimub suure massi ja hea isolatsiooni tõttu mitu tundi; siin tuleb olla kannatlik. 

Alles siis, kui temperatuur ahjus on langenud u 100 °C kraadile, võib ukse pilukile avada. 

Pärast täielikku avamist näevad paljud imestusega, et sissepandud toorikud on oluliselt 

muutunud. Need on muutunud väiksemaks, neil on hele kõla, savil on teine värv, 

ettepõletus on kõva ja poti sangast saab ohutult kinni võtta. 
Pos: 292 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Gl asurbrand @ 13\m od_1289995751005_906704.docx @ 948869 @ 3 @ 1 
 

6.5.3 Glasuuripõletus 
 
Pos : 293 /TD/Betri eb_Bedienung/Brennkunde -  Glasur brand - Top, HO, F und Kammer öfen @ 13\mod_1289995073443_906704.docx  @ 949291 @  @ 1 
 

Glasuuri põletus on reeglina kõrgeim põletus. Temperatuurivahemik savinõudele (tavaliselt 

punasest või pruunist savist) on 1020 °C kuni 1100 °C juures. Savist keraamikatoodete 

(tavaliselt valgest savist) põletamisel peab ahi saavutama vähemalt 1250 °C. Glasuurid 

peavad olema kohandatu vastavale temperatuurivahemikule. 

Ahjuplaatide pealispind tuleb enne glasuuripõletust eraldusainega määrida. Seda kihti tuleb 

aeg-ajalt uuendada. 

Kontrollige aluspindu – neil ei tohi olla glasuuri. Glasuuritud põhjadega toorikuid tohib 

põletada üksnes kolmjalgadel või kolmnurksetel liistudel. Glasuuritud toorikud tuleb kätte 

võtta äärmise ettevaatlikusega ja mitte äärtest. Need ei tohi ahjus kokku puutuda – nende 

glasuurid sulaksid kokku (toorikute vahel peaks olema mõne sentimeetri pikkune vahemik). 

Peale selle tuleb hoida kütteelementide suhtes vähemalt 2 cm vahemikku. 

Põletage üheaegselt vaid ühe sulamisvahemikuga glasuure (nt 1050 °C). Põletage kuni 

temperatuurini 500 °C vähendatud võimsusel (u 180 °C tunnis, vt ka juhtpaneeli 

kasutusjuhendit) (glasuuris sisalduv vesi eraldub), seejärel kuumutage täisvõimsusel 

lõpptemperatuurini. Sea tuleb hoida umbes 30 minutit, et glasuurid sulaksid põletusahju 

kõigis kohtades ühtlaselt. 

Ahju kaant või ust tohib avada alles siis, kui temperatuur on langenud alla 50 °C. Paljud 

praod glasuuris tekivad ahju kaane enneaegse avamise tõttu. 

Võimalikud glasuuritilga anuma põhjal ja ahjuplaatidel saab jälgides kõiki ohutuseeskirju 

lihvimiskivide või nurklihvijate abil ära lihvida. 

Põhimõtteliselt ärge kasutage liigselt voolavaid glasuure, et vältida ahjuplaatide, ahju 

isolatsiooni, kütteelementide ja ahju kahjustamist. 

Tarvikuid põletamiseks ja glasuurimiseks, samuti erialast kirjandust leiate lähimast 

erikauplusest. Anname hea meelega nende aadressid. 
Pos: 294 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - R eduzier ender Br and ( Ker amikanw endung) @ 13\m od_1290679508265_906704.docx @ 949780 @ 3 @ 1 
 

6.5.4 Redutseeriv põletus 
 
Pos : 295 /TD/Betri eb_Bedienung/Brennkunde -  Reduzier ender Brand - Top, H O, F  und Kamm eröfen @ 13\m od_1290679415421_906704.docx @ 949483 @  @ 1 
 

 

Redutseeriva põletuse korral põletatakse lisaaine abil hapnik ahjust ära. Kuna hapnik on 

vajalik kütteelementide kaitsva oksiidikihi säilitamiseks, EI tohi elektriküttega ahjus 

redutseerivat põletust läbi viia. 

Eralduvad gaasid võivad teatud tingimustel kõrge kontsentratsiooniga ladestuda 

isolatsioonis ning põhjustada isolatsiooni hävinemist. 

Kui see on vältimatu, tuleb pärast iga redutseerivat põletust läbi viia põletus tavalises 

atmosfääris, et kaitsev oksiidikiht saaks kütteelementidel taastuda. 

Defektide korral, mis tekivad redutseerivate põletuste korral, kaotab õigus garantiile 

kehtivuse. 
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Pos: 296 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 0\mod_1167835785730_906704.docx  @ 947271 @ 1 @ 1 
 

7 Hooldus, puhastus ja korrashoid 
 
Pos : 297 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Stillsetzung der Anl age bei War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 10\m od_1252576898142_906704.docx @ 948929 @ 2 @ 1 
 

7.1 Süsteemi seiskamine hoolduse, puhastuse ja korrashoiu korral 
 
Pos : 298 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Stillsetzung der  Anlage für Wartungsar beiten - Top, H O, F  und Kammer öfen @ 13\m od_1290009871262_906704.docx @ 949030 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

• Remondi- ja hooldustöid tohivad teha üksnes volitatud spetsialistid järgides 

hooldusjuhendit ja õnnetuste ennetamise eeskirju! Soovitame lasta hooldused ja 

korrashoiutööd teostada Nabertherm GmbH teenindusel. Eiramise tagajärjeks võib 

olla kehavigastus, surm või oluline materiaalne kahju! 

 

Operaatorid tohivad iseseisvalt kõrvaldada üksnes selliseid tõrkeid, mille põhjuseks 

on ilmselgelt käsitsusviga. 

Oodake kuni ahjukamber ja lisadetailid on ruumitemperatuurile jahtunud. 

 

• Ahi peab olema täielikult tühjendatud.  

• Lülitage pealüliti välja ja lahutage toitepistik. 

 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

• Ärge puudutage ühtegi eset enne selle temperatuuri kontrollimist. 

 
Pos: 299 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_906704.docx @ 1978982 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud ohud! 

Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. Ahi ja 

lülitusseade tuleb tööde ajaks lülitada kaitseks kogemata kasutuselevõtu vastu lülitada 

pingevabaks (lahutage toitepistik) ning ahju liikuvad osad tuleb kinnitada. Järgige eeskirja 

DGUV V3 või vastavaid riiklike eeskirju vastavas kasutusriigis. Oodake kuni ahjukamber 

ja lisadetailid on ruumitemperatuurile jahtunud. 

 
Pos: 300 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Ofenisoli erung @ 7\m od_1233821365549_906704.docx @ 950496 @ 2 @ 1 
 

7.2 Ahju isolatsioon 
 
Pos : 301 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Feuerleichtstei ne (Isolier ung) kl eine Löcher und Lunker .. . @ 30\m od_1349163826472_906704.docx @ 949573 @  @ 1 
 

Kasutatud tulekindlad kergtellised (isolatsioon) on eriti kvaliteetsed. Tootmisprotsessi tõttu 

võib tekkida teatud kohtades auke või tühimikke. Neid tuleb vaadelda tavalistena ja need 

rõhutavad kivi kvaliteeditunnuseid. See nähtus ei ole põhjus reklamatsiooniks. 
Pos: 302 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Reparatur en an der Isolierung oder der Austausch von Bauteilen i n der H eizkammer  dürfen nur von Pers @ 91\m od_1430392866547_906704.docx @ 2031794 @  @ 1 
 

Isolatsiooni remontida või küttekambri osasid välja vahetada tohivad üksnes isikud, kellel 

on väljaõpe võimalike ohtude ja kaitsemeetmete alal ning kes suudavad neid teadmisi 

iseseisvalt kasutada. 
Pos: 303 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Bei Ar beiten an der Isoli erung oder Austausch von Bauteil en im Ofenraum si nd .. .  ( EM) @ 91\m od_1430393192968_906704.docx @ 2031790 @  @ 1 
 

Isolatsioonil tehtavate tööde või ahjukambris detailide vahetamisel tuleb 
järgida järgmiseid punkte. 

 
Pos : 304 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei R eparatur en oder .. . können silikogene Stäube freig esetzt weden ...  - Teil 1 @ 86\mod_1425894290877_906704.docx  @ 2033331 @  @ 1 
 

 

 

Remondi või lammutustööde käigus võivad eralduda ränidioksiidi tolmud. Sõltuvalt ahjus 

soojusega töödeldud materjalidest võib isolatsioonis olla muud saastumist. Võimalike 

terviseohtude välistamiseks tuleb isolatsioonil tehtavate tööde puhul tolmu koormus viia 

miinimumini. Paljudes riikideks on selle jaoks piirväärtused töökohal. Selle kohta 

lisateabe saamiseks tutvuge oma riigi vastavate seadusesätetega. 
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Pos: 305 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Staubkonzentrati onen sollten so ni edrig wi e möglich gehal ten w erden .. . - Teil 2 @ 86\m od_1425899383239_906704.docx @ 2033327 @  @ 1 
 

Tolmu kontsentratsioonid tuleb hoida võimalikult madalal. Tolmud tuleb 

kõrgjõudlusfiltriga (HEPA - kategooria H) miseadme või tolmuimeja abil kokku koguda. 

Õhku paiskumist, nt tõmbetuule tõttu, tuleb vältida. Puhastamiseks ei tohi kasutada 

suruõhku ega harja. Kogunenud tolmu tuleb niisutada. 
Pos: 306 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ei n Atemschutz mit FFP2  ...  - Teil 3 @ 86\mod_1425899443768_906704.docx  @ 2033324 @  @ 1 
 

Isolatsioonil tehtavate tööde puhul tuleb kanda FFP2- või FFP3-filtriga respiraatorit. 

Töörõivad peavad keha täielikult katma ja istuma lõdvalt. Kanda tuleb kindaid ja 

kaitseprille. Saasunud rõivaid tuleb enne seljastvõtmist HEPA-filtriga kolmuimejaga 

puhastada. 
Pos: 307 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Der Kontak t mit Haut und Augen sollte vermieden w erden. . .. - Teil 4 @ 86\m od_1425899448401_906704.docx @ 2033320 @  @ 1 
 

Vältida tuleb kokkupuudet naha ja silmadega. Kiudude mõjumine nahale ja silmadele võib 

põhjustada mehaanilisi ärritusi, millest võivad tekkida punetus ja sügelus. Pärast tööde 

teostamist või pärast vahetut kokkupuudet nahaga peske vee ja seebiga. Kokkupuutel 

silmadega loputage silmi mitu minutit hoolikalt. Vajadusel küsige nõu silmaarstilt. 
Pos: 308 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz is t untersagt. - Teil 5 @ 86\m od_1425899454875_906704.docx @ 2033317 @  @ 1 
 

Töökohal suitsetamine, söömine ja joomine on keelatud. 
Pos: 309 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung si nd i n D eutschland die Technischen R egeln  - Teil 6 @ 362\mod_1661771647415_906704.docx  @ 2379646 @  @ 1 
 

Isolatsioonil tehtavate tööde korral tuleb Saksamaal rakendada ohtlike ainete tehnilisi 

reegleid. http://www.baua.de (saksa keeles). 
Pos: 310 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Weiterführ ende Informationen zum Umg ang mit  Fasermateri alien erhalten ...  - Teil  7 @ 86\mod_1425899463970_906704.docx  @ 2033311 @  @ 1 
 

Täiendavat teavet kiumaterjalide käsitsemiseks leiate aadressilt http://www.ecfia.eu (inglise 

keeles). 
Pos: 311 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei der Entsorgung der Ma teri alien sind nati onale und regionale Richtli nien zu ...  @ 91\mod_1430392861087_906704.docx  @ 2031797 @  @ 1 
 

Materjalide utiliseerimisel tuleb järgida riiklikke ja piirkondlikke suuniseid. Arvestada 

tuleb ahjuprotsessist tingitud võimalike määrdumistega. 
Pos: 312 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Isoli erung - Die Isolierung des  Ofens besteht aus  sehr hochw ertigem feuerfes tem  Material . . .. @ 51\mod_1387450465752_906704.docx @ 953497 @  @ 1 
 

Isolatsioon 

Ahju isolatsioon koosneb väga kõrge kvaliteediga tulekindlast materjalist. Soojuspaisumise 

tõttu tekivad juba pärast mõnda kuumutustsüklit isolatsiooni praod. Need siiski ei mõjuta 

ahju talitlust, ohutust ega kvaliteeti. Kasutatud tulekindlad kergtellised (isolatsioon) on eriti 

kvaliteetsed. Tootmisprotsessi tõttu võib tekkida teatud kohtades auke või tühimikke. Neid 

tuleb vaadelda tavalistena ja need rõhutavad kivi kvaliteeditunnuseid. See nähtus ei ole 

põhjus reklamatsiooniks. 
Pos: 313 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse und Lunker i n der Isolierung nach w enigen Aufheizzyklen - Standard - Gr afik @ 198\m od_1536842580786_906704.docx @ 1991374 @  @ 1 

 

Praod Tühimikud 

Joonis 43. Näide: Praod (1) ja tühimikud (2) isolatsioonis pärast mõnda kuumutustsüklit 

(sarnane joonis) 

 
Pos: 314 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_906704.docx  @ 946767 @ 2 @ 1 
 

7.3 Ahju regulaarsed hooldustööd 
Pos: 315 /TD/Einlei tung/Gew ährl eistung_H aftung/GuH bei Personen-  und Sachschäden sind bei  Nichtbeachtung der r egelmäßig auszuführenden W artungsarbe @ 188\m od_1524144815907_906704.docx  @ 1995134 @  @ 1 
 

Garantii- ja vastutusnõuded isiku- ja materiaalse kahju korral on regulaarselt teostatavate hooldustööde 

eiramisel välistatud. 
Pos: 316 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten (War tungstabelle) am Top, H O, F  und Kamm eröfen @ 3 17\m od_1637932854372_906704.docx  @ 2290396 @  @ 1 
 

Detail/asukoht/funktsioon  

ja meede 

Märkus A B C 

Ohutuskontroll DGUV V3 või vastavate riiklike eeskirjade kohaselt 

Vastavalt eeskirjale 

(tööstuslikul kasutamisel)   X2 

http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Detail/asukoht/funktsioon  

ja meede 

Märkus A B C 

Kaitsekontaktlüliti (lülitab kaane avamisel kütteseadme välja) 

Talitluskontroll 
 3 Q X2 

Ahjukamber, väljatõmbeavad ja väljatõmbetorud 

Puhastus ja kontroll kahjustuste suhtes, ettevaatlikult puhtaks imemine 
  M X1 

Kütteelemendid 

Vaatekontroll 
 3 M X2 

Termoelement 

Vaatekontroll 
 3 Q X1 

Kinnituslindid / kaane kinnitusrõngas 

Enne iga põletust seadistuse kontrollimine, vajaduse korral järelseadistamine 
 3 D X1 

Kaanesulgurid 

Seadistuse kontrollimine, vajaduse korral järelseadistamine 
 3 D X1 

Peal asetsuse seadistus (kaane tihe sulgumine / peal asetsemine) 

Seadistuse kontrollimine, vajaduse korral järelseadistamine 
  M X1 

Kaitsekontaktlüliti (lülitab kaane avamisel kütteseadme välja) 

Talitluskontroll 
 3 Q X2 

Ahjukamber, väljatõmbeavad ja väljatõmbetorud 

Puhastus ja kontroll kahjustuste suhtes, ettevaatlikult puhtaks imemine 
  M X1 

Legend: vt peatükki „Hooldustabelite legend“ 

 

Pos: 317 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_906704.docx @ 946700 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud ohud! 

Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud! 

 
Pos: 318 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W artungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von .. . @ 251\mod_1602762250587_906704.docx  @ 2087886 @  @ 1 
 

 

Märkus 

Hooldustöid tohivad teha üksnes volitatud spetsialistid järgides hooldusjuhendit ja 

õnnetuste ennetamise eeskirju! Soovitame lasta hooldused ja korrashoiutööd teostada 

Nabertherm GmbH teenindusel. 

 
 
Pos : 319 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten – D okum entation @ 17\mod_1310024892193_906704.docx @ 949396 @ 2 @ 1 
 

7.4 Regulaarsed hooldustööd – dokumentatsioon 
 
Pos : 320 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige R egelmäßige W artungsar bei ten – D okumentation -  Tabelle @ 300\m od_1633078752111_906704.docx @ 2228547 @  @ 1 
 

Detail/asukoht/funktsioon  

ja meede 

Märkus A B C 

Tüübisilt 

Loetav seisukord 

 - Y X1 

Kasutusjuhend 

Kontrollida olemasolu ahjul 

 3 Y X1 

Detailide juhendid 

Kontrollida olemasolu ahjul 

 3 Y X1 

Legend: vt peatükki „Hooldustabelite legend“ 
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Pos: 321 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Legende der W artungstabellen @ 300\m od_1633076525168_906704.docx @ 2228336 @ 2 @ 1 
 

7.5 Hooldustabelite legend 
Pos: 322 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Legende: R einig en,Pr üfen,Ersatzteilstr ategie,War tungsintervalle - für alle Wartungstabellen @ 300\mod_1633076686308_906704.docx  @ 2228367 @  @ 1 
 

Legend: 

A = varuosade varumine  

  

1 = varumine tingimata soovitatud 

2 = varumine soovitatud  

3 = vastavalt vajadusele, ei ole vajalik 

B = hooldusintervall: 

Märkus: Raskendatud keskkonnatingimuste korral  

peavad hooldusintervallid olema lühemad. 

D = igapäevaselt, enne ahju igakordset 

käivitust  

W = iganädalaselt  

M = igakuiselt / 

Q = kvartaalselt  

Y = iga-aastaselt /  

● = kontrollida, vahetada välja   

C= teostaja X1 = operaatorid  

X2 = eripersonal 

 
Pos: 323 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Einstellung des  Deckels  @ 13\m od_1290155736884_906704.docx @ 949295 @ 2 @ 1 
 

7.6 Kaane seadistamine 
Pos: 324 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/W enn der Deckel im  kal ten Zustand auf der Scharni erseite nicht m ehr aufli egt - Top (Modell 2018) @ 198\mod_1536751958644_906704.docx  @ 1991410 @  @ 1 
D 

Kui kaas ei ole külmas olekus hinge poolel enam vastu (nähtav piluna kaane ja 

isolatsioonikrae vahel), tuleb kruvid (2) lülitusseadme katte mõlemal küljel lahti keerata ja 

kaas vastu isolatsioonikraed vajutada. Enne seadistamist tuleb jälgida, et kaas on eesmise 

kaanesulguri (1) abil suletud. 
Pos: 325 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D eckel über den D eckelverschl uss sichern - Top (M odell 2015) - Gr afik @ 104\m od_1444211803570_906704.docx @ 2027418 @  @ 1 
D 

 

 

Joonis 44. Kaane kindlustamine kaanesulguri abil (sarnane joonis) 
Pos: 326 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en di e Eins tell ung des D eckels immer mit  zw ei Personen durchzuführen. @ 199\mod_1538462538301_906704.docx @ 1990818 @  @ 1 
 

Soovitame kaant seadistada alati kahe isiku abil. 
Pos: 327 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Zum Eins tell en des D eckels Schrauben auf bei den Sei ten der  Schaltanlag enabdeck  - Top (M odell 2018) @ 199\mod_1538461910603_906704.docx @ 1990822 @  @ 1 
D 

Kaane seadistamiseks keerake lülitusseadme katte mõlemal küljel kruvid (2) (vt joonist 

„Kaane seadistamise kruvid“) sobiva tööriistaga lahti. Vajutage kaant hinge poolel alla, 

kuni see on ümbritsevalt vastu isolatsioonikraed. 
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Pos: 328 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Schrauben zum Ei nstellen des D eckels (Modell 2018) - Grafik @ 401\m od_1686306606555_906704.docx  @ 2475621 @  @ 1 
D 

 

 

 Kruvid lülitusseadme katte mõlemal küljel kaane seadistamiseks 

Joonis 45. Kaane seadistamise kurvid (sarnane joonis) 
Pos: 329 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Schrauben lösen/D eckel andrücken - Top (Modell 2018) - Grafik  @ 401\mod_1686307613016_906704.docx  @ 2475651 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 46. Poltide lahti keeramine / kaane vastu vajutamine (sarnane joonis) 
Pos: 330 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D eckel durch eine zw eite Person gedrückt hal ten. Schrauben ( 2) auf beiden Seite n der Schaltanlagenab @ 198\mod_1536751494083_906704.docx @ 1991414 @  @ 1 
 

Teine isik hoiab kaant all. Keerake kruvid (2) lülitusseadme katte mõlemal küljel jälle 

tugevalt kinni. Vaatluskontrolli abil kontrollige, kas kaas sulgub ümbertringi, vastasel juhul 

rihtige kaas uuesti. 
Pos: 331 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - N achstellen der Spannbänder  @ 13\mod_1290155781920_906704.docx  @ 948870 @ 2 @ 1 
 

7.7 Pingutuslintide seadistamine 
Pos: 332 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/N achstellen der Spannbänder für Top und F Öfen @ 13\mod_1290159806808_906704.docx  @ 949899 @  @ 1 
D 

Enne iga põletust tuleb kontrollida, kas ahju ümbrise ja kaane pingutusrõnga asend on veel 

piisavalt kindel ja kas ahjukaas sulgub veel hästi. Ahju ümbrise ja/või kaane pingutusrõnga 

lõdva asendi korral tuleb need välistel pingutussulguritel üle pingutada. Pingutamisega 

fikseeritakse isolatsioon ahju ümbrises või kaanes. 

Keerake ahju ümbrise ja/või kaane pingutusrõnga kruvid tarnekomplektis sisalduva 

sisekuuskantvõtmega tugevalt kinni. Pingutussulgurid tuleb väänamise suhtes kindlustada 

nt tangidega. 
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Joonis 47. Pingutuslintide järelreguleerimine (sarnane joonis) 
Pos: 333 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Snap-In-Kuppl ung ( Stecker) vom  Ofengehäuse tr ennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_906704.docx  @ 951222 @ 2 @ 1 
 

7.8 Fikseeruva ühenduse (pistik) ahjukorpuselt lahutamine 
 
 
Pos : 334 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 12\m od_1282114156861_906704.docx @ 950392 @  @ 1 
 

Vajutage ettevaatlikult väikese lapikkruvikeerajaga lukustuslink (2) üles, samal ajal 

tõmmake pistik (3) ühendusest (4) välja. 

 

Joonis 48. Fikseeruva ühenduse (pistik) ahjukorpuselt lahutamine (sarnane joonis) 
Pos: 335 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigungsmittel 1.1 @ 0\m od_1167837229988_906704.docx @ 947205 @ 2 @ 1 
 

7.9 Puhastusvahendid 
 
Pos : 336 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R einig ung Top, H O und F  - Öfen @ 13\m od_1290006673176_906704.docx @ 955074 @  @ 1 
 

 

Järgige ahjusüsteemi väljalülitamise protsessi (vt peatükki „Käsitsemine“). Pärast seda 

tuleb toitepistik lahutada pistikupesast. Oodata tuleb ahju loomulikul teel jahtumist. 

Järgige puhastusvahendite pakenditel olevaid märgistusi ja juhiseid. 

Pühkige pinda niiske ebemevaba lapiga. Peale selle võib kasutada järgmiseid 

puhastusvahendeid. 

Neid andmeid peab käitaja täiendama. 

Detail ja koht Puhastusvahendid 

Metallpind Roostevaba terase puhastusvahend 

Sisemus Imega ettevaatlikult tolmuimejaga 

(jälgige kütteelemente) 

Isolatsioonikivi 

(nt kaas) 

Imega ettevaatlikult tolmuimejaga 

(jälgige kütteelemente) 
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Neid andmeid peab käitaja täiendama. 

Detail ja koht Puhastusvahendid 

Juhtpaneeli armatuurlaud Pühkige pinda niiske ebemevaba lapiga (nt 

klaasipuhastusvahend) 

  

  

Joonis 49. Puhastusvahendid 

Eemaldage puhastusvahendid pärast puhastamist niiske, ebemevaba lapiga pindadelt 

täielikult ära.  

Kontrollige pärast puhastamist kõiki juhtmeid ja ühendusi, isolatsiooni, kütteelemente 

kahjustuste suhtes, tuvastatud puudustest teavitage kohe. 

 

Märkus 

Ahju, ahju sisemust ja külge paigaldatud detaile EI tohi puhastada kasutades survepesurit. 

 
Pos: 337 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Stör ungen @ 0\m od_1167837724781_906704.docx @ 947206 @ 1 @ 1 
 

8 Tõrked 
 
Pos : 338 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Hi nweise zu Störungen am Ofen oder  Contr oller (allgem eine Hi nw eise wie m an sich verhalten soll) @ 92\mod_1431518812544_906704.docx @ 2031644 @  @ 1 
 

Töid elektriseadmel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. Operaatorid tohivad iseseisvalt 

kõrvaldada üksnes selliseid tõrkeid, mille põhjuseks on ilmselgelt käsitsusviga. 

Tõrgete korral, mida te ise ei suuda leida, kutsuge esmalt kohalik elektrik. 

Kui teil on küsimusi, probleeme või soove, võtke ühendust Nabertherm GmbH-ga. Kirjalikult, telefoni või veebi teel -> 

vt peatükki „Naberthermi teenindus“. 

Nõustamine telefoni teel on meie klientidele tasuta ja ei kohusta millekski – maksate vaid teie telefonikõne tasu. 

Mehaaniliste kahjustuste korral saatke ülal toodud teavet sisaldav e-kiri koos digitaalsete fotodega kahjustatud kohast ja 

kogu ahjust järgmisele e-posti aadressile: 

-> vt peatükki „Naberthermi teenindus“. 

Kui tõrget ei saa kirjeldatud lahenduste abil kõrvaldada, pöörduge otse meie teenindusliini poole. 

Telefoni kõne ajal hoidke käepärast järgmine teave. Sellega hõlbustate meie klienditeeninduse jaoks teie küsimustele 

vastamist. 
Pos: 339 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_906704.docx @ 954366 @ 2 @ 1 
 

8.1 Juhtpaneeli veateated 
 
Pos : 340 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Der  Contr oller zeigt die Fehlerm eldung en und War nungen auf dem  Displ ay an, bis diese besei tigt und q @ 286\mod_1624454077874_906704.docx  @ 2160240 @  @ 1 
 

Juhtpaneel kuvab ekraanil veateateid ja hoiatusi, kuni need kõrvaldatakse ja kinnitatakse. 

Nende teadete ülevõtmiseks arhiivi võib kuluda kuni minut.  
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Pos: 341 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Fehl ermeldungen des  Contr ollers Seri e 50 0/580 - Tabelle @ 383\m od_1676365156326_906704.docx @ 2424599 @  @ 1 
 

ID+ 

alam-ID 

Tekst Loogika Abi 

Kommunikatsiooniviga 

01-01 Siini tsoon  Kommunikatsiooniühendus 

regulaatorimoodulisse häiritud 

Kontrollige regulaatorimooduli kindlat asendit 

LEDid regulaatorimoodulil punased? 

Kontrollige kaablit juhtpaneeli ja 

regulaatorimooduli vahel 

Ühenduskaabli pistik ei ole juhtpaneelis õigesti 

peale pandud 

01-02 Siini 

kommunikatsioon

imoodul 

Kommunikatsiooniühendus 

kommunikatsioonimoodulisse 

(Ethernet/USB) häiritud 

Kontrollige kommunikatsioonimooduli kindlat 

asendit 

Kontrollige kaablit juhtpaneeli ja 

kommunikatsioonimooduli vahel 

Anduriviga 

02-01 TE avatud 

 

Kontrollige termoelementi, termoelemendi 

klemme ja kaablit 

Kontrollige termoelemendi kaabli kontakti 

pistikus X1 regulaatormoodulil (kontakt 1+2) 

02-02 TE ühendus 

 

Kontrollige seadistatud termoelemendi tüüpi 

Kontrollige termoelemendiühendust muudetud 

polaarsuse suhtes 

02-03 Võrdluskoha viga 

 

Regulaatorimoodul defektne 

02-04 Võrdluskoht liiga 

kuum 

 

Lülitusseadme temperatuur liiga kõrge (u 70 °C) 

Regulaatorimoodul defektne 

02-05 Võrdluskoht liiga 

külm 

 

Lülitusseadme temperatuur liiga madal (u –10 °C) 

02-06 Andur lahutatud Viga juhtpaneeli 4–20 mA 

sisendil (<2 mA) 

Kontrollige 4–20 mA andurit 

Kontrollige anduri ühenduskaablit 

02-07 Andurielement 

defektne 

PT100 või PT1000 andur 

defektne 

Kontrollige PT andurit 

Kontrollige anduri ühenduskaablit (kaabli 

murdumine / lühis) 

Süsteemiviga 

03-01 Süsteemimälu 

 

Viga pärast püsivara uuendusi1)  

Juhtpaneeli defekt1) 

03-02 ADC viga Kommunikatsioon AD-

muunduri ja regulaatori vahel 

häiritud 

Vahetage regulaatorimoodul välja1) 

03-03 Süsteemi fail 

vigane 

Kommunikatsioon ekraani ja 

mäluelemendi vahel häiritud 

Vahetage juhtpaneel välja 
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ID+ 

alam-ID 

Tekst Loogika Abi 

03-04 Süsteemiseire Programmi teostus juhtpaneelil 

vigane (Watchdog) 

Vahetage juhtpaneel välja 

USB-mälupulk liiga vara välja tõmmatud või 

defektne 

Lülitage juhtpaneel välja ja sisse 

03-05 Süsteemiseire 

tsoonid 

Programmi teostus 

regulaatorimoodulil vigane 

(Watchdog) 

Vahetage regulaatorimoodul välja1) 

Lülitage juhtpaneel välja ja sisse1) 

03-06 Isetesti viga 

 

Võtke ühendust Naberthermi teenindusega1) 

Seire 

04-01 Küttevõimsus 

puudub 

Temperatuur ei tõuse 

sammudena, kui kütteväljund on 

<> 100% 12 minutiks ja kui 

temperatuuri seadistatud väärtus 

on suurem kui ahju praegune 

temperatuur 

Kinnitage viga (vajadusel tehke pingevabaks) 

ning kontrollige turvakontaktorit, ukselülitit, 

küttejuhtseadet ja juhtpaneeli. 

Kontrollige kütteelemente ja kütteelementide 

ühendusi. 

Alandage reguleerimisparameetrite D-väärtust. 

04-02 Liigtemperatuur Juhtimistsooni temperatuur 

ületab programmi maksimaalset 

seadistatud väärtust või ahju 

maksimaalset temperatuuri 

50 Kelvini võrra (alates 200 °C) 

Võrrand väljalülituslävendi 

jaoks on: 

programmi maksimaalne 

seadistatud väärtus + tsooni nihe 

MasterZone’is + 

partiireguleerimise nihe [max] 

(kui partiireguleerimine 

aktiivne) + väljalülituslävendi 

liigtemperatuur (P0268, nt 

50 K) 

Kontrollige solid state relay’d 

Kontrollige termoelementi 

Kontrollige juhtpaneeli 

 

(3-minutilise viivitusega) 

  Käivitati programm ahju 

temperatuuril, mis on suurem 

kui programmi maksimaalne 

nimiväärtus 

Oodake programmi käivitusega, kuni ahju 

temperatuur on langenud.  

04-03 Voolukatkestus Ahju taaskäivituse seadistatud 

väärtus ületati 

Vajadusel kasutage puhvertoiteallikat 

  Ahi lülitati programmi ajal 

toitelülitist välja 

Enne toitelüliti väljalülitamist peatage programm 

juhtpuldil 

04-04 Alarm Rakendus konfigureeritud alarm  

04-05 Iseoptimeerimine 

ebaõnnestus 

Väljaselgitatud väärtused on 

ebatõenäolised 

Ärge teostage iseoptimeerimist ahju tööala 

alumises temperatuurivahemikus 
 

Patarei tühi Aega ei kuvata enam õigesti. 

Võimalik, et voolukatkestust ei 

töödelda enam õigesti. 

Tehke parameetrite täielik eksport USB-

mälupulgale 

Vahetage patarei (vt peatükki „Tehnilised 

andmed“) 
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ID+ 

alam-ID 

Tekst Loogika Abi 

Muud vead 

05-00 Üldine viga Viga regulaatorimoodulis või 

Etherneti-moodulis 

Võtke ühendust Naberthermi teenindusega 

Võimaldage teeninduse ekspordi kasutamist 

05-01 Alumise lõpplüliti 

isetest 

Isetest nurjus. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et korrata 

isetesti. Kui probleem esineb endiselt, võtke 

ühendust Naberthermi teenindusega 

05-02 Ülemise lõpplüliti 

isetest 

Isetest nurjus. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et korrata 

isetesti. Kui probleem esineb endiselt, võtke 

ühendust Naberthermi teenindusega 

05-03 Kütteseadme 

isetest 

Isetest nurjus.  Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et korrata 

isetesti. Kui probleem esineb endiselt, võtke 

ühendust Naberthermi teenindusega.  

05-04 Vaakumpump/rõh

ulüliti 

Evakueerimine ei olnud edukas. Kontrollige, kas vaakumpump on sisselülitatud.  

Kontrollige ahju ja vaakumpumba vahelist 

ühendust.  

Kontrollige ahjulaua tihendi asendit: määrdumist 

ja õigesti sulgumist 

Kontrollige ja vajaduse korral asendage defektsed 

tihendid uutega. Kui probleem esineb endiselt, 

võtke ühendust Naberthermi teenindusega. 
 
Pos: 342 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_906704.docx  @ 2032691 @ 2 @ 1 
 

8.2 Juhtpaneeli hoiatused 
 
Pos : 343 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W arnung en wer den nicht im Fehler archiv angezeigt. Sie wer den nur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88 \mod_1427208459525_906704.docx  @ 2032688 @  @ 1 
 

Hoiatusi ei kuvata veaarhiivis. Neid kuvatakse üksnes näidikul ja parameetrite ekspordi failis. Üldjuhul ei põhjusta 

hoiatused programmi katkestamist. 
Pos: 344 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/War nungen des C ontrollers  Serie 500 - Tabelle @ 299\m od_1632391027139_906704.docx @ 2226286 @  @ 1 
 

Nr Tekst Loogika Abi 

00 Gradiendi seire Konfigureeritud gradiendi seire 

piirväärtus on ületatud 

Vea põhjuseid vt peatükist „Gradiendi seire“ 

Gradient on seadistatud liiga väike 

01 Reguleerimispara

meeter puudub 

PID-parameetri jaoks ei ole 

sisestatud „P“-väärtust 

Sisestage vähemalt üks „P“-väärtus. See ei tohi 

olla „0“ 

02 Partiielement 

defektne 

Käimasolevas programmis ja 

aktiveeritud partiireguleerimise 

juures ei tuvastatud 

partiieelementi 

Sisestage partiieelement 

Inaktiveerige partiireguleerimine programmis 

Kontrollige partiitermoelementi ja selle kaablit 

kahjustuste suhtes 

03 Jahutuselement 

defektne 

Jahutus-termoelement ei ole 

sisestatud või on defektne 

Sisestage jahutus-termoelement 

Kontrollige jahutus-termoelementi ja selle kaablit 

kahjustuste suhtes 

Kui aktiivselt reguleeritud jahutuse ajal tekib 

jahutus-termoelemendi defekt, lülitutakse ümber 

master-tsooni termoelemendile. 

04 Dokumentatsiooni

element defektne 

Tuvastati 

dokumentatsioonielemendi 

puudumine või selle defekt. 

Sisestage dokumentatsioonitermoelement 

Kontrollige dokumentatsioonitermoelementi ja 

selle kaablit kahjustuste suhtes 
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Nr Tekst Loogika Abi 

05 Voolukatkestus Tuvastati voolukatkestus. 

Programmi ei katkestatud 

Puudub 

06 Alarm 1 – lint Konfigureeritud lindihäire 1 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

07 Alarm 1 – min Konfigureeritud min-häire 1 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

08 Alarm 1 – max Konfigureeritud max-häire 1 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

09 Alarm 2 – lint Konfigureeritud lindihäire 2 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

10 Alarm 2 – min Konfigureeritud min-häire 2 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

11 Alarm 2 – max Konfigureeritud max-häire 2 

rakendus 

Reguleerimisparameetri optimeerimine 

Alarm seadistatud liiga kiireks 

12 Alarm – väline Konfigureeritud häire 1 sisendil 

1 rakendus 

Kontrollige välise alarmi allikat 

13 Alarm – väline Konfigureeritud häire 1 sisendil 

2 rakendus 

Kontrollige välise alarmi allikat 

14 Alarm – väline Konfigureeritud häire 2 sisendil 

1 rakendus 

Kontrollige välise alarmi allikat 

15 Alarm – väline Konfigureeritud häire 2 sisendil 

2 rakendus 

Kontrollige välise alarmi allikat 

16 USB-mälupulk ei 

ole ühendatud 

 Andmete eksportimisel ühendage USB-mälupulk 

juhtpaneeli 

17 Andmete 

import/eksport 

USB-mälupulga 

abil ebaõnnestus 

Faili redigeeriti lauaarvutis 

(tekstiredaktor) ja salvestati 

vales vormingus või USB-

mälupulka ei tuvastata. 

Te soovite importida andmeid, 

mis ei asu USB-mälupulga 

impordikaustas 

Ärge redigeerige XML-faile tekstiredaktoriga, 

vaid alati juhtpaneeli endaga. 

Formateerige USB-mälupulk (vorming: FAT32). 

Ärge kiirformateerige 

Kasutage teist USB-mälupulka  

(kuni 2 TB/FAT32) 

Impordi puhul peavad kõik andmed olema 

salvestatud USB-mälupulga impordikausta. 

USB-mälupulkade maksimaalne salvestusmaht on 

2 TB/FAT32. Kui tekivad probleemid teie USB-

mälupulgaga, kasutage teisi USB-mälupulki 

maksimaalselt 32 GB-ga. 

 Programmide 

importimisel 

lükatakse 

programmid 

tagasi 

Temperatuur, aeg või määr on 

väljaspool piirväärtuseid  

Importige üksnes programme, mis on ahju jaoks 

sobivad. Juhtpaneelid erinevad programmide ja 

segmentide arvu ning ahju maksimaalse 

temperatuuri poolest.  



 

64 

Nr Tekst Loogika Abi 

 Programmi 

importimisel 

kuvatakse „Tekkis 

viga“ 

USB-mälupulga impordikausta 

ei ole salvestatu täielikku 

parameetrite kirjet (vähemalt 

konfiguratsiooni faile). 

Kui jätsite importimisel teadlikult faile ära, võite 

teadet ignoreerida. Muul juhul kontrollige 

impordifailide täielikkust. 

18 „Kuumutamine 

tõkestatud“ 

Kui juhtpaneeliga on ühendatud 

ukselüliti ja uks on avatud, 

kuvatakse seda teadet 

Sulgege uks 

Kontrollige ukselülitit 

19 Uks avatud Ahju uks avati käimasoleva 

programmi korral 

Sulgege ahju uks käimaoleva programmi korral. 

20 Alarm 3 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

21 Alarm 4 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

22 Alarm 5 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

23 Alarm 6 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

24 Alarm 1 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

25 Alarm 2 Üldine teade selle alarmi 

numbri jaoks 

Kontrollige selle alarmi numbri põhjust 

26 Mitme tsooni 

hoideväärtuse 

temperatuur 

ületatud 

Termoelement, mis on 

konfigureeritud mitme tsooni 

hoideväärtuse jaoks, lahkus 

temperatuurivahemikust 

suunaga alla 

Kontrollige, kas seire termoelement on vajalik. 

Kontrollige kütteelemente ja nende käivitamist 

27 Mitme tsooni 

hoideväärtuse 

temperatuur 

madalam 

Termoelement, mis on 

konfigureeritud mitme tsooni 

hoideväärtuse jaoks, lahkus 

temperatuurivahemikust 

suunaga üles 

Kontrollige, kas seire termoelement on vajalik. 

Kontrollige kütteelemente ja nende käivitamist 

28 Modbusi ühendus 

katkestatud 

Ühendus kõrgema tasandi 

süsteemiga katkes. 

Kontrollige Etherneti juhtmeid kahjustuste osas. 

Kontrollige kommunikatsiooniühenduse 

konfiguratsiooni 

 
Pos: 345 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_906704.docx  @ 2036932 @ 2 @ 1 
 

8.3 Lülitusseadme tõrked 
 
Pos : 346 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Stör ung en der Schaltanl age-Fehl ersuche_01 C ontroller Serie 500 - Tabell e @ 321\m od_1638975283425_906704.docx @ 2295887 @  @ 1 
 

Viga Põhjus Meede 

Juhtpaneel ei põle Juhtpaneeli on väljalülitatud Toitelüliti asendis „I“ 

 Puudub pinge Toitepistik on ühendatud pistikupessa? 

Hoone kaitsme kontroll 

Kontrollige juhtpaneeli kaitset (kui on 

olemas), vajadusel uuendage. 
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Viga Põhjus Meede 

 Kontrollige juhtpaneeli kaitset (kui on 

olemas), vajadusel 

 uuendage. 

Lülitage toitelüliti sisse. Uuesti 

ilmnemisel võtke ühendust 

Naberthermi teenindusega 

Juhtpaneel näitab viga Vt juhtpaneeli eraldi juhendit Vt juhtpaneeli eraldi juhendit 

Ahi ei kuumuta Uks/kaas avatud Sulgege uks/kaas 

 Ukse kontaktlüliti vigane (kui on olemas) Kontrollige ukse kontaktlülitit 

 Kuvatakse "Viivitusega käivitus" Programm ootab programmeeritud 

käivituse kellaaega. 

Tühistage viitstardi valik käivitusnupu 

kohal. 

 Viga programmi sisestuses Kontrollige kütteprogrammi (vt 

 juhtpaneeli eraldi juhendit) 

 Kütteelement defektne Laske Naberthermi teenindusel või 

elektrikul kontrollida. 

Kütteruumi väga aeglane 

soojenemine 

Ühenduse kaitse/kaitsmed on defektsed. Kontrollige ühenduse 

kaitset/kaitsmeid, vajadusel uuendage. 

Teavitage Naberthermi teenindust, kui 

uus kaitse kohe enam ei tööta. 

Programm ei liigu 

järgmisesse segmenti 

Programmisisestuse „ajasegmendis“ 

[TIME] on hoideaeg seadistatud 

lõpmatusele ([INFINITE]). 

Aktiveeritud partiireguleerimise korral on 

temperatuur partiil kõrgem kui tsooni 

temperatuurid. 

Ärge seadistage hoideaega valikule 

[INFINITE] 

 Aktiveeritud partiireguleerimise korral on 

temperatuur partiil kõrgem kui tsooni 

temperatuurid.  

Parameetri [ALANDAMISE 

TÕKSTAMINE] vastuseks tuleb panna 

[EI]. 

Regulaatormoodulit ei saa 

juhtpaneelil registreerida 

Regulaatormooduli adresseerimisviga Viige läbi siini lähtestamine ja 

adresseerige regulaatormoodul uuesti 

Juhtpaneel ei küta 

optimeerimistemperatuuril 

Optimeerimistemperatuuri ei ole 

seadistatud 

Optimeeritav temperatuur tuleb 

sisestada (vt juhtpaneeli eraldi 

juhendit) 
 
Pos : 347 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400/500/D 580 - Die Tem per atur st- Tabell e @ 88\m od_1427211003331_906704.docx @ 956912 @  @ 1 
 

Temperatuur tõuseb 

kiiremini,kui juhtpaneel 

seda näitab 

Kütteseadme lülituselement (pooljuhtreleed, 

türistor või lülituskontaktor) on defektne 

Ahju üksikute elementide defekti ei saa 

põhimõtteliselt täielikult välistada. 

Seepärast on juhtpaneel ja lülitussüsteemid 

varustatud lisakaitseseadistega. Nii lülitab 

veateatega 04 - 02 kütteseadme sõltumati 

lülitusvahendiga välja. 

Laske lülituselementi kontrollida ja 

asendada elektrikul. 
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Pos : 348 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleiß teil e @ 0\mod_1164125252056_906704.docx  @ 947144 @ 1 @ 1 
 

9 Varu-/kuluvosad 
 
 
Pos : 349 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschl eißteile allgemei ner Text - Ersatzteile bestellen-Verfüg barkeit von Ersatz- und Versch @ 300\m od_1633326399449_906704.docx @ 2229068 @  @ 1 
 

 

 

Varuosade tellimine: 

Meie Naberthermi teenindus on teie käsutuse üle maailma. Tänu meie kõrgetasemelisele 

vertikaalsele tootmisele tarnime enamikku varuosi laost järgmiseks päevaks või saame 

need lühikese tarneajaga toota. Saate Naberthermi varuosi tellida probleemideta ja vähese 

vaevaga otse tehasest. Tellimuse saab teha kirjalikult, telefoni või veebi teel -> vt 

peatükki „Naberthermi teenindus“. 

Varu ja kuluosade saadavus: 

Kuigi Nabertherm hoiab paljusid varu- ja kuluosasid laos tarneks valmis, ei saa 

garanteerida kiiret saadavust kõigi detailide jaoks. Soovitame teatud detaile õigeaegselt 

varuda. Varu- ja kuluosade valimisel abistab Nabertherm hea meelega. 

 
Pos: 350 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleiß teil en, w enden Si e sich an unseren N abertherm-Service. @ 4\m od_1204034379624_906704.docx  @ 948961 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Varu-/kuluosade vahetamiseks ja paigaldamiseks pöörduge meie Naberthermi teeninduse 

poole. Vt peatükki „Naberthermi teenindus“. Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes 

kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. See kehtib ka remonditöödele, mida ei ole 

kirjeldatud. 

 
Pos: 351 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Originalteile und Zubehör si nd spezi ell für N abertherm-Ofenanlag en .. . @ 8\mod_1242719812994_906704.docx @ 948827 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Originaaldetailid ja tarvikud on väljatöötatud spetsiaalselt Naberthermi ahjusüsteemide 

jaoks. Detailide väljavahetamisel tuleb kasutada üksnes Naberthermi originaaldetaile. 

Vastasel juhul kaob õigus garantiile. Kahjude eest, mis tekivad muude kui 

originaaldetailide kasutamise tõttu, välistab Nabertherm igasuguse vastutuse. 

 
Pos: 352 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 ohne CE-Zeichen - mit  Beschrei bung @ 310\mod_1636367832272_906704.docx  @ 2277816 @  @ 1 
 

Märkige järgmised andmed tüübisildilt: 

 

 ahju mudel 

 seerianumber 

 artikli number 

 tootmisaasta 

 

 

 

Joonis 50. Näide (tüübisilt) 
Pos: 353 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus- und Ei nbau der H eizelem ente @ 162\mod_1502199652790_906704.docx @ 2005590 @ 2 @ 1 
 

9.1 Kütteelementide eemaldamine ja paigaldamine 
Pos: 354 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_906704.docx @ 1978982 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud ohud! 

Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. Ahi ja 

lülitusseade tuleb tööde ajaks lülitada kaitseks kogemata kasutuselevõtu vastu lülitada 

pingevabaks (lahutage toitepistik) ning ahju liikuvad osad tuleb kinnitada. Järgige eeskirja 

DGUV V3 või vastavaid riiklike eeskirju vastavas kasutusriigis. Oodake kuni ahjukamber 

ja lisadetailid on ruumitemperatuurile jahtunud. 

 

1

2

3

4
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Pos: 355 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e F unkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_906704.docx  @ 955308 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

Asjatundmatu paigalduse korral ei ole süsteemi talitlus ja ohutus enam tagatud. Ühenduse 

tohib nõuetekohaselt paigaldada ja käitusele võtta üksnes kvalifitseeritud personal. 

 
Pos: 356 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! H eizelem ente sind extr em bruchempfi ndlich. Jegliche Belas tung @ 312\m od_1637156318557_906704.docx  @ 2281986 @  @ 1 
 

 

Ettevaatust – detailide kahjustamine! 

Kütteelemendid on äärmiselt haprad. Vältida tuleb kütteelementide igasugust koormust 

või väändumist. Selle nõude eiramine põhjustab õrnade kütteelementide kohese 

hävinemise. 

 
Pos: 357 /TD/Einlei tung/Hinw eis - Di e i n der Anleitung gezeigten Abbildung en können abhängig von Funkti on, ... Ofenmodell ab @ 24\m od_1337854352242_906704.docx @ 951867 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Juhendis toodud joonised võivad sõltuvalt funktsioonist, variandist ja ahju mudelist 

erineda. 

 
Pos: 358 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Tipp: Aufgrund der unterschiedlichen Ofenm odelle, empfehlen wir einige Fotos vom Ausg angszustand, . . @ 345\mod_1651479840942_906704.docx  @ 2345050 @  @ 1 
 

Nõuanne: Erinevate ahju mudelite tõttu soovitame teha mõned fotod esialgsest olekust, 

paigaldatud küttetraatidest ja lülitusseadmest. See hõlbustab uute kütteelementide hilisemat 

paigaldust ja kaabeldust. 
Pos: 359 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en den Aus tausch der Heizelem ente immer mit  zwei  Personen durchzuführen. @ 179\mod_1516002991027_906704.docx @ 1998642 @  @ 1 
 

Soovitame kütteelemente vahetada alati kahe isiku abil. 
Pos: 360 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - M odell Toplader - Top und F  @ 198\mod_1536644992873_906704.docx  @ 1991494 @ 3 @ 1 
 

9.1.1 Mudel vertikaalse sisestusega ahi – Top ja F 
Pos: 361 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - W and-H eizel emente @ 375\m od_1670862796612_906704.docx @ 2410717 @ 4 @ 1 
 

9.1.1.1 Seina kütteelemendid 
Pos: 362 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der Abdeckung si nd mi t geeignetem Werkzeug zu lösen und für eine spätere ...  @ 105\mod_1445440525905_906704.docx @ 2027031 @  @ 1 
 

Katte ümbritsevad kruvid tuleb sobiva tööriista abil lahti keerata ja hilisemaks uuesti 

kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. 
Pos: 363 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Anzahl und Positi on der Schr auben kann vom Ofenm odell abw eichen. Je nach Ofenm odell und . .. @ 74 \mod_1411547951852_906704.docx  @ 956961 @  @ 1 
 

Poltide arv ja asukoht võib sõltuvalt ahju mudelist erineda. Sõltuvalt ahju mudelist ja 

varustusest võib pildiline esitus erineda. 
Pos: 364 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schaltanl agenabdeckung (3) vorsichtig nach hinten abl egen. Wir empfehlen die Schaltanl agenabdeckung @ 198 \mod_1536649535515_906704.docx @ 1991482 @  @ 1 
 

Pange lülitusseadme kate (3) ettevaatlikult taha maha. Soovitame lülitusseadme katte 

kindlustada traadiga (4) (pikkus u 70 cm), et kaabliühendused lülitusseadme ja ahju 

korpuse vahel ei saaks kahjustada. 
Pos: 365 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schaltanl agenabdeckung von der Ofenrückseite demonti eren - Top- Ofenm odell (M odell 2018) -  Grafik @ 401\m od_1686313704522_906704.docx @ 2475681 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 51. Lülitusseadme katte demonteerimine ahju tagaküljelt (sarnane joonis) 
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Pos: 366 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Austausch der H eizelem ente ist der  Deckel des Ofens  ganz zu öffnen. @ 105\m od_1444834894603_906704.docx  @ 2027269 @  @ 1 
 

Kütteelementide vahetamiseks tuleb ahju kaas täielikult avada (vt peatükki „kaane avamine 

ja sulgemine“). 
Pos: 367 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ausbau der H eizelem ente (Einzug Mit te) @ 105\m od_1444835068373_906704.docx @ 2027261 @  @ 1 
 

Kütteelementide eemaldamine 
Pos: 368 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Anschlussklemm en lösen.  Schrauben und Anschlussklemm en sind für eine spätere ...  @ 105\mod_1444835073116_906704.docx @ 2027257 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide (2) poldid (1) lahti. Poldid ja ühendusklemmid tuleb hilisemaks 

uuesti kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. Et mitte kahjustada ühendusklemme ja 

keraamilist läbiviigutoru, soovitame poltide lahti keeramisel hoida ühendusklemmil 

sobivate veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 369 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
Pos: 370 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Heizelem entenden l ösen - Top-Ofenm odell (Modell 2015) - Grafik  @ 105\mod_1444835078404_906704.docx  @ 2027254 @  @ 1 
 

 

 

 1 kuuskantpolt / 2 ühendusklemm / 3 kütteelemendi ots 

4 keraamiline läbiviigutoru / 5 kiudvill 

Joonis 52. Kütteelemendi otste poltide vabastamine (sarnane joonis) 
Pos: 371 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre herauszi ehen und für eine später e Wi ederverw endung an einem sicher en .. . @ 105\m od_1444835083568_906704.docx  @ 2027251 @  @ 1 
 

Tõmmake keraamilised läbiviigutorud välja ja hoidke need hilisemaks uuesti kasutamiseks 

kindlas kohas alles (vajadusel uuendage, kui sisalduvad varuosade tarnes). 

Tõmmake küttetraadi kütteelemendi otsad (3) ahju sisemusest ettevaatlikult välja. 
Pos: 372 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre vorsichtig her ausziehen - Top-Ofenmodell (M odell 2015) - Gr afik @ 105\m od_1444835089574_906704.docx @ 2027247 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 53. Keraamiliste läbiviigutorude ettevaatlik väljatõmbamine (sarnane joonis) 
Pos: 373 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bevor Si e den H eizdraht von Innen her ausziehen bzw . vorsichtig und langsam  abwickeln, sind alle .. . @ 199\m od_1538403549987_906704.docx  @ 1990830 @  @ 1 
 

Enne kui tõmbate küttetraadi seest välja või ettevaatlikult ja aeglaselt lahti kerite, tuleb kõik 

olemasolevad klambrid (1) teravaotsaliste tangidega (näide) eemaldada. Küttetraadi lahti 

kerimisel tuleb jälgida, et isolatsioonikivi ei saaks kahjustada. Ettevaatust: Juba põlenud 

kütteelemendid on äärmiselt kergesti purunevad. 
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Pos: 374 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Kr ampen vorsichtig herausziehen - Top-Ofenm odell (Modell 2015) - Grafik  @ 156\mod_1494491297666_906704.docx @ 2008098 @  @ 1 
 

 

  

Joonis 54. Klambri ettevaatlik väljatõmbamine (sarnane joonis) 
Pos: 375 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nbau der H eizelem ente (Ei nzug Mit te) @ 20\mod_1326718767479_906704.docx  @ 949922 @  @ 1 
 

Kütteelementide paigaldamine 
Pos: 376 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Es  wird empfohl en vor Einbau der H eizdr ähte den Ofenraum gründlich zu r einig en, zum Beispiel durch @ 105\m od_1444835111570_906704.docx @ 2027235 @  @ 1 
 

Enne küttetraatide paigaldamist soovitame ahjukambrit nt imu abil põhjalikult puhastada. 
Pos: 377 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelem entenden (gedrillt) si nd zum  Schutz mit  ei ner  Öse versehen. Di ese muss vor dem Einbau mit . . @ 105\m od_1444835164096_906704.docx  @ 2027231 @  @ 1 
 

Kütteelemendi otstel (punutud) on kaitseks aas. Enne paigaldamist lõigake aasad sobiva 

tööriista abil ära (nt lõiketangidega). 
Pos: 378 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
Pos: 379 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Öse an den H eizel ementenden abkneifen - g edrillte H eizel ementenden mit Öse - Gr afik @ 105\m od_1444835169400_906704.docx @ 2027227 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 55. Kütteelemendi otstes aasade lõikamine (sarnane joonis) 
Pos: 380 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die im  Li eferumfang enthal tenen H eizdrähte si nd vor  der Montage auf Beschädigungen zu überpr üfen. @ 105\m od_1444835174299_906704.docx  @ 2027223 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad küttetraate tuleb enne paigaldamist kontrollida kahjustuste 

suhtes. 
Pos: 381 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Den Liefer umfang mit  dem Lieferschein und den Auftragspapier en vergleichen. Fehl ende Teile und Schäd @ 105\m od_1444835179166_906704.docx @ 2027219 @  @ 1 
 

Võrrelge tarnekomplekti saatelehe ja tellimuse dokumentidega. Puudustega pakendi või 

transpordi tõttu puuduvatest detailidest ja kahjustustest teavitage kohe ekspediitorit ja 

Nabertherm GmbH-d, sest hilisemaid kaebusi ei ole võimalik arvesse võtta. 
Pos: 382 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die H eizdrähte si nd vorsichtig auf eine w eiche U nterlag e zu leg en, wi e auf der unten dargestellten @ 105\m od_1444835184361_906704.docx @ 2027216 @  @ 1 
 

Asetage kütttraadid ettevaatlikult pehmele alusele ja paigutage nii nagu all toodud joonisel; 

võimalusel võrrelge eelnevalt paigaldatud küttetraatidega. Mõnedel ahju mudelitel on 

erineva pikkuse ja mähisega küttetraadid. 
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Pos: 383 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizdraht (Abbil dung ähnlich) - Top-Ofenmodell (M odell 2015) Seitenw and - Gr afik @ 105\m od_1444835189368_906704.docx @ 2027213 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 56. Küttetraadimähis (sarnane joonis) 
Pos: 384 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_906704.docx  @ 2037867 @  @ 1 
 

Näide: 
Pos: 385 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Führen Sie zuerst das H eizelem entende (1a) von Innen in di e vorgesehene Öffnung ...  @ 105\mod_1444835194548_906704.docx @ 2027209 @  @ 1 
 

Viige kütteelemendi ots (1a) esmalt seest selleks ettenähtud avasse (see on ava, millest 

tõmbasite eelmise kütteelemendi välja). 
Pos: 386 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Legen Sie nun den H eizdr aht vorsichtig in die vorg esehene/n umlaufende/n Rille/n ab. Di e H eiz.. . @ 105\m od_1444835203861_906704.docx @ 2027205 @  @ 1 
 

Asetage nüüd küttetraat ettevaatlikult selleks ettenähtud ümbritseva(te)sse 

soonde/soontesse. Küttetraadiühendused (1b ja 1c) vajutatakse ettevaatlikult selleks 

ettenähtud piludesse. Kütteelemendi ots (1d) viiakse taas seest poolt selleks ettenähtud 

avast välja. 
Pos: 387 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizdraht in di e uml aufende/n Rille/n abl egen - Top-Ofenm odell (M odell 2022)  - Gr afik @ 401\m od_1686314767400_906704.docx @ 2475711 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 57. Küttetraadi asetamine ümbritseva(te)sse soonde/soontesse (sarnane joonis) 
Pos: 388 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn vorhanden m ontier en und l egen Si e w eitere H eizelem ente in die dafür vorgesehenen Rillen ab . .. @ 105\m od_1444835262331_906704.docx @ 2027197 @  @ 1 
 

Kui on olemas, monteerige ja asetage veel kütteelemente selleks ettenähtud soontesse 

(sõltuvalt ahju mudelist). 
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Pos: 389 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_906704.docx  @ 2037867 @  @ 1 
 

Näide: 
Pos: 390 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizdraht in di e uml aufende/n Rille/n abl egen (Foto) - Top-Ofenm odell (Modell 2015) - Grafik  @ 105\mod_1444835268118_906704.docx  @ 2027193 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 58. Küttetraadi asetamine ümbritseva(te)sse soonde/soontesse (sarnane joonis) 
Pos: 391 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die im  Li eferumfang enthal tenen Kram pen in die Wandmauer ung ei nsetzen. Diese w erden benötigt, um ... @ 105\m od_1444835275606_906704.docx @ 2027189 @  @ 1 
 

Paigaldage tarnekomplektis sisalduvad klambrid seinamüüritisse. Neid on vaja takistamaks, 

et soontesse sisestatud kütteelemendid soojenemisel soonest välja tõuseks. 
Pos: 392 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Kr ampen nicht in di e Löcher der vorher posi tionierten Kr ampen einsetzen. Wir empfehlen di e neuen Kra @ 345 \mod_1651223089243_906704.docx @ 2344807 @  @ 1 
 

Ärge sisestage klambreid eelnevalt paigutatud klambrite avadesse. Soovitame uued 

klambrid paigutada 2 cm nihkesse. 
Pos: 393 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abstand X der im Lieferum fang enthaltenen Kr ampen darf  nicht ver ändert w erden (X~14 mm) - Grafik @ 156\m od_1494501401473_906704.docx  @ 2008086 @  @ 1 
 

Märkus: 

Tarnemahus 

sisalduvate 

klambrite 

vahemikku X ei 

tohi muuta. 

 

X ~ 14 mm 

 
Pos: 394 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Weiten Si e an der Position an der Sie ei ne Kr ampe einsetzen, mit  ei nem geeignetem  Schlitzschr auben.. @ 156\m od_1494512380202_906704.docx @ 2008074 @  @ 1 
 

Laiendage selles kohas, kuhu sisestate klambri, sobiva lapikkruvikeeraja abil natukene 

küttespiraali (1). 
Pos: 395 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizspiral e ein wenig spr eizen - Grafik @ 156\m od_1494513875536_906704.docx @ 2008066 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 59. Küttespiraali vähesel määral laiendamine (sarnane joonis) 
Pos: 396 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Positi oni eren Sie di e Kr ampen i n di e g erade Wand (3) der  Rille um einen festen Sitz und Funktion ...  @ 105\mod_1444835296448_906704.docx @ 2027175 @  @ 1 
 

Paigutage klambrid soone sirgesse seina (3), et tagada küttetraadi kindel asend ja talitlus. 

Kontrollige pärast paigaldust küttetraati ja klambreid kindla asendi suhtes. 
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Pos: 397 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Korrekte Positioni erung der Kr ampen - Top-Ofenm odell (M odell 2015) -  Grafik @ 156\m od_1494496916419_906704.docx @ 2008090 @  @ 1 
 

 

 

X = ~14 mm 

Joonis 60. Klambrite õige paigutus (sarnane joonis) 
Pos: 398 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en di e Kram pen mit  Hilfe .. . @ 156\mod_1494512949346_906704.docx  @ 2008070 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad klambrid tuleb ettevaatlikult joonisel kujutatud viisil sobiva 

tööriista abil isolatsioonikivisse lüüa, kuni küttetraat on täielikult vastu müüritist. Tuleb 

jälgida, et isolatsioonikivi ei saaks kahjustada. 
Pos: 399 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ei nschlagen der Kr ampen in den Isoliers tei n- Top-Ofenm odell (Modell  2015) - Grafik  @ 156\mod_1494573313335_906704.docx  @ 2008062 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 61. Klambrite löömine isolasioonikivisse (sarnane joonis) 
Pos: 400 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Löcher der Keramik-D urchführungsrohre sind mit ei ner g eringen M enge Faserw atte abzudichten (im L @ 373\m od_1669372215050_906704.docx @ 2406836 @  @ 1 
 

Keraamiliste läbiviigutorude avad tuleb tihendada väikese koguse kiudvillaga (sisaldub 

tarnekomplektis). Selleks tuleb kiudvill väikese kruvikeeraja (1) abil jaotada ümber 

kütteelemendi otsa ja vajutada see taha välja väikesesse läbiviiguavasse. Seejuures ei tohi 

kasutada liiga palju kuidvatti, et saaks paigaldada keraamilised läbiviigutorud (2) kuni 

fikseerumiseni. 
Pos: 401 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Keramik-Durchführungsrohre ( 2) sind auf die Heizelem entenden bis zum  Anschlag zu schi eben. @ 105\m od_1444835312080_906704.docx @ 2027163 @  @ 1 
 

Lükake keraamilised läbiviigutorud (2) kütteelemendi otstele kuni tuntava fikseerumiseni. 
Pos: 402 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anschlussklemm en (3) si nd bis  an das Ker amik-Durchführ ungsrohr aufzuschi eben. @ 105\m od_1444835317009_906704.docx @ 2027160 @  @ 1 
 

Lükake ühendusklemmid (3) kuni keraamilise läbiviigutoruni peale. 
Pos: 403 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Mit den Anschl usskl emmen sind die el ektrischen Ver bindungen ( 4) fachgerecht herzustellen. @ 105\m od_1444835322750_906704.docx @ 2027156 @  @ 1 
 

Ühendusklemmide abil tuleb nõuetekohaselt luua elektriühendused (4). 
Pos: 404 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Schrauben (5)  der Anschl usskl emmen si nd fest anzuziehen ( das korrekte Anzugsdrehmom ent is t aus  d @ 105 \mod_1444835332220_906704.docx @ 2027148 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide kruvid (5) tugevalt kinni (õige pingutusmomendi leiate 

alumisest tabelist). Et mitte kahjustada ühendusklemme ja keraamilist läbiviigutoru, 

soovitame kruvide kinni keeramisel hoida ühendusklemmil (5) sobivate 

veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 405 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/ Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./D as korrek te Anzugsdrehm oment entnehm en Si e bi tte der Tabell e aus  Kapi tel „ Anzugsdrehmom ente für Ver @ 345\m od_1651496084523_906704.docx @ 2346602 @  @ 1 
 

Õige pingutusmomendi leiate tabelist peatükis „Kütteelementide kruviühenduste 

pingutusmomendid“. 
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Pos: 406 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die übers tehenden g edrillten Heizelem entenden si nd mit einer geeigneten Kneifzange zu kürzen ( 6). @ 105\m od_1444835342562_906704.docx @ 2027141 @  @ 1 
 

Üleulatuvad punutud kütteelemendi otsad tuleb sobiva te lõiketangide abil lühemaks lõigata 

(6). Soovitame jätta u 0,5 cm ühendusklemmi servast üleulatuma. 
Pos: 407 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre ( Standard_02) aufschieben und el ektrische Verbi ndung .. . - Gr afik @ 196\m od_1534748929912_906704.docx @ 1991906 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 62. Keraamiliste läbiviigutorude peale lükkamine ja elektriühenduse nõuetekohane 

loomine (sarnane joonis) 
Pos: 408 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Alle Schrauben der Anschlussklemm en sind nach ei ner Betriebsw oche und danach einm al . .. @ 105\m od_1444835336946_906704.docx @ 2027145 @  @ 1 
 

 

 
 

Märkus:  

Ühendusklemmide kõik kruvid tuleb pärast ühte töönädalat ja seejärel kord aastas üle 

pingutada. Vältida tuleb küttetraadi igasugust koormust või väändumist. Selle eiramine 

võib põhjustada küttetraadi hävinemise. 

 
Pos: 409 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_906704.docx @ 949389 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kõiki kruvi- ja pistikühendusi tuleb nõuetekohaselt kontrollida. 

 
Pos: 410 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en di e Schaltanlage und den Ofenr aum zum Beispi el durch Absaugen gründlich zu r einigen. @ 105 \mod_1444897671400_906704.docx @ 2027133 @  @ 1 
 

Soovitame lülitusseadet ja ahjukambrit nt imu abil põhjalikult puhastada. 
Pos: 411 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die M ontage der  Schaltanlag enabdeckung erfolgt in umg ekehrter R eihenfolge. @ 105\m od_1444897676049_906704.docx  @ 2027129 @  @ 1 
 

Lülitusseadme kate monteeritakse vastupidises järjekorras. 
Pos: 412 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_906704.docx @ 953444 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Tuleb jälgida, et kaablid ei oleks väljas ega kinni kiilunud. Pöörake tähelepanu teravatele 

servadele. 

 
Pos: 413 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_906704.docx @ 955245 @  @ 1 
 

Kasutuselevõtt 

Ühendage toitepistik (kui on olemas) (vt peatükki „Elektrivõrguga ühendamine“), seejärel 

lülitage toitelüliti sisse ning kontrollige ahju talitlust (vt peatükki „Käsitsemine“). 
Pos: 414 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Boden-H eizelem ente @ 375\m od_1670409331877_906704.docx @ 2409716 @ 4 @ 1 
 

9.1.1.2 Põhja kütteelemendid 
Pos: 415 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der Abdeckung si nd mi t geeignetem Werkzeug zu lösen und für eine spätere ...  @ 105 \mod_1445440525905_906704.docx @ 2027031 @  @ 1 
 

Katte ümbritsevad kruvid tuleb sobiva tööriista abil lahti keerata ja hilisemaks uuesti 

kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. 
Pos: 416 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Anzahl und Positi on der Schr auben kann vom Ofenm odell abw eichen. Je nach Ofenm odell und . .. @ 74 \mod_1411547951852_906704.docx  @ 956961 @  @ 1 
 

Poltide arv ja asukoht võib sõltuvalt ahju mudelist erineda. Sõltuvalt ahju mudelist ja 

varustusest võib pildiline esitus erineda. 
Pos: 417 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schaltanl agenabdeckung (3) vorsichtig nach hinten abl egen. Wir empfehlen die Schaltanl agenabdeckung @ 198\mod_1536649535515_906704.docx @ 1991482 @  @ 1 
 

Pange lülitusseadme kate (3) ettevaatlikult taha maha. Soovitame lülitusseadme katte 

kindlustada traadiga (4) (pikkus u 70 cm), et kaabliühendused lülitusseadme ja ahju 

korpuse vahel ei saaks kahjustada. 
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Pos: 418 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schaltanl agenabdeckung von der Ofenrückseite demonti eren - Top- Ofenm odell (M odell 2018) -  Grafik @ 401\m od_1686313704522_906704.docx @ 2475681 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 63. Lülitusseadme katte demonteerimine ahju tagaküljelt (sarnane joonis) 
Pos: 419 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Austausch der H eizelem ente ist der  Deckel des Ofens  ganz zu öffnen. @ 105\m od_1444834894603_906704.docx  @ 2027269 @  @ 1 
 

Kütteelementide vahetamiseks tuleb ahju kaas täielikult avada (vt peatükki „kaane avamine 

ja sulgemine“). 
Pos: 420 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Vorbereitung der Bodenrille (w enn erfor derlich) (Ei nzug Mitte) @ 375\mod_1670410938512_906704.docx @ 2409837 @  @ 1 
 

Põhjasoone ettevalmistamine (vajadusel) 
Pos: 421 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei M odellen älterer Baurei he muss die Bodenrille mit Schleifpapi er aufg eweitet wer den, um  di e H eize @ 375\mod_1670410963958_906704.docx @ 2409897 @  @ 1 
 

Vanema tootesarja mudelitel peab põhjasoont liivapaberiga laiendama, et vanad 

kütteelemendid saaks välja võtta ja uued ülalt sisse panna. Seda peab tegema tingimata 

enne kütteelementide eemaldamist, et isolatsiooni mitte kahjustada. 
Pos: 422 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bodenrille aufschleifen - Gr afik @ 375\m od_1670410948892_906704.docx @ 2409867 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 64. Põhjasoone lahti lihvimine, soone ristlõike vaade (sarnane joonis) 
Pos: 423 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ausbau der H eizelem ente (Einzug Mit te) @ 105\m od_1444835068373_906704.docx @ 2027261 @  @ 1 
 

Kütteelementide eemaldamine 
Pos: 424 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Anschlussklemm en lösen.  Schrauben und Anschlussklemm en sind für eine spätere ...  @ 105\mod_1444835073116_906704.docx @ 2027257 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide (2) poldid (1) lahti. Poldid ja ühendusklemmid tuleb hilisemaks 

uuesti kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. Et mitte kahjustada ühendusklemme ja 

keraamilist läbiviigutoru, soovitame poltide lahti keeramisel hoida ühendusklemmil 

sobivate veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 425 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
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Pos: 426 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Heizelem entenden l ösen - Top-Ofenm odell (Modell 2015) - Grafik  @ 105\mod_1444835078404_906704.docx  @ 2027254 @  @ 1 
 

 

 

 1 kuuskantpolt / 2 ühendusklemm / 3 kütteelemendi ots 

4 keraamiline läbiviigutoru / 5 kiudvill 

Joonis 65. Kütteelemendi otste poltide vabastamine (sarnane joonis) 
Pos: 427 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre herauszi ehen und für eine später e Wi ederverw endung an einem sicher en .. . @ 105\m od_1444835083568_906704.docx  @ 2027251 @  @ 1 
 

Tõmmake keraamilised läbiviigutorud välja ja hoidke need hilisemaks uuesti kasutamiseks 

kindlas kohas alles (vajadusel uuendage, kui sisalduvad varuosade tarnes). 

Tõmmake küttetraadi kütteelemendi otsad (3) ahju sisemusest ettevaatlikult välja. 
Pos: 428 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre vorsichtig her ausziehen - Top-Ofenmodell (M odell 2015) - Gr afik @ 105\m od_1444835089574_906704.docx @ 2027247 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 66. Keraamiliste läbiviigutorude ettevaatlik väljatõmbamine (sarnane joonis) 
Pos: 429 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bevor Si e den H eizdraht von Innen nach oben herausnehmen bzw. vorsichtig und langsam abwickel n, sind @ 375\m od_1670919371394_906704.docx @ 2410786 @  @ 1 
 

Enne kui võtate küttetraadi seest suunaga üles välja või ettevaatlikult ja aeglaselt lahti 

kerite, tuleb kõik olemasolevad klambrid (1) teravaotsaliste tangidega (näide) eemaldada. 

Küttetraadi lahti kerimisel tuleb jälgida, et isolatsioonikivi ei saaks kahjustada. Ettevaatust: 

Juba põlenud kütteelemendid on äärmiselt kergesti purunevad.  
Pos: 430 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Kr ampen vorsichtig herausziehen - Top-Ofenm odell (Modell 2022) Bodenplatte - Gr afik  @ 375\m od_1670410197722_906704.docx @ 2409757 @  @ 1 
 

 

  

Joonis 67. Klambri ettevaatlik väljatõmbamine (sarnane joonis) 



 

76 

Pos: 431 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nbau der H eizelem ente (Ei nzug Mit te) @ 20\mod_1326718767479_906704.docx  @ 949922 @  @ 1 
 

Kütteelementide paigaldamine 
Pos: 432 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Es  wird empfohl en vor Einbau der H eizdr ähte den Ofenraum gründlich zu r einig en, zum Beispiel durch @ 105\m od_1444835111570_906704.docx @ 2027235 @  @ 1 
 

Enne küttetraatide paigaldamist soovitame ahjukambrit nt imu abil põhjalikult puhastada. 
Pos: 433 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelem entenden (gedrillt) si nd zum  Schutz mit  ei ner  Öse versehen. Di ese muss vor dem Einbau mit . . @ 105\m od_1444835164096_906704.docx  @ 2027231 @  @ 1 
 

Kütteelemendi otstel (punutud) on kaitseks aas. Enne paigaldamist lõigake aasad sobiva 

tööriista abil ära (nt lõiketangidega). 
Pos: 434 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
Pos: 435 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Öse an den H eizel ementenden abkneifen - g edrillte H eizel ementenden mit Öse - Gr afik @ 105\m od_1444835169400_906704.docx @ 2027227 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 68. Kütteelemendi otstes aasade lõikamine (sarnane joonis) 
Pos: 436 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die im  Li eferumfang enthal tenen H eizdrähte si nd vor  der Montage auf Beschädigungen zu überpr üfen. @ 105\m od_1444835174299_906704.docx  @ 2027223 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad küttetraate tuleb enne paigaldamist kontrollida kahjustuste 

suhtes. 
Pos: 437 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Den Liefer umfang mit  dem Lieferschein und den Auftragspapier en vergleichen. Fehl ende Teile und Schäd @ 105\m od_1444835179166_906704.docx @ 2027219 @  @ 1 
 

Võrrelge tarnekomplekti saatelehe ja tellimuse dokumentidega. Puudustega pakendi või 

transpordi tõttu puuduvatest detailidest ja kahjustustest teavitage kohe ekspediitorit ja 

Nabertherm GmbH-d, sest hilisemaid kaebusi ei ole võimalik arvesse võtta. 
Pos: 438 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die H eizdrähte si nd vorsichtig auf eine w eiche U nterlag e zu leg en, wi e auf der unten dargestellten @ 105\m od_1444835184361_906704.docx @ 2027216 @  @ 1 
 

Asetage kütttraadid ettevaatlikult pehmele alusele ja paigutage nii nagu all toodud joonisel; 

võimalusel võrrelge eelnevalt paigaldatud küttetraatidega. Mõnedel ahju mudelitel on 

erineva pikkuse ja mähisega küttetraadid. 
Pos: 439 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizdraht (Abbil dung ähnlich) - Top-Ofenmodell (M odell 2015) Boden - Grafik  @ 375\mod_1670854039404_906704.docx  @ 2410566 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 69. Küttetraadimähis (sarnane joonis) 
Pos: 440 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_906704.docx  @ 2037867 @  @ 1 
 

Näide: 
Pos: 441 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Führen Sie zuerst das H eizelem entende (1a) von Innen in di e vorgesehene Öffnung ...  @ 105\mod_1444835194548_906704.docx @ 2027209 @  @ 1 
 

Viige kütteelemendi ots (1a) esmalt seest selleks ettenähtud avasse (see on ava, millest 

tõmbasite eelmise kütteelemendi välja). 
Pos: 442 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Legen Sie nun den H eizdr aht vorsichtig in die vorg esehene/n Rille/n ab. Das  Heizelem entende  @ 375\m od_1670854538129_906704.docx @ 2410596 @  @ 1 
 

Asetage nüüd küttetraat ettevaatlikult selleks ettenähtud soonde/soontesse. Kütteelemendi 

ots (1b) viiakse taas seest poolt selleks ettenähtud avast välja. 
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Pos: 443 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizdraht in di e Bodenrille/n abl egen - Top-Ofenm odell (M odell 2015) - Gr afik @ 375\m od_1670410472492_906704.docx @ 2409807 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 70. Küttetraadi asetamine soonde/soontesse (sarnane joonis) 
Pos: 444 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die im  Li eferumfang enthal tenen Kram pen in die Bodem auerung einsetzen. Di ese w erden benöti @ 375 \mod_1670854751747_906704.docx @ 2410626 @  @ 1 
 

Paigaldage tarnekomplektis sisalduvad klambrid põhjamüüritisse. Neid on vaja 

takistamaks, et soontesse sisestatud kütteelemendid soojenemisel soonest välja tõuseks. 
Pos: 445 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Kr ampen nicht in di e Löcher der vorher posi tionierten Kr ampen einsetzen. Wir empfehlen di e neuen Kra @ 345\mod_1651223089243_906704.docx @ 2344807 @  @ 1 
 

Ärge sisestage klambreid eelnevalt paigutatud klambrite avadesse. Soovitame uued 

klambrid paigutada 2 cm nihkesse. 
Pos: 446 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abstand X der im Lieferum fang enthaltenen Kr ampen darf  nicht ver ändert w erden (X~14 mm) - Grafik @ 156\m od_1494501401473_906704.docx  @ 2008086 @  @ 1 
 

Märkus: 

Tarnemahus 

sisalduvate 

klambrite 

vahemikku X ei 

tohi muuta. 

 

X ~ 14 mm 

 
Pos: 447 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Weiten Si e an der Position an der Sie ei ne Kr ampe einsetzen, mit  ei nem geeignetem  Schlitzschr auben.. @ 156\m od_1494512380202_906704.docx @ 2008074 @  @ 1 
 

Laiendage selles kohas, kuhu sisestate klambri, sobiva lapikkruvikeeraja abil natukene 

küttespiraali (1). 
Pos: 448 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizspiral e ein wenig spr eizen - Grafik @ 156\m od_1494513875536_906704.docx @ 2008066 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 71. Küttespiraali vähesel määral laiendamine (sarnane joonis) 
Pos: 449 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Positi oni eren Sie di e Kr ampen senkrecht in der Rille,  um ei nen fes ten Sitz und Fu @ 375\mod_1670854902145_906704.docx @ 2410656 @  @ 1 
 

Paigutage klambrid vertikaalselt soonde, et tagada küttetraadi kindel asend ja talitlus. 

Kontrollige pärast paigaldust küttetraati ja klambreid kindla asendi suhtes. 
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Pos: 450 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Korrekte Positioni erung der Kr ampen bei  Bodenheizelem enten - Top-Ofenm odell (M odell 2015)  - Gr afik @ 375\m od_1670850323663_906704.docx @ 2410536 @  @ 1 
 

 

 

X = ~14 mm 

Joonis 72. Klambrite õige paigutus (sarnane joonis) 
Pos: 451 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en di e Kram pen mit  Hilfe .. . @ 156\mod_1494512949346_906704.docx  @ 2008070 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad klambrid tuleb ettevaatlikult joonisel kujutatud viisil sobiva 

tööriista abil isolatsioonikivisse lüüa, kuni küttetraat on täielikult vastu müüritist. Tuleb 

jälgida, et isolatsioonikivi ei saaks kahjustada. 
Pos: 452 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ei nschlagen der Kr ampen in den Isoliers tei n- Top-Ofenm odell (Modell  2015) - Bodenbeheizung - Grafik  @ 375\mod_1670855343151_906704.docx  @ 2410686 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 73. Klambrite löömine isolasioonikivisse (sarnane joonis) 
Pos: 453 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Löcher der Keramik-D urchführungsrohre sind mit ei ner g eringen M enge Faserw atte abzudichten (im L @ 373\m od_1669372215050_906704.docx @ 2406836 @  @ 1 
 

Keraamiliste läbiviigutorude avad tuleb tihendada väikese koguse kiudvillaga (sisaldub 

tarnekomplektis). Selleks tuleb kiudvill väikese kruvikeeraja (1) abil jaotada ümber 

kütteelemendi otsa ja vajutada see taha välja väikesesse läbiviiguavasse. Seejuures ei tohi 

kasutada liiga palju kuidvatti, et saaks paigaldada keraamilised läbiviigutorud (2) kuni 

fikseerumiseni. 
Pos: 454 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Keramik-Durchführungsrohre ( 2) sind auf die Heizelem entenden bis zum  Anschlag zu schi eben. @ 105\m od_1444835312080_906704.docx @ 2027163 @  @ 1 
 

Lükake keraamilised läbiviigutorud (2) kütteelemendi otstele kuni tuntava fikseerumiseni. 
Pos: 455 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anschlussklemm en (3) si nd bis  an das Ker amik-Durchführ ungsrohr aufzuschi eben. @ 105\m od_1444835317009_906704.docx @ 2027160 @  @ 1 
 

Lükake ühendusklemmid (3) kuni keraamilise läbiviigutoruni peale. 
Pos: 456 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Mit den Anschl usskl emmen sind die el ektrischen Ver bindungen ( 4) fachgerecht herzustellen. @ 105\m od_1444835322750_906704.docx @ 2027156 @  @ 1 
 

Ühendusklemmide abil tuleb nõuetekohaselt luua elektriühendused (4). 
Pos: 457 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Schrauben (5)  der Anschl usskl emmen si nd fest anzuziehen ( das korrekte Anzugsdrehmom ent is t aus  d @ 105\mod_1444835332220_906704.docx @ 2027148 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide kruvid (5) tugevalt kinni (õige pingutusmomendi leiate 

alumisest tabelist). Et mitte kahjustada ühendusklemme ja keraamilist läbiviigutoru, 

soovitame kruvide kinni keeramisel hoida ühendusklemmil (5) sobivate 

veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 458 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./D as korrek te  Anzugsdrehm oment entnehm en Si e bi tte der Tabell e aus  Kapi tel „ Anzugsdrehmom ente für Ver @ 345\m od_1651496084523_906704.docx @ 2346602 @  @ 1 
 

Õige pingutusmomendi leiate tabelist peatükis „Kütteelementide kruviühenduste 

pingutusmomendid“. 
Pos: 459 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die übers tehenden g edrillten Heizelem entenden si nd mit einer geeigneten Kneifzange zu kürzen ( 6). @ 105\m od_1444835342562_906704.docx @ 2027141 @  @ 1 
 

Üleulatuvad punutud kütteelemendi otsad tuleb sobiva te lõiketangide abil lühemaks lõigata 

(6). Soovitame jätta u 0,5 cm ühendusklemmi servast üleulatuma. 
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Pos: 460 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre ( Standard_02) aufschieben und el ektrische Verbi ndung .. . - Gr afik @ 196\m od_1534748929912_906704.docx @ 1991906 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 74. Keraamiliste läbiviigutorude peale lükkamine ja elektriühenduse nõuetekohane 

loomine (sarnane joonis) 
Pos: 461 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Alle Schrauben der Anschlussklemm en sind nach ei ner Betriebsw oche und danach einm al . .. @ 105\m od_1444835336946_906704.docx @ 2027145 @  @ 1 
 

 

 
 

Märkus:  

Ühendusklemmide kõik kruvid tuleb pärast ühte töönädalat ja seejärel kord aastas üle 

pingutada. Vältida tuleb küttetraadi igasugust koormust või väändumist. Selle eiramine 

võib põhjustada küttetraadi hävinemise. 

 
Pos: 462 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_906704.docx @ 949389 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kõiki kruvi- ja pistikühendusi tuleb nõuetekohaselt kontrollida. 

 
Pos: 463 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en di e Schaltanlage und den Ofenr aum zum Beispi el durch Absaugen gründlich zu r einigen. @ 105 \mod_1444897671400_906704.docx @ 2027133 @  @ 1 
 

Soovitame lülitusseadet ja ahjukambrit nt imu abil põhjalikult puhastada. 
Pos: 464 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die M ontage der  Schaltanlag enabdeckung erfolgt in umg ekehrter R eihenfolge. @ 105\m od_1444897676049_906704.docx  @ 2027129 @  @ 1 
 

Lülitusseadme kate monteeritakse vastupidises järjekorras. 
Pos: 465 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_906704.docx @ 953444 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Tuleb jälgida, et kaablid ei oleks väljas ega kinni kiilunud. Pöörake tähelepanu teravatele 

servadele. 

 
Pos: 466 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_906704.docx @ 955245 @  @ 1 
 

Kasutuselevõtt 

Ühendage toitepistik (kui on olemas) (vt peatükki „Elektrivõrguga ühendamine“), seejärel 

lülitage toitelüliti sisse ning kontrollige ahju talitlust (vt peatükki „Käsitsemine“). 
Pos: 467 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - M odell Toplader - HO @ 198\m od_1536645003195_906704.docx @ 1991490 @ 3 @ 1 
 

9.1.2 Vertikaalse sisestusega ahju mudel – HO 
Pos: 468 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der Abdeckung si nd mi t geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 22\mod_1333008626711_906704.docx @ 955382 @  @ 1 
 

Katte ümbritsevad kruvid tuleb sobiva tööriista abil lahti keerata ja hilisemaks uuesti 

kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. Kate tuleb asetada pehmele alusele (nt 

vahtmaterjal). Kruvide arv ja asukoht on sõltuv ahju mudelist. Sõltuvalt ahju mudelist ja 

varustusest võib pildiline esitus erineda. 
Pos: 469 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn vorhanden auf das Schutzer dungskabel der R ückw and zur Klemm e achten gegebenenfalls is t das Kabe @ 145 \mod_1481181366908_906704.docx @ 2012266 @  @ 1 
 

Kui on olemas, jälgige tagaseina kaitsemaanduskaablit klemmi juurde. Vajadusel tuleb 

kaabel klemmilt demonteerida. 
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Pos: 470 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schaltanl agenabdeckung von der Ofenrückseite demonti eren - H O-Ofenm odell (M odell 2018) - Gr afik @ 198\m od_1536656273378_906704.docx @ 1991478 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 75. Lülitusseadme katte demonteerimine ahju tagaküljelt (sarnane joonis) 
Pos: 471 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Austausch der H eizelem ente ist der  Deckel des Ofens  ganz zu öffnen. @ 105\m od_1444834894603_906704.docx  @ 2027269 @  @ 1 
 

Kütteelementide vahetamiseks tuleb ahju kaas täielikult avada (vt peatükki „kaane avamine 

ja sulgemine“). 
Pos: 472 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ausbau der H eizelem ente (Einzug Mit te) @ 105\m od_1444835068373_906704.docx @ 2027261 @  @ 1 
 

Kütteelementide eemaldamine 
Pos: 473 /TD/Einlei tung/Hinw eis - Di e i n der Anleitung gezeigten Abbildung en können abhängig von Funkti on, ... Ofenmodell ab @ 24\m od_1337854352242_906704.docx @ 951867 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Juhendis toodud joonised võivad sõltuvalt funktsioonist, variandist ja ahju mudelist 

erineda. 

 
Pos: 474 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Tipp: Aufgrund der unterschiedlichen Ofenm odelle, empfehlen wir einige Fotos vom Ausg angszustand, . . @ 345\mod_1651479840942_906704.docx  @ 2345050 @  @ 1 
 

Nõuanne: Erinevate ahju mudelite tõttu soovitame teha mõned fotod esialgsest olekust, 

paigaldatud küttetraatidest ja lülitusseadmest. See hõlbustab uute kütteelementide hilisemat 

paigaldust ja kaabeldust. 
Pos: 475 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en den Aus tausch der Heizelem ente immer mit  zwei  Personen durchzuführen. @ 179\mod_1516002991027_906704.docx @ 1998642 @  @ 1 
 

Soovitame kütteelemente vahetada alati kahe isiku abil. 
Pos: 476 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Anschlussklemm en lösen.  Schrauben und Anschlussklemm en sind für eine spätere ...  @ 105\mod_1444835073116_906704.docx @ 2027257 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide (2) poldid (1) lahti. Poldid ja ühendusklemmid tuleb hilisemaks 

uuesti kasutamiseks kindlas kohas alles hoida. Et mitte kahjustada ühendusklemme ja 

keraamilist läbiviigutoru, soovitame poltide lahti keeramisel hoida ühendusklemmil 

sobivate veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 477 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
Pos: 478 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Heizelem entenden l ösen - Top-Ofenm odell (Modell 2015) - Grafik  @ 105\mod_1444835078404_906704.docx  @ 2027254 @  @ 1 
 

 

 

 1 kuuskantpolt / 2 ühendusklemm / 3 kütteelemendi ots 

4 keraamiline läbiviigutoru / 5 kiudvill 

Joonis 76. Kütteelemendi otste poltide vabastamine (sarnane joonis) 
Pos: 479 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Keramik-Durchführungsrohre si nd her auszuzi ehen und für eine spätere Wi ederverwendung an einem @ 130\m od_1472656719349_906704.docx @ 2017606 @  @ 1 
 

Tõmmake keraamilised läbiviigutorud välja ja hoidke need hilisemaks uuesti kasutamiseks 

kindlas kohas alles (vajadusel puhastage või uuendage, kui sisalduvad varuosade tarnes). 



 

81 

Pos: 480 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre ( 1d)  vorsichtig her ausziehen -  HO-Ofenmodell (Modell 2018) - Grafik  @ 198\mod_1536674151637_906704.docx @ 1991470 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 77. Keraamiliste läbiviigutorude (1d) ettevaatlik väljatõmbamine (sarnane joonis) 
Pos: 481 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Um die Tr ager ohr e der H eizelem ente herauszi ehen zu können, m üssen vor her di e Schutzbleche ( 1e) um .. @ 198\m od_1536733943389_906704.docx @ 1991466 @  @ 1 
 

Et saaksite kütteelementide kandetorud välja tõmmata, tuleb kaitseplekid (1e) eelnevalt 

sobiva tööriistaga u 90° võrra lahti painutada. 
Pos: 482 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die davorliegende Faserwatte (1f) i st zu entfernen und für eine spätere Wi ederverw endung aufzubew a @ 198\m od_1536735812617_906704.docx  @ 1991462 @  @ 1 
 

Ees olev kiudvill (1f) tuleb eemaldada ja säilitada hilisemaks uuesti kasutamiseks. 
Pos: 483 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Trager ohr e ( 1g) der Heizelem ente vorsichtig und langsam aus der Rückwand wie auf...  - M01.0089 @ 198\m od_1536736123966_906704.docx  @ 1991458 @  @ 1 
 

Tõmmake kütteelementide kandetorud (1g) ettevaatlikult ja aeglaselt tagaseinast välja nagu 

on kujutatud alumisel joonisel (vajadusel puhastage või uuendage, kui sisalduvad 

varuosade saadetises). 
Pos: 484 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Trager ohr e her ausziehen  - HO - M01.0089 - Grafik @ 198\mod_1536739050423_906704.docx  @ 1991454 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 78. Kandetorude väljatõmbamine (1g) (sarnane joonis) 
Pos: 485 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die H eizelem ente sind vorsichtig anzuheben und aus dem Ofenraum herauszuziehen. Beim H erauszi ehen is @ 167\m od_1505287929466_906704.docx @ 2004006 @  @ 1 
 

Tõstke kütteelemendid ettevaatlikult üles ja tõmmake ahjukambrist välja. Väljatõmbamisel 

tuleb jälgida, et ümbritsev äärmiselt kergesti purunev isolatsioon ei saaks kahjustada. 
Pos: 486 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelem ente aus  dem Ofenr aum  herauszi ehen - H O - M01.0089 - Grafik @ 198\mod_1536740257034_906704.docx  @ 1991450 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 79. Kütteelementide ahjukambrist väljatõmbamine (sarnane joonis) 
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Pos: 487 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nbau der H eizelem ente (Ei nzug Mit te) @ 20\mod_1326718767479_906704.docx  @ 949922 @  @ 1 
 

Kütteelementide paigaldamine 
Pos: 488 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Es  wird empfohl en vor Einbau der H eizdr ähte den Ofenraum gründlich zu r einig en, zum Beispiel durch @ 105\m od_1444835111570_906704.docx @ 2027235 @  @ 1 
 

Enne küttetraatide paigaldamist soovitame ahjukambrit nt imu abil põhjalikult puhastada. 
Pos: 489 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Rei nigen des  Ofenraumes -HO - M 01.0089 - Gr afik @ 198\m od_1536740973688_906704.docx @ 1991446 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 80. Ahjukambri puhastamine (sarnane joonis) 
Pos: 490 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die im  Li eferumfang enthal tenen H eizdrähte si nd vor  der Montage auf Beschädigungen zu überpr üfen. @ 105\m od_1444835174299_906704.docx  @ 2027223 @  @ 1 
 

Tarnekomplektis sisalduvad küttetraate tuleb enne paigaldamist kontrollida kahjustuste 

suhtes. 
Pos: 491 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Den Liefer umfang mit  dem Lieferschein und den Auftragspapier en vergleichen. Fehl ende Teile und Schäd @ 105\m od_1444835179166_906704.docx @ 2027219 @  @ 1 
 

Võrrelge tarnekomplekti saatelehe ja tellimuse dokumentidega. Puudustega pakendi või 

transpordi tõttu puuduvatest detailidest ja kahjustustest teavitage kohe ekspediitorit ja 

Nabertherm GmbH-d, sest hilisemaid kaebusi ei ole võimalik arvesse võtta. 
Pos: 492 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizr aum , Trag erohre, Kl emmen und Keramik-D urchführungen si nd von Brennrücks tänden zu r einigen @ 167\m od_1505288561396_906704.docx @ 2003994 @  @ 1 
 

Puhastage küttekambrit, kandetorusid, klemme ja keraamilisi läbiviike põletusjääkidest. 

Tähelepanu: Soovitame paigaldada uued kandetorud ja keraamilised läbiviigutorud 

(määrdunud kandetorud / keraamilised läbiviigutorud põhjustavad uute kütteelementide 

enneaegset mittetöötamist). 
Pos: 493 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelem entenden (gedrillt) si nd zum  Schutz mit  ei ner  Öse versehen. Di ese muss vor dem Einbau mit . . @ 105\m od_1444835164096_906704.docx  @ 2027231 @  @ 1 
 

Kütteelemendi otstel (punutud) on kaitseks aas. Enne paigaldamist lõigake aasad sobiva 

tööriista abil ära (nt lõiketangidega). 
Pos: 494 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_906704.docx @ 2028321 @  @ 1 
 

Tähelepanu: Teravate traadiotste juures on vigastusoht. 
Pos: 495 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Öse an den H eizel ementenden abkneifen - g edrillte H eizel ementenden mit Öse - Gr afik @ 105\m od_1444835169400_906704.docx @ 2027227 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 81. Kütteelemendi otstes aasade lõikamine (sarnane joonis) 
Pos: 496 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelem entenden vorsichtig von innen durch di e vorhandenen Löcher stecken. D anach - M 01.0088 @ 194\mod_1531205172203_906704.docx @ 1992766 @  @ 1 
 

Lükake küttelemendi otsad ettevaatlikult seest poolt läbi olemasolevate avade. Seejärel 

asetage kütteelement ettevaatlikult ahjukambrisse. 
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Pos: 497 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ei nbau der H eizelem ente - Modell HO - M 01.0089 - Gr afik @ 198\m od_1536741825870_906704.docx @ 1991442 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 82. Kütteelementide paigaldamine (sarnane joonis) 
Pos: 498 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Trager ohr e vorsichtig in di e vorhandenen Öffnungen durch die ei nzelnen Heizel emente einführen. @ 170\m od_1508231719744_906704.docx @ 2002642 @  @ 1 
 

Sisestage kandetorud ettevaatlikult läbi üksikute kütteelementide olemasolevatesse 

avadesse. 
Pos: 499 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Trager ohr e einführen  Modell H O - M 01.0089 - Gr afik @ 198\m od_1536744418028_906704.docx @ 1991426 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 83. Kandetorude sisestamine (sarnane joonis) 
Pos: 500 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Löcher der Trag erohre mit  ausr eichend Faserwatte auffüllen (nicht das Tr agerohr  @ 198\mod_1536742712334_906704.docx @ 1991438 @  @ 1 
 

Täitke kandetorude avad piisava koguse kiudvillaga (mitte kandetoru ennast). 
Pos: 501 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die vor her aufgebogenen Schutzbl eche von H and (geeignete Schutzhandschuhe tragen) oder mit g eeignete @ 198\m od_1536743347400_906704.docx @ 1991430 @  @ 1 
 

Eelnevalt lahti painutatud kaitseplekid tuleb käsitsi (kandke sobivaid kaitsekindaid) või 

sobiva tööriistaga ettevaatlikult tagasi painutada. 
Pos: 502 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Löcher der Trag erohre auffüllen und verschließen - M odell HO - M01.0089 - Grafi k @ 198\mod_1536742856502_906704.docx  @ 1991434 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 84. Kandetorude avade täitmine ja sulgemine (sarnane joonis) 
Pos: 503 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Löcher der Keramik-D urchführungsrohre sind mit ei ner g eringen M enge Faserw atte abzudichten (im L @ 373\m od_1669372215050_906704.docx @ 2406836 @  @ 1 
 

Keraamiliste läbiviigutorude avad tuleb tihendada väikese koguse kiudvillaga (sisaldub 

tarnekomplektis). Selleks tuleb kiudvill väikese kruvikeeraja (1) abil jaotada ümber 

kütteelemendi otsa ja vajutada see taha välja väikesesse läbiviiguavasse. Seejuures ei tohi 

kasutada liiga palju kuidvatti, et saaks paigaldada keraamilised läbiviigutorud (2) kuni 

fikseerumiseni. 
Pos: 504 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Keramik-Durchführungsrohre ( 2) sind auf die Heizelem entenden bis zum  Anschlag zu schi eben. @ 105\m od_1444835312080_906704.docx @ 2027163 @  @ 1 
 

Lükake keraamilised läbiviigutorud (2) kütteelemendi otstele kuni tuntava fikseerumiseni. 
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Pos: 505 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anschlussklemm en (3) si nd bis  an das Ker amik-Durchführ ungsrohr aufzuschi eben. @ 105\m od_1444835317009_906704.docx @ 2027160 @  @ 1 
 

Lükake ühendusklemmid (3) kuni keraamilise läbiviigutoruni peale. 
Pos: 506 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Mit den Anschl usskl emmen sind die el ektrischen Ver bindungen ( 4) fachgerecht herzustellen. @ 105\m od_1444835322750_906704.docx @ 2027156 @  @ 1 
 

Ühendusklemmide abil tuleb nõuetekohaselt luua elektriühendused (4). 
Pos: 507 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Schrauben (5)  der Anschl usskl emmen si nd fest anzuziehen ( das korrekte Anzugsdrehmom ent is t aus  d @ 105 \mod_1444835332220_906704.docx @ 2027148 @  @ 1 
 

Keerake ühendusklemmide kruvid (5) tugevalt kinni (õige pingutusmomendi leiate 

alumisest tabelist). Et mitte kahjustada ühendusklemme ja keraamilist läbiviigutoru, 

soovitame kruvide kinni keeramisel hoida ühendusklemmil (5) sobivate 

veepumbatangidega (näide) vastu. 
Pos: 508 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./D as korrek te Anzugsdrehm oment entnehm en Si e bi tte der Tabell e aus  Kapi tel „ Anzugsdrehmom ente für Ver @ 345\m od_1651496084523_906704.docx @ 2346602 @  @ 1 
 

Õige pingutusmomendi leiate tabelist peatükis „Kütteelementide kruviühenduste 

pingutusmomendid“. 
Pos: 509 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Alle Schrauben der Anschlussklemm en sind nach ei ner Betriebsw oche und danach einm al . .. @ 105\m od_1444835336946_906704.docx @ 2027145 @  @ 1 
 

 

 
 

Märkus:  

Ühendusklemmide kõik kruvid tuleb pärast ühte töönädalat ja seejärel kord aastas üle 

pingutada. Vältida tuleb küttetraadi igasugust koormust või väändumist. Selle eiramine 

võib põhjustada küttetraadi hävinemise. 

 
Pos: 510 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die übers tehenden g edrillten Heizelem entenden si nd mit einer geeigneten Kneifzange zu kürzen ( 6). @ 105\m od_1444835342562_906704.docx @ 2027141 @  @ 1 
 

Üleulatuvad punutud kütteelemendi otsad tuleb sobiva te lõiketangide abil lühemaks lõigata 

(6). Soovitame jätta u 0,5 cm ühendusklemmi servast üleulatuma. 
Pos: 511 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Keramik-D urchführungsrohre ( Standard_02) aufschieben und el ektrische Verbi ndung .. . - Gr afik @ 196\m od_1534748929912_906704.docx @ 1991906 @  @ 1 
 

 

 

Joonis 85. Keraamiliste läbiviigutorude peale lükkamine ja elektriühenduse nõuetekohane 

loomine (sarnane joonis) 
Pos: 512 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_906704.docx  @ 955308 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

Asjatundmatu paigalduse korral ei ole süsteemi talitlus ja ohutus enam tagatud. Ühenduse 

tohib nõuetekohaselt paigaldada ja käitusele võtta üksnes kvalifitseeritud personal. 

 
Pos: 513 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_906704.docx @ 949389 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kõiki kruvi- ja pistikühendusi tuleb nõuetekohaselt kontrollida. 

 
Pos: 514 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die M ontage der  Schaltanlag enabdeckung erfolgt in umg ekehrter R eihenfolge. @ 105\m od_1444897676049_906704.docx  @ 2027129 @  @ 1 
 

Lülitusseadme kate monteeritakse vastupidises järjekorras. 
Pos: 515 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_906704.docx @ 953444 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Tuleb jälgida, et kaablid ei oleks väljas ega kinni kiilunud. Pöörake tähelepanu teravatele 

servadele. 

 
Pos: 516 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_906704.docx @ 955245 @  @ 1 
 

Kasutuselevõtt 

Ühendage toitepistik (kui on olemas) (vt peatükki „Elektrivõrguga ühendamine“), seejärel 

lülitage toitelüliti sisse ning kontrollige ahju talitlust (vt peatükki „Käsitsemine“). 
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Pos: 517 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Ü berschrift  - Anzugsdr ehm omente für Verschr aubungen an den H eizel em enten @ 97\m od_1435580861115_906704.docx @ 2029938 @ 3 @ 1 
 

9.1.3 Kütteelementide kruviühenduste pingutusmomendid 
Pos: 518 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Drehm omente_Kopfzeil e-Schrauben Anzugsdrehmom ente @ 179\mod_1513859783691_906704.docx @ 1998718 @  @ 1 
 

Poltide pingutusmomendid 

Kütteelementide kruviühendused tuleb keerata kinni määratud pingutusmomendiga. Selle eiramine võib põhjustada 

kütteelementide hävinemise. 

Joonis Kruviühendus / kinnituse liik Keerme läbimõõt, 

meeterkeere 

Pöördemoment (M) 

(Nm) 
 
Pos: 519 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Drehm omente_Befestigung Freil eitungsklemm e @ 179\m od_1513861779800_906704.docx @ 1998702 @  @ 1 
 

 

Elektrijuhtme klemmi kinnitus M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 
 
Pos: 520 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelem ent aus tauschen 1.1 @ 2\m od_1186579569245_906704.docx @ 950363 @ 2 @ 1 
 

9.2 Termoelemendi vahetamine 
 
Pos : 521 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_906704.docx @ 1978982 @  @ 1 
 

 

 

Hoiatus – elektrivoolust põhjustatud ohud! 

Töid elektrivarustusel tohivad teha üksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. Ahi ja 

lülitusseade tuleb tööde ajaks lülitada kaitseks kogemata kasutuselevõtu vastu lülitada 

pingevabaks (lahutage toitepistik) ning ahju liikuvad osad tuleb kinnitada. Järgige eeskirja 

DGUV V3 või vastavaid riiklike eeskirju vastavas kasutusriigis. Oodake kuni ahjukamber 

ja lisadetailid on ruumitemperatuurile jahtunud. 

 
Pos: 522 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_906704.docx  @ 955308 @  @ 1 
 

 

Hoiatus – üldised ohud! 

Asjatundmatu paigalduse korral ei ole süsteemi talitlus ja ohutus enam tagatud. Ühenduse 

tohib nõuetekohaselt paigaldada ja käitusele võtta üksnes kvalifitseeritud personal. 

 
Pos: 523 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelem ent austauschen @ 3\m od_1189492921935_906704.docx @ 955243 @  @ 1 
 

  

Ettevaatust – detailide kahjustamine! 

Termoelemendid on äärmiselt haprad. Vältida tuleb termoelementide igasugust koormust 

või väändumist. Selle nõude eiramine põhjustab õrnade termoelementide kohese 

hävinemise. 

 
Pos: 524 /TD/Einlei tung/Hinw eis - Di e i n der Anleitung gezeigten Abbildung en können abhängig von Funkti on, ... Ofenmodell ab @ 24\m od_1337854352242_906704.docx @ 951867 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Juhendis toodud joonised võivad sõltuvalt funktsioonist, variandist ja ahju mudelist 

erineda. 

 
Pos: 525 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anleitung zur D em ontage bzw. M ontag e der Abdeckung/en und die dazugehörigen Sicherheitshinw eise  @ 167\m od_1505296715550_906704.docx @ 2003890 @  @ 1 
 

Katte/katete eemaldamise või paigaldamise ja juurdekuuluvad ohutusjuhised leiate 

peatükist „Kütteelementide eemaldamine ja paigaldamine“. 
Pos: 526 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelem ent austauschen - Typ N  - MTE wird gesteckt -  Standard Beschrei bung - Text @ 89\m od_1427797039544_906704.docx  @ 2032449 @  @ 1 
 

Keerake esmalt termoelemendi ühenduse mõlemad kruvid (A) lahti. Keerake kruvi (B) lahti 

ja tõmmake termoelement välja (C). 

Lükake uus termoelement ettevaatlikult termokanalisse ning paigaldage ja ühendage 

vastupidises järjekorras. Jälgige elektriühenduste õiget polaarsust. 
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Pos: 527 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelem ent austauschen - Top_F_HO ...  - Gr afik @ 198\m od_1536746245365_906704.docx @ 1991422 @  @ 1 
 

 

Joonis 86. Termoelemendi/-elementide demonteerimine (sarnane joonis) 
Pos: 528 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anschl üsse der  Verbi ndungsleitung en vom  Thermoelem ent zum R egler si nd mit + und - @ 3\m od_1190123241249_906704.docx @ 949086 @  @ 1 
 

 
Märkus 

*) Termoelemendi ja regulaatori vaheliste ühendusjuhtmete ühendused on märgistatud 

tähistega  ja . Tingimata tuleb järgida õiget polaarsust. 

 ja     ja   

 
Pos: 529 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_906704.docx @ 949389 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kõiki kruvi- ja pistikühendusi tuleb nõuetekohaselt kontrollida. 

 
Pos: 530 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die M ontage der  Schaltanlag enabdeckung erfolgt in umg ekehrter R eihenfolge. @ 105\m od_1444897676049_906704.docx  @ 2027129 @  @ 1 
 

Lülitusseadme kate monteeritakse vastupidises järjekorras. 
Pos: 531 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_906704.docx @ 953444 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Tuleb jälgida, et kaablid ei oleks väljas ega kinni kiilunud. Pöörake tähelepanu teravatele 

servadele. 

 
Pos: 532 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_906704.docx @ 955245 @  @ 1 
 

Kasutuselevõtt 

Ühendage toitepistik (kui on olemas) (vt peatükki „Elektrivõrguga ühendamine“), seejärel 

lülitage toitelüliti sisse ning kontrollige ahju talitlust (vt peatükki „Käsitsemine“). 
Pos: 533 /TD/Zubehör/Ü berschrif t - Zubehör ( Option) @ 2\mod_1184078674990_906704.docx @ 947774 @ 1 @ 1 
 

10 Tarvikud (lisavarustus) 
Pos: 534 /TD/Zubehör/Zubehör Ei nbaupl atten Topl ader Top @ 13\m od_1290442149493_906704.docx @ 949296 @  @ 1 
 

Põletusabivahendid/ahjuplaadid 

Vertikaalse sisestusega ahju mudel Top Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

Top 16/R Ø225x10 691 600 954 
 

Top 45, Top 60 Ø350x10 691 600 397 

Top 80, Top 100 Ø420x12 691 600 440 

Top 140 Ø470x15 691 600 833 

Top 130, Top 160, Top 190 Ø520x15 691 600 834 

Top 220 550x440x18 (R275) 691 601 125 
 

 

+ -

+ + - -
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Pos: 535 /TD/Zubehör/Zubehör Ei nbaupl atten Fusing-Topl ader F @ 264\m od_1609939342114_906704.docx @ 2114073 @  @ 1 
 

Põletusabivahendid/ahjuplaadid 

Vertikaalse sisestusega klaasisulatusahju 

mudel F 
Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

F 30 Ø350x10 691 600 397 
 

F 75 490x350x17 (R245) 691 601 372  

F 110, F 220 R275x440x18 691 601 125  
 
Pos: 536 /TD/Zubehör/Zubehör Ei nbaupl atten Topl ader H O @ 198\m od_1537193897773_906704.docx  @ 1991318 @  @ 1 
 

Põletusabivahendid/ahjuplaadid 

Vertikaalse sisestusega ahju mudel HO Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

HO 70 340x370x13 691 600 181 

 HO 100 490x400x15 691 600 182 

 
Pos: 537 /TD/Zubehör/Zubehör Ei nbaustützen Topl ader Top,F und H O @ 13\m od_1290519056528_906704.docx @ 948872 @  @ 1 
 

Põletusabivahendid/piilarid 

Ahju mudel Top, F ja HO Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

Piilar Ø40x50 691 600 185 

 Piilar Ø40x100 691 600 951 

 
Pos: 538 /TD/Zubehör/Zubehör Unterges tell erhöhung Topl ader Top 45 und Top 60 @ 13\m od_1290609013082_906704.docx  @ 949482 @  @ 1 
 

Alusraami kõrgendus 

Vertikaalse sisestusega ahju mudel Top Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

Top 45 Kõrgus 132 (ilma 

transpordirullikuteta) 

600 0063 632 

 

Top 60 

   

 
Pos: 539 /TD/Zubehör/Zubehör Unterges tell erhöhung Fusing-Toplader F 30, F 75 und F  110 @ 13\m od_1290609439574_906704.docx @ 949033 @  @ 1 
 

Alusraami kõrgendus 

Vertikaalse sisestusega klaasisulatusahju 

mudel F 
Mõõtmed [mm] Detaili number Joonis 

F 30 Kõrgus 132 (ilma 

transpordirullikuteta) 

401 010 088 

 

F 75 601 402 652 

F 100 601 402 501 

 
Pos: 540 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Elek trischer Anschl uss (Schaltplan) @ 0\mod_1169476874919_906704.docx @ 946908 @ 1 @ 1 
 

11 Elektriühendus (elektriskeem) 
 
Pos : 541 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_906704.docx @ 955416 @  @ 1 
 

 
Märkus 

Kaasasolevad dokumendid ei sisalda kohustusliku osana elektriskeeme ega 

pneumoskeeme. 

Kui vajate vastavaid skeeme, saate need tellida Naberthermi teenindusest. 

 
Pos: 542 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 363\m od_1662447350668_906704.docx @ 2382266 @ 1 @ 1 
 

12 Naberthermi teenindus 

Süsteemi hoolduse ja remondi jaoks on Naberthermi teenindus igal ajal teie käsutuses. 

Kui teil on küsimusi, probleeme või soove, võtke ühendust ettevõttega Nabertherm GmbH. 

Kirjalikult, telefoni või veebi teel. 
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Kirjalikult 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Telefoni või faksi teel 

Phone: +49 (4298) 922-333 

Fax:     +49 (4298) 922-129 

Veebis või e-kirja teel 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Ühenduse võtmisel hoidke käepärast ahjusüsteemi või juhtpaneeli tüübisildi andmed. 
Pos: 543 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 ohne CE-Zeichen - mit  Beschrei bung @ 310\mod_1636367832272_906704.docx  @ 2277816 @  @ 1 
 

Märkige järgmised andmed tüübisildilt: 

 

 ahju mudel 

 seerianumber 

 artikli number 

 tootmisaasta 

 

 

 

Joonis 87. Näide (tüübisilt) 
Pos: 544 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Ü berschrift  - Außerbetriebnahme, D emontage und Lager ung @ 0\mod_1167838295210_906704.docx  @ 946769 @ 1 @ 1 
 

13 Kasutusel kõrvaldamine, demonteerimine ja ladustamine 
 
Pos : 545 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_906704.docx @ 947268 @ 2 @ 1 
 

13.1 Keskkonnakaitsealased eeskirjad 
 
Pos : 546 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Elek tronische Bauteil e-Isolierung-Altm etall @ 4\m od_1205143314853_906704.docx @ 948648 @  @ 1 
 

Tarnimisel e sisalda käesolev ahjusüsteem aineid, mis nõuavad klassifitseerimist ohtlikuks 

jäätmeks. Siiski võivad käitamisel ahju/süsteemi isolatsiooni koguneda protsessiainete 

jääke. Need võivad olla tervisele ja/või keskkonnale ohtlikud. 

• Elektrooniliste detailide eemaldamine ning utiliseerimine elektroonikajäätmetena. 

• Isolatsiooni eemaldamine ja utiliseerimine ohtliku jäätmena / ohtliku ainena (vt 

peatükki „Hooldus, puhastus ja korrashoid – ümberkäimine keraamilise 

kiumaterjaliga“). 

• Korpuse utiliseerimine vanametallina. 

• Ülal toodud materjalide utiliseerimiseks võtke ühendust teie jaoks vastutavate 

jäätmekäitlusettevõtetega. 
Pos: 547 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweis  - Deckelverschluss  am  Ofendeckel zerstören. Si e verhi nder dadurch, dass  Ki nder . .. @ 13\mod_1290683822320_906704.docx @ 955078 @  @ 1 
 

 

Ohutusjuhis: 

Ahju utiliseerimisel tuleb kaanesulgur ahju korpusel hävitada. Sellega takistate, et lapsed 

panevad end luku taha ja eluohtu satuvad. 

Lõigake toitekaabel läbi ja utiliseerige koos pistikuga. 

 
Pos: 548 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - N ati onal en Vorschriften des j eweiligen Verw endungslandes si nd zu beachten. @ 10\mod_1258644986266_906704.docx  @ 948121 @  @ 1 
 

 

Märkus 

Järgida tuleb vastava kasutusriigi riiklikke eeskirju. 

 

1

2

3

4
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Pos: 549 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweise für den R ück transport  der Ofen-Anlag e @ 4\mod_1202459053863_906704.docx  @ 948075 @ 2 @ 1 
 

13.2 Transport/tagasitransport 

 

Kui teil peaks originaalpakend veel alles olema, siis on see kindlaim viis 

ahjusüsteemi saatmiseks. 

Muul juhul kehtib: 

Valige piisavalt sobiv stabiilne pakend. Pakendeid virnastatakse, lükatakse või lastakse 

kukkuda sageli transpordi käigus; need on mõeldud ahjusüsteemi väliseks 

kaitseümbriseks. 

                       

+45 °C 

–5 °C 

 

• Enne transporti/tagasitransporti tuleb kõik juhtmed ja mahutid tühjendada 

(nt jahutusvesi). Pumbake käitusained välja ja utiliseerige sobivalt. 

• Ärge jätke ahjusüsteemi äärmusliku külma või kuumuse kätte (päieksekiirgus). 

• Ladustustemperatuur –5 °C kuni 45 °C 

• Õhuniiskus 5 kuni 80%, mittekondenseeruv 

• Pange ahjusüsteem tasasele pinnale, et vältida nihkumist 

• Pakkimis- ja transporditöid tohivad teha vaid kvalifitseeritud ja 

volitatud isikud 

Kui teie ahjul on transpordikaitse (vt peatükki „Transpordikaitse“), kasutage seda. 

Muul juhul kehtib üldiselt: 

Kinnitage ja kindlustage (kleeplindiga) kõik liikuvad osad või polsterdage eenduvad osad 

lisaks ning kindlustage need murdumise vastu. 

Kaitske oma elektroonilist seadet niiskuse ja lahtise pakkematerjali sissetungimise eest. 

Täitke pakendi vaheruum pehme, ent siiski pisiavalt kõva täitematerjaliga (nt vahtmatid) ja 

jälgige, et seade ei saaks pakendi sees nihkuda. 

Kui tagasitranspordi käigus saab kaup sobimatu pakendi või mõne muu teiepoolse 

kohustuse rikkumise tõttu kahjustada, jäävad sellega seotud kulud tellija kanda. 

Reeglina kehtib: 

Ahjusüsteem saadetakse ilma tarvikuteta, v.a juhul, kui tehnik selle selgesõnaliselt tellib. 

Lisage ahjule võimalikult üksikasjalik veakirjeldus – te säästate tehniku aega ja seega ka 

kulusid. 

Võimalike küsimuste jaoks ärge unustage kontaktisiku nimeja telefoninumbrit lisada. 

 
Märkus 

Tagasitransportida tohib üksnes vastavalt pakendil või veopaberites toodid 

transpordijuhiste kohaselt. 

 

 
Märkus 

Kohale- ja tagasitranspordi kulud remondi korral, mis ei liigitu garantiinõude alla, on 

tellija kanda. 

 
Pos: 550 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 957101 @  @ 1 
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Pos: 551 /TD/Anhang/Ü berschrift  - Konformitätserkl ärung @ 2\m od_1186581095030_906704.docx @ 949242 @ 1 @ 1 
 

14 Vastavusdeklaratsioon 
 
 
Pos : 552 /EG-Erklär ung en/Kopfmodul/CE_Niederspannungsrichtlini e & M aschinenrichtlini e @ 325\m od_1641828590816_906704.docx @ 2305668 @  @ 1 
 

 

EÜ vastavusdeklaratsioon 

 
Pos: 553 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Topl ader - M odell e TOP, HO und F (2021) für  di e Betri ebsanleitung @ 270\mod_1617107856517_906704.docx @ 2128681 @  @ 1 
 

Vertikaalse sisestusega ahi 

Mudel Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60 

 Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100 

 Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160 

 Top 190 Top 190/R Top 220 HO 70/L HO 70/R 

 HO 100 F 30 F 75 L F 75 F 110 

 F 110 LE F 220    
 

Pos: 554 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Anschrift  Nabertherm @ 325\m od_1641829359971_906704.docx @ 2305758 @  @ 1 
 

Tootja nimi ja aadress 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Saksamaa 

 
Pos: 555 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/N SR_D as oben beschriebene Pr odukt erfüllt folgende Harm onisi erungsrechtsvorschriften der U nion: @ 331\mod_1644842703847_906704.docx @ 2318018 @  @ 1 
 

Ülalkirjeldatud toode vastab järgmistele ühenduse ühtlustamisõigusaktidele: 

• 2014/35/ EL (madalpingedirektiiv) 

• 2014/30/EL (EMÜ) 

• 2011/65/EL (RoHS) 
Pos: 556.1 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/Folgende harm onisi erte Norm en wur den angew andt:  @ 10\m od_1260360041778_906704.docx @ 948125 @  @ 1 
 

Rakendati järgmiseid harmoneeritud standardeid: 
Pos: 556.2 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 60335-1 @ 265\m od_1613033573225_0.docx @ 2117096 @  @ 1 
 

• DIN EN 60335-1 (08.2020) 
Pos: 556.3 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61000-6-1, DIN  EN  61000-6- 3 @ 363\mod_1662453473785_0.docx  @ 2382327 @  @ 1 
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