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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung @ 0\m od_1167823212238_4209570.docx @ 421150 @ 1 @ 1 
 

1 ǰvadas 
 
Pos : 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Öfen allgemei n - g ekürz t @ 363\m od_1662455407734_4209570.docx @ 2382411 @  @ 1 
 

Šie dokumentai yra skirti tik mūsų gaminių pirkėjams ir negali būti dauginami, perduodami 

trečiosioms šalims ar platinami be raštiško leidimo. (1965 09 09 Autorių teisių ir gretutinių 

teisių įstatymas). 

„Nabertherm GmbH“ turi visas teises į iliustracijas ir kitus dokumentus, taip pat visas 

disponavimo teises, įskaitant intelektinių nuosavybės teisių paraiškas. 

Visos instrukcijoje pavaizduotos iliustracijos paprastai yra simbolinės, t. y. jose tiksliai 

neatspindimos aprašytos sistemos detalės. 
Pos: 3 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Erläuterung ISO 3864 und AN SI Z535.6 @ 373\m od_1669639501093_4209570.docx @ 2407241 @ 2 @ 1 
 

1.1 SimboliȎ ir ǱspǟjamȎjȎ ģodģiȎ, naudojamȎ Ǳspǟjamuosiuose praneġimuose, 
paaiġkinimas  

 

 

Nurodymas 

Toliau naudojimo instrukcijoje pateikiami specialūs įspėjimai, nurodantys neišvengiamą 

likutinę riziką, kai įrangą veikia. Ši likutinė rizika apima pavojų 

žmonėms / produktui / įrangai ir aplinkai. 

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai pirmiausia skirti dėmesiui į saugos 

nurodymus atkreipti! 

Kiekvienu atveju naudojamas simbolis negali pakeisti saugos nurodymo teksto. Todėl 

visada perskaitykite visą tekstą! 

Grafiniai simboliai atitinka ISO 3864. Remiantis „American National Standard Institute“ 

(Amerikos nacionalinio standartų instituto) (ANSI) standartu Z535.6, šiame dokumente 

naudojami šie įspėjimai ir įspėjamieji žodžiai: 

 
 

 

Bendrojo pavojaus simbolis kartu su įspėjamaisiais žodžiais ATSARGIAI , ǰSPǞJIMAS 

ir PAVOJUS įspėja apie rimtų sužalojimų pavojų.  

Bet kuriuo atveju privaloma atsižvelgti į tekstinius bendrųjų pavojų simbolių, ypač 

esančių ant įrenginio, paaiškinimus, kuriuose rasite nurodymų, kaip išvengti pavojų, kūno 

ir mirtinų sužalojimų. 

 
 

DǞMESIO Nurodo pavojų, dėl kurio prietaisas gali būti sugadintas ar sunaikintas. 

 

ATSARGIAI Nurodo pavojų, kuris reiškia lengvo ar vidutinio sužalojimo riziką. 

 

ǰSPǞJIMAS Nurodo pavojų, kuris gali būti mirtinas, sukelti sunkius ar negrįžtamus sužalojimus. 

 

PAVOJUS Nurodo pavojų, kuris yra mirtinas, sukelia sunkius ar negrįžtamus sužalojimus. 

 
ǰspǟjamȎjȎ praneġimȎ struktȊra: 
Visi Ǳspǟjamieji praneġimai yra iġdǟstyti taip 

4 

1 ǰSPǞJIMAS2 

Å Pavojaus tipas ir ġaltinis3 

Å Pasekmǟs nepaisymo atveju3 

• Veiksmai, kaip išvengti pavojų3 
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arba 

4 

1 PAVOJUS2 

5 

Å Pavojaus tipas ir ġaltinis3 

Å Pasekmǟs nepaisymo atveju3 

• Veiksmai, kaip išvengti pavojų3 

 

Padǟtis Pavadinimas Paaiġkinimas 

1 Pavojaus ženklas Nurodo susižalojimo riziką 

2 Signalinis žodis Klasifikuoja pavojų 

3 Nurodymo tekstas • Pavojaus rūšis ir šaltinis 

• Galimos nesilaikymo pasekmės 

• Priemonės / draudimai 

4 Grafiniai simboliai 

(pasirinktinai) pagal ISO 

3864: 

Pasekmės, priemonės ar draudimai 

5 Grafiniai simboliai 

(pasirinktinai) pagal ISO 

3864: 

Reikalavimai ar draudimai 

 
Pos: 4 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Ü berschrif t - Hinw eissym bole i n der Anleitung (Ei nzug Mit te) @ 9\m od_1247053429626_4209570.docx  @ 423707 @  @ 1 
 

Instrukcijoje naudojami nurodomieji simboliai: 
 
Pos : 5 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Hi nweis  - Unter  di esem  Sym bol er hal ten Sie Anweisungshi nweise und ...  @ 9\m od_1247053932311_4209570.docx @ 423709 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai ir labai naudinga informacija. 

 
 
Pos : 6 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\m od_1247056175982_4209570.docx  @ 423713 @  @ 1 
 

 

Reikalavimas: privalomas ģenklas 

Šis simbolis atkreipia dėmesį į svarbius reikalavimus, kurių privaloma laikytis. Privalomi 

ženklai skirti žmonėms apsaugoti, nurodant, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. 

 
Pos: 7 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für den Bediener @ 9\m od_1247053200729_4209570.docx  @ 423705 @  @ 1 
 

 

Reikalavimas: svarbi informacija operatoriui 

Šis simbolis atkreipia operatoriaus dėmesį į svarbią informaciją ir naudojimo instrukcijas, 

kurių reikia laikytis. 

 
Pos: 8 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für das  Wartungspersonal @ 9\m od_1247053206042_4209570.docx  @ 423706 @  @ 1 
 

 

Reikalavimas: svarbi informacija techninǟs prieģiȊros personalui 

Šis simbolis atkreipia techninės priežiūros personalo dėmesį į svarbius valdymo ir techninės 

priežiūros nurodymus, kurių privaloma laikytis. 

 
Pos: 9 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - N etzstecker ziehen @ 229\mod_1575453492176_4209570.docx @ 889744 @  @ 1 
 

 

Reikalavimas: iġtraukite kiġtukŃ iġ lizdo 

Šis simbolis atkreipia operatoriaus dėmesį į tai, kad reikia ištraukti kištuką iš lizdo. 
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Pos: 10 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anheben mit m ehr eren Personen @ 9\mod_1247063058002_4209570.docx @ 423718 @  @ 1 
 

 

Reikalavimas: kelti keliese 

Šis simbolis atkreipia darbuotojų dėmesį į tai, kad prietaisą pakelti ir į montavimo vietą 

pastatyti turi keli žmonės. 

 
Pos: 11 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eiße Ober fläche - Oberfläche, nicht ber ühren @ 9\mod_1247054774780_4209570.docx @ 423710 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: ǱkaitusiȎ pavirġiȎ pavojus ï nelieskite 

Šis simbolis atkreipia operatoriaus dėmesį į karštus paviršius, kurių negalima liesti. 

 
Pos: 12 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung -vor el ektrischer Spannung - zur Verm eidung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_4209570.docx  @ 423711 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas apie elektros ǱtampŃ 

Šis simbolis įspėja operatorių apie elektros smūgio pavojų, jei nesilaikoma toliau pateiktų 

įspėjimų. 

 
Pos: 13 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umki ppen des  Gerätes  @ 9\m od_1247059198372_4209570.docx @ 423714 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: prietaiso pasvirimo pavojus 

Šis simbolis įspėja operatorių, kad prietaisas gali pasvirti, jei nesilaikoma šių įspėjimų. 

 
Pos: 14 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Schwebende  Las ten @ 411\m od_1739525795444_4209570.docx  @ 2724142 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas apie pakabintŃ krovinǱ 

Šis simbolis įspėja operatorių apie galimus pakabinto krovinio keliamus pavojus. Griežtai 

draudžiama dirbti po pakabintu kroviniu. Nesilaikant šio reikalavimo gali kilti pavojus 

gyvybei. 

 
Pos: 15 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eben schw erer Lasten @ 411\mod_1739525675808_4209570.docx @ 2724111 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: pavojus keliant sunkȎ krovinǱ 

Šis simbolis atkreipia operatoriaus dėmesį į galimus pavojus keliant sunkų krovinį. Jo 

nesilaikant kyla susižalojimo pavojus. 

 
Pos: 16 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umw eltgefährdung @ 9\m od_1247060443419_4209570.docx  @ 423716 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: ģala aplinkai 

Šis simbolis įspėja operatorių apie kenksmingą poveikį aplinkai, jei nesilaikoma šių 

nurodymų. Operatorius privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių aplinkosaugos 

taisyklių. 

 
Pos: 17 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Brandg efahr @ 9\m od_1251445272822_4209570.docx  @ 423824 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: gaisro pavojus 

Šis simbolis įspėja operatorių apie gaisro pavojų, jei nesilaikoma šių nurodymų. 

 
Pos: 18 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Explosi onsg efährliche Stoffe @ 9\m od_1247061148859_4209570.docx  @ 423717 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: sprogiȎ medģiagȎ arba sprogios aplinkos keliamas pavojus 

Šie simboliai įspėja operatorių apie sprogias medžiagas arba sprogią aplinką. 

 
Pos: 19 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gefahr - ni cht mit W asser überschütten @ 9\m od_1247826410886_4209570.docx @ 423761 @  @ 1 
 

 

Reikalavimai: svarbi informacija operatoriui 

Šis simbolis nurodo operatoriui, kad objektų NEGALIMA sušlapinti vandeniu ar valymo 

priemonėmis. Draudžiama naudoti aukšto slėgio valytuvą. 
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Pos: 20 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Warnhi nweissymbole an der  Anlag e @ 9\mod_1247053700273_4209570.docx @ 423708 @  @ 1 
 

Ant Ǳrangos naudojami nurodomieji simboliai: 
 
Pos : 21 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Hinw eissym bole - W arnung - Gefahr  vor heißer Oberfl äche und Verbr ennung @ 415\m od_1765873819377_4209570.docx  @ 2816057 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: ǱkaitusiȎ pavirġiȎ ir nudegimȎ pavojus ï nelieskite 

Karšti paviršiai, tokie kaip karštos įrangos dalys, krosnies sienelės, durys ar medžiagos, 

taip pat karšti skysčiai ne visada pastebimi. Nelieskite paviršių. 

 
Pos: 22 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - vor elek trischer Spannung @ 379\m od_1673867689118_4209570.docx  @ 2417202 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas apie elektros ǱtampŃ! 

Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą. 

 
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung @ 0\m od_1167821943807_4209570.docx  @ 421146 @ 2 @ 1 
 

1.2 Produkto apraġas 
 
Pos : 24 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Labor ofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 221\mod_1562754463219_4209570.docx @ 859474 @  @ 1 
 
 

Laboratorinės krosnys turi daug pranašumų. Dėl aukštos kokybės medžiagų ir paprasto 

naudojimo šios krosnys tampa visų tyrimų ir laboratorijų žvaigždėmis. Šios krosnys idealiai 

tinka atliekoms deginti ir medžiagoms termiškai apdoroti. Aukštos kokybės izoliacinės 

medžiagos leidžia taupyti energiją ir sutrumpinti įkaitinimo laiką dėl mažos akumuliacinės 

šilumos ir šilumos laidumo. Laboratorinės krosnys pasiekia maksimalią krosnies 

temperatūrą: 1100 °C (2012 °F), 1200 °C (2192 °F), 1300 °C (2372 °F) arba 1400 °C 

(2552 °F). 
Pos: 25 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusätzlich zeichnet sich di eses Produkt aus durch: ( Einzug Mitte) @ 15\m od_1305713428306_4209570.docx @ 424889 @  @ 1 
 

Papildomi ġio gaminio pranaġumai: 
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusätzlich zeichnet ... : Laborofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW @ 415\m od_1765870591763_4209570.docx @ 2815451 @  @ 1 
 

¶ Dvisienis korpusas, dėl kurio lauko temperatūra yra žema ir stabilumas yra aukštas. 

Visų krosnių korpusas (išskyrus LE modelius) pagamintas iš nerūdijančiojo plieno 

tekstūruotų lakštų 

¶ Dėl specialios tiekiamo ir išmetamo oro sistemos modeliuose LV / LVT ... / ... 

užtikrinamas geras temperatūros vienodumas. LV / LVT ... / ... modeliai pasiekia 

daugiau kaip 6 oro pokyčius per minutę. Įeinantis oras pakaitinamas, kad temperatūra 

būtų vienoda 

¶ Krosnis tiekiama su užveriamomis ar pakeliamomis durimis  

¶ Įjungiama papildoma funkcija (220–240 V, maks. 40 W), netinka LE modeliams 

¶ Keraminės kaitinimo plokštės su integruota kaitinimo viela, apsaugotos nuo purslų ir 

išmetamųjų dujų, modeliuose L/LT… /… ir LV/LVT… /… 1100 ir 1200 °C modeliai 

¶ Šildymo viela, kuri laisvai spinduliuoja ant atraminių vamzdelių, esant 1300 ir 1400 

°C temperatūrai, modeliai  

¶ L/LT .../... modelių durų izoliacija su spyruokle, kad durys būtų saugiai uždarytos ir 

apsaugota durų izoliacija 

¶ Modelis L/LT… /… /SW su svarstyklėmis ir programine įranga (VCD programinė 

įranga), skirta uždegimo nuostoliams nustatyti 

¶ Modelis L/LT …/…/SKM  su uždaru keraminiu duslintuvu, skirtas agresyvesnei 

aplinkai 

¶ Visuose modeliuose yra reguliatorius, kuris didžiąja dalimi apsaugo nuo netinkamo 

veikimo. Krosnies kameros temperatūrai matuoti ir valdyti naudojamas patvarus 

termoelementas (NiCrSi-NiSi Tmaks. <1200 °C arba PtRh-Pt Tmaks.> 1200 °C). 
Pos: 27 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Ausschli eßlicher Ei nsatz von Isol ati onsm ateriali en ohne Einstufung gem äß Veror @ 293\m od_1628580481854_4209570.docx @ 2177943 @  @ 1 
 

¶ Išskirtinis izoliacinių medžiagų naudojimas, neklasifikuojant pagal reglamentą (EB) 

Nr. 1272/2008 (CLP). Tai reiškia, kad aliuminio silikato vata, dar vadinama RCF 

pluoštu, nenaudojama, kuri gali būti priskiriama vėžį sukeliančioms medžiagoms. 
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug Mit te)  @ 39\mod_1364984085402_4209570.docx @ 428223 @  @ 1 
 

Papildoma Ǳranga 
Pos: 29 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zusatzauss tattung - Laboröfen M 01.1060 @ 411\mod_1739955338806_4209570.docx @ 2726147 @  @ 1 
 

¶ Temperatūros ribotuvas su reguliuojama išjungimo temperatūra, naudojamas kaip 

krosnies ir dirbinių apsauga nuo perkaitimo 
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¶ Apsauginių dujų jungtis, skirta krosnies valymui nedegiomis apsauginėmis ar 

reakcijos dujomis 

¶ Papildomi termoelementų kanalai galinėje plokštėje ir (arba) duryse 
Poz.: 31 /TD/ǰvadas/Produkto apraġymas/Krosnys/Produkto apraġymas ï Priedai: Rankinǟ arba automatinǟ dujȎ tiekimo sistema @ 116\m od_1459332575272_6.docx  @ 459811 @  @ 1 
 
Pos : 30 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Ethernetschnitts tell e, Prozesssteuerung und -dokum entati on über VCD- Softw arepaket zur...  @ 411\mod_1739955910143_4209570.docx @ 2726178 @  @ 1 
 

¶ Eterneto sąsaja, proceso valdymas ir dokumentavimas naudojant VCD programinės 

įrangos paketą, skirtą stebėsenai, dokumentavimui ir valdymui 
Pos: 31 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug Mit te) @ 36\mod_1359971094458_4209570.docx @ 427794 @  @ 1 
 

Priedai 
Pos: 32 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zubehör:  Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 411\m od_1739957137132_4209570.docx  @ 2726209 @  @ 1 
 

¶ Rankinė arba automatinė dujų tiekimo sistema (tik kartu su apsauginių dujų jungtimi)  

¶ Dūmtraukis, dūmtraukis su ventiliatoriumi arba katalizatoriumi (priklausomai nuo 

modelio) 

¶ Pagrindo plokštės ir surinkimo padėklai, skirti krosniai apsaugoti ir lengvai pakrauti 

¶ Kampuoti pakrovimo konteineriai, kuriuos galima sudėti keliais lygiais 

¶ Pakrovimo stovai iš nerūdijančio plieno (iki 800 °C) 
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Pos: 33 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht der Anl age @ 1\m od_1174302636992_4209570.docx @ 421652 @ 2 @ 1 
 

1.3 ǰrangos bendroji apģvalga 
 
Pos : 34 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_H ubtür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 1 @ 411\m od_1741076442852_4209570.docx  @ 2732181 @  @ 1 
 

 

1 pav. Pavyzdys: modelio LT ../ 11-12 su pakeliamomis durimis ir L ../ 11-12 su užveriamomis durimis bendras 

vaizdas (panašus į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 35 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Stei n_H eiz-Trag erohre_Hutür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 2 @ 411\m od_1741078675122_4209570.docx @ 2732212 @  @ 1 
 

 

2 pav. Pavyzdys: modelio LT ../13 su pakeliamomis durimis ir L ../13 su užveriamomis durimis bendras vaizdas 

(panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 36 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Kl apptür LV .. /...  - H ubtür LVT .. /.. . (NB 500) - 3 @ 377\mod_1671628869842_4209570.docx @ 2413061 @  @ 1 
 

 

3 pav.: Pavyzdys: modelio LVT ../11 su pakeliamomis durimis ir LV ../11 su užveriamomis durimis bendras vaizdas 

(panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 37 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_Klapptür LE . ./. . (Contr oller R 8) - 4 @ 415\mod_1764588363338_4209570.docx @ 2810315 @  @ 1 
 

 

4 pav.: Pavyzdys: modelio LE ../ 14 su uģveriamomis durimis bendras vaizdas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen mit W aag e_Klapptür  L ../ ../SW - H ubtür  LT  .. /../SW (N B 500) - 5 @ 302\m od_1633584880380_4209570.docx @ 2263401 @  @ 1 
 

 

5 pav.: Pavyzdys: svarstyklinių krosnių, įsk. svarstyklių modelį su uģveriamomis durimis L ../../SW ir pakeliamomis 

durimis  LT ../../SW, bendras vaizdas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 39 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht R ückansicht Labor ofen-Muffelöfen Grafik  - 6 @ 411\mod_1741079223182_4209570.docx @ 2732433 @  @ 1 
 

 

6 pav. Laboratorinė krosnis (mufelinė krosnis), vaizdas iš galo (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 40 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht_M 01.1060_Tabelle Nr. und Benennung der  ver bauten Teile für Labor- und M uffelöfen @ 415\m od_1765870684234_4209570.docx  @ 2815482 @  @ 1 
 

Nr. Pavadinimas 

1 Pakeliamos durys 

2 Rankena 

3 Tiekiamo oro sklendė šviežiam orui reguliuoti 

4 Keraminės kaitinimo plokštės su integruota kaitinimo viela, apsaugotos nuo purslų ir išmetamųjų 

teršalų 

5 Izoliacija pagaminta iš neklasifikuotos pluošto medžiagos 

6 Reguliatorius 

7 USB sąsaja 

8 Apvado izoliacija 

9 Krosnies kamera 

10 Užveriamos durys 

11 Daugiasluoksnė izoliacija iš lengvojo degimo plytų krosnies kameroje 

12 Kaitinimo elementai ant atraminių vamzdžių 

13 Kaitinimo elementai kvarco stiklo vamzdžiuose 

14 Termoelementas 

15 Išmetimo sistema 

16 Pagrindas 

17 Keraminis šliaužiklis 

18 Priėmimo šliaužiklis 

19 Svarstyklės EW-… 

20 Lentyna krosnies kameroje 

21 Kaitinimas (ĮJ./ IŠJ.) 
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Nr. Pavadinimas 

22 Maitinimo jungiklis su integruotu saugikliu (krosnies įjungimas / išjungimas) 

22a Maitinimo jungiklis (krosniai įjungti ir išjungti) 

23 Papildomos maitinimo jungties saugiklis (priedams) 

24 Papildoma maitinimo jungtis (priedams) 

25 CEE/NEMA kištukas (>3600W) 

26 Kištukas (iki 3600 W) su įspraudžiama mova 

 
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug li nks) @ 36\mod_1360061559626_4209570.docx @ 427797 @  @ 1 
 

Papildoma Ǳranga 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: TW B-TWW_OMRON E5GC ( ohne N orm) @ 411\m od_1740125417856_4209570.docx @ 2727931 @  @ 1 
 

 

TemperatȊros ribotuvas su reguliuojama išjungimo 

temperatūra, naudojamas kaip krosnies ir dirbinių 

apsauga nuo perkaitimo 

7 pav. Temperatūros ribotuvas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Schutzgasanschl uss  _Laboröfen @ 411\m od_1741092026007_4209570.docx @ 2733116 @  @ 1 
 

 

 

DujȎ jungtis, skirta krosniai 

plauti  

Skirtas nedegių apsauginių arba 

reakcinių dujų tiekimo sistemai 

prijungti 

8 pav. Apsauginių dujų jungtis (panašu į paveikslėlio vaizdą) 

Dujų įleidimo 

anga 
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Pos: 44 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Thermoelem entdurchführ ung_Laboröfen @ 411\m od_1741259687066_4209570.docx  @ 2736493 @  @ 1 
 

 

TermoelementȎ Ǳvadas  

Galimybė papildomai įrengti termoelemeną kaip 

papildomą matavimo vietą kuo arčiau 

pakrovimo. 

9 pav. Termoelementų įvadas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 

 
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug li nks) @ 53\m od_1389868020284_4209570.docx @ 429730 @  @ 1 
 

Priedai 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Die Ofenanlage kann durch Zubehör erw eitert w erden. Eine Ü bersicht des verfügbaren Z ubehörs  ist.. . @ 411\m od_1740130282954_4209570.docx  @ 2727962 @  @ 1 
 

Krosnies sistemą galima papildyti priedais. Galimų priedų apžvalgą rasite skyriuje „Priedai“. 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Absicherung von Gefahr en bei Ü bertem peratur @ 37\m od_1362489730884_4209570.docx  @ 427957 @ 2 @ 1 

1.4 Apsauga nuo perkaitimo keliamo pavojaus 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Öfen der N abertherm Gm bH können standardm äßig (abhängig von der M odellbaurei he) oder als Zusatzausst @ 37\mod_1362491214270_4209570.docx @ 427960 @  @ 1 
 

„Nabertherm GmbH“ krosnys gali būti komplektuojamos kaip standartinės (priklausomai 

nuo modelio serijos) arba kaip papildoma įranga (specifinė kliento versija) su temperatūros 

parinkikliu / ribotuvu, siekiant apsaugoti nuo perkaitimo krosnies kameroje. 

Temperatūros ribotuvas / parinkiklis kontroliuoja krosnies kameros temperatūrą. Ekrane 

rodoma paskutinė nustatyta išjungimo temperatūra. Jei krosnies kameros temperatūra 

pakyla virš nustatytos išjungimo temperatūros, eksploatacinių ir (arba) pakrautų medžiagų 

kaitinimas išjungiamas, kad būtų apsaugota krosnis. 
Pos: 49 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Gefahr durch nicht korrekt ei ngegebene Abschalttem per atur am  Tem per aturwählbegrenzer  .. . @ 37\m od_1362490404893_4209570.docx  @ 427959 @  @ 1 
 

 

 PAVOJUS 

Å Pavojus dǟl neteisingai Ǳvestos 

    iġjungimo temperatȊros parinkiklyje / 

    ribotuve 

Å Pavojus gyvybei 

• Jei pakrautoms ir (arba) eksploatacinėms medžiagos dėl per 

didelės temperatūros kyla pažeidimo pavojus esant tokiai 

temperatūros parinkiklio / ribotuvo iš anksto nustatytai išjungimo 

temperatūrai arba dėl perkaitimo medžiagos kelia pavojų 

krosniai ar aplinkai, sumažinkite temperatūros parinkiklio / 

ribotuvo nustatytą išjungimo temperatūrą iki mažiausios leistinos 

vertės. 
 
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedi enung/Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens is t die Bedi enungsanleitung des Tem per aturwählbegrenzers /-wächters . .. @ 37\mod_1362494080225_4209570.docx @ 427962 @  @ 1 
 

Prieš pradėdami naudoti krosnį, perskaitykite temperatūros parinkiklio / ribotuvo 

naudojimo instrukciją. Nuo temperatūros parinkiklio / ribotuvo nuplėškite apsauginį 

lipduką. Kiekvieną kartą keičiant terminio apdorojimo programą, reikia patikrinti arba iš 

naujo įvesti temperatūros parinkiklio / ribotuvo maksimalią leistiną išjungimo temperatūrą 

(aliarmo vertę). 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/di e m aximal e Solltemperatur des W ärmeprogramms Contr oller zwischen 5 °C und 30 °C  (TWB-TWW) @ 39\m od_1363784610371_4209570.docx @ 428121 @  @ 1 
 

Atsižvelgiant į krosnies fizines savybes, rekomenduojama nustatyti maksimalią tikslinę 

kaitinimo programos temperatūrą reguliatoriuje nuo 5 °C iki 30 °C, žemiau temperatūros 

ribotuvo / parinkiklio aktyvinimo temperatūros. Tai apsaugo nuo atsitiktinio temperatūros 

parinkiklio / ribotuvo įsijungimo. 
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Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Aufkl eber vom TW B/TWW abziehen - Grafik @ 37\m od_1362492020088_4209570.docx  @ 427961 @  @ 1 
 

 

Aprašymą ir funkcijas rasite 

temperatūros parinkiklio / monitoriaus 

naudojimo instrukcijose 

10 pav.: nuplėškite lipduką (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 53 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Entschlüssel ung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_4209570.docx @ 421947 @ 2 @ 1 
 

1.5 Modelio pavadinimo paaiġkinimas 
Pos: 54 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A @ 364\mod_1663242731059_4209570.docx @ 2386431 @  @ 1 
 

Pavyzdys Paaiġkinimas 

LT 9/11/SKM L  = laboratorinė krosnis su užveriamomis durimis 

LE = „Economy“ serijos laboratorinė krosnis 

LT  = laboratorinė krosnis su pakeliamomis durimis 

LV  = laboratorinė atliekų deginimo krosnis su užveriamomis durimis 

LVT  = laboratorinė atliekų deginimo krosnis su pakeliamomis durimis 

LT 9/11/SKM   1 = 1 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  2 = 2 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  3 = 3 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  4 = 4 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  5 = 5 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  6 = 6 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

  9 = 9 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

14 = 14 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

15 = 15 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

24 = 24 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

40 = 40 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

60 = 60 l krosnies kamera (krosnies talpa litrais) 

LT 9/11/SKM 11 = Tmaks. 1100 °C (2012 °F) 

12 = Tmaks. 1200 °C (2192 °F) 

13 = Tmaks. 1300 °C (2372 °F) 

14 = Tmaks. 1400 °C (2552 °F) 

LT 9/11/SKM SKM  = krosnies kamera su keraminiu mufeliu 

SW = svarstyklinė krosnis su pagrindu ir svarstyklėmis 

 
Pos: 55 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A (NB 500)  - Gr afik @ 411\m od_1741264364757_4209570.docx  @ 2736684 @  @ 1 
 

 

11 pav. Pavyzdys: modelio pavadinimas (duomenų lentelė) 
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Pos: 56 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_4209570.docx @ 421147 @ 2 @ 1 
 

1.6 Komplektacija 
 
Pos : 57 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Li eferumfang - Labor ofen L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW-HA (M odell 2025) @ 411\mod_1739957742511_4209570.docx @ 2726240 @  @ 1 
 

Komplektacija: 

 ǰrangos komponentai Kiekis Pastaba 

 Laboratorinė krosnis 1 x „Nabertherm GmbH“ 

 

Maitinimo kabelis1) 1 x „Nabertherm GmbH“ 

 

Dūmtraukis2) 

Dūmtraukis su ventiliatoriumi2) 

Katalizatorius2) 

1 x „Nabertherm GmbH“ 

 

Keraminė rimbuota plokštė 

Keraminis surinkimo padėklas 

Plieninis surinkimo padėklas 

4) „Nabertherm GmbH“ 

 Įkrovimo stovas2) 1 x  

 Pagrindo plokštė1) 3) „Nabertherm GmbH“ 

 

Dujų tiekimo sistema2) 1 x „Nabertherm GmbH“ 

 

Svarstyklės2) 1 x „Nabertherm GmbH“ 

 

Proceso dokumentai 

VCD programinės įrangos paketas1)2) 

1 x „Nabertherm GmbH“ 

 Kiti komponentai, atsižvelgiant į 

konstrukciją 

- - - Žr. važtaraščius 

 

 Dokumento tipas Kiekis Pastaba 

 

Laboratorinės krosnies naudojimo instrukcija 1 x „Nabertherm GmbH“ 

Laboratorinės krosnies trumpas vadovas 1 x „Nabertherm GmbH“ 

Reguliatoriaus naudojimo instrukcija1) 1 x „Nabertherm GmbH“ 

Priedų 

naudojimo instrukcija 2) 

1 x „Nabertherm GmbH“ 

VCD programinės įrangos paketo 

naudojimo instrukcija1) 

1 x „Nabertherm GmbH“ 

Kiti dokumentai, priklausomai nuo 

konstrukcijos 

- - -  

1) Įeina į komplektaciją priklausomai nuo konstrukcijos / krosnies modelio  
2) Įeina į komplektaciją priklausomai pagal poreikį, žr. važtaraščius 
3) Kiekis priklauso nuo krosnies modelio  
4) Kiekis pagal poreikį, žr. važtaraščius 
 

 
Nurodymas 

Prašome atidžiai saugoti visus dokumentus. Visos šios krosnies įrangos funkcijos buvo 

patikrintos užbaigus gamybą ir prieš tiekiant. 
 

Betriebsanleitung

Ma de
in

Germ any

Prozessdokum enta tion
Contro ltherm MV
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Pos : 58 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Ü berschrift  - Technische Daten - mit  Hinw eis @ 0\m od_1167822840737_4209570.docx @ 421148 @ 1 @ 1 
 

2 Techniniai duomenys 

&  Elektros įrangos duomenys pateikti duomenų lentelėje, kuri pritvirtina krosnies šone. 

 
 
 
Pos: 59 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen Hubtür -Tabelle für L und LT  @ 415\mod_1765870818468_4209570.docx @ 2815513 @  @ 1 
 

Mufelinǟ krosnis 

Modelis su 
pakeliamo
mis 
durimis 

Tmak
s. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

TȊris Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungimo 
vertǟ 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G H+ 
Ha1 

kW kg min. 

L, LT   3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405+ 
155 

1,3 21 45 

L, LT   5/11 1100 205 170 130 5 385 390 460+ 
205 

2,6 27 50 

L, LT   9/11 1100 235 240 170 9 415 455 515+ 
240 

3,3 35 65 

L, LT 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515+ 
240 

3,5 43 75 

L, LT 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580+ 
320 

4,9 52 70 

L, LT 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580+ 
320 

6,5 70 80 

LT     60/11 1100 380 490 330 60 610 705 660+ 
385 

9,8 75 100 

L         1/12 1200 90 115 110 1 290 280 430 1,6 15 25 

L, LT   3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405+ 
155 

1,3 21 50 

L, LT   5/12 1200 205 170 130 5 385 390 460+ 
205 

2,6 27 60 

L, LT   9/12 1200 235 240 170 9 415 455 515+ 
240 

3,3 35 80 

L, LT 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515+ 
240 

3,5 43 100 

L, LT 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580+ 
320 

4,9 52 85 

L, LT 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+ 
320 

6,5 70 100 

LT     60/12 1200 380 490 330 60 610 705 660+
385 

9,8 83 120 

1 Ǳsk. atidarytas pakeliamas duris 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 
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Pos: 60 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Stei nisolierung_Klapptür -Tabell e für L ,LT 5/13 - L, LT 15/13 (Modell 2020) @ 415\mod_1765870943664_4209570.docx @ 2815544 @  @ 1 
 

Mufelinǟ krosnis su plytȎ izoliacija, su uģveriamomis arba pakeliamomis durimis 

Modelis Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talp
a 

Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungimo 
vertǟ / 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G A+Aa1 kW kg min. 

L, LT   5/13 1300 225 170 130 5 490 450 580+320 2,6 46 53 

L, LT   9/13 1300 250 240 170 9 530 525 630+350 3,3 58 59 

L; LT 15/13 1300 250 340 170 15 530 625 630+350 3,5 71 76 

1 Ǳsk. atidarytas pakeliamas duris (LT modeliai) 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

 

Pos: 61 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Faserisolier ung _Kl apptür -Tabelle für L ,LT  5/14 - L,  LT  15/14 (Modell 2020) @ 415\m od_1765871049664_4209570.docx  @ 2815575 @  @ 1 
 

Mufelinǟ krosnis su pluoġtine izoliacija, su uģveriamomis arba pakeliamomis durimis 

Modelis Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talp
a 

Iġoriniai matmenys, 
mm 

Prijungimo 
vertǟ 

Svor
is 

Laika
s iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G H+ 
Ha1 

kW kg min. 

L, LT   5/14 1400 225 175 130 5 490 450 580+320 2,6 42 44 

L, LT   9/14 1400 250 250 170 9 530 525 630+350 3,5 55 51 

L, LT 15/14 1400 250 350 170 15 530 625 630+350 3,5 63 68 

1 Ǳsk. atidarytas pakeliamas duris (LT modeliai) 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

 

Pos: 62 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Kompakt-M uffelofen Klapptür -Tabell e für LE 1/11 - LE 24/11 @ 415\m od_1764586219709_4209570.docx @ 2810253 @  @ 1 
 

Kompaktiġka mufelinǟ krosnis 

Modelis 
su 
uģveriam
omis 
durimis 

Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talpa Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungimo 
vertǟ 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G A kW kg min. 

LE  1/11 1100 90 115 110 1 310 300 410 1,6 15 6 

LE  2/11 1100 110 180 110 2 330 365 410 1,8 20 11 

LE  6/11 1100 170 200 170 6 390 385 470 1,8 27 27 

LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 485 520 2,9 35 30 

LE 24/11 1100 260 330 285 24 480 515 585 3,2 42 40 

2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 63 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Veraschungsofen Kl apptür -Tabelle für LV 3/11 -  LV 15/11 (M odell 2015)  @ 415\mod_1765871221657_4209570.docx @ 2815606 @  @ 1 
 

  



 

22 

ĠiukġliȎ deginimo krosnis 

Modelis 
su 
uģveriamo
mis 
durimis 

Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talp
a 

Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungta 
apkrova 

Svoris 

Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G Hb1 kW kg min. 

LV   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LV 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LV 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LV 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 Ǳsk. iġtraukto oro vamzdǱ (Ï 80 mm) 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

Pos: 64 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Veraschungsofen Hubtür -Tabelle für LVT 3/11 - LVT 15/11 (M odell 2015) @ 415\mod_1765871325911_4209570.docx @ 2815637 @  @ 1 
 

ĠiukġliȎ deginimo krosnis 

Modelis su 
pakeliamom
is durimis 

Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talp
a 

Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungimo 
vertǟ 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G H+ 
Ha1 

kW kg min. 

LVT   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LVT 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LVT 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LVT 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 Ǳsk. iġtraukto oro vamzdǱ (Ï 80 mm) 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

 

Pos: 65 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Organikm enge LV(T) ../ .. (M 01.1060) - Tabell e @ 411\m od_1741269049105_4209570.docx @ 2737313 @  @ 1 
 

Modelis LV(T) 3/11 LV(T) 5/11 LV(T) 9/11 LV(T) 15/11 

OrganiniȎ medģiagȎ 
kiekis1 

5 g 10 g 15 g 25 g 

Maks. garavimo 
sparta2 

0,2 g/min 0,3 g/min 1,1 g/min 1,2 g/min 

1 Kiekis vienam vienetui 
2 Dalis 

 
Pos: 66 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Zusammensetzung des Binders , die M enge der  Organik, die Pr oduk tgeom etri e und die Dauer  der . .. @ 411\m od_1741270021107_4209570.docx  @ 2737441 @  @ 1 
 

Rišiklio sudėtis, organinių medžiagų (angliavandenilių) kiekis, produkto geometrija ir 

garinimo fazės trukmė lemia garinimo dinamiką. Šie parametrai turi būti suprojektuoti taip, 

kad nebūtų viršijamos ribinės vertės. 
Pos: 67 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Die Menge organischer Stoffe und di e Temperaturkurve müssen so defini ert w erden.. . @ 415\m od_1765871541320_4209570.docx @ 2815668 @  @ 1 
 

 

ǰSPǞJIMAS 

Å Sprogimo pavojus 

• Organinių medžiagų kiekis ir temperatūros kitimo kreivė turi būti 

nustatyti taip, kad nebūtų viršyta maksimali garavimo sparta ir 

organinių medžiagų bendras kiekis. 
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Pos: 68 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit Ker amikmuffel   -Tabelle für L und LT  SKM (2015) @ 415\m od_1765871746743_4209570.docx @ 2815699 @  @ 1 
 

Mufelinǟ krosnis 

Modelis su 
uģveriamom
is durimis / 
pakeliamomi
s durimis 

Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talpa Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungta 
apkrova 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G H+ 
Ha1 

kW kg min. 

L, LT 
9/11/SKM 

1100 230 240 170 9 490 505 580+
320 

3,4 50 90 

1 Ǳsk. atidarytas pakeliamas duris (LT modeliai) 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 69 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit H ubtür und Waage -Tabelle für L und LT SW @ 415\mod_1765871978878_4209570.docx @ 2815800 @  @ 1 
 

Mufelinǟ krosnis 

Modelis su 
pakeliamo
mis 
durimis 

Tmaks
. 

Vidiniai 
matmenys, mm 

Talp
a 

Iġoriniai 
matmenys, mm 

Prijungta 
apkrova 

Svoris Laikas 
iki 

Tmax² 

 °C p g a l P G H+ 
Ha1 

kW kg min. 

L, LT 
9/11/SW 

1100 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 75 

L, LT 
9/12/SW 

1200 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 90 

1 įsk. atidarytas pakeliamas duris 
2 prijungus prie 230 V 1/N/PE arba 400 V 3/N/PE  

 
Pos: 70 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für Laboröfen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A - Grafik  - 1 (Modell 2015) @ 106\mod_1446203756310_4209570.docx @ 434758 @  @ 1 
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Pos: 71 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Waage für M uffel ofen L/LT 9/11-12/SW -Tabelle für EW-2200/4200/6200/12000 (M odell 2015) @ 415\mod_1765872050383_4209570.docx @ 2815831 @  @ 1 
 

Svarstyklǟs 

Tipas Skaitomumas Svorio 
diapazonas 

Ġliauģiklio svoris Kalibravimo 
vertǟ 

Minimali 
apkrova 

 g g g g g 

EW-2200 0,01 2200 Ǳsk. 
ġliauģiklǱ 

850 0,1 0,5 

EW-4200 0,01 4200 Ǳsk. 
ġliauģiklǱ 

850 0,1 0,5 

EW-6200 0,01 6200 Ǳsk. 
ġliauģiklǱ 

850 ï 1,0 

EW-12000 0,10 12000 Ǳsk. 
ġliauģiklǱ 

850 1,0 5,0 

 
Pos: 72 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle für Labor öfen L/LT /LE/LV/LVT/ - Öfen - 1 @ 415\m od_1765872333375_4209570.docx  @ 2815862 @  @ 1 
 

Elektros jungtis  1 fazǟ: (1/N/PE) 

2 fazǟs: (2/N/PE) 

3 fazǟs: (3/N/PE) 

 Modelis:  iki 3,6 kW Modelis:  

 Kištukas: Apsauginis kištukas 
(su įspraudžiama mova) 

Kištukas: 

 Įtampa: 110 V–240 V Įtampa: 

 Dažnis: 50/60 Hz 

 Vardinė galia, kW: žr. skyrių „Techniniai duomenys“ arba krosnies 

duomenų lentelę 

Elektros iġvestis Kištukas: Įkišamas lizdas  

skirtas gamintojo patvirtintiems priedams prijungti 

 Įtampa: 220 V–240 V 

 Dažnis: 50/60 Hz 

 Nominalioji galia: Maks. 40 W 

 Izoliacija: Universalus kabelis su PVC šerdies izoliacija ir PUR 

arba PVC apvalkalo izoliacija 

Apsaugos klasǟ Krosnis: IP20 

Elektros Ǳrangos aplinkos sŃlygos Temperatūra: 

Oro drėgnis: 

nuo +5 °C iki + 40 °C 

maks. 80 %, be kondensato 

Pastatymo vietos aukġtis: Krosnį galima naudoti tik ne didesniame kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros 

lygio. LV(T) serijos krosnims galioja maksimalus įrengimo aukštis – 

1000 metrų virš jūros lygio. 

Triukġmo emisija, vidutiniġkai 

per tipinǱ proceso ciklŃ 

A svertinis skleidžiamo triukšmo 

slėgio lygis eksploatavimo vietoje 

yra: 

< 70 dB(A) 
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Pos: 74 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_4209570.docx @ 421149 @ 1 @ 1 
 

3 Garantija ir atsakomybǟ 
Pos: 75 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gew ährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_4209570.docx @ 420984 @  @ 1 
 

§ 
GarantijȎ ir atsakomybǟs atveju galioja ĂNaberthermñ garantinǟs sŃlygos arba 

teikiamos atskirose sutartyse nustatytos garantinǟs paslaugos. Galioja ġie punktai: 

Garantinės ir atsakomybės pretenzijos, esant asmenų sužalojimams ir materialinei žalai, 

nepriimamoms, jeigu jos kilo dėl šių priežasčių: 

¶ Kiekvienas asmuo, atsakingas už įrenginio naudojimą, montavimą, techninę priežiūrą 

arba remontą, privalo perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją. Atsakomybė 

neprisiimama už žalą ir sutrikimus, kilusius dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo. 

¶ Neteisingas įrenginio naudojimas 

¶ Netinkamas montavimas, eksploatavimas, naudojimas ir jo techninė priežiūra 

¶ Įrenginio eksploatavimas, esant saugos įrenginių defektams, neteisingai sumontavus 

arba sumontavus neveikiančius apsauginius ir saugos įrenginius 

¶ Naudojimo instrukcijos nurodymų dėl įrenginio pervežimo, laikymo, montavimo, 

paleidimo eksploatuoti, eksploatavimo, techninės priežiūros ir paruošimo 

nesilaikymas 

¶ Savarankiški konstrukciniai įrenginio keitimai 

¶ Savarankiški eksploatavimo parametrų keitimai 

¶ Savarankiški parametrų ir nustatymų keitimai bei programos keitimas 

¶ Originalios dalys ir priedai sukurti specialiai „Nabertherm“ krosnių įrenginiams. 

Keičiant dalis būtina naudoti originalias „Nabertherm“ dalis. Kitu atveju, garantija 

nebegalioja. Už žalą, kilusią nenaudojant originalių dalių, „Nabertherm“ neatsako. 

¶ Katastrofiniai atvejai dėl svetimkūnių poveikio ir didelės jėgos 
Pos: 76 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit @ 0\m od_1158843961540_4209570.docx  @ 421054 @ 1 @ 1 
 

4 Sauga 
 
Pos : 77 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Bes timmungsgemäße Verwendung @ 0\m od_1167823503921_4209570.docx  @ 421151 @ 2 @ 1 
 

4.1 Teisingas naudojimas 
 
Pos : 78 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bestimmungsgem äße Verwendung allgem einer Ofen- Anl agen - Teil 1 @ 45\m od_1377238159391_4209570.docx @ 428961 @  @ 1 
Sauga 

 

„Nabertherm“ krosnių įranga buvo suprojektuota ir pagaminta kruopščiai laikantis 

taikytinų darniųjų standartų bei kitų techninių specifikacijų. Todėl ji atitinka pažangiausią 

technikos lygį ir yra nepriekaištingai saugi. 

 

Pos: 79 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Laboröfen si nd für den allgem einen Einsatz  im Bereich der Materi alforschung und Wärmebehandl ung @ 411\m od_1739959076895_4209570.docx  @ 2726271 @  @ 1 
 

¶ Laboratorinės krosnys skirtos bendram naudojimui, atliekant medžiagų tyrimus ir 

taikant terminį apdirbimą. 
Pos: 80 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Öfen di eser Baureihe können für das  Ausbrennen von Dentalw achs verwendet wer den. Bei der Anwendung @ 265\mod_1611643131005_4209570.docx @ 2115831 @  @ 1 
 

¶ Šios konstrukcinės serijos krosnys gali būti naudojamos dantų vaškui išdeginti. 

Naudojant privaloma vadovautis vaško gamintojo saugos duomenų lapais. 
Pos: 81 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen verfügt über kei ne Sicher hei tstechnik  für  Pr ozesse, . .- (außer  LV(T) @ 411\mod_1739959641308_4209570.docx @ 2726302 @  @ 1 
 

 

Visoms krosniȎ sistemoms, iġskyrus LV(T) 

Draudžiama dirbti su sprogiomis dujomis ar mišiniais, arba sprogstamosiomis dujomis ar 

mišiniais, susidariusiais proceso metu. 

 Ġiose krosniȎ sistemose nǟra saugos technologijos procesams, kuriȎ metȎ gali 

susidaryti degiȎ miġiniȎ (konstrukcija neatitinka saugos reikalavimȎ pagal EN 1539) 

Krosnių sistemose organinių dujų mišinių koncentracija jokiu būdu neturi viršyti 3 % 

apatinės sprogimo ribos krosnyje. Šis reikalavimas taikomas ne tik įprastai eksploatacijai, 

bet ir tokioms išskirtinėms aplinkybėms kaip proceso sutrikimai (dėl sugedusio agregato 

ir pan.). 
 

Pos: 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Öfen der M odellreihe LV(T) sind speziell für die Veraschung von Laborpr oben und zur.. . @ 411\m od_1739960356390_4209570.docx @ 2726333 @  @ 1 
 

¶ LV(T) serijos krosnys specialiai sukurtos deginti laboratorinius mėginius ir degimo 

svorio nuostoliams nustatyti. 
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Pos: 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Nicht bestimmungsgem äß ist : (Ei nzug Mitte) @ 80\m od_1418806747958_4209570.docx  @ 432335 @  @ 1 
 

Netinkamas naudojimas: 
Pos: 84 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Ofen is t nicht für die Erwärm ung von N ahr ungsmittel n zum Verzehr zu verwenden. @ 53\mod_1389787274556_4209570.docx @ 429717 @  @ 1 
 

¶ Krosnis nǟra skirta maistui šildyti. 
Pos: 85 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Eine andere oder  darüber  hi nausgehende Benutzung, wi e z .B. die Verarb eitung ...  @ 45\m od_1377242071687_4209570.docx @ 428974 @  @ 1 
Sauga 

¶ Bet koks kitas ar išsamesnis naudojimas, pavyzdžiui, krosniai nepritaikytų produktų 

apdorojimas, taip pat pavojingų ar sveikatai kenksmingų medžiagų apdorojimas, 

laikomas NETINKAMU naudojimu. 
Pos: 86 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Von den im Ofen eing esetzten Materi alien bzw. Ausgasung en können sich unter Umständen Schads toffe . . @ 45\m od_1377243392217_4209570.docx  @ 428975 @  @ 1 
 

¶ Esant tam tikroms aplinkybėms teršalai iš krosnyje naudojamų medžiagų ar 

išmetamųjų dujų gali nusėsti izoliacijoje arba ant kaitinimo elementų ir juos 

sunaikinti. Prireikus, laikykitǟs naudojamȎ medģiagȎ ģenklinimo ir pakuoļiȎ 

etikeļiȎ nurodymȎ. 
Pos: 87 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Einbringung von lösemittelhaltigen Bauteilen und Beschichtungen, oder  Bauteil en mit sehr hohem @ 195\m od_1531375198181_4209570.docx @ 779418 @  @ 1 
 

¶ Tirpiklių turinčių komponentų ir dangų arba komponentų, kuriuose yra labai didelis 

kiekis vandens, įdėjimas 
Pos: 88 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Verw endung von Stoffen, die durch di e thermische Zersetzung zu g esundheitsschädlichen Verbi ndung @ 195\m od_1531375205494_4209570.docx @ 779444 @  @ 1 
 

¶ Medžiagų, kurios terminio skilimo metu virsta kenksmingais junginiais, naudojimas. 

Jei negalima jų išvengti, operatorius privalo imtis specialių priemonių, pavyzdžiui, 

atsargumo priemonių įrengimo vietoje, operatoriaus apsauginės įrangos, priemonių 

išmetamųjų dujų kiekiui sumažinti. 
Pos: 89 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Allgemei ne Hinw eise (Einzug Mit te) @ 411\m od_1739960658060_4209570.docx  @ 2726364 @  @ 1 
 

Bendri nurodymai:  
Pos: 90 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bei  Öfen mit Tem per aturwählbegrenzer  muss  di e Abschalttem per atur so einges tellt  wer den ...  @ 45\m od_1377244417122_4209570.docx @ 428987 @  @ 1 
 

¶ Krosnyse su temperatūros ribotuvu išjungimo temperatūra turi būti nustatyta taip, kad 

medžiaga neperkaistų 
Pos: 91 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ver änderungen am Ofen, müssen mit  Naber therm schriftlich abgestimmt w erden . .. @ 45\mod_1377243398694_4209570.docx @ 428981 @  @ 1 
 

¶ Krosnies pakeitimai turi būti suderinti raštu su „Nabertherm“. Draudžiama nuimti, 

apeiti ar išmesti apsauginius įtaisus (jei tokių yra). Modifikavus gaminį be išankstinio 

mūsų sutikimo, EB deklaracija tampa negaliojančia. 
Pos: 92 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Aufstellhi nweise und Sicher heitsbestimm ung en sind einzuhal ten, andernfalls  gilt der Ofen als ...  @ 45\mod_1377243410507_4209570.docx @ 428982 @  @ 1 
Sauga 

¶ Turi būti laikomasi įrengimo instrukcijų ir saugos taisyklių; priešingu atveju krosnies 

naudojimas neatitinka reikalavimų ir negalioja jokios garantinės pretenzijos 

„Nabertherm GmbH“ 
Pos: 93 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D as Öffnen des  Ofens im heißen Zustand über 200 °C ( 392 °F) kann zu einem erhöhtem Verschleiß  ...  @ 39\m od_1364289911635_4209570.docx  @ 428177 @  @ 1 
 

¶ Atidarius karštą krosnį, kaip jos temperatūra per 200 °C (392 ° F), galimas poveikis 

šių komponentų susidėvėjimui: izoliacijos, durų sandariklio, kaitinimo elementų ir 

krosnies korpuso. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už dirbinių ir krosnies 

pažeidimus dėl neatitikimo. 
Pos: 94 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sofer n w ähr end des Zyklus  aggressive D ämpfe (z. B. Schwefel ausgasung en, Alkali-Däm pfe, Borsäure...  @ 405\mod_1706698748669_4209570.docx @ 2586700 @  @ 1 
 

¶ Jei ciklo metu iš partijos išsiskiria agresyvūs garai (pvz., sieros garai, šarmų garai, 

boro rūgštis), galima tikėtis stipraus izoliacijos ir kaitinimo elementų nusidėvėjimo ir 

(arba) pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, bet kokiam izoliacijos ir šildymo elementų 

nusidėvėjimui ir (arba) pažeidimams garantija netaikoma. 
Pos: 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bei  korr osiven Ausgasung en sind zudem  Korrosi onserschei nung en am Ofeng ehäuse, i nsbesondere an.. . @ 405\mod_1706699326026_4209570.docx @ 2586731 @  @ 1 
 

¶ Korozinės dujos taip pat gali sukelti koriziją ant krosnies korpuso, ypač ant 

neapsaugotų metalinių dalių. 
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betri ebsmi tteln,  Hilfsstoffe n usw., . .. - mit  Sym bol @ 45\m od_1377241083975_4209570.docx  @ 428972 @  @ 1 
 

 

Neleidžiama dirbti su energijos šaltiniais, produktais, ištekliais, pagalbinėmis 

medžiagomis ir kt., kuriems taikomas Pavojingų medžiagų potvarkis arba kurie bet 

kokiu būdu daro įtaką naudotojo sveikatai. 

Draudžiama krosnį pakrauti medžiagomis, kurios išskiria sprogiąsias dujas ar garus. 

Gali būti naudojamos tik tos medžiagos, kurų savybės žinomos. 

 
Pos: 97 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dauerhafter Betrieb bei m aximal er Temperatur kann zu erhöhtem Verschl eiß an .. . 50°C unter @ 225\m od_1569400819571_4209570.docx  @ 876680 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Dėl nuolatinio darbo esant didžiausiai galimai temperatūrai gali padidėti kaitinimo 

elementų, izoliacinių medžiagų ir metalinių komponentų susidėvėjimas. 

Rekomenduojame neviršyti maždaug 50 °C temperatȊros. 
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Pos: 98 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Ers tinbetriebnahme/Hinw eis - Verschl eißteil e wi e H eizel emente und Isoli ermateriali en unterliegen i n Abhängigkeit  der je @ 318\mod_1638269536835_4209570.docx @ 2291701 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Susidėvinčios dalys, tokios kaip kaitinimo elementai ir izoliacinės medžiagos, 

priklausomai nuo naudojimo, susidėvi greičiau. Dėl aukštų temperatūrų nerūdijančiojo 

plieno lakštas gali pakeisti spalvą (ypač atidarius, kai krosnis karšta), tačiau tai 

nepablogina krosnies funkcijos.  

 
Pos: 99 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen ist für die gew erbliche Anwendung .. . keine Lösemi ttel  @ 193\mod_1530535973894_4209570.docx @ 774782 @  @ 1 
 

 • Ši krosnis yra skirta komerciniam naudojimui. Krosnis nǟra skirta gyvūnams, 

tirpikliams ir pan šildyti. 

• Krosnies negalima naudoti darbo vietai šildyti 

• Nenaudokite krosnies ledui ar pan. tirpinti. 

• Nenaudokite krosnies kaip džiovyklės 

 

 
Nurodymas 

Taikomi atskirų skyrių saugos nurodymai. 

 
Pos: 100 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_4209570.docx @ 421941 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Šis gaminys neatitinka ATEX direktyvos ir negali būti naudojamas degioje aplinkoje. 

Draudžiama dirbti su sprogiomis dujomis ar mišiniais, arba sprogstamosiomis dujomis ar 

mišiniais, susidariusiais proceso metu! 

 
Pos: 101 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn das Ger ät nicht entsprechend der  Betriebsanl eitung benutz t wird, kann der  vorgesehene @ 373\m od_1669638558580_4209570.docx @ 2407151 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Jei įrenginys eksploatuojamas ne pagal naudojimo instrukcijos nurodymus, numatyta 

apsauga gali būti pažeista. 

 
Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Sicher heitskonzept für Ofenm odell LV(T) ../ .. @ 221\m od_1562912658600_4209570.docx  @ 859918 @ 2 @ 1 
 

4.2 Krosnies modelio ĂLV(T) ../..ñ saugumo koncepcija 
Pos: 103 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/BGV-Ofenm odell LV(T) ../ ..:  Diese Ofenm odelle wur den zur Glühverlustbestimm ung konstr uiert.  @ 221\mod_1562824907359_4209570.docx @ 859702 @  @ 1 
 

Krosnies modelis LV(T) ../..: šie modeliai skirti uždegimo nuostoliams nustatyti. 
Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/War nung - Explosi onsg efahr - Lebensgefahr - Die Menge der org anischen Stoffe und die... @ 415\m od_1765873142786_4209570.docx  @ 2815965 @  @ 1 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Å Sprogimo pavojus 

Å Pavojus gyvybei 

• OrganiniȎ medģiagȎ kiekis ir temperatȊros kitimo kreivǟ 

turi bȊti nustatyti taip, kad nebȊtȎ virġyta maksimali 

garavimo sparta ir organiniȎ medģiagȎ kiekis 

 
Pos: 105 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Die Menge der organischen Stoffe, die Produktgeom etrie und di e D auer der Verdampfungsphase sind best @ 403\m od_1696834200625_4209570.docx @ 2500531 @  @ 1 
 

Organinių medžiagų kiekis, produkto geometrija ir garinimo fazės trukmė lemia garinimo 

dinamiką. Šie parametrai turi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų viršijamos ribinės vertės. 
Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Die Gr enzw erte si nd: @ 90\m od_1429186591546_4209570.docx @ 433345 @  @ 1 
 

Ribinės vertės: 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/20 % der unteren Explosi onsgr enze (U EG) @ 185\m od_1519900626596_4209570.docx  @ 745510 @  @ 1 
 

¶ 20 % apatinės sprogimo ribos 
Pos: 108 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Sicherheit/Maximales Besatzgewicht organischer Stoffe in g (siehe Kapitel ĂTechnische Datenñ) @ 403\m od_1696834678286_4209570.docx @ 2500561 @  @ 1 
 

¶ Didžiausias leistinas organinių medžiagų kiekis g (žr. skyrių „Techniniai duomenys“) 
Pos: 109 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Sicherheit/Maximale Verdampfungsrate organischer Stoffe in g/min (siehe Kapitel ĂTechnische Datenñ) @ 403\mod_1696834877604_4209570.docx @ 2500591 @  @ 1 
 

¶ Maksimali organinių medžiagų garavimo sparta, g/min. (žr. skyrių „Techniniai 

duomenys“) 
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Pos: 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/D er Betr eiber ist für di e Ei nhaltung der Gr enzwerte ver antwortlich. Di e Steuerung enthält kei ne .. . @ 361\mod_1660729784740_4209570.docx @ 2376951 @  @ 1 
 

¶ Operatorius yra atsakingas už ribinių verčių laikymąsi. Valdiklis aktyviai neprižiūri 

šių ribinių verčių. Atitiktį gali tekti įrodyti atliekant tinkamą matavimą. Norint 

pakeisti proceso parametrus, reikia atlikti naują teorinį arba matavimo bandymą. 
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Vorrangiger Param eter zur Pr ozessanpassung ist  di e Aufheizgeschwi ndigkeit. Entbinder ung/Veraschung @ 185\m od_1519903422071_4209570.docx  @ 745542 @  @ 1 
 

¶ Pagrindinis proceso pritaikymo parametras yra kaitinimo greitis. Produkto išgaravimo 

dinamika nėra tiesinė. Todėl gali reikėti sulėtinti kaitinimo greitį kai kuriose 

apdorojimo / atliekų deginimo vietose, kad būtų laikomasi numatytų ribinių verčių. 
Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Bes timmungsgemäß  sind ausschließlich Stoffe und Subs tanzen, die bei ei ner thermischen Zersetzung zu @ 403\m od_1696834936361_4209570.docx @ 2500621 @  @ 1 
 

¶ Paskirtį atitinka tik tos medžiagos, kurios, vykstant šiluminiam skilimui, suskyla į 

dujines organines medžiagas. Ši koncepcija neapima kitų pavojų, pvz., galimas 

pavojaus sveikatai dėl dujų koncentracijų. Operatorius turi įvertinti šiuos pavojus 

darbo vietai ir aplinkai. 
Pos: 113 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Stoffe und Subs tanzen di e durch eine R eaktion W ärme abgeben, sind zu verm eiden. D er Gr enzw ert ...  @ 361\mod_1660729870279_4209570.docx @ 2377101 @  @ 1 
 

¶ Reikėtų vengti medžiagų, kurios reaguodamos išskiria šilumą. Garavimo greičio ribą 

galima peržengti nekontroliuojamai padidėjus temperatūrai. 
Pos: 114 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gesetzliche und bauliche Anforderungen an di e Abgas führung i nnerhalb  und außerhalb des Gebäudes ...  @ 361\mod_1660729882016_4209570.docx @ 2377131 @  @ 1 
 

¶ Operatorius turi patikrinti teisinius ir konstrukcinius išmetamųjų dujų ištraukimo 

pastato viduje ir išorėje reikalavimus. Teisės aktais gali būti nustatytas tinkamo 

išmetamųjų dujų valymo reikalavimas. 
Pos: 115 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis -Di e Konzentrati on von organischen Gasg emengen zu kei nem Zeitpunk t 20% der unteren Expl o.. . @ 185\m od_1519898115847_4209570.docx @ 745432 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Draudžiama dirbti su sprogiomis dujomis ar mišiniais, arba sprogstamosiomis dujomis ar 

mišiniais, susidariusiais proceso metu. 

Organinių dujų mišinių koncentracija jokiu būdu neturi viršyti 20 % apatinės sprogimo 

ribos krosnyje. Šis reikalavimas taikomas ne tik įprastai eksploatacijai, bet ir tokioms 

išskirtinėms aplinkybėms kaip proceso sutrikimai (dėl sugedusio agregato ir pan.). 

Įsitikinkite, kad krosnis tinkamai vėdinama. 

 
Pos: 116 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_4209570.docx @ 421941 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Šis gaminys neatitinka ATEX direktyvos ir negali būti naudojamas degioje aplinkoje. 

Draudžiama dirbti su sprogiomis dujomis ar mišiniais, arba sprogstamosiomis dujomis ar 

mišiniais, susidariusiais proceso metu! 

 
Pos: 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Anforderungen an den Betr eiber der Anlage @ 0\m od_1167823775531_4209570.docx  @ 421152 @ 2 @ 1 
 

4.3 Reikalavimai Ǳrangos operatoriui 
 
Pos : 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Anforder ungen an den Betrei ber der Anlag e - RHTH, RHTC, LHT , RT - R ohröfen @ 2\mod_1184570280797_4209570.docx @ 421953 @  @ 1 
 

 

Turi būti laikomasi įrengimo instrukcijų ir saugos taisyklių; priešingu atveju krosnies 

naudojimas neatitinka reikalavimų ir negalioja jokios garantinės pretenzijos 

„Nabertherm“. 

Toks saugumo lygis praktiškai naudojant krosnį gali būti pasiektas tik imantis visų būtinų 

priemonių. Krosnies operatoriaus pareiga yra suplanuoti šias priemones ir prižiūrėti jų 

vykdymą. 

Operatorius privalo uģtikrinti toliu iġvardytȎ taisykliȎ atitiktǱ 

¶ iš darbo vietos turi būti pašalintos visos kenksmingos dujos, pvz., per ištraukimo 

sistemą, 

¶ įjungtas siurbimo įtaisas, 

¶ darbo zona tinkamai vėdinama, 

¶ įranga veikia tik nepriekaištingos funkcinės būklės ir nuolat tikrinama, ar tinkamai 

veikia apsauginiai, 

¶ yra ir naudojamos būtinos eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto personalo 

asmeninės apsaugos priemonės, 
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¶ ši naudojimo instrukcija, įskaitant tiekėjo dokumentus, turi būti saugomos sistemoje. 

Būtina užtikrinti, kad visi asmenys, dirbantys prie krosnies, bet kuriuo metu galėtų 

peržiūrėti naudojimo instrukciją. 

¶ Visi sistemos saugos ir eksploatavimo informacijos ženklai yra įskaitomi. Pažeistus ar 

neįskaitomus ženklus reikia nedelsiant pakeisti. 

¶ Personalui reguliariai teikiami nurodymai visais svarbiais darbo saugos ir aplinkos 

apsaugos klausimais, jis yra susipažinęs su visa naudojimo instrukcija ir ypač joje 

pateikta saugos informacija, 

¶ atliekant rizikos vertinimą (Vokietijoje žr. Darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymą) 

nustatomi kiti pavojai, atsirandantys dėl ypatingų darbo sąlygų sistemos naudojimo 

vietoje, 

¶ visos kitos instrukcijos ir saugos instrukcijos, parengtos įvertinus sistemos darbo 

vietas, yra apibendrintos naudojimo instrukcijose (Vokietija žr. Eksploatavimo saugos 

potvarkį), 

¶ tik tinkamai kvalifikuoti ir įgalioti darbuotojai gali naudoti, prižiūrėti ir remontuoti 

sistemą. Šis personalas turi būti išmokytas naudotis sistema ir patvirtinti tai savo 

parašu. Mokymas turi būti tiksliai patvirtintas dokumentais. Keičiant operatorių, turi 

būti vykdomas tinkamas perkvalifikavimas. Perkvalifikuoti gali tik įgalioti, apmokyti 

ir instruktuoti asmenys. Tolesni mokymai turi būti tiksliai įforminti dokumentais ir 

patvirtinti mokyme dalyvaujančio personalo vardu ir parašu. 
Pos: 119 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - In Deutschl and is t die allgem eine U nfallver hütungsvorschrift  zu beachten. @ 3\m od_1193667801739_4209570.docx @ 422228 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Vokietijoje turi būti laikomasi bendrųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. 

Taikomi atitinkami nacionaliniai atitinkamoje paskirties šalyje galiojantys nelaimingų 

atsitikimų prevencijos nuostatai. 
 
Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Anforderungen an das Bedi enpersonal  @ 0\m od_1167825643423_4209570.docx  @ 421153 @ 2 @ 1 
 

4.4 Reikalavimai krosnǱ naudojantiems darbuotojams 
 
Pos : 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Anforder ungen an das  Bedienpersonal - Jede Person, di e mit der Bedienung .. . - Anl age @ 363\m od_1662454410310_4209570.docx @ 2382381 @  @ 1 
 

 

Kiekvienas asmuo, susijęs su įrangos valdymu, surinkimu, priežiūra ar taisymu, turi būti 

perskaitęs ir supratęs naudojimo instrukciją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už 

žalą ir veikimo sutrikimus, atsirandančius dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo. 

Tik tinkamai kvalifikuoti ir įgalioti darbuotojai gali naudoti, prižiūrėti ir remontuoti įrangą. 

Personalui reguliariai teikiami nurodymai visais svarbiais darbo saugos ir aplinkos 

apsaugos klausimais, jis yra susipažinęs su visa naudojimo instrukcija ir ypač joje pateikta 

saugos informacija, 

Visus valdymo ir saugos įtaisus gali naudoti tik apmokytas personalas. 

 
Pos: 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Schutzkl eidung @ 0\m od_1167825795750_4209570.docx  @ 421154 @ 2 @ 1 
 

4.5 Apsauginiai drabuģiai 
 
Pos : 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Schutzkl eidung trag en @ 5\m od_1220274995030_4209570.docx  @ 422847 @  @ 1 
 

 

Dėvėkite apsauginius drabužius. 

 
Pos: 124 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Hitzebes tändig e H andschuhe tr agen @ 9\mod_1246542013306_4209570.docx @ 423694 @  @ 1 
 

 

Saugokit rankas mūvėdami apsaugines pirštines. 

 
 
Pos : 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Schutzbrille tragen @ 407\m od_1720169619788_4209570.docx  @ 2638655 @  @ 1 
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Dėvėkite apsauginius akinius. 

 
 
Pos : 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en bei N ormal betrieb @ 0\mod_1167825919827_4209570.docx @ 421155 @ 2 @ 1 
 

4.6 Pagrindinǟs priemonǟs normaliai eksploatuojant ǱrangŃ 
Pos: 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen bei  Norm albetrieb ( LHT . ./. .-Tischm odell) @ 32\m od_1352295191692_4209570.docx  @ 427200 @  @ 1 
 
 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Prieš įjungdami krosnį, patikrinkite ir įsitikinkite, kad krosnies darbo zonoje yra tik 

įgalioti asmenys ir, krosniai veikiant, niekas negali susižeisti! 

 

Prieš pradėdami gamybą, patikrinkite ir įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai veikia tinkamai! 

Prieš pradėdami gamybą, patikrinkite, ar krosnis nepažeista ir įsitikinkite, kad ji yra 

nepriekaištingos būklės! Apie pastebėtus defektus nedelsdami praneškite savo vadovui! 

Prieš pradėdami gamybą, iš įrangos darbo vietos pašalinkite medžiagas / daiktus, kurių 

nereikia gamybai! 

Bent kartŃ per dienŃ reikia atlikti ġiuos patikros veiksmus (taip pat ģr. skyriȎ apie 

techninň prieģiȊrŃ ir remontŃ): 

¶ patikrinkite, ar sistema nepažeista iš išorės 

¶ patikrinkite, ar sandarios ir tinkamai prijungtos hidraulinių ar pneumatinių žarnų 

linijos (jei jos yra sistemoje) 

¶ patikrinkite, ar sandarios ir tinkamai prijungtos dujų ir alyvos linijos (jei jos yra 

sistemoje) 

¶ patikrinkite ventiliatoriaus funkciją (jei yra sistemoje) 
Pos: 128 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en im N otfall @ 1\mod_1170943369267_4209570.docx @ 421474 @ 2 @ 1 
 

4.7 Pagrindinǟs priemonǟs nelaimǟs atveju 
 
Pos : 129 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Verhalten im Notfall @ 1\m od_1170949904855_4209570.docx  @ 421477 @ 3 @ 1 
 

4.7.1 Elgesys nelaimǟs atveju 
 
Pos : 130 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D as  Stillsetzen im N otfall ist  vorgesehen durch Ziehen des N etzs teckers . @ 229\m od_1575454907149_4209570.docx @ 889790 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Avarinis sustabdymas inicijuojamas iġtraukus kiġtukŃ iġ lizdo. Todėl eksploatuojant 

krosnį elektros tinklo kištukas turi būti visada prieinamas, kad avariniu atveju jį būtų 

galima greitai ištraukti iš lizdo. 

 
Pos: 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen im N otfall - N etzstecker ziehen ( Schuko- und C EE-Stecker) - Gr afik @ 412\m od_1748932892430_4209570.docx  @ 2755941 @  @ 1 
 

 

13 pav.: ištraukti kištuką iš lizdo (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 132 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Bei unerwarteten Vorgängen im Ofen (z .B. starke Rauchentwicklung oder Geruchsbel ästig ung) @ 4\mod_1205306579737_4209570.docx @ 422474 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Įvykus netikėtiems procesams krosnyje (pvz., pasirodžius stipriems dūmams ar 

nemaloniems kvapams), nedelsdami išjunkite krosnį. Palaukite, kol krosnis natūraliai 

atvės iki patalpos temperatūros. 
 

 
Pos: 133 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unerw arteten Vorgäng en darf der  Ofen nicht geöffnet ...- Grafik Labor L LE LV @ 401\m od_1680529916714_4209570.docx @ 2452671 @  @ 1 
 

Gaisro atveju dangtǱ 

laikykite uģdarytŃ. 

Nedelsdami 

patraukite kiġtukŃ. 

Laikykite uždarytas 

duris ir langus! Taip 

neleisite dūmams 

pasklisti. 

Nedelsdami 

praneškite 

ugniagesiams, 

nepriklausomai nuo 

gaisro masto! 

Paskambinę kalbėkite 

ramiai ir aiškiai. 

 

 
Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Elektrischer Schlag - Piktogramm el ektr . Schl ag - Netzstecker zi ehen @ 9\mod_1247472185096_4209570.docx @ 423724 @  @ 1 
 

 

 PAVOJUS 

 

Å Elektros ġoko keliamas pavojus. 

Å Pavojus gyvybei. 

• Dirbti su elektros įranga 

  leidžiama tik kvalifikuotam 

  ir įgaliotam elektros personalui 

  arba „Nabertherm“ įgaliotiems 

  specialistams. 

• Prieš pradėdami darbus, ištraukite kištuką 

iš lizdo 

 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en bei W artung und Ins tandhaltung @ 0\m od_1167826060620_4209570.docx @ 421156 @ 2 @ 1 
 

4.8 Pagrindinǟs priemonǟs atliekant techninň prieģiȊrŃ ir kasdienň prieģiȊrŃ 
 
Pos : 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen bei  Wartung und Instandhaltung @ 405 \mod_1710926104379_4209570.docx @ 2602142 @  @ 1 
 

 

Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioti specialistai, laikydamiesi priežiūros 

nurodymų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių! Rekomenduojame, kad techninę 

priežiūrą ir remontą atliktų „Nabertherm GmbH“ techninės priežiūros skyrius. Priešingu 

atveju galimas kūno sužalojimas, mirtis arba žala turtui! 
 

Išjunkite įrangą ir apsaugokite ją nuo netikėto paleidimo (užfiksuokite pagrindinį jungiklį ir 

apsaugokite nuo įjungimo pakabinama spyna) arba ištraukite maitinimo laido kištuką iš 

lizdo. 

Gerai apsaugokite remonto vietą. 

Įspėjimas apie pakabintą krovinį. Draudžiama dirbto po pakabintu kroviniu. Tai pavojinga 

gyvybei. 

Prieš atlikdami techninės priežiūros ir remonto darbus, sumažinkite slėgį sistemos 

hidraulinėje ar pneumatinėje įrangoje! (jei ji yra). 
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Jokiu būdu nepurkškite krosnies, skirstymo spintų ir kitų elektrinės įrangos korpusų 

vandeniu! 

Baigę techninės priežiūros ar remonto darbus ir prieš atnaujindami eksploataciją 

įsitikinkite, kad 

¶ atsuktos varžtų jungtys tvirtai priveržti, 

¶ pašalinti apsauginiai įtaisai, sietai ar filtrai sumontuoti jų vietose, 

¶ visos sistemos, techninės priežiūros ir remonto darbams reikalingos medžiagos, 

įrankiai ir kita įranga pašalinta iš krosnies darbo zonos, 

¶ visi nutekėję skysčiai pašalinti, 

¶ visų saugos įtaisų (pvz., AVARINIO SUSTABDYMO) funkcijos yra patikrintos ir 

veikia, 

¶ energijos tiekimo linija gali būti pakeista tik patvirtinta lygiaverte linija. 
Pos: 137 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Reparatur en an der Isolierung oder der Austausch von Bauteilen i n der  H eizkammer  dürfen nur von Pers @ 91\m od_1430392866547_4209570.docx @ 433449 @  @ 1 
 

Degimo kameros izoliacijos remontą ar pakeitimą gali atlikti tik asmenys, apmokyti dėl 

galimo pavojaus ir apsaugos priemonių ir galintys savarankiškai naudotis šiomis žiniomis. 
Pos: 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_4209570.docx @ 421157 @ 2 @ 1 
 

4.9 Aplinkos apsaugos nuostatai 
 
Pos : 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Schmierfette-Hydrauliköl-Kühlmittel  @ 0\m od_1158223424304_4209570.docx  @ 421011 @  @ 1 
 

Visi darbai, susiję su įranga, turi atitikti teisinius įsipareigojimus vengti atliekų ir tinkamai 

jas perdirbti / šalinti. 

Probleminės medžiagos, kurios nebetinkamos naudoti, tokios kaip tepalai ar akumuliatoriai, 

nepriskiriamos atliekoms ar nuotekoms. 

Montuojant, remontuojant ir prižiūrint, tokios vandenis teršiančios medžiagos kaip 

¶ tepalai ir alyva, 

¶ hidraulinė alyva, 

¶ aušinimo skystis, 

¶ tirpiklių turintys valymo skysčiai neturi užteršti dirvožemio ar patekti į kanalizacijos 

sistemą! 

Šios medžiagos turi būti laikomos, gabenamos, surenkamos ir šalinamos tinkamose 

talpyklose! 
 

 
Nurodymas 

Operatorius privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinių aplinkosaugos taisyklių. 

 
Pos: 140 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Elek tronische Bauteil e-Isolierung-Altm etall @ 4\m od_1205143314853_4209570.docx  @ 422471 @  @ 1 
 

Pristatytoje krosnies įrangoje nėra medžiagų, kurias reikia klasifikuoti kaip pavojingas 

atliekas. Tačiau proceso metu susidarančių medžiagų likučiai gali kauptis krosnies / įrangos 

izoliacijoje. Tai gali būti pavojinga sveikatai ir (arba) aplinkai. 

¶ Elektroniniai komponentai turi būti išmontuojami ir šalinami kaip elektroninės 

atliekos. 

¶ Izoliacija turi būti išimta ir šalinama kaip specialiosios atliekos / pavojingos 

medžiagos (žr. skyrių „Techninė priežiūra, valymas ir kasdienė priežiūra – Keraminių 

pluoštų tvarkymas“). 

¶ Išmeskite korpusą kaip metalo laužą. 

¶ Dėl aukščiau išvardytų medžiagų šalinimo kreipkitės į už jūsų teritoriją atsakingą 

atliekų šalinimo įmonę. 
Pos: 141 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Allgem eine Gefahren an der Anl age @ 0\m od_1168596796288_4209570.docx  @ 421232 @ 2 @ 1 
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4.10 Bendrieji pavojai naudojant ǱrangŃ 
 
Pos : 142 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Allgem ei ne Gefahr en (Verbrennung, Quetschen, Strom) - R ohröfen @ 2\mod_1184666023022_4209570.docx @ 421956 @  @ 1 
 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

– Krosnies korpusas ir darbinis vamzdis gali nudeginti 

– Darbo metu durų rankena / rankena gali labai įkaisti, būtina mūvėti apsaugines pirštines 

– Yra prispaudimo pavojus dėl judančių dalių (durų vyrių, sukamojo vamzdžio, 

  kėlimo stalo ir kt.) 

– Valdymo spinta (jei yra) ir sistemoje esančios 

  gnybtų dėžės yra veikiamos pavojingos elektros įtampos. 

– Nedėkite jokių daiktų į krosnies korpuse esančias angas, išmetamojo oro angas, 

  skirstytuvo ir krosnies (jei yra) aušinimo plyšius. 

  Elektros šoko pavojus. 

 
Pos: 143 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Es dürfen kei ne Gegenstände auf den/der Ofen/Schaltanl age abgelegt/abges tellt  2 @ 411\mod_1739964403661_4209570.docx @ 2726428 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Ant krosnies / paleidimo įrangos negalima dėti jokių daiktų. Kyla gaisro ar sprogimo 

pavojus. 

 
Pos: 144 /TD/Betri eb_Bedienung/Gefahr - Gefahr durch elek trischen Schl ag @ 411\mod_1741087328603_4209570.docx @ 2732994 @  @ 1 
 

 

PAVOJUS 

 

Å Elektros smȊgio keliamas pavojus 

Å Jei nǟra Ǳģeminimo arba jis neteisingai 

prijungtas, gali kilti pavojus gyvybei. 

Å Į krosnį nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip 

termoelementų, jutiklių ar įrankių, prieš tai jų 

tinkamai neįžeminę. Įžeminimo jungtį tarp 

objekto ir krosnies korpuso turi įrengti 

kvalifikuotas elektrikas. Į krosnį daiktai gali 

būti įleidžiami tik per tam skirtas angas. 

 
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transport , M ontag e und Erstinbetriebnahme @ 0\m od_1158844227416_4209570.docx  @ 421055 @ 1 @ 1 
 

5 Transportavimas, montavimas ir eksploatacijos pradģia 
 
Pos : 146 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anliefer ung @ 0\m od_1167826534889_4209570.docx @ 421159 @ 2 @ 1 
 

5.1 Pristatymas 
 
Pos : 147 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - (Hinw eise allgem ein) @ 0\m od_1158233508887_4209570.docx  @ 421013 @  @ 1 
 

Komplektacijos patikra  

Palyginkite pristatymo apimtį su važtaraščiu ir užsakymo dokumentais. Nedelsdami 

praneškite ekspeditoriui ir „Nabertherm GmbH“ apie trūkstamas dalis ir pažeistą pakuotę 

arba apgadinimus transportuojant, nes vėliau skundai nebus priimami.  

Susiģalojimo pavojus  

Pakėlus įrenginį, dalys ar pats įrenginys gali apvirsti, pajudėti ar nukristi. Prieš keldami 

krosnį, įsitikinkite, kad pavojaus zonoje nėra žmonių. Avėkite apsauginius batus ir dėvėkite 

apsauginį šalmą. 

Saugos nurodymai  

¶ Pramoninę techniką gali eksploatuoti tik įgalioti darbuotojai. Už saugų vairavimą ir 

pakrovimą yra atsakingas tik vairuotojas. 

¶ Keldami krosnį įsitikinkite, kad krautuvo šakės galai ar pats krovinys neužsikabina už 

šalia sukrautų prekių. Aukštas dalis, tokias kaip skirstymo spintas, gabenkite kranu. 

¶ Naudokite tik pakankamos keliamosios galios keltuvus. 

¶ Keltuvai turi būti pritvirtinti tik jiems skirtose vietose. 
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¶ Jokiu būdu netvirtinkite keltuvo prie tvirtinimo elementų, vamzdynų ar kabelių. 

¶ Neišpakuotas dalis kelkite tik naudodami virvę ar diržo kilpą. 

¶ Transportavimo diržus tvirtinkite tik tam skirtose vietose. 

¶ Krovinio pakabos įtaisai ir stropai turi atitikti nelaimingų atsitikimų prevencijos 

taisyklių nuostatas. 

¶ Rinkdamiesi krovinio pakabos ir kėlimo įtaisus, atsižvelkite į sistemos svorį! (žr. 

skyrių „Techniniai duomenys“) 

¶ Nerūdijančiojo plieno dalis (įskaitant tvirtinimo detales) visada laikykite atskirai nuo 

nelegiruoto plieno dalių. 

¶ Prieš pat montavimą nuimkite apsaugą nuo korozijos. 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Įspėjimas apie pakabintą krovinį. Draudžiama dirbto po pakabintu kroviniu. Tai pavojinga 

gyvybei. 

 

 
Nurodymas 

Laikykitės technikos saugos nurodymų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. 

 
Pos: 148 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - Öfen mit  ei nem  Hubwag en transpor tieren @ 2\m od_1184672460200_4209570.docx  @ 421957 @  @ 1 
 

Gabenimas krautuvu 

Laikykitės leistinos krautuvo apkrovos. 
 

1. Mūsų krosnys iš gamyklos pristatomos ant medinio transportavimo padėklo. Kad 

išvengtumėte galimo pažeidimo, krosnį gabenkite tik supakuotą ir tinkama 

transportavimo įranga. Išpakuoti galima tik montavimo vietoje. Gabenant reikia 

užtikrinti pakankamą apsaugą nuo slydimo, apvirtimo ir apgadinimo. 

Transportavimo ir surinkimo darbus turi atlikti ne mažiau kaip 2 žmonės. 

Nelaikykite krosnies drǟgnose patalpose ar lauke. 

2. Privažiuokite krautuvu po padėklu. Įsitikinkite, kad krautuvas yra visiškai pastumtas 

po transportavimo padėklu. Atkreipkite dėmesį į šalia esančias prekes. 

 

 

14 pav.: krautuvas yra visiškai įstumiamas po transportavimo padėklu 

3. Atsargiai kelkite krosnį, atkreipdami dėmesį į svorio centrą. Keldami krosnį 

įsitikinkite, kad krautuvo šakės galai ar pats krovinys neužsikabina už šalia sukrautų 

prekių. 

4. Patikrinkite krosnies stabilumą ir, jei reikia, pritvirtinkite transportavimo apsaugus. 

Važiuokite atsargiai, lėtai ir nustatę žemiausią padėtį. Nevažiuokite žemyn stačiais 

šlaitais. 

5. Montavimo vietoje atsargiai nuleiskite krosnį. Atkreipkite dėmesį į šalia esančias 

prekes. Nenuleiskite per staigiai. 
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Pos: 149 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Vorsicht - R utschen/Ki ppen des  Gerätes -  Piktogramm Kippen/Heben/Anheben @ 9\mod_1247064081950_4209570.docx @ 423719 @  @ 1 
 

 

 

 ATSARGIAI  

 

Å Prietaiso paslydimas arba apvirtimas 

Å Prietaiso apgadinimas 

• Pavojus susižaloti keliant 

  sunkų krovinį 

• Prietaisą transportuokite tik 

  originalioje pakuotėje 

• Prietaisą neškite keliese 

 
Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Leg ende für Packstücke z.B. zer brechlich @ 253\mod_1603957556041_4209570.docx @ 2092391 @  @ 1 
 

Legenda: 

Pakuočių tvarkymo instrukcijų simboliai yra standartizuoti tarptautiniu mastu pagal 

ISO R/780 (Tarptautinė standartizacijos organizacija) ir DIN 55402 (Vokietijos 

standartizacijos institutas). 

Pavadinimas Simbolis Paaiġkinimas 

Trapios prekės 

pakuotėje 

 

Simbolis turi būti pritvirtintas prie trapių prekių. Su taip 

paženklintomis prekėmis reikia elgtis atsargiai ir jos 

jokiu būdu neturi būti apvyniotos ar pririštos. 

Viršus 

 

Pakuotė visada turi būti gabenama, tvarkoma ir 

sandėliuojama taip, kad rodyklės būtų nukreiptos į viršų. 

Ją reikia saugoti nuo ritinimo, užvertimo, staigaus 

apvertimo ar prispaudimo, taip pat kitokių judesių. 

Tačiau krovinys neturi būti pastatytas „ant viršaus“. 

Saugokite nuo 

drėgmės 

 

Taip paženklintos prekės turi būti apsaugotos nuo per 

didelės drėgmės, todėl jas reikia laikyti uždengtas. Jei 

salėse ar sandėliuose negalima laikyti ypač sunkių ar 

didelių gabaritų pakuočių, jas reikia atsargiai uždengti. 

Prikabinti čia 

 

Ženklas nurodo tik prikabinimo vietą, bet ne 

prikabinimo metodą. Jei simboliai išdėstomi vienodai 

toli nuo centro arba nuo svorio centro, pakuotė kabo 

tiesiai, kai kėlimo įtaisas yra tokio paties ilgio. Jei taip 

nėra, kėlimo įrangą reikia sutrumpinti iš vienos pusės. 

 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Auspacken @ 2\m od_1184739517985_4209570.docx  @ 421958 @ 2 @ 1 
 

5.2 Iġpakavimas 
 
Pos : 152 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Allgem einer Hinw eis zur Ver packung (z.B. Laboröfen) @ 3\mod_1192437185846_4209570.docx @ 422150 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Įranga yra tinkamai supakuota, kad būtų apsaugotų nuo pažeidimų ją transportuojant. 

Svarbu pašalinti visas pakavimo medžiagas (įskaitant tas, kurios yra degimo kameroje). 

Išsaugokite pakuotę ir transportavimo blokuotę, kad galėtumėte vėliau gabenti ar 

sandėliuoti krosnį. 

Krosniai nešti / gabenti reikia mažiausiai 2 žmonių, atsižvelgiant į krosnies dydį. 
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Pos: 153 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken klei ne Öfen mit  Stül pkarton -  Standard - Teil 1 @ 2\m od_1184739616497_4209570.docx  @ 421959 @  @ 1 
 

 

Mūvėkite pirštines 

 

1. Patikrinkite, ar transportavimo pakuotė nepažeista. 

2. Nuimkite tvirtinimo juostas. 

3. Atsukite varžtus ir išimkite medinį korpusą iš dėžės (jei yra 3a) 
Pos: 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken Hochtem per aturofen - HTCT  01/14- 16-Tischm odell - Teil 2 @ 12\m od_1281942490665_4209570.docx  @ 424382 @  @ 1 
 

 

                 

 

4. Atsargiai pakelkite kartoninę dėžę ir nuimkite ją nuo padėklo. 

5. Išimkite putplasčio apsaugą iš dėžės. Dėžėje yra papildomų priedų pakuotė 

(pavyzdys: išmetimo vamzdeliai, įdėklo plokštė, maitinimo laidas). Palyginkite 

pristatymo apimtį su važtaraščiu ir užsakymo dokumentais, žr. skyrių „Pristatymas“. 

6. Atsargiai iškelkite krosnį iš dėžės. 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken-Tr agen Labor ofen - LH T-Tischm odell - Teil 3 @ 3\mod_1192436920381_4209570.docx @ 422149 @  @ 1 
 

 

 

7. Kelkite krosnį iš apačios šonuose ir tvirtai laikykite. 

8. Krosnių, kurių svoris didesnis nei 25 kg, gabenimo darbus turi atlikti ne mažiau kaip 

2 žmonės. Naudojant stovus, jie turi būti dedami tik iš šono (skersai). Užtikrinkite 

stabilumą. 

4 5 6
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Nurodymas 

Vokietijoje turi būti laikomasi bendrųjų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių. 

Taikomi atitinkami nacionaliniai atitinkamoje paskirties šalyje galiojantys nelaimingų 

atsitikimų prevencijos nuostatai 

 

 
Nurodymas 

Išsaugokite pakuotę, kad galėtumėte vėliau gabenti ar sandėliuoti krosnį. 

 
Pos: 156 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transportsicherung/Ver packung @ 0\m od_1167826775847_4209570.docx @ 421160 @ 2 @ 1 
 

5.3 Apsauga transportuojant / pakuotǟ 
 
Pos : 157 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver packung - Allgemei ne Hinw eise zur  Verpackung - kei ne spezi elle Transportsicherung @ 1\m od_1171004073117_4209570.docx  @ 421480 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Šiai įrangai nėra pritaikyta speciali transportavimo blokuotė 

 

Įranga yra tinkamai supakuota, kad būtų apsaugotų nuo pažeidimų ją transportuojant. 

Svarbu pašalinti visas pakavimo medžiagas (įskaitant tas, kurios yra degimo kameroje). 

Visos pakavimo medžiagos yra perdirbamos ir gali būti utilizuojamos šalinimo grandinėje. 

Naudota pakuotė buvo parinkta taip, kad nereikėtų specialaus aprašymo. 
Pos: 158 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Bauliche- und Anschl ussvoraussetzungen @ 0\mod_1167826890943_4209570.docx @ 421161 @ 2 @ 1 
 

5.4 Konstravimo ir prijungimo reikalavimai 
 
Pos : 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Aufstell ung ( Standort des  Ofens) @ 2\mod_1184848718972_4209570.docx @ 421965 @ 3 @ 1 
 

5.4.1 ǰrengimas (krosnies darbo vieta) 
 
Pos : 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beim Aufstellen des Ofens  sind folgende Sicher hei tshi nw eise zu beachten: @ 49\mod_1383725883608_4209570.docx @ 429353 @  @ 1 
 

Įrengiant krosnį reikia laikytis šių saugos nurodymų: 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellung - Kammer öfen/Labor öfen  - Beispiel : Tischmodelle @ 49\mod_1383733532126_4209570.docx @ 429359 @  @ 1 
 

¶ Krosnis turi būti montuojama sausoje patalpoje laikantis saugos instrukcijų. 

¶ Stalas / laikymo pagrindas turi būti lygus, kad krosnį būtų galima pastatyti tiesiai. 

Krosnis turi būti pastatyta ant nedegaus pavirġiaus (priešgaisrinės saugos klasė A 

DIN 4102, pvz., betono, statybinės keramikos, stiklo aliuminio ar plieno), kad iš 

krosnies iškritusi karšta medžiaga neuždegtų paviršiaus dangos. 

¶ Stalo laikomoji galia turi būti suprojektuota atsižvelgiant į krosnies svorį su priedais. 

¶ Grindų danga turi būti pagaminta iš nedegios medžiagos, kad iš krosnies iškritusi 

karšta medžiaga neuždegtų paviršiaus dangos. 
Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Mi ndestsicherheitsabstand zu brennbaren M aterialien - Laborofen Tischm odell - N B 500 - Grafi k @ 411\mod_1742470058189_4209570.docx @ 2742522 @  @ 1 
 

 

15 pav.: mažiausias saugus atstumas iki degių medžiagų (modelis su stalu) (panašu į 

paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellort  (für Kammeröfen Arts & Cr afts oder R ohr öfen) @ 49\mod_1384335338473_4209570.docx @ 429361 @  @ 1 
 

Montavimo vieta 

¶ Operatorius yra atsakingas už tinkamą ventiliaciją įrengimo vietoje, naudodamas 

tinkamus išmetimo ir tiekiamo oro kanalus. Jei iš prietaiso veržiasi dujos ir garai, 

įrengimo vietoje turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija arba tinkamas išmetamųjų 

dujų kanalas. Klientas turi užtikrinti tinkamą degimo oro ištraukimą. 

¶ Būtina užtikrinti, kad išsisklaidytų krosnies skleidžiama šiluma (prireikus būtina 

pasikonsultuoti su vėdinimo specialistu). 

¶ Nepaisant geros izoliacijos, krosnis spinduliuoja šilumą ant savo išorinių paviršių. 

Prireikus, šią šilumą reikia išsklaidyti (gali tekti pasikonsultuoti su vǟdinimo 

specialistu). Be to, turi būti laikomasi mažiausio 0,5–1 m saugaus atstumo (S) virš 

krosnies iki degiųjų medžiagų iš visų pusių. Atskirais atvejais pasirinktas atstumas turi 

būti didesnis, kad atitiktų vietos sąlygas. Mažiausias ġoninis atstumas iki nedegiȎ 

medģiagȎ gali būti sumažintas iki 0,2 m. 

¶ Apsaugokite krosnį nuo oro sąlygų ir agresyvios atmosferos. Už korozijos žalą, 

padarytą montuojant drėgnoje patalpoje ar pan., gamintojas neatsako. 
Pos: 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_4209570.docx  @ 423722 @  @ 1 
 

 

 PAVOJUS 

Å Pavojus sveikatai dǟl gaisro 

Å Pavojus gyvybei 

• Montavimo vietoje turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija, 

  kad būtų galima išsklaidyti perteklinę šilumą 

  ir visas susidariusias išmetamąsias dujas. 

 
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W arnung -  Gefahr durch el ektrischen Schlag nach Transport  oder  Lager ung unter feuchten...  @ 411\mod_1739968813984_4209570.docx @ 2726459 @  @ 1 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Å Elektros smȊgio pavojus transportuojant arba laikant 

drǟgnoje aplinkoje 

Å Elektros smȊgio keliamas pavojus gyvybei 

• Po transportavimo ar laikymo drėgnoje aplinkoje krosnis 24 

valandas turi būti aklimatizuojama montavimo vietoje. 

 
Pos: 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren durch automatische Löschei nrichtungen (Wasser _Löschgas) @ 55\mod_1391587048048_4209570.docx @ 429969 @  @ 1 
 

 

 

 PAVOJUS 

Å Pavojus naudojant automatinǱ gesinimo ǱtaisŃ 

Å Elektros ġoko pavojus gyvybei dǟl drǟgmǟs, uģdusimo 

pavojus dǟl gesinamȎ dujȎ ir kt. 

Å Jei naudojama automatinė gaisro gesinimo įranga, skirta gaisrui 

gesinti ir pastatams apsaugoti, pvz., purkštuvų sistemos, 

numatytos pastatą projektuojant ir įrengiant, reikia pasirūpinti, 

kad jas naudojant neiškiltų papildomų pavojų, pvz., gesinant 

ugnį, susimaišius kietai alyvai ir gesinimo sistemos vandeniui, 

išmontuojant elektros įrenginius ir kt. 
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Pos: 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage, Installation und Anschl uss  @ 0\m od_1167827976269_4209570.docx  @ 421167 @ 2 @ 1 
 

5.5 Surinkimas, montavimas ir prijungimas 
 
Pos : 168 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anschluss an das El ektronetz @ 0\m od_1168599727688_4209570.docx  @ 421236 @ 3 @ 1 
 

5.5.1 Prijungimas prie elektros tinklo 
 
Pos : 169 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - L - Ofen - kei ne Verlängerungskabel oder.. . @ 411\m od_1739970289255_4209570.docx @ 2726490 @  @ 1 
 

Montavimo vietoje turi būti užtikrintos būtinos sąlygos, tokios kaip įrengimo vietos 

laikomoji galia ir energijos (elektros) tiekimas. 

¶ Krosnis turi būti nustatyta pagal numatytą paskirtį. Tinklo jungties vertės turi atitikti 

vertes, nurodytas krosnies duomenų lentelėje. 

¶ Maitinimo lizdas turi būti arti krosnies ir lengvai prieinamas. Jei krosnis neprijungta 

prie įžeminto lizdo, pažeidžiami saugumo reikalavimai. 

¶ Negalima naudoti ilgintuvų ar kelių lizdų. 

¶ Jei priedai prijungti prie to paties saugiklio kaip ir krosnis, tai, priklausomai nuo 

krosnies ir priedų galios (pvz., KAT), gali sukelti perkrovą ir suveikti saugiklis. Prieš 

prijungiant prietaisus reikia patikrinti saugiklių grandinių ir jų lizdų apkrovą.  

¶ Nepažeiskite maitinimo laido. Nedėkite nieko ant maitinimo laido. Kabelius nutieskite 

taip, kad niekas negalėtų ant jų lipti ar už jų užkliūti. 

¶ Energijos tiekimo linija gali būti pakeista tik patvirtinta lygiaverte linija. 

¶ Užtikrinkite saugų krosnies sujungimo linijos tiesimą. 
Pos: 170 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Vor dem  Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschal ter sich ...  @ 51\m od_1387370782838_4209570.docx @ 429572 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Prieš prijungdami maitinimo šaltinį įsitikinkite, kad maitinimo jungiklio padėtis yra 

„IĠJ.“ arba. „0“. 

 
 
Pos : 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (SnapIn- Kuppl ung) - Grafik @ 127\m od_1467815412185_4209570.docx @ 554662 @  @ 1 
 

 

16 pav.: priklauso nuo modelio (pridedamas maitinimo kabelis) (panašu į paveikslėlio 

vaizdą) 
Pos: 172 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Das im Lieferumfang befindliche Netzzuleitungskabel mit ĂSnap-In-Kupp @ 51\m od_1387370803087_4209570.docx @ 429574 @  @ 1 
 

1. Komplektacijoje esantis maitinimo kabelis su „įspraudžiama movai“ turi būti įkištas 

į krosnies galinę ar šoninę sienelę. 

2. Prijunkite pridedamą maitinimo laidą prie maitinimo jungties. Maitinimo šaltiniui 

naudokite tik lizdą su apsauginiu kontaktu. 
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Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (CEE/N EMA- Stecker) - Grafik @ 411\m od_1739974358749_4209570.docx @ 2726521 @  @ 1 
 

 

17 pav. Priklausomai nuo modelio (CEE/NEMA kištukas) (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Schli eßen Sie das N etzkabel am  Netzanschluss an. - Kamm eröfen @ 407\m od_1717669533773_4209570.docx  @ 2631811 @  @ 1 
 

1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo jungties. Maitinimo šaltiniui naudokite tik 

lizdą su tinkamu apsauginiu kontaktu. 

Patikrinkite įžeminimo varžą (pagal VDE 0100); taip pat žr. nelaimingų atsitikimų 

prevencijos reikalavimus. 

Elektros įranga ir eksploatacinės medžiagos pagal DGUV V3. 
Pos: 175 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es g elten di e national en Vorschriften des j eweiligen Verw endungsl andes @ 43\m od_1371459790861_4209570.docx  @ 428681 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Taikomi atitinkami nacionaliniai atitinkamoje paskirties šalyje galiojantys nuostatai. 

 
 
Pos : 176 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_4209570.docx @ 421940 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas ï Elektros srovǟs keliamas pavojus! 

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui! 

 
Pos: 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - falsche N etzspannung - Piktogramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_4209570.docx @ 2382561 @  @ 1 
 

 

DǞMESIO 

 

Å Netinkamos tinklo Ǳtampos keliamas 

pavojus 

Å Prietaiso apgadinimas 

• Prieš prijungdami ir paleisdami, 

  patikrinkite tinklo įtampą 

• Palyginkite tinklo įtampą su duomenų 

lentelės 

  duomenimis 

 
Pos: 178 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_4209570.docx  @ 423722 @  @ 1 
 

 

 PAVOJUS 

Å Pavojus sveikatai dǟl gaisro 

Å Pavojus gyvybei 

• Montavimo vietoje turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija, 

  kad būtų galima išsklaidyti perteklinę šilumą 

  ir visas susidariusias išmetamąsias dujas. 
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Pos: 179 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage ei nes  Abzugskami ns (Zubehör) @ 411\m od_1739975367135_4209570.docx  @ 2726552 @ 2 @ 1 
 

5.6 DȊmtraukio montavimas (priedas) 
 
Pos : 180 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - allgem einer Text @ 14\mod_1300115642723_4209570.docx @ 424737 @  @ 1 
 

Priklausomai nuo paskirties / užsakymo, tiekiami skirtingi ištraukiamieji dūmtraukiai 

(nebūtini apsauginėms dujų jungtims): 
Pos: 181 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  Abzugskamin ( nicht für LV(T)-Modelle) @ 411\m od_1739975711701_4209570.docx  @ 2726584 @  @ 1 
 

DȊmtraukis (netaikoma LV(T) modeliams) 
Pos: 182 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - 40 x 30 mm  @ 107\mod_1448887042778_4209570.docx @ 435138 @  @ 1 
 

¶ Dūmtraukis, kuris nukreipia dujas ir garus, išgaruojančius iš išmetamo oro purkštuko, 

ir išleidžia juos viršuje. Išmetamo oro skerspjūvis: 40 x 30 mm.  

¶ Norėdami pritvirtinti, uždėkite ant išmetamo oro purkštuko, esančio prie krosnies 

galinės sienos, ir pritvirtinkite komplektacijoje esančiais varžtais. 
Pos: 183 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - Gr afik @ 107\m od_1448887105725_4209570.docx  @ 435165 @  @ 1 
 

 

18 pav.: dūmtraukis (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Ventilator ( nicht für LV(T)-Modell e) @ 411\mod_1739975851373_4209570.docx @ 2726615 @  @ 1 
 

DȊmtraukis su ventiliatoriumi (netaikoma LV(T) modeliams) 
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/U nterstützt  den Abzug der Gase und Däm pfe aus dem Ofenraum. Abl uftq uerschnitt : Ø 80 mm. @ 329\mod_1643625244272_4209570.docx @ 2313061 @  @ 1 
 

¶ Palaiko dujų ir garų ištraukimą iš krosnies kameros. Išmetamo oro skerspjūvis: 

Ø 80 mm. 

¶ Norėdami pritvirtinti, uždėkite ant išmetamo oro purkštuko, esančio prie krosnies 

galinės sienos, ir pritvirtinkite komplektacijoje esančiais varžtais. Įkiškite jungtį į 

lizdą, esantį skirstytuvo galinėje dalyje (pasirinktinai), arba į išorinį lizdą. 
Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Ventil ator - Gr afik @ 411\m od_1741265580315_4209570.docx @ 2736965 @  @ 1 
 

 

19 pav. Dūmtraukis su ventiliatoriumi (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 187 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Lüfter und Katalysator ( nicht für LV-M odelle) @ 32\mod_1351603459333_4209570.docx @ 427176 @  @ 1 
 

DȊmtraukis su ventiliatoriumi ir katalizatoriumi (netaikoma LV modeliams) 
 
Pos : 188 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - 120 x 120 mm @ 107\m od_1448887655840_4209570.docx  @ 435246 @  @ 1 
 
 

¶ Pašildo dujas ir garus iš krosnies kameros iki maždaug 600 °C ir nukreipia per 

katalizatoriaus korį. Čia organiniai komponentai dažniausiai kataliziškai sudeginami, 

t. y. suskaidomi į anglies dioksidą ir vandens garus. Kvapai (pvz., tirpinant vašką) iš 

esmės panaikinami. 

¶ Dėmesio! Neorganinės medžiagos, tokios kaip sunkieji metalai, halogenai, silikonai ir 

smulkios dulkės (net maži kų kiekiai) sunaikina katalizatorių! 

¶ Būtina užtikrinti, kad katalizatorius veiktų nuo programos pradžios iki maždaug 

600 °C. Negalima nieko pasakyti apie likusius į aplinką išleidžiamus komponentus. 
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Jie labai priklauso nuo naudojamų / įterptųjų medžiagų ir jų sudėties. Išmetamo oro 

skerspjūvis: 120 x 120 mm 

¶ Montuodami pritvirtinkite U formos laikiklį komplektacijoje esančiais varžtais prie 

krosnies galinės sienelės, pateiktą vamzdžio sekciją uždėkite ant krosnies išmetamo 

oro jungties ir prisukite dūmtraukį (su KAT) prie laikiklio. Įkiškite jungtį į lizdą, 

esantį skirstytuvo galinėje dalyje (pasirinktinai), arba į išorinį lizdą. 
Pos: 189 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - Grafi k @ 411\mod_1741266495427_4209570.docx @ 2737191 @  @ 1 
 

 

20 pav. Katalizatorius (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 190 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  M ontag e eines Abg asrohres  bei LV(T) ... /...-M odellen @ 32\mod_1351603737398_4209570.docx @ 427177 @  @ 1 
 

Iġmetimo vamzdģio surinkimas LV(T)é modeliams 
Pos: 191 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - M ontage eines Abgasrohres bei LV-Ofenm odell e @ 14\m od_1300118616710_4209570.docx  @ 424741 @  @ 1 
 

¶ Šiems modeliams tiekiamas specialus išmetimo vamzdis. 

¶ Norėdami surinkti, pirmiausia pritvirtinkite varžtus, kurie pateikiami komplekte, 

kvadratinį vamzdį prie vidinio korpuso, tada pritvirtinkite apvalųjį prie išorinio 

korpuso. Tam reikia naudoti komplektacijoje esančius varžtus. 

¶ Naudojant šį vamzdį sumažėja oro pralaidumas, kurio nebeužtenka atliekų deginimo 

procesui. 
Pos: 192 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e eines Abg asrohres  Modell LV(T) - Gr afik @ 221\m od_1562759833739_4209570.docx  @ 859552 @  @ 1 
 

 

21 pav.: išmetimo vamzdžio surinkimas LV(T) modeliuose (panašu į paveikslėlio vaizdą 
Pos: 193 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Die Montage von Katalysator oder Abzugskamin mit  Lüfter is t bei  ...  @ 32\m od_1351605388177_4209570.docx  @ 427178 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Šiuose modeliuose neįmanoma sumontuoti katalizatoriaus ar dūmtraukio su 

ventiliatoriumi. 

 
Pos: 194 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abl uftführung @ 0\m od_1167828513042_4209570.docx @ 421169 @ 3 @ 1 
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5.6.1 Iġtraukto oro kanalas 
 
Pos : 195 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Wir em pfehl en an den Ofen eine Abl uftverrohrung  anzuschließen und die Abgase ... @ 401\m od_1680527284733_4209570.docx @ 2452641 @  @ 1 
 

Rekomenduojame prijungti ištraukto oro vamzdyną prie krosnies ir atitinkamai išleisti 

išmetamąsias dujas. 

Tam gali būti naudojami prekyboje esantys metaliniai išmetamieji vamzdžiai, kurių 

nominalus dydis yra nuo 80 iki 120. Jis turi būti klojamas nukreiptas į viršų ir tvirtinamas 

prie sienos ar lubų. Padėkite vamzdį viduryje virš krosnies dūmtraukio (modeliams su 

ištraukimo ventiliatoriumi arba katalizatoriumi reikalingas 120 nominalaus dydžio 

vamzdis) 

Išmetimo vamzdžio negalima įrengti arti dūmtraukio vamzdžio, kitaip nėra aplinkvamzdžio 

efekto. Jis būtinas, kad per krosnį nepatektų per daug šviežio oro. 
Pos: 196 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Abzugskami n_Abzugskamin mit Ventil ator_ohne Abluftr ohr oder mit  Katalysator @ 411\mod_1739976224714_4209570.docx @ 2726646 @  @ 1 
 

Iġmetimo vamzdis (modelis LV/LVT) arba dȊmtraukis su ventiliatoriumi (A): 

Ištraukiamo oro vamzdyną nutieskite bent 50 mm virš dūmtakio. 

Krosnys be iġmetimo vamzdģio arba dȊmtraukio su katalizatoriumi (B): 

Rekomenduojame ištraukiamą orą išleisti per dūmtraukį. 
Pos: 197 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM- SW-HA (M odell 2015) -  NB 500 - Gr afik @ 302\m od_1633585763032_4209570.docx  @ 2263551 @  @ 1 
 

 

22 pav.: Pavyzdys: išmetamo oro išleidimo galimybės 
Pos: 198 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Abg ase können nur abgel eitet w erden, w enn der R aum über ei ne entsprechende Zuluft . .. @ 4\m od_1202738777690_4209570.docx  @ 422399 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Išmetamąsias dujas galima išleisti tik tuo atveju, jei patalpa vėdinama per atitinkamą 

tiekiamo oro angą. 

 
 
Pos : 199 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Kundenseitige Dach- und oder M auer arbeiten sind durch die Abgas führung notw endig . .. @ 3\m od_1193323429727_4209570.docx  @ 422220 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Klientas privalo atlikti reikiamus stogo ir (arba) mūro darbus išmetamųjų dujų sistemai 

įrengti. Išmetamųjų dujų trasos dydį ir konstrukciją turi suprojektuoti ventiliacijos 

specialistas. Taikomi atitinkami nacionaliniai atitinkamoje šalyje galiojantys nuostatai. 

 
Pos: 200 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte @ 2\m od_1185287183100_4209570.docx @ 421978 @ 3 @ 1 
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5.6.2 Dugno plokġtǟs Ǳdǟjimas 
 
Pos : 201 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) Laboröfen @ 373\m od_1669644231670_4209570.docx @ 2407272 @  @ 1 
 

Įdėkite lentyną (-as)* (lentynų kiekis priklauso nuo krosnies modelio) atsargiai 

paskirstydami jas krosnies dugno viduryje. Dėdami lentyną (-as), įsitikinkite, kad 

nepažeistas durų apvadas ir kaitinimo elementai. Dėdami lentyną (-as), nelieskite kaitinimo 

elementų, nes taip galite juos sunaikinti. 

Krosnies grindys pagamintos iš aukštos kokybės ugniai atsparios medžiagos, tačiau ši 

medžiaga yra ypač jautri smūgiams ir slėgiui.  

Kad nepažeistumėte minkštų krosnies grindų, kai kurie modeliai standartiškai tiekiami su 

įdėklu. „Nabertherm“ neatsako už žalą (pvz., žymes) ant krosnies grindų, neįdėjus 

lentynų*.  

Gaminiai į krosnies kamerą dedami ant dugno, kiek įmanoma per vidurį. Taip užtikrinamas 

tolygus pakaitinimas. Privaloma vengti lentynas krosnyje dėti keliais sluoksniais. Dėl to 

gali susikaupti karštis, dėl kurio kaitinimo elementai gali perdegti arba būti pažeista 

izoliacija. 

Pakrovę atsargiai uždarykite krosnies duris. 

*Komplektacijoje priklausomai nuo konstrukcijos / krosnies modelio 
Pos: 202 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Es  ist darauf zu achten, dass die Belas tung des  Bodens 2 kg/dm2 nicht überschr eitet @ 2\m od_1185287451644_4209570.docx @ 421979 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Būtina užtikrinti, kad krosnies dugno apkrova neviršytų 2 kg/dm2. 

 
Pos: 203 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Bei den M odell L(T) 3/11 und 3/12 gehört eine Einl egepl atte (691600176) zum Liefer umfang u @ 374\m od_1669973622263_4209570.docx  @ 2408393 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Modeliuose L(T) 3/11 ir L(T) 3/12 lentyna (691600176) priklauso tiekimo komplektui ir 

paprastai yra pridėta. 

 
Pos: 204 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) LHT/HTC /HTCT-Öfen - Grafik  (1) @ 21\m od_1331045314067_4209570.docx @ 425757 @  @ 1 
 

 

23 pav.: Keraminės lentynos įdėjimas (pridedama prie komplektacijos, atsižvelgiant į 

versiją / krosnies modelį) (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
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Pos: 205 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der Waage am  L(T).. ./. ../SW M odell @ 66\m od_1407930368946_4209570.docx  @ 431124 @ 3 @ 1 
 

5.6.3 SvarstykliȎ montavimas modelyje L(T).../.../SW 
Pos: 206 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der W aag e - L(T)... /.. ./SW  (NB 500) - Grafik @ 302\mod_1633586358236_4209570.docx @ 2263611 @  @ 1 
 

 

24 pav.: svarstyklės (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 207 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D en im Li eferum fang enthaltenen Keramik- Stempel (1) vorsichtig von unten in das Loch im Ofenboden @ 265\m od_1612246222258_4209570.docx @ 2116261 @  @ 1 
 

¶ Atsargiai įkiškite komplektacijoje esantį keraminį slankiklį (1) į angą krosnies 

apačioje. Angos sandarinimo sklendė turi būti atidaryta iki galo. 
Pos: 208 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Waage (2) i n das  Gestell unter dem Ofen s tell en. D abei das  Rohr vorsichtig anheben und auf di e @ 265\m od_1612246856210_4209570.docx @ 2116351 @  @ 1 
 

¶ Įstatykite svarstykles (2) į lentyną po krosnimi. Atsargiai pakelkite vamzdį ir padėkite 

jį ant atraminio svarstyklių paviršiaus. 
Pos: 209 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zur Sicherung des  Rohres  muss der Aufnahmestem pel (3) zwi sch en R ohr und Auflag efl äche der Waage ei ng @ 265\m od_1612246906358_4209570.docx @ 2116381 @  @ 1 
 

¶ Norėdami pritvirtinti vamzdį, įsprauskite šliaužiklį (3) tarp vamzdžio ir svarstyklių 

atraminio paviršiaus. Tam atsargiai pakelkite vamzdį. 
Pos: 210 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schi eber zum Abdichten öffnen (W aage - L(T). ../ ... /SW) - Grafik  @ 265\mod_1612246357501_4209570.docx @ 2116291 @  @ 1 
 

 

25 pav.: Sandarinimo sklendės atidarymas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 211 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Im  Ofenraum die Keramik-Pl atte ( 4) mittig auf das R ohr aufleg en und exak t ausrichten. D as R ohr  muss  @ 265\mod_1612246927012_4209570.docx @ 2116411 @  @ 1 
 

¶ Uždėkite keraminę plokštę (4) vamzdžio viduryje krosnies kameroje ir išlygiuokite. 

Vamzdis turi laisvai stovėti ant svarstyklių ir neturi liestis su krosnies izoliacija arba 

sklende, kad matavimo rezultatas būtų tikslus. Stebėkite, kad tarpas (X) nesikeistų. 
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Pos: 212 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schi eber zum Abdichten schließen (Waage - L(T).. ./. ../SW) - Gr afik @ 265\m od_1612246382579_4209570.docx  @ 2116321 @  @ 1 
 

 

26 pav.: Sandarinimo sklendės uždarymas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 213 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W aag e mit N etzstecker  anschließen / Zur Funkti on .. . / Gesonderte Anleitung für VCD-Softwar e . .. @ 265\m od_1612246945619_4209570.docx  @ 2116441 @  @ 1 
 

¶ Įjunkite svarstykles tinklo kištuku. 

¶ Apie svarstyklių funkciją: žr. atskirai pridedamą instrukciją 

¶ Atskira VCD programinės įrangos instrukcija (pasirinktinai) 
Pos: 214 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ers tinbetriebnahme @ 0\m od_1167828977720_4209570.docx  @ 421172 @ 3 @ 1 
 

5.6.4 Eksploatacijos pradģia 
 
Pos : 215 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Erstinbetriebnahme LHT /N/NR/TR/NAC /RHTH-RHTV/LS - Öfen - 1 @ 2\m od_1186641509092_4209570.docx @ 421991 @  @ 1 
 

Krosnį paleisti gali tik kvalifikuoti asmenys, laikydamiesi saugos nurodymų. 

Taip pat perskaitykite skyrių „Sauga“. Paleidžiant įrangą reikia laikytis toliau išvardytų 

saugos nurodymų; taip išvengsite gyvybei pavojingų sužalojimų, įrangos apgadinimo ir 

kitokios materialinės žalos. 

Privalu laikytis reguliatoriaus instrukcijos nurodymų. 

Įranga gali būti naudojama tik pagal paskirtį. 

Įsitikinkite, kad įrangos darbo zonoje yra tik įgalioti asmenys, o paleidžiant įrangą 

nesukeliamas pavojus jokiems kitiems asmenims. 

Prieš pradėdami eksploatuoti krosnį, patikrinkite, ar visi įrankiai, pašalinės dalys ir 

transportavimo blokuotės pašalinti iš sistemos. 

Prieš pradėdami eksploatuoti, suaktyvinkite visus saugos įtaisus (maitinimo jungiklį, 

AVARINIO SUSTABDYMO mygtuką, jei yra). 

Neteisingai sujungtos jungtys gali sunaikinti elektrinius / elektroninius komponentus. 

Laikykitės pavojingų komponentų specialių apsaugos priemonių (pvz., įžeminimo, ...). 

Dėl netinkamų jungčių sistema gali netikėtai įsijungti. 

Prieš įjungdami įrangą, sužinokite apie tinkamą elgesį įvykus trikdžiams ar avarijai. 

Prieš pradėdami pirmą kartą, patikrinkite elektrines jungtis ir kontrolinius indikatorius. 

Krosnyje naudokite tik tokias medžiagas, kurios negali apgadinti izoliacijos ir kaitinimo 

elementų ar jų sunaikinti. Kenksmingos medžiagos izoliacijai yra: šarmai, šarminės žemės, 

metalų garai, metalų oksidai, chloro junginiai, fosforo junginiai ir halogenai. 
Pos: 216 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W arnung -  Gefahr durch el ektrischen Schlag nach Transport  oder  Lager ung unter feuchten...  @ 411\mod_1739968813984_4209570.docx @ 2726459 @  @ 1 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Å Elektros smȊgio pavojus transportuojant arba laikant 

drǟgnoje aplinkoje 

Å Elektros smȊgio keliamas pavojus gyvybei 

• Po transportavimo ar laikymo drėgnoje aplinkoje krosnis 24 

valandas turi būti aklimatizuojama montavimo vietoje. 
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Pos: 217 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Em pfehlung für das erste Aufheizen des Ofens @ 0\mod_1167829134269_4209570.docx @ 421173 @ 3 @ 1 
 

5.6.5 Pirmojo krosnies pakaitinimo patarimai 
 
Pos : 218 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Empfehlung für das  ers te Aufheizen des  Labor ofens  L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 411\mod_1739976734681_4209570.docx @ 2726677 @  @ 1 
 

 

Norint išdžiovinti plytas ir išsaugoti kaitinimo elementų apsauginį oksido sluoksnį, krosnį 

pirmŃ kartŃ reikia pakaitinti. 

Kaitinant gali pasklisti nemalonus kvapas. Taip yra dėl to, kad iš izoliacinės medžiagos 

išsiskiria rišiklis. Rekomenduojama, kad pirmą kartą kaitinant krosnį, jos darbo vieta būtų 

gerai vėdinama. 

¶ Įkaitinkite tuščią krosnį  150°C/h iki 1050 °C (1922 °F). Ši temperatūra būti 

palaikoma 1 valandą. Tada palaukite, kol krosnis natūraliai atvės. 

¶ LE… /… modeliai pakaitinami iki 1000 °C (1832 °F) (be kaitinimo rampos). Ši 

temperatūra būti palaikoma 1 valandą. Tada palaukite, kol krosnis natūraliai atvės. 
 

 
Nurodymas 

Šis procesas turi būti atliekamas paleidžiant eksploataciją, pakeitus kaitinimo elementus 

arba regeneruojant oksido sluoksnį. 

 
Pos: 219 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung 1 @ 3\mod_1186740685002_4209570.docx @ 422001 @ 1 @ 1 
 

6 Valdymas 
 
Pos : 220 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen einschalten @ 0\m od_1168947051396_4209570.docx  @ 421265 @ 2 @ 1 
 

6.1 Reguliatoriaus / krosnies Ǳjungimas 
 
Pos : 221 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bem erkung - Tabell e mit Grafik - B500 @ 281\mod_1623761286688_4209570.docx @ 2150501 @  @ 1 
 

Reguliatoriaus Ǳjungimas 

Eiga Rodmuo Pastabos 

Tinklo jungiklio 

įjungimas 

 /  

Tinklo jungiklį nustatykite padėtyje „I“. 

(Tinklo jungiklio tipas pagal 

konstrukciją / krosnies modelį) 

Rodoma krosnies 

būsena. 

Po keleto sekundžių 

rodoma temperatūra. 

 

Jeigu reguliatoriuje rodoma temperatūra, 

jis paruoštas eksploatuoti. 

 
Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen ausschalten @ 0\m od_1169109234337_4209570.docx @ 421328 @ 2 @ 1 
 

6.2 Reguliatoriaus / krosnies iġjungimas 
 
Pos : 223 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sym bol e_Sym bol dars tell ungen/C ontroll er ausschalten_Abl auf-Anzeige- Bem erkung - Tabell e @ 67\m od_1408450457829_4209570.docx  @ 431177 @  @ 1 
 

Reguliatoriaus iġjungimas 

Eiga Rodinys Pastabos 

Tinklo jungiklio 

išjungimas 

 /  

Tinklo jungiklio išjungimas padėtyje 

„O“. 

(tinklo jungiklio tipas pagal konstrukciją 

/ krosnies modelį) 

 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle notw endigen Eins tellungen für ei ne ei nwandfrei e Funktion si nd ber eits im W erk erfolgt . @ 67\m od_1408450101865_4209570.docx  @ 431175 @  @ 1 
 

Visi betrikčiam režimui būtini nustatymai atliekami jau gamykloje. 



 

48 

Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller  Serie 500 @ 322\mod_1639644209491_4209570.docx @ 2298741 @ 2 @ 1 
 

6.3 500 serijos reguliatorius 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bedienfeld C ontroll er B510/C550/P580 (Querformat) - Gr afik/Tabell e @ 297\m od_1631797307390_4209570.docx @ 2222121 @  @ 1 
 

B510/C550/P580 

 

27 pav.: Valdymo laukas B510/C550/P580 (panašus pav.) 

Nr

. 

Apraġymas 

1 Rodinys 

2 USB sąsaja, skirta USB atmintinei 

3 Temperatūros parinkčių ribotuvas (pasirinktinai) 

 
Pos: 227 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ĂStartenñ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_4209570.docx @ 422003 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Temperatūros, laiko ir krosnies paleidimo aprašymas pateiktas atskiroje naudojimo 

instrukcijoje. 

 
Pos: 228 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung des  Contr ollers R 8 @ 411\m od_1741256732162_4209570.docx  @ 2736017 @ 2 @ 1 
 

6.4 Reguliatoriaus R8 valdymas 
 
Pos : 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R8 - Gr afik @ 411\m od_1741256907689_4209570.docx  @ 2736369 @  @ 1 
 

 

28 pav. Reguliatorius R8 (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
 
Pos : 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R8 - Im Display w erden zwei  Tem per aturen ang ezeigt. Oben steht der m om entane Is twert ...  @ 411\mod_1741258075039_4209570.docx @ 2736400 @  @ 1 
 

 Ekrane rodomos dvi temperatūros pateiktys. 

Viršuje rodoma esama faktinė vertė (1). 

Žemiau – nurodyta tikslinė temperatūra (2). 

 

1100 °C 

1100 
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Pos: 231 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ĂStartenñ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_4209570.docx @ 422003 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Temperatūros, laiko ir krosnies paleidimo aprašymas pateiktas atskiroje naudojimo 

instrukcijoje. 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Temperaturw ähl begrenzer mit einstellbarer Abschalttem per atur (Zusatzausstattung) @ 57\m od_1395235767084_4209570.docx @ 430161 @ 2 @ 1 
 

6.5 TemperatȊros parinkiklis su reguliuojamos iġjungimo temperatȊros funkcija 
(papildoma Ǳranga) 

 
 
Pos : 233 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 1-Gr afik  @ 411\mod_1741271601650_4209570.docx @ 2737472 @  @ 1 
 

 

29 pav.: Temperatūros ribotuvas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 234 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 2- Beschr eibung @ 255\m od_1604645208950_4209570.docx  @ 2095641 @  @ 1 
 

Mygtukas Apraġymas Ekranas 

 Temperatūros ribotuvas (2z) stebi temperatūrą krosnies kameroje. 

Ekrane rodoma paskutinė nustatyta paleidimo temperatūra. Jei krosnies 

kameros temperatūra pakyla virš nustatytos paleidimo temperatūros, 

kaitinimas išjungiamas, kad būtų apsaugota krosnis ar pakrautos 

medžiagos. Temperatūros ribotuve mirksi „ALM“ aliarmas. 

260 °C 

 

 

 

ALM  

 Įvykus termoelemento jutiklio gedimui, krosnies arba dirbinių apsaugai 

naudojamas temperatūros ribotuvas išjungia kaitinimą. Temperatūros 

ribotuve rodoma „S.ERR“. 

S.ERR 

 Jei krosnies kameros temperatūra nukrito ģemiau nustatytos 

temperatȊros ribotuvo vertǟs, norint įjungti kaitinimą reikia paspausti 

šiuos mygtukus: 

 

 ǰjungti kaitinimŃ:  

 
mygtuką  spauskite vieną sekundę. Temperatūros ribotuvo aliarmo 

pranešimas atstatomas ir įjungiamas kaitinimas. 

 

 
Pos: 235 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 3- Einstellung der Auslösetem per atur @ 255\mod_1604645217390_4209570.docx @ 2095671 @  @ 1 
 

 Paleidimo temperatȊros nustatymas:  

  
mygtukais   nustatykite pageidaujamą paleidimo temperatūrą 

(pavyzdžiui, 270 °C) 

Vertės padidinimas su  (260 … 269, 270) 

Vertės sumažinimas su  (270 … 261, 260) 

Staigus vertės pakeitimas: Ilgai palaikykite nuspaustą mygtuką  

. 

 270 

 

 

260 
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 Paleidimo temperatȊros nustatymas:  

 

 

Palaukite 1 sekundę, kol nustatytoji paleidimo temperatūra automatiškai bus patvirtinta. 

Nurodymas: Ankstyvo temperatūros ribotuvo įsijungimo galima išvengti, jei skirtumas 
tarp reguliuojamos krosnies temperatūros ir paleidimo temperatūros nesiskiria daugiau nei 

10 °C. 

 

    Ekrane grįžtama prie pagrindinio rodmens su paleidimo temperatūra. 

Rodoma dabartinė paleidimo temperatūra. 

Įvestis užbaigta. 

270 °C 

 

Daugiau informacijos apie valdymą žr. atskiroje OMRON E5GC naudojimo 

instrukcijoje 

 

Pos: 236 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Gefahr durch nicht korrekt eing egebene Abschal ttemperatur am Temper aturw ählbegrenzer ... @ 37\mod_1362490404893_4209570.docx @ 427959 @  @ 1 
 

 

 PAVOJUS 

Å Pavojus dǟl neteisingai Ǳvestos 

    iġjungimo temperatȊros parinkiklyje / 

    ribotuve 

Å Pavojus gyvybei 

• Jei pakrautoms ir (arba) eksploatacinėms medžiagos dėl per 

didelės temperatūros kyla pažeidimo pavojus esant tokiai 

temperatūros parinkiklio / ribotuvo iš anksto nustatytai išjungimo 

temperatūrai arba dėl perkaitimo medžiagos kelia pavojų 

krosniai ar aplinkai, sumažinkite temperatūros parinkiklio / 

ribotuvo nustatytą išjungimo temperatūrą iki mažiausios leistinos 

vertės. 
 
Pos: 237 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Beschickung/C hargierung @ 0\m od_1167835476044_4209570.docx  @ 421178 @ 2 @ 1 
 

6.6 Pakrovimas / apkrovimas 
 
Pos : 238 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beschickung des Laborofens L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW @ 411\m od_1739977487260_4209570.docx @ 2726708 @  @ 1 
 

Krosnies pakrovimas 

Izoliacija pagaminta iš aukštos kokybės ugniai atsparios medžiagos, tačiau ji yra jautri 

smūgiams. Pakrovimo metu nelieskite jos, kad nesugadintumėte. 

Vykdant kiek įmanoma tolygesnę temperatūrą, medžiaga yra naudinga paskirstyti krosnies 

erdvėje atstumu vienas nuo kito ir atstumu nuo šoninių sienų. Norint geriau išnaudoti 

krosnies erdvę, „Nabertherm“ siūlo naudoti lentynas (pagrindo plokštes) ir kt. 

Jei krosnies erdvėje dedama daug dirbinių, įkaitimo laikas gali būti daug ilgesnis. 

Krosnies kaitinimas nutraukiamas atidarius duris ir, uždarius, vėl įjungiamas automatiškai. 

Jei įmanoma, krosnies negalima atidaryti, kai ji karšta. Jei reikia atidaryti krosnį esant 

aukštai temperatūrai, jis turėtų trukti kuo trumpiau. Turi būti užtikrinta tinkama apsauginė 

apranga ir patalpų vėdinimas. 

Visada įsitikinkite, kad durys uždarytos tinkamai. 

Nerūdijančiojo plieno lakštas gali pakeisti spalvą (ypač atidarius, kai krosnis karšta), tačiau 

tai nepablogina jo funkcijos. Šis reiškinys nelaikomas priežastimi skundui. 

Nurodymas dǟl LE é/é modeliȎ 

Dėl nuolatinio darbo esant didžiausiai galimai temperatūrai gali padidėti kaitinimo 

elementų ir durų sandarinimo medžiagų susidėvėjimas. Rekomenduojame neviršyti ~ 50 °C 

temperatȊros ribos. 
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ǰspǟjimas! Elektros srovǟs keliamas pavojus! 

Norint apsaugoti operatorių ir krosnį, įkrovus orkaitę, kaitinimo programa turi būti 

sustabdyta. 
 

Pos: 239 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse i n der Isolierung und an den keramischen Pl atten - M01.0060 @ 146\m od_1482836830817_4209570.docx  @ 610872 @  @ 1 
 

ǰtrȊkimai izoliacijoje 

Krosnies ir (arba) krosnies kaitinimo plokščių izoliacija (priklausomai nuo krosnies 

modelio) pagaminta iš labai aukštos kokybės, ugniai atsparios medžiagos. Dėl šiluminio 

plėtimosi izoliacijoje, o esant tam tikroms aplinkybėms – ir kaitinimo plokštėse po kelių 

kaitinimo ciklų atsiranda įtrūkimai. Tačiau tai neturi įtakos krosnies funkcijai ar kokybei. 

Šis reiškinys nelaikomas priežastimi skundui. 
 

 

prieš po 

30 pav.:  Pavyzdys: įtrūkimai izoliacijoje po kelių kaitinimo ciklų 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Ei nschlei fen der Türisolierung (Ei nzug Mitte) @ 411\mod_1739978066890_4209570.docx @ 2726739 @  @ 1 
 

DurȎ izoliacijos ġlifavimas 
Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Türisolier ung und di e Ofenr aumisolier ung bestehen aus  sehr hochw ertigem feuer fes tem  Material ....  @ 411\mod_1739978653821_4209570.docx @ 2726770 @  @ 1 
 

Durų izoliacija ir krosnies kameros izoliacija pagaminta iš labai aukštos kokybės ugniai 

atsparios medžiagos. Atidarant ir uždarant duris, durų izoliacija ir durų apvadas prisitaiko 

vienas prie kito. Ant durų izoliacijos atsiranda šlifavimo žymių. Tai nėra priežastis reikšti 

pretenzijas, tačiau užtikrina optimalų durų uždarymą kartu su varstomomis ir (arba) 

spyruoklinėmis durimis. Visos susidariusios dulkės turi būti išsiurbiamos dulkių siurbliu su 

didelio efektyvumo filtru (HEPA – H kategorija). 
Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Auftreten von Rissen in der Muffel (SKM-Modell) (Ei nzug Mitte) @ 405\mod_1706686854548_4209570.docx @ 2586558 @  @ 1 
 

ǰtrȊkimȎ atsiradimas duslintuve (SKM modelis) 
Pos: 243 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/An der Innenseite der M uffel, i nsbesonder e in den Rundungen,  können durch di e Wärm eausdeh - M 01.0060 @ 405\mod_1706687061532_4209570.docx @ 2586589 @  @ 1 
 

Duslintuvo vidinėje pusėje, ypač išlinkimuose, dėl šiluminio plėtimosi gali atsirasti 

įtrūkimų. Dėl šiluminio plėtimosi duslintuvo viduje, ypač išlinkimuose, gali atsirasti 

įtrūkimų. Jei jie nėra vientisi ir yra tik vidinėje pusėje, jie neturi įtakos krosnies veikimui ir 

kokybei. Paviršinių įtrūkimų atsiradimas nėra pagrindas teikti skundus. 
Pos: 244 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Rissentstehung auf der Innenseite der M uffel - Grafik @ 405\m od_1706773234104_4209570.docx @ 2586771 @  @ 1 
D 

 

31 pav. Įtrūkimų susidarymas duslintuvo vidinėje pusėje (panašiai kaip paveikslėlyje) 
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Pos : 245 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte und/oder Auffangwanne (Zusatzausstattung) @ 411\mod_1739979338848_4209570.docx @ 2726801 @ 3 @ 1 
 

6.6.1 Pagrindo plokġtǟs ir (arba) surinkimo vonelǟs Ǳdǟjimas (papildoma Ǳranga) 
 
Pos : 246 /TD/Betri eb_Bedienung/Zum Schutz der Öfen und zum einfachen C hargieren bietet Nabertherm unterschiedliche Bodenpl att en und @ 194\m od_1530774025308_4209570.docx  @ 776942 @  @ 1 
 

Krosnies apsaugai ir lengvesniam pakrovimui „Nabertherm“ siūlo skirtingas dugno 

plokštes ir surinkimo voneles. 
Pos: 247 /TD/Betrieb_Bedienung/Eine ¦bersicht dieser entnehmen Sie dem Kapitel ĂZubehºrñ. @ 411\mod_1739979836581_4209570.docx @ 2726833 @  @ 1 
 

Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje „Priedai“. 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/H andhabung Bodenplatte/Auffangwanne_Die  Bodenpl atte/Auffangwanne (im Lieferum fang je nach Bedarf) mu @ 193\mod_1530618978989_4209570.docx @ 776390 @  @ 1 
 

Prieš įdedant dugno plokštę / surinkimo vonelę (pristatymo sudėtyje gali būti priklausomai 

nuo poreikio ir panaudojimo), ji turi būti švari ir sausa. Palaukite, kol krosnies kamera atvės 

iki kambario temperatūros, ir tik tada padėkite dugno plokštę / surinkimo vonelę ant 

krosnies grindų. 
Pos: 249 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Ofentür öffnen und Bodenplatte/Auffangwanne vorsichtig auf dem Ofenbod en mittig posi tionier en und bi  @ 193\mod_1530619208894_4209570.docx @ 776442 @  @ 1 
 

Atidarykite krosnies duris ir atsargiai padėkite dugno plokštę / surinkimo vonelę krosnies 

grindų centre, pastumkite ją iki galinės krosnies sienos galo. Krosnies grindys turi būti 

lygios ir švarios, jei reikia, išsiurbkite krosnies grindis. 
Pos: 250 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Vorsichtiges  Ableg en der Auffangwanne - M01.1088 - Grafik  @ 302\mod_1633940150894_4209570.docx @ 2264771 @  @ 1 
 

 

32 pav.: Pavyzdys: Atsargiai pastatykite surinkimo vonelę (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 251 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beim Einsetzen der Bodenpl atte/Auffangwanne i n den Ofen, ist darauf zu  achten, dass diese nicht über @ 193\m od_1530622707795_4209570.docx  @ 776522 @  @ 1 
 

Įstatydami dugno plokštę / surinkimo vonelę į krosnį, atkreipkite dėmesį į tai, kad ji nebūtų 

stumiama per durų izoliaciją. Durų izoliacija yra labai jautri ir stumiant dugno plokštę / 

surinkimo vonelę gali nusitrinti ir prarasti izoliacines savybes.  
Pos: 252 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beschädigung der Türisolierung vermei den - Auffangw anne - M 01.1088 -  Grafik @ 302\m od_1633940001980_4209570.docx  @ 2264741 @  @ 1 
 

 

33 pav.: Pavyzdys: Stenkitės neapgadinti durų izoliacijos (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 253 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Hi nweis  - Der Einsatz einer Bodenplatte/Auffangwanne zum Schutz des Ofenbodens  wird grundsätzlich...  @ 193\mod_1530619336472_4209570.docx @ 776494 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Krosnies grindų apsaugai paprastai rekomenduojama naudoti dugno plokštę / surinkimo 

vonelę. 

 
Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Zuluftschieber  @ 13\mod_1289919211247_4209570.docx @ 424552 @ 2 @ 1 
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6.7 Tiekiamo oro sklendǟ 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Tex t @ 98\m od_1436423302841_4209570.docx @ 434061 @  @ 1 
D 

Tiekiamo oro kiekį galima nustatyti tiekiamo oro sklendėje. Jos padėtį nurodo virš sklendės 

arba ant jos esantys simboliai. 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Grafik @ 98\m od_1436423647839_4209570.docx @ 434062 @  @ 1 
D 

 

34 pav.: tiekiamo oro sklendė (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
 
Pos : 257 /TD/Betri eb_Bedienung/R egulier ung der Frischl uftzufuhr (Erl äuter ung der Sym bole und Funkti on) Retorte - Tabell e @ 98\m od_1436423686483_4209570.docx  @ 434063 @  @ 1 
 

SimboliȎ paaiġkinimas (priklausomai nuo krosnies modelio) 

Simbolis uģdaryta iki galo atidaryta  

A 

 

B 

  

Režimas naudojant inertines dujas su retorta gali likti atidaryta 

Režimas be apsauginių dujų priklausomai nuo proceso 

Veikimas greitai aušinant suspaustu oru uždaryta 

35 pav.: šviežio oro tiekimo reguliavimas (simbolis) 
Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/Zulufthebel für Hubtür- und Klapptürm odellen mit  Katalysator-Abl uftg ebl äse und LV-M odelle - 2 @ 378\mod_1673529859332_4209570.docx @ 2416191 @  @ 1 
D 

 
Pastaba, kai naudojamas katalizatorius ir iġmetimo ventiliatorius: 

Tiekiamo oro svirtis visada turi būti pastatyta į padėtį , nes kitaip išmetamųjų dujų 

negalima tinkamai pašalinti iš krosnies vidaus. 

 
Pos: 259 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Zul ufthebel für H ubtür- und Kl apptürmodellen - Temperaturgleichmäßigkeit - 2 @ 12\mod_1283334296574_4209570.docx @ 424412 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Jei tiekiamo oro svirtis atidaryta, temperatūros tolygumas krosnyje gali pablogėti. 
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Pos : 260 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Begasungssystem (Zusatzausstattung) @ 34\mod_1354544848973_4209570.docx @ 427515 @ 2 @ 1 
 

6.8 DujȎ tiekimo sistema (papildoma Ǳranga) 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems Beispiel HTC , HTCT  03-08/.. (N B 500) - Gr afik @ 411\m od_1742466957421_4209570.docx @ 2742491 @  @ 1 
 

 

36 pav.: prijungimas prie dujų tiekimo sistemos (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems -Tabelle für das Begasungssys tem 1 @ 408\m od_1726748039735_4209570.docx  @ 2662508 @  @ 1 
 

1 1 dujȎ tiekimo paketas, skirtas paprastam apsauginių dujų naudojimui (be 

vakuumo). Šis paketas yra pagrindinė versija, skirta naudoti nedegiomis 

apsauginėmis dujomis, kurios pakanka daugeliui pritaikymų. 

2 Krosnies dujų tiekimo jungtis 

 
 
Pos : 263 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  (Mitte) - Funk tionsbeschr eibung @ 26\mod_1341825801478_4209570.docx @ 426383 @  @ 1 
Naudojimas  

FunkcijȎ apraġymas 
Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  dem Beg asungssys tem  ist es m öglich, nicht br ennbar e Schutz- und Reakti onsgase (Beispiel:  Heli um @ 377\m od_1671632557157_4209570.docx @ 2413181 @  @ 1 
 

Su dujų tiekimo sistema galima naudoti nedegiąsias apsaugines ir reakcines dujas 

(pavyzdys: per nustatytą laiką į krosnį įleiskite helio (He), argono (Ar), formuojančių dujų, 

arba azoto (N2)). 
Pos: 265 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Sicher heit (Ei nzug Mitte) @ 26\m od_1341826146501_4209570.docx @ 426384 @  @ 1 
 

Sauga 
 
Pos : 266 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheit am Beg asungssys tem  @ 405 \mod_1705417213803_4209570.docx @ 2544671 @  @ 1 
 

Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti, ar dujų tiekimo sistema veikia nepriekaištingai. 

Atsiradus defektams, krosnis turi būti nedelsiant išimta iš eksploatacijos. 

Veikiant gali išsiskirti kenksmingos dujos ir garai. Jie turi būti tinkamai išvesti į išorę. To 

nesilaikant kyla pavojus sveikatai. 

Naudokite tik tokias dujas, kurių savybės žinomos. Įvykus netikėtiems procesams krosnyje 

(pvz., pasirodžius stipriems dūmams ar nemaloniems kvapams), nedelsdami išjunkite 

krosnį. Palaukite, kol krosnis natūraliai atvės. 

Dujų tiekimo sistemą naudoti naudojant degiąsias dujas leidžiama tik naudojant papildomus 

„saugos įtaisus“. 

¶ Būtina užtikrinti, kad įrengimo patalpa būtų gerai vėdinama, arba turi būti užtikrinta, 

kad išleidžiamos apsauginės dujos nekeltų pavojaus. 

¶ Naudotojas turi garantuoti atitikti vietinėms saugos ir montavimo taisyklėms. 

¶ Numatytas naudojimas taip pat apima surinkimo, paleidimo ir priežiūros procedūrų, 

aprašytų šioje naudojimo instrukcijoje, laikymąsi. 

¶ Jei krosnyje naudojamos dujos ar jos gali susidaryti krosnies veikimo metu, turi būti 

atsižvelgiama į dujų degumą ir sprogumą. Visų pirma, įsitikinkite, kad nėra 

kenksmingų ar sveikatai pavojingų medžiagų ir užtikrinkite, kad jos nepatektų į 

aplinką. 

¶ Draudžiama eksploatuoti sistemą su energijos šaltiniais, produktais, ištekliais, 

pagalbinėmis medžiagomis ir kt., kuriems taikomas Pavojingų medžiagų potvarkis 

arba kurie bet kokiu būdu daro įtaką prižiūrinčiojo personalo sveikatai. 
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¶ Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti, ar žarnų jungtys yra sandarios ir tinkamai 

pritvirtintos. 

¶ Dujų tiekimo sistema turi būti reguliariai tikrinama, ar srauto matuoklyje nėra 

nuotėkių ir nešvarumų (jei reikia, naudokite nuotėkio aptikimo purškiklį). 

¶ Reguliariai tikrinkite rutulinio ir solenoidinio vožtuvo veikimą. 
Pos: 267 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_4209570.docx @ 424105 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Dirbdami su apsauginėmis dujomis, visada turite užtikrinti tinkamą patalpos vėdinimą. Be 

to, būtina laikytis kiekvienai šaliai taikomų saugos taisyklių. 

 
Pos: 268 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung und Funk tion si ehe separate Bedi enungsanl eitung @ 4\m od_1196844584314_4209570.docx  @ 422364 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Aprašymą ir funkciją žr. atskiroje naudojimo instrukcijoje. 

 
Pos: 269 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anleitung - War nung - Ers tickungsgefahr _2 @ 411\m od_1741792310812_4209570.docx @ 2739814 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: uģdusimo pavojus 

Nutekėjus proceso / valymo ar išmetamosioms dujoms iš nesandarių vietų (pvz., durų, 

vamzdžių, vožtuvų ir kt.), kyla uždusimo. 

Dujos gali turėti deguonį išstumiantį poveikį dėl jų savitojo svorio. Todėl kyla uždusimo 

pavojus. 

Priemonės: Apmokykite darbuotojus saugaus darbo procedūrų, turėkite nešiojamuosius 

dujų detektorius, įjunkite ištraukimo įrangą. 

 
Pos: 270 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Betr eiben von Dr uckgasbehältern @ 3\m od_1193760404960_4209570.docx  @ 422251 @ 3 @ 1 
 

6.8.1 DujȎ balionus su slǟginiu dangļiu naudojimas 
 
Pos : 271 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Betr eiben von Druckg asbehäl ter n @ 3 \mod_1193760491326_4209570.docx @ 422252 @  @ 1 
 

 

Suslėgtų ujų balionus gali eksploatuoti tik žmonės, kurie yra susipažinę su jų naudojimu. 

Prieš pradėdami dirbti, darbuotojai susipažįsta su privalomomis taisyklėmis apie: 

¶ dujų balionų eksploatavimą, 

¶ ypatingus pavojus, kai tvarkomi dujų balionai ir 

¶ priemones, kurių reikia imtis įvykus avarijoms ir veikimo sutrikimams. Instruktavimas 
turi būti kartojamas tam tikrais laiko tarpais 

Suslėgtų dujų balionai gali būti įrengti tik būtiniausiu kiekiu ir kuo mažesnio dydžio 

darbo patalpose, kad būtų galima nedelsiant juos naudoti. 

Suslėgtų dujų balionų darbo vietose laikyti negalima.  

Jei įmanoma, suslėgtų dujų balionus reikia laikyti vakuuminių dujų balionų spintelėse.  

Jei dujos neištraukiamos, pagrindinis dujų baliono vožtuvas visada turi būti uždarytas. 

Dujų balionai be užsukamų slėgio reduktorių negali būti įrengti be apsauginio dangtelio. 

Dujų žarnos turi būti reguliariai tikrinamos, įsitikinant, kad jose nėra pažeidžiamų ar 

akytų vietų, ir prireikus nedelsiant pakeistos. 

Apsaugos priemonǟs ir elgesio taisyklǟs 

¶ Apsaugokite suslėgtų dujų balioną nuo apvirtimo, smūgių ir įkaitimo (pvz., radiatorių 

ar krosnių sistemų). 

¶ Pasirūpinkite, kad darbo vietoje būtų tik tiek suslėgtų dujų balionų, kiek reikia. 

¶ Transportuokite tik vežimėliu ir tvirtai užsukus apsauginį dangtelį. 

¶ Jei reikia, mūvėkite tinkamas pirštines. 

¶ Keisdami balionus, visada patikrinkite užpildytų ir tuščių balionų vožtuvų sandarumą. 

¶ Užpildyti ir kartotinai pildyti draudžiama. 
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¶ Nemėginkite jėga atidaryti vožtuvų. 

¶ Pakankamai vėdinkite kambarius. 

¶ Draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą liepsną. 

¶ Gesintuvą laikykite paruoštą. 

¶ Operatorius turi sudaryti naudojimo instrukcijas, kuriose aprašomi pavojai žmonėms ir 

aplinkai, atsirandantys darbo vietoje, ir nurodytos bendrosios apsaugos priemonės bei 

elgesio taisyklės. Naudojimo instrukcijos turi būti parengtos suprantama forma ir 

laikomos darbo zonoje. Naudojimo instrukcijose taip pat yra nurodymų, kaip elgtis 

kilus pavojui, ir pirmosios pagalbos priemonių. 
Pos: 272 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_4209570.docx @ 424105 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Dirbdami su apsauginėmis dujomis, visada turite užtikrinti tinkamą patalpos vėdinimą. Be 

to, būtina laikytis kiekvienai šaliai taikomų saugos taisyklių. 

 
Pos: 273 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_4209570.docx @ 422249 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Netinkamai sumontavus, nebebus galima garantuoti sistemos funkcijos ir saugumo. 

Tinkamai prijungti ir paleisti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

 
Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Therm oel ementdurchführung (Zusatzausstattung) @ 411\mod_1741084556677_4209570.docx @ 2732494 @ 2 @ 1 
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6.9 TermoelementȎ Ǳvadas (papildoma Ǳranga) 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/Zusätzliche Thermoelem entdurchführ ung i n Tür  bzw. Rückwand - Grafik  @ 411\mod_1741084846061_4209570.docx @ 2732766 @  @ 1 
D 

 

       

37 pav. Papildomas termoelementų įvadas duryse arba galinėje plokštėje  
 
Pos : 276 /TD/Betri eb_Bedienung/Thermoelem entdurchführungen dienen als  Messpositi on um ei n Therm oel ement m öglichs t dicht an... @ 415\m od_1764586471437_4209570.docx @ 2810284 @  @ 1 
 

Termoelementų įvadai naudojami kaip matavimo vieta, kurioje termoelementas dedamas 

kuo arčiau jo įkrovos.  

Eksploatavimo metu įdėtas termoelementas turi būti įžemintas; įžeminimo vieta yra šoninio 

skydelio dešinėje pusėje naudojant įžeminimo antgalį. 

Jei krosnis veikia be papildomo termoelemento, termoelemento įvado anga turi būti 

užsandarinta pluoštine vata. Pluoštinė vata įeina į komplektaciją. 

Naudojant duryse esantį termoelemento tiekimo kanalą, prieš atidarant užveriamas arba 

pakeliamas duris, termoelementas visada turi būti išimtas iš tiekimo kanalo. 

Keraminiai vamzdžiai įvade įkaista eksploatacijos metu, todėl jų negalima liesti, kol jie 

karšti. 
Pos: 277 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Piktogramm an der Anl age -  Warnung - Gefahr vor heißer Oberfl äche und Verbr ennung @ 415\m od_1765872979158_4209570.docx  @ 2815934 @  @ 1 
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 ǰSPǞJIMAS 

Å ǰkaitusiȎ pavirġiȎ ir nudegimȎ pavojus ï nelieskite 

Karšti paviršiai, tokie kaip karštos įrangos dalys, krosnies sienelės, 

durys ar medžiagos, taip pat karšti skysčiai ne visada pastebimi. 

Nelieskite paviršių. 

 
Pos: 278 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweisschil d zur korrekten Er dung - Grafik  @ 411\mod_1741086339346_4209570.docx @ 2732963 @  @ 1 
 

 

Elektros smȊgio keliamas pavojus. 

Visos metalinǟs dalys, iġsikiġusios iġ 

krosnies, turi bȊti tinkamai Ǳģemintos, 

kad bȊtȎ apsaugotos krosnies 

eksploatavimo metu. 

38 pav. Tinkamo įžeminimo informacinis ženklas 

 
Pos: 279 /TD/Betri eb_Bedienung/Gefahr - Gefahr durch elek trischen Schl ag @ 411\mod_1741087328603_4209570.docx @ 2732994 @  @ 1 
 

 

PAVOJUS 

 

Å Elektros smȊgio keliamas pavojus 

Å Jei nǟra Ǳģeminimo arba jis neteisingai 

prijungtas, gali kilti pavojus gyvybei. 

Å Į krosnį nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip 

termoelementų, jutiklių ar įrankių, prieš tai jų 

tinkamai neįžeminę. Įžeminimo jungtį tarp 

objekto ir krosnies korpuso turi įrengti 

kvalifikuotas elektrikas. Į krosnį daiktai gali 

būti įleidžiami tik per tam skirtas angas. 

 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Verwendung Stapelbarer C hargenbehälter (Zubehör) @ 411\mod_1740133318054_4209570.docx @ 2728185 @ 2 @ 1 
 

6.10 Vienas ant kito kraunamȎ pakrovimo konteineriȎ naudojimas (priedas) 
Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/Für das  Chargieren bietet N abertherm speziell e C hargenbehälter an. - Tex t-1 @ 47\mod_1379429321242_4209570.docx @ 429160 @  @ 1 
 

„Nabertherm“ siūlo specialius pakrovimo konteinerius. 
Pos: 282 /TD/Betrieb_Bedienung/Eine ¦bersicht dieser entnehmen Sie dem Kapitel ĂZubehºrñ. @ 411\mod_1739979836581_4209570.docx @ 2726833 @  @ 1 
 

Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje „Priedai“. 
Pos: 283 /TD/Betri eb_Bedienung/Sicheres C hargieren auf bis zu drei  Ebenen (eckig e Behäl ter) - Laboröfen M 01.0060 - Grafik @ 221\m od_1562766545126_4209570.docx @ 859604 @  @ 1 
 

    
 

39 pav.: saugus pakrovimas net trim lygiais (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  mittig ausrichten...  Hinw eise zum  Chargenbehälter - Text- 4 @ 43\m od_1371480239826_4209570.docx @ 428688 @  @ 1 
 

Apatinis pakrovimo konteineris turi būti pastatytas pagrindo plokštės (keraminės lentynos) 

centre, kad būtų užtikrintas tolygus įkaitimas. 
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Kraudami įsitikinkite, kad nepažeistas durų apvadas ir kaitinimo elementai. Nelieskite 

kaitinimo elementų, nes taip juos galite sunaikinti. 

Pakrovę atsargiai uždarykite krosnies duris. Krosnies durų izoliacija neturi patekti krosnies 

kamerą. 
Pos: 285 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e oben beschri ebenen Brennhilfsmit tel sind für die C hargierung und Entnahm e im kalten...  @ 411\mod_1740133816443_4209570.docx @ 2728248 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Pirmiau aprašyti krosnies baldai yra skirti šaltiems dirbiniams pakrauti ir šalinti. 

Negalima išimti karštų dirbinių. 

 
Pos: 286 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Zum Schutz des  Bedi eners und des Ofens ist  das H eizprogramm grundsätzlich zu beenden...  @ 39\m od_1365003376778_4209570.docx @ 428231 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas! Elektros srovǟs keliamas pavojus! 

Norint apsaugoti operatorių ir krosnį, įkrovus orkaitę, kaitinimo programa turi būti baigta. 

Priešingu atveju kyla elektros smūgio rizika. 

 
Pos: 287 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 0\mod_1167835785730_4209570.docx @ 421179 @ 1 @ 1 
 

7 Techninǟ prieģiȊra, valymas ir kasdienǟ prieģiȊra 
 
Pos : 288 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/W artung, R ei nigung und Instandhaltung -  Laboröfen @ 411\m od_1739528060802_4209570.docx  @ 2724214 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Valymo, tepimo ir techninės priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioti specialistai, 

laikydamiesi techninės priežiūros nurodymų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos 

taisyklių. Rekomenduojame, kad techninę priežiūrą ir remontą atliktų „Nabertherm 

GmbH“ techninės priežiūros skyrius. Priešingu atveju galimas kūno sužalojimas, mirtis 

arba turtinė žala. 

 
 

 

ǰspǟjimas! Elektros ǰtampos keliamas pavojus! 

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. 

 

 

Krosnis ir (arba) skirstomieji įrenginiai techninės priežiūros metu turi būti išjungti, 

siekiant išvengti atsitiktinio paleidimo. Dėl saugumo ištraukite maitinimo tinklo kištuką iš 

lizdo. 

Operatoriai gali pašalinti tik tas triktis, kurios akivaizdžiai atsiranda dėl eksploatavimo! 

Palaukite, kol krosnis ir primontuotos dalys atvės iki patalpos temperatūros. 

Reguliariai apžiūrėkite krosnį ir patikrinkite, ar ji nepažeista. Be to, krosnies vidų reikia 

išvalyti (pvz., išsiurbti). Dǟmesio: neužlenkite kaitinimo elementų, kad jie nesulūžtų. 

Naudojant krosnį, ją ir darbo vietą taip pat reikia vėdinti grynu oru. 

Apsauginiai įtaisai, kurie buvo pašalinti atliekant techninės priežiūros darbus, turi būti 

surinkti ir patikrinti po darbo. 

Įspėjimas apie pakabinamus krovinius darbo vietoje (pvz., kranų sistemas). Draudžiama 

dirbto po pakabintu kroviniu (pvz., pakeltomis krosnimis, skirstytuvais). 

Apsauginiai jungikliai ir visi galiniai jungikliai turi būti tikrinami nustatytu periodiškumu 

(pagal DGUV taisyklių 3 arba pagal atitinkamas atitinkamos naudojimo šalies nacionalines 

taisykles). 

Norint užtikrinti tinkamą krosnies temperatūros valdymą, prieš kiekvieną procesą reikia 

patikrinti, ar termoelementas nepažeistas. 

Elemento laikiklio varžtus (žr. skyrių „Kaitinimo elemento keitimas“) prireikus reikia 

priveržti. Prieš atliekant šį darbą, krosnis ir (arba) skirstomieji įrenginiai turi būti atjungti 

nuo maitinimo šaltinio (ištraukite maitinimo kištuką). Būtina laikytis (DGUV taisyklių 3 

nuostatų arba atitinkamų nacionalinių atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų). 
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Skirstomuosiuose įrenginiuose yra vienas ar keli kontaktoriai. Šių kontaktorių kontaktai yra 

nusidėvinčios dalys, todėl jie turi būti reguliariai prižiūrimi arba keičiami (pagal DGUV 

taisykles 3 arba atitinkamas paskirties šalies nacionalines taisykles). 

Skirstomųjų įrenginių spintoje (jei yra) įrengtos ventiliacijos grotelės su integruotais filtrų 

kilimėliais. Norint užtikrinti tinkamą skirstomųjų įrenginių vėdinimą, juos reikia reguliariai 

valyti arba pakeisti! Lydymo metu skirstomosios spintos durys visada turi būti tvirtai 

užrakintos. 
 
Pos : 289 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_4209570.docx @ 2407181 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Jei pavojingos medžiagos patektų ant įrenginio arba į jo vidų, privaloma atlikti tinkamą 

dekontaminaciją. 

 
Pos: 290 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Ofenisoli erung @ 7\m od_1233821365549_4209570.docx  @ 423177 @ 2 @ 1 
 

7.1 Krosnies izoliacija 
 
Pos : 291 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Bei Ar beiten an der Isoli erung oder Austausch von Bauteil en im Ofenraum si nd .. .  ( EM) @ 91\m od_1430393192968_4209570.docx  @ 433450 @  @ 1 
 

Dirbant su izoliacija arba keiļiant komponentus krosnies kameroje, reikia 
atsiģvelgti Ǳ ġiuos dalykus: 

 
Pos : 292 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei R eparatur en oder .. . können silikogene Stäube freig esetzt weden ...  - Teil 1 @ 86\mod_1425894290877_4209570.docx @ 432983 @  @ 1 
 

 

 

Atliekant remonto ar griovimo darbus gali išsiskirti silikogeninės dulkės. Atsižvelgiant į 

krosnyje termiškai apdorotas medžiagas, izoliacijoje gali būti kitų teršalų. Norint atmesti 

galimą pavojų sveikatai, dirbant su izoliacija, reikia kuo labiau sumažinti taršą dulkėmis. 

Daugelyje šalių tam yra nustatytos ribinės vertės darbo vietoje. Norėdami gauti daugiau 

informacijos apie tai, sužinokite apie jūsų šalyje galiojančius teisinius reikalavimus. 

 
Pos: 293 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Staubkonzentrati onen sollten so ni edrig wi e möglich g ehal ten w erden .. . - Teil 2 @ 86\m od_1425899383239_4209570.docx  @ 432984 @  @ 1 
 

Dulkių koncentracija turėtų būti kuo mažesnė. Dulkes reikia surinkti siurbimo įtaisu arba 

dulkių siurbliu su didelio efektyvumo filtru (HEPA – H kategorija). Reikia vengti 

skersvėjų. Valymui negalima naudoti suspausto oro ar šepečio. Dulkių sankaupos turi būti 

sudrėkintos. 
Pos: 294 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ei n Atemschutz mit FFP2  ...  - Teil 3 @ 86\mod_1425899443768_4209570.docx @ 432985 @  @ 1 
 

Dirbant su izoliacija, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones su FFP2 arba 

FFP3 filtrais. Darbo drabužiai turėtų visiškai dengti kūną ir nebūti aptempti. Būtina mūvėti 

pirštines ir apsauginius akinius. Užterštus drabužius prieš nusirengiant reikia išvalyti HEPA 

filtru. 
Pos: 295 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Der Kontak t mit Haut und Augen sollte vermieden w erden. . .. - Teil 4 @ 86\m od_1425899448401_4209570.docx @ 432986 @  @ 1 
 

Reikėtų vengti sąlyčio su oda ir akimis. Pluoštų poveikis odai ar akims gali sukelti 

mechaninį dirginimą, kuris gali sukelti paraudimą ir niežėjimą. Baigę darbą arba po 

tiesioginio kontakto, nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Patekus į akis, keletą minučių 

švelniai praplaukite akis. Jei reikia, pasitarkite su oftalmologu. 
Pos: 296 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz is t unters agt. - Teil 5 @ 86\m od_1425899454875_4209570.docx @ 432987 @  @ 1 
 

Darbo vietoje draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. 
Pos: 297 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung si nd i n D eutschland die Technischen R egeln  - Teil 6 @ 362\mod_1661771647415_4209570.docx @ 2379631 @  @ 1 
 

Vokietijoje dirbant su izoliacija turi būti taikomos pavojingų medžiagų techninės taisyklės. 

http://www.baua.de (vokiečių k.). 
Pos: 298 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Weiterführ ende Informationen zum Umg ang mit  Fasermateri alien erhalten ...  - Teil  7 @ 86\mod_1425899463970_4209570.docx @ 432989 @  @ 1 
 

Daugiau informacijos apie pluoštinių medžiagų tvarkymą galite rasti svetainėje 

http://www.ecfia.eu (anglų k.). 
Pos: 299 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei der Entsorgung der Materi alien sind nati onale und  regionale Richtli nien zu ...  @ 91\mod_1430392861087_4209570.docx @ 433448 @  @ 1 
 

Šalinant medžiagas, būtina laikytis nacionalinių ir regioninių nurodymų. Reikia atsižvelgti į 

galimą užsiteršimą veikiant krosniai. 
Pos: 300 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Feuerleichtsteine @ 36\mod_1360242075581_4209570.docx @ 427829 @  @ 1 
 

Lengvojo degimo plytos 
 
Pos : 301 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Feuerleichtstei ne (Isolier ung) kl eine Löcher und Lunker .. . @ 30\m od_1349163826472_4209570.docx @ 426976 @  @ 1 
 

Naudotos lengvos degimo plytos (izoliacija) yra ypač aukštos kokybės. Dėl gamybos 

proceso kai kur gali atsirasti mažų plyšių ar skylių. Tai normalu ir taip įrodomos akmens 

kokybės savybės. Šis reiškinys nelaikoma priežastimi skundui. 

http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Pos: 302 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Stillsetzung der Anl age für  Wartungsarbeiten @ 0\m od_1167835907715_4209570.docx  @ 421180 @ 2 @ 1 
 

7.2 ǰrangos sustabdymas techninei prieģiȊrai atlikti 
 
Pos : 303 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Stillsetzung der  Anlage für Wartungsar beiten @ 401\m od_1684829149344_4209570.docx @ 2467032 @  @ 1 
 

Palaukite, kol krosnis ir primontuotos dalys atvǟs iki patalpos temperatȊros. 

¶ Krosnis turi būti visiškai tuščia 

¶ Turi būti informuoti eksploatuojantys darbuotojai ir paskirti prižiūrėtojai 

¶ Rankiniu būdu valdomi dujų tiekimo sistemos uždaromieji vožtuvai turi būti uždaryti 

ir apsaugoti nuo atidarymo pakabinama spyna 

¶ Išjunkite pagrindinį jungiklį ir (arba) ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo 

¶ Užfiksuokite pagrindinį jungiklį (jei yra) ir užtikrinkite, kad jis nebūtų įjungtas 

(naudokite pakabinamą spyną) 

¶ Prie pagrindinio jungiklio turi būti pritvirtintas įspėjamasis ženklas 

¶ Remonto zona turi būti apsaugota dideliu plotu 

¶ Patikrinkite, ar nėra įtampos 

¶ Darbo vieta turi būti įžeminta ir sujungta trumpuoju jungimu 

¶ Uždenkite šalia esančias, įtampos veikiamas dalis 
 
Pos : 304 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnung - Gegenstände dürfen nicht ber ührt  wer den, ohne sie zuvor auf i hre Tem per atur überprüft zu. @ 25\m od_1341394122108_4209570.docx  @ 426316 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Nelieskite jokio objekto, prieš tai nepatikrinę jo temperatūros. 

 
Pos: 305 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trische Spannung - Netzstecker zi ehen - für alle Öfen @ 411\mod_1739528718109_4209570.docx @ 2724245 @  @ 1 
 

 

 

ǰspǟjimas! Elektros ǰtampos keliamas pavojus!  

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. 

Krosnims ir valdymo mechanizmams priežiūros darbų metu būtina išjungti įtampą 

(ištraukti kištuką iš lizdo), siekiant apsaugoti nuo neplanuoto įjungimo, bei apsaugoti 

visas judančias krosnies dalis. Būtina laikytis DGUV V3 nuostatų arba atitinkamų 

nacionalinių atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų. Palaukite, kol krosnis ir 

primontuotos dalys atvės iki patalpos temperatūros. 

 
Pos: 306 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus tausch von Si cherheitsbauteilen @ 413\m od_1755587454415_4209570.docx  @ 2781841 @ 2 @ 1 
 

7.3 Saugos komponentȎ keitimas 
Pos: 307 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D er Ofen/die Anlag e enthält,  abhängig von der Ofenausstattung, verschiedene.. . @ 413\m od_1755587550638_4209570.docx @ 2781873 @  @ 1 
 

Krosnis / įrenginys, priklausomai nuo krosnies įrangos, turi įvairius saugos komponentus, 

pvz., temperatūros ribotuvą, durų saugos jungiklį, saugos reles, vertinimo įrenginius arba 

saugos jutiklius. Pasirinktinai taip pat galima įsigyti saugos paketą, pvz., skirtą atskyrimui, 

degiųjų dujų naudojimui. Elektros saugos komponentai yra standartiniai, skirti 20 metų 

naudojimo laikotarpiui ir tinkami eksploatuoti. Jei atskiras jutiklis arba vykdiklis turi 

trumpesnį tarnavimo laiką, šis komponentas atitinkamai aprašomas naudojimo instrukcijos 

skyriuje „Techninė priežiūra“. 

Pasibaigus naudojimo laikui, saugos komponentai turi būti pakeisti. 
Pos: 308 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü bersicht über di e übliche maximal e Gebrauchsdauer von Schutzei nrichtungen (sow eit  vor handen): -Text @ 413\mod_1755587827314_4209570.docx @ 2781904 @  @ 1 
 

ApsauginiȎ ǱrenginiȎ (jei yra) Ǳprasto maksimalaus naudojimo trukmǟs 
apģvalga:  
Šioje bendrojoje lentelėje pateikta saugos komponentų apžvalga (priklausomai nuo krosnies 

tipo ir papildomos įrangos). 
Pos: 309 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü bersicht über di e übliche maximal e Gebrauchsdauer von Schutzei nrichtungen (sow eit ...  - Tabelle @ 415\m od_1765872598425_4209570.docx  @ 2815903 @  @ 1 
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Komponentai Naudojimo trukmǟ 

metais 

Naudojimas / paketas (pavyzdģiai) 

Apsauginis durų jungiklis 20 Bendrai 

Saugos relės (pvz., šildymui, 

judėjimui ir kt.) 

20 Bendrai 

Temperatūros ribotuvas (TWB 

arba TWW) 

20 Bendrai 

Avarinio išjungimo mygtukai ir 

saugos jungikliai 

20 Išorinė nuotolinė skirstomoji įranga, saugos paketai 

Avarinio stabdymo mygtukai ir 

saugos jungikliai 

20 Elektriniai judesio įrenginiai, pvz., pakeliamosios 

durys, gaubtai, mobilios viryklės ir kt. 

Dvipusė valdymo sistema 20 Elektriniai judesio įrenginiai 

Šviesos užuolaidos 20 Automatinės sistemos 

Apsauginės durys 20 Automatinės sistemos 

Mobilusis skydelis 20 Automatinės sistemos 

Temperatūros pokyčių stebėjimas 

(TWBG) 

20 Atskyrimo paketai (DB), esant oro aplinkai 

Slėgio dėžutės 10 Naudojimas pagal EN 1539 procesus, DB paketai 

Mažos saugos kontrolės sistemos 20 Naudojimas pagal EN 1539 procesus 

Saugos valdymo įranga 20 H2-, IDB-, CDB paketai 

Slėgio jutikliai 20 H2-, IDB-, CDB paketai 

Slėgio jungikliai 20 H2-, IDB-, CDB paketai 

Srauto jutikliai 20 H2-, IDB-, CDB paketai 

Saugos keitikliai 20 H2-, IDB paketai 

Rūgšties siurbliai 20 CDB 

40 pav.: Saugos funkcijų apžvalga  

 
Pos: 310 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_4209570.docx @ 421182 @ 2 @ 1 
 

7.4 ReguliarȊs krosnies techninǟs prieģiȊros darbai 
Pos: 311 /TD/Einlei tung/Gew ährl eistung_H aftung/GuH bei Personen-  und Sachschäden sind bei  Nichtbeachtung der r egelmäßig auszuführenden W artungsarbe @ 188\m od_1524144815907_4209570.docx @ 759920 @  @ 1 
 

Jei nesilaikoma ǱprastȎ techninǟs prieģiȊros darbȎ, garantijos ir atsakomybǟs reikalavimai dǟl asmens 

suģalojimo ir turto sugadinimo nepriimami. 
Pos: 312 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten (War tungstabelle) Labor M 01.01060_90_88 @ 411 \mod_1740047164659_4209570.docx @ 2727572 @  @ 1 
 

Komponentas / padǟtis / funkcija 

ir priemonė 

Pastaba A B C 

Saugos patikra pagal DGUV V3 arba atitinkamus nacionalinius 

nuostatus 

Pagal nuostatus 

 –  X2 

Saugos ir galiniai jungikliai (jei yra) 

Veikimo patikra 

 3 D X2 
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Komponentas / padǟtis / funkcija 

ir priemonė 

Pastaba A B C 

Krosnies kamera, iġleidimo angos ir iġtraukimo vamzdis 

Išvalyti ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsargiai išsiurbti 

 – M X1 

Sandarinimo pavirġiai: DurȎ kraġtas / krosnies kraġtas 

Patikra apžiūrint 

 3 D X1 

DurȎ spyruoklinis mechanizmas 

Veikimo patikra: Spyruoklės veikia tolygiai / durys užsidaro be tarpų  

 3 D X1 

Kaitinimo elementai 

Patikra apžiūrint (matoma kaitinimo elemento dalis krosnies kameroje) 

 1 D X1 

Tolygaus srovǟs naudojimo kaitinimui patikra 

Veikimo patikra 

 – Y X2 

Kaitinimo elementas 

Patikra apžiūrint (matoma kaitinimo elemento dalis krosnies kameroje) 

 1 D X1 

Kaitinimo elementȎ jungtys 

Priveržimas 

 – Y X2 

TemperatȊros parinkimo ribotuvo (jeigu yra) nustatymo vertǟs 

patikra  

Išjungimo temperatūrą temperatūros parinkimo ribotuve tinkamai 

nustatykite maks. įkrovos temperatūrai. 

Kiekvieną kartą keisdami terminio apdorojimo programą, patikrinkite 

paleidiklio temperatūrą (aliarmo vertę) temperatūros parinkimo ribotuve 

 3  X1 

Paaiġkinimas: žr. skyrių „Techninės priežiūros lentelių paaiškinimas“ 
 
Pos: 313 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_4209570.docx @ 421940 @  @ 1 

 

 

ǰspǟjimas ï Elektros srovǟs keliamas pavojus! 

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui! 

 
Pos: 314 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W artungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von .. . @ 251\mod_1602762250587_4209570.docx @ 2087871 @  @ 1 

 

 

Nurodymas 

Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioti specialistai, laikydamiesi priežiūros 

nurodymų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių! Rekomenduojame, kad techninę 

priežiūrą ir remontą atliktų „Nabertherm GmbH“ techninės priežiūros skyrius. 

 
 
Pos : 315 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten ï D okum entation @ 17\mod_1310024892193_4209570.docx @ 425071 @ 2 @ 1 
 

7.5 ReguliarȊs techninǟs prieģiȊros darbai ï dokumentai 
 
Pos : 316 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten ï D okumentati on - Tabelle @ 409\m od_1733212736984_4209570.docx  @ 2695132 @  @ 1 
 

Komponentas / padǟtis / funkcija  

ir priemonǟ 

Pastaba A B C 

Tipo plokġtelǟ 

Įskaitomos būklės 

 3 Y X1 

Naudojimo instrukcija  

Patikrinkite, ar yra prie krosnies 

 3 Y X1 

KonstrukciniȎ daliȎ instrukcijos 

Patikrinkite, ar yra prie krosnies 

 3 Y X1 

Paaiġkinimas: žr. skyrių „Techninės priežiūros lentelių paaiškinimas“ 
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Pos: 317 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Legende der W artungstabellen @ 300\m od_1633076525168_4209570.docx  @ 2228321 @ 2 @ 1 
 

7.6 Techninǟs prieģiȊros darbȎ paaiġkinimas 
Pos: 318 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Legende: R einig en,Pr üfen,Ersatzteilstr ategie,War tungsintervalle - für alle Wartungstabellen @ 300\mod_1633076686308_4209570.docx @ 2228352 @  @ 1 
 

Paaiġkinimas: 

A = atsarginiȎ daliȎ inventorius  

  

1 = inventorius primygtinai 

rekomenduojamas / 

2 = inventorius rekomenduojamas / 

3 = prireikus, nebūtinas 

B = techninǟs prieģiȊros periodiġkumas: 

Nurodymas: Jei aplinkos sąlygos yra sudėtingos, techninės priežiūros 

intervalus 

reikia sutrumpinti. 

D = kasdien, prieš paleidžiant krosnį 

W = kas savaitę 

M  = kas mėnesį / 

Q = kas ketvirtį 

Y = kasmet   

C = vykdytojas X1 = eksploatuojantis personalas 

X2  = techninis personalas 

 
Pos: 319 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigungsmittel 1.1 @ 0\m od_1167837229988_4209570.docx @ 421187 @ 2 @ 1 
 

7.7 Valymo priemonǟs 
 
Pos : 320 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_4209570.docx @ 2407181 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Jei pavojingos medžiagos patektų ant įrenginio arba į jo vidų, privaloma atlikti tinkamą 

dekontaminaciją. 

 
Pos: 321 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R einig ungsmittel (für alle Öfen-H eizel emente) @ 408\m od_1724156178326_4209570.docx  @ 2657464 @  @ 1 
 

 

Laikykitės krosnies išjungimo procedūros (žr. skyrių „Valdymas“). Tada ištraukite kištuką 

iš lizdo. Palaukite, kol krosnis natūraliai atvės. 

Nešvarumams nuo korpuso valyti paprastai naudojami vandeniniai nedegūs valikliai be 

tirpiklių. Vidaus valymui reikia naudoti dulkių siurblį. 

BȊtina laikytis ant valymo priemoniȎ pakuoļiȎ pateiktȎ ģenklinimo ir nurodymȎ. 

Paviršių reikia nušluostyti drėgna šluoste be pūkelių. Taip pat galima naudoti šias valymo 

priemones: 

Operatorius privalo uģpildyti ġiŃ informacijŃ. 

Konstrukcinǟ dalis ir vieta Valymo priemonǟ 

Išorinės dalys (rėmai)* valymui naudoti prekyboje esančius vandeninius arba 

nedegius valiklius be tirpiklių* 

Išorinės dalys 

(iš nerūdijančiojo plieno) 

Nerūdijančiojo plieno valiklis 

Vidus atsargiai išsiurbkite dulkių siurbliu 

(atkreipkite dėmesį į kaitinimo elementus) 

Izoliacinės medžiagos atsargiai išsiurbkite dulkių siurbliu 

(atkreipkite dėmesį į kaitinimo elementus) 

Durų sandariklis 

(jei yra) 

valymui naudoti prekyboje esančius vandeninius arba 

nedegius valiklius be tirpiklių 

Instrumentų skydelis Nuvalykite paviršių drėgnu, nepūkuotu audiniu (pvz., 

sudrėkintu stiklo valikliu) 

*Būtina užtikrinti, kad valiklis nepakenktų vandenyje tirpiems ir todėl aplinkai nekenksmingiems dažams 

(valiklį prieš tai reikia išbandyti vidinėje vietoje, kurios nesimato). 
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Norėdami apsaugoti paviršius, valykite greitai. 

Baigus valyti valymo priemones nuo paviršių reikia visiškai nuvalyti drėgna šluoste be 

pūkelių. 

Po valymo patikrinkite visų linijų ir jungčių būklę, sandarumą ir priveržimą; nedelsdami 

pašalinkite visus rastus trūkumus! 

BȊtina laikytis skyriaus ĂAplinkos apsaugos reikalavimaiñ. 

 
Nurodymas 

Krosnies, jos vidaus ir priedų NEGALIMA  valyti naudojant aukšto slėgio valytuvą. 

 
Pos: 322 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren beim Rei nigen - Piktogramm El ektr.-N etzstecker- Spritzen @ 230\mod_1575466611550_4209570.docx @ 890072 @  @ 1 
 

 

 

 PAVOJUS 

 

Å Elektros ġoko keliamas pavojus. 

Å Pavojus gyvybei 

• Prieš pradėdami valymo darbus, ištraukite 

kištuką iš lizdo. 

• NEPILKITE ant vidinių ir 

  išorinių paviršių  vandens ar 

  ploviklio  

• Prieš paleisdami įrenginį iš naujo,  

   visiškai jį nusausinkite. 

 
Pos: 323 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Stör ungen @ 0\m od_1167837724781_4209570.docx @ 421189 @ 1 @ 1 
 

8 Trikdģiai 
 
Pos : 324 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Hi nweise zu Störungen am Ofen oder  Contr oller (allgem eine Hi nw eise wie m an sich verhalten soll) @ 92\mod_1431518812544_4209570.docx @ 433496 @  @ 1 
 

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. Operatoriai gali pašalinti tik tas 

triktis, kurios akivaizdžiai atsiranda dėl eksploatavimo klaidų. 

Atsiradus gedimams, kurių negalite nustatyti, pirmiausia susisiekite su vietiniu elektriku. 

Jei turite klausimų, problemų ar prašymų, susisiekite su „Nabertherm GmbH“: raštu, telefonu ar internetu -> žr. 

„Nabertherm“ priežiūros skyrius. 

Telefoninė konsultacija mūsų klientams yra nemokama ir neįpareigojant – jūs mokate tik telefono išlaidas. 

Atsiradus mechaniniams pažeidimams, siųskite el. laišką su pirmiau prašoma informacija kartu su pažeistos vietos 

skaitmeninėmis nuotraukomis ir visos krosnies nuotrauka el. paštu: 

-> žr. „Nabertherm“ priežiūros skyrius. 

Jei gedimo nepavyksta pašalinti pasitelkus aprašytus sprendimus, susisiekite tiesiogiai su mūsų klientų aptarnavimo 

linija. 

Kai skambinsite, šalia turėkite toliau išvardytus duomenis. Taip mūsų klientų aptarnavimo tarnybai bus lengviau 

atsakyti į jūsų klausimus. 
Pos: 325 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_4209570.docx @ 431595 @ 2 @ 1 
 

8.1 Reguliatoriaus klaidȎ praneġimai 
 
Pos : 326 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Fehler anw endungen und War nungen des C ontrollers  siehe separate Bedienungsanlei tung. @ 415\m od_1763459827139_4209570.docx  @ 2806771 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Valdymo įrengimų siunčiami pranešimai ir įspėjimai – žr. atskirą naudojimo instrukciją. 

 
Pos: 327 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_4209570.docx @ 431732 @ 2 @ 1 
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8.2 Valdymo mechanizmo sutrikimai 
 
Pos : 328 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Stör ung en der Schaltanl age-Fehl ersuche_01 C ontroller Serie 500 - Tabell e @ 415\m od_1765873397545_4209570.docx  @ 2815996 @  @ 1 
 

Klaida  Prieģastis Priemonǟ 

Valdiklis neġvieļia Valdiklis išjungtas Tinklo jungiklis yra „I“ padėtyje 

 Nėra įtampos Maitinimo kištukas įkištas į lizdą? 

Namų saugiklių patikra 

Patikrinkite valdiklio saugiklį (jei yra), 

jei reikia, jį pakeiskite. 

 Patikrinkite valdiklio saugiklį (jei yra), jei 

reikia, 

 jį pakeiskite. 

Įjunkite maitinimo jungiklį. Jei vėl 

suveikia, praneškite „Nabertherm“ 

tarnybai 

Valdiklis rodo klaidŃ Žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją Žr. atskirą reguliatoriaus instrukciją 

Krosnis nekaista Atidarytos durys / dangtis Uždarykite duris / dangtį 

 Sugedęs durų kontaktinis jungiklis (jeigu 

yra) 

Patikrinkite durų kontaktinį jungiklį 

 Rodoma „Paleistis su delsa“ Programa laukia užprogramuoto 

pradžios laiko. 

Virš paleisties mygtuko pasirinkite 

„Paleistis su delsa“. 

 Klaida programos įvestyje Patikrinkite šildymo programą (žr. 

 atskirą valdiklio instrukciją) 

 Kaitinimo elemento gedimas Tegu patikrinimą atlieka „Nabertherm“ 

techninės priežiūros skyrius arba 

elektros specialistas. 

Labai lǟtas katilinǟs 

suġildymas 

Sugedęs (-ę) jungties saugiklis (-iai). Patikrinkite prijungimo saugiklį (-ius) 

ir, jei, reikia, pakeiskite. 

Patikrinkite, ar nėra šildymo elementų ir 

šildymo elementų jungčių pertraukimų. 

Nedelsdami praneškite „Nabertherm“ 

klientų aptarnavimo tarnybai, jei naujas 

saugiklis vėl suges. 

Programa nepereina Ǳ 

kitŃ segmentŃ 

Programos įvesties laiko segmente [TIME] 

nustatyta nesibaigianti pertraukėlė 

([INFINITE]).  

Kai įkrovos reguliavimas aktyvus, įkrovos 

temperatūra aukštesnė už zonines 

temperatūras. 

Pertraukėlei nenustatykite [INFINITE] 

 Kai įkrovos reguliavimas aktyvus, įkrovos 

temperatūra aukštesnė už zonines 

temperatūras.  

Parametrą [BLOKUOTI NULEIDIMĄ] 

nustatykite į [NE]. 

Reguliavimo modulio 

nepavyksta priregistruoti 

valdymo bloke 

Valdiklio modulio adresavimo klaida Naujas magistralės atstatos ir 

reguliavimo modulio adreso priskyrimas 
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Klaida  Prieģastis Priemonǟ 

Valdiklis neġyla vykstant 

optimizavimo procesui 

Optimizavimo temperatūra nenustatyta Turi būti įvesta temperatūra, kurią reikia 

optimizuoti (žr. atskiras valdiklio 

instrukcijas) 

TemperatȊra kyla 

greiļiau, nei nurodo 

reguliatorius. 

Šildymo jungimo elemento (puslaidininkio 

relės, tiristoriaus arba įjungimo apsaugos) 

defektas. 

Atskirų krosnies konstrukcinių elementų 

defektai taip pat galimi. Todėl 

reguliatoriams ir jungimo įrenginiams yra 

skirti papildomi apsauginiai įrenginiai. 

Krosnis su 04 - 02 klaidos pranešimu 

išjungia šildymą, naudojant nepriklausomą 

komutacinį elementą. 

Patikrinti ir pakeisti komutacinį 

elementą gali elektros specialistas. 

 
 
Pos : 330 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung austauschen 1.1 @ 9\m od_1249628090492_4209570.docx  @ 423799 @ 2 @ 1 
 

8.3 Saugiklio keitimais 
 
Pos : 331 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung befindlich außerhalb der Schaltanl age @ 23\mod_1335524783012_4209570.docx @ 425943 @ 3 @ 1 
 

8.3.1 Saugiklis yra uģ skirstytuvo 
 
Pos : 332 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn ei n Ger ät an einer Snap-In-Buchse nicht funk tionier en sollte, so kann dies an ei ner defekten...  @ 408\mod_1726731219154_4209570.docx @ 2662352 @  @ 1 
 

Jei prietaisas neveikia prijungtas prie kištukinio lizdo, gali būti, kad sugedo saugiklis. 

Galinėje prietaiso sienelėje šalia maitinimo laido jungties yra toks saugiklis. Šis saugiklis 

apsaugo papildomą kištukinį lizdą. Įdėdami naują saugiklį multimetru patikrinkite, ar 

nominali saugiklio srovė atitinka tinklo įtampą, naudojamą jūsų krosnies sistemai. 
Pos: 333 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - Verwendung ei ner Sicher ung @ 23\mod_1335526283205_4209570.docx @ 425945 @  @ 1 
 

 

DǞMESIO 

Å Sistemos ir jos komponentȎ paģeidimai. 

Å Naudodami saugiklǱ, kuris NǞRA tinkamas atitinkamai 

tinklo Ǳtampai, galite sugadinti krosnies sistemŃ ir jos 

komponentus bei sukelti gaisro pavojȎ. 

• Naudokite tik tinkamo tipo saugiklius. Patikrinkite, ar saugikliui 

tinkama vardinė srovė. 

 
Pos: 334 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Befolgen Si e das Verfahr en zum Ausschalten der Ofenanl age (si ehe ...) N etzstecker ziehen ...  @ 23\m od_1335940466853_4209570.docx  @ 425948 @  @ 1 
 

 

Laikykitės krosnies išjungimo procedūros (žr. skyrių „Valdymas“). Tada ištraukite kištuką 

iš lizdo. Palaukite, kol krosnis natūraliai atvės. 

 
Pos: 335 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Sicher ung austauschen - Versi on A mit W erkzeug @ 9\mod_1249897945401_4209570.docx @ 423804 @  @ 1 
 

 

41 pav.: Saugiklis yra įrenginio galinėje sienelėje 

¶ Įstatykite tinkamą atsuktuvą plokščia galva į saugiklio laikiklio (1) angą. Norėdami 

išimti saugiklio laikiklį, paspauskite jį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Kelis 

kartus pasukę pirštų galiukais atsargiai ištraukite saugiklio laikiklį. 
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42 pav.: atsukite ir ištraukite saugiklio laikiklį 

¶ Ištraukite saugiklį iš saugiklio laikiklio. 

¶ Sugedęs saugiklis turi būti pakeistas lygiaverčiu. 

¶ Prieš įdėdami naują saugiklį, patikrinkite, ar jis yra tinkamo nominaliojo srovės tipo 

saugiklis. Saugiklis (saugiklio jungtis), žr. skyrių „Atsarginės / susidėvinčios dalys“. 

  

43 pav.: išimkite saugiklį Nominalioji srovės vertė (pavyzdys) 

 

 
Nurodymas 

Nominalioji srovės vertė yra išgraviruota ant metalinio saugiklio dangtelio šono arba ant 

jo yra įspaudas. 

 

¶ Į saugiklio laikiklį įdėkite naują saugiklį. Patikrinkite, ar saugiklis visiškai įstatytas į 

saugiklio laikiklį. 

¶ Lėtai ir atsargiai įstatykite saugiklio laikiklį. Norėdami pritvirtinti saugiklių laikiklį, 

įsukite plokščią galvutę atsuktuvą į saugiklio laikiklio angą ir, esant nedideliam 

slėgiui, pasukite pagal laikrodžio rodyklę. 

 
 

44 pav.: įstatykite saugiklį 

¶ Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo kabelis. Nepažeiskite maitinimo laido. 

Energijos tiekimo linija gali būti pakeista tik patvirtinta lygiaverte linija. 

¶ Prijunkite maitinimo kabelį (žr. skyrių „Prijungimas prie elektros tinklo“). 

¶ Įjunkite krosnies maitinimo jungiklį (žr. skyrių „Valdymas“). 
Pos: 336 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Snap-In-Kuppl ung ( Stecker) vom  Ofengehäuse tr ennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_4209570.docx @ 424385 @ 2 @ 1 
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8.4 Atjungti ǱspraudģiamŃ movŃ (kiġtukŃ) nuo krosnies korpuso 
 
 
Pos : 337 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 415\m od_1762849802018_4209570.docx @ 2804581 @  @ 1 
 

Pirmiausia ištraukite maitinimo kištuką. Mažu plokščiuoju atsuktuvu atsargiai pastumkite 

kaištį (2) aukštyn, tuo pačiu metu traukdami kištuką (3) iš movos (4). 

 

45 pav.: atjungti įspraudžiamą movą (kištuką) nuo krosnies korpuso (panašu į paveikslėlio 

vaizdą) 
Pos: 338 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleiß teil e @ 0\mod_1164125252056_4209570.docx @ 421107 @ 1 @ 1 
 

9 Atsarginǟs / susidǟvinļios dalys 
 
 
Pos : 339 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschl eißteile allgemei ner Text - Ersatzteile bestellen-Verfüg barkeit von Ersatz- und Versch @ 300\m od_1633326399449_4209570.docx  @ 2229053 @  @ 1 
 

 

 

AtsarginiȎ daliȎ uģsakymas: 

„Nabertherm“ techninės priežiūros skyrius prieinamas visame pasaulyje. Dėl didelio 

asortimento, didžiąją dalį atsarginių dalių mes pristatome iš sandėlio per naktį arba galime 

jas pagaminti per trumpą laiką. „Nabertherm“ atsargines dalis galite paprastai užsisakyti 

tiesiai iš gamyklos. Užsakymą pateikti galima raštu, telefonu ar internetu -> žr. skyrių 

„Nabertherm priežiūra“. 

AtsarginiȎ ir susidǟvinļiȎ daliȎ prieinamumas: 

Nors „Nabertherm“ atsarginių ir susidėvinčių dalių galima įsigyti iš sandėlio, negalima 

garantuoti, kad visos dalys bus sparčiai pasiekiamos. Rekomenduojame tam tikras dalis 

sandėliuoti iš anksto. „Nabertherm“ mielai padės išsirinkti atsargines ir susidėvinčias 

dalis. 

 
Pos: 340 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Originalteile und Zubehör si nd spezi ell für N abertherm-Ofenanlag en .. . @ 8\mod_1242719812994_4209570.docx @ 423417 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Originalios dalys ir priedai yra specialiai sukurti „Nabertherm“ krosnių sistemoms. 

Keisdami komponentus, naudokite tik originalias „Nabertherm“ dalis. Priešingu atveju 

nebegalioja garantija. „Nabertherm“ neatsako už žalą, atsiradusią naudojant neoriginalias 

dalis. 

 
Pos: 341 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleiß teil en, w enden Si e sich an unseren N abertherm-Service. @ 4\m od_1204034379624_4209570.docx @ 422434 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Prireikus išardyti ar sumontuoti atsargines / susidėvėjusias dalis, susisiekite su 

„Nabertherm“ techninės priežiūros skyriumi. Žr. „Nabertherm“ priežiūros skyrius. Dirbti 

su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. Tai taip pat 

taikoma čia neaprašytiems remonto darbams. 

 
Pos: 342 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_4209570.docx @ 429173 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Kartu pristatytuose dokumentuose nebūtinai yra elektros grandinių schemos ar 

pneumatinės schemos. 

Prireikus, šiuo klausimu kreipkitės į „Nabertherm“ techninės priežiūros skyrių. 
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Pos: 343 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelem ent aus tauschen 1.1 @ 2\m od_1186579569245_4209570.docx  @ 421987 @ 2 @ 1 
 

9.1 Termoelemento keitimas 
 
Pos : 344 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trische Spannung - Netzstecker zi ehen - für alle Öfen @ 411\mod_1739528718109_4209570.docx @ 2724245 @  @ 1 
 

 

 

ǰspǟjimas! Elektros ǰtampos keliamas pavojus!  

Dirbti su elektros įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam elektros personalui. 

Krosnims ir valdymo mechanizmams priežiūros darbų metu būtina išjungti įtampą 

(ištraukti kištuką iš lizdo), siekiant apsaugoti nuo neplanuoto įjungimo, bei apsaugoti 

visas judančias krosnies dalis. Būtina laikytis DGUV V3 nuostatų arba atitinkamų 

nacionalinių atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų. Palaukite, kol krosnis ir 

primontuotos dalys atvės iki patalpos temperatūros. 

 
Pos: 345 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_4209570.docx @ 422249 @  @ 1 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Netinkamai sumontavus, nebebus galima garantuoti sistemos funkcijos ir saugumo. 

Tinkamai prijungti ir paleisti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

 
Pos: 346 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelem ent austauschen @ 3\m od_1189492921935_4209570.docx  @ 422016 @  @ 1 
 

  

Atsargiai: galimas komponentȎ apgadinimas! 

Termoelementai yra ypač jautrūs. Saugokite termoelementą, kad jis neįsitemptų ar 

nesusisuktų. Priešingu atveju jautrūs termoelementai bus sunaikinti. 

 
Pos: 347 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der R ückw and si nd mit geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 145\m od_1481181030509_4209570.docx @ 607778 @  @ 1 
 

Atsukite galinės sienelės apvalius dangčio varžtus tinkamu įrankiu ir laikykite saugioje 

vietoje, kad vėliau juos vėl galėtumėte panaudoti. Padėkite dangtį ant minkšto paviršiaus 

(pvz., putplasčio). Varžtų skaičius ir padėtis gali skirtis priklausomai nuo krosnies modelio. 

Priklausomai nuo krosnies modelio ir įrangos, iliustracija gali skirtis. 
Pos: 348 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/M06.0010/Zuers t sind di e bei den Schrauben (1) vom Thermoelem enta nschluss, dann die Schr aube der H alterung (2) @ 345\m od_1651481256673_4209570.docx @ 2345131 @  @ 1 
 

Pirmiausia atsukite du termoelemento jungties varžtus (1), tada laikiklio (2) varžtą. Tada 

atsargiai ištraukite termoelementą (3). 
Pos: 349 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/Das  neue Thermoelem ent is t vorsichtig in den Thermokanal einzuschi eben und i n umgekehrter R eih... @ 405\m od_1706781573697_4209570.docx @ 2586802 @  @ 1 
 

Atsargiai įdėkite naują termoelementą į termokanalą ir surinkite ir sumontuokite bei 

prijunkite atvirkštine tvarka. Įsitikinkite, kad elektros jungčių poliškumas yra teisingas. 
Pos: 350 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/M06.0010/D emontage der/des Thermoelem ente/s für den Ofenraum (S67)  - Gr afik @ 345\m od_1651481259935_4209570.docx  @ 2345161 @  @ 1 
 

 

46 pav. krosnies kameros termoelemento (–ų) išmontavimas (panašu į vaizdą paveikslėlyje) 
Pos: 351 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anschl üsse der  Verbi ndungsleitung en vom  Thermoelem ent zum R egler si nd mit + und - @ 3\m od_1190123241249_4209570.docx  @ 422056 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

*) Jungiamosios linijos nuo termoelemento iki reguliatoriaus pažymėtos  ir . 

Būtina paisyti poliškumo. 

 prie     prie   

 
Pos: 352 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_4209570.docx @ 425783 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Būtina kruopščiai patikrinti visas varžtų ir kaiščių jungtis. 

+ -

+ + - -
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Pos: 353 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - H eizplatten und Ofeninnenisolierung (Faserm uffel) aus tauschen @ 364\m od_1663671778406_4209570.docx @ 2387081 @ 2 @ 1 
 

9.2 Kaitinimo plokġļiȎ su vidine krosnies izoliacija (pluoġtinio mufelip) keitimas 
 
Pos : 354 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umbauanleitung Isolier ung/H eizpl atten & Wechsel H eizelem ente über  den folgenden Li nk bzw. QR-C ode @ 415\m od_1764593736038_4209570.docx  @ 2810346 @  @ 1 
 

 

Krosnies vidinės izoliacijos (pluoštinio mufelio) keitimo ir kaitinimo plokščių 

modifikavimo instrukciją (M06.0010) bei kaitinimo elementų, skirtų L(T) (M06.0013) ir 

LE (M06.0017) modeliams, modifikavimo instrukciją atsisiųsti galite spragtelėdami toliau 

nurodytą nuorodą arba nuskaitydami QR kodą: QR kodo nuskaitymo programėlę galite 

atsisiųsti atitinkamuose šaltiniuose („App Stores“). 

 

https://nabertherm.com/de/downloads/serviceanleitungen 

 
Pos: 355 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Ü berschrift  - Anzugsdr ehm omente für Verschr aubungen an den H eizel em enten @ 97\m od_1435580861115_4209570.docx @ 433956 @ 2 @ 1 
 

9.3 Kaitinimo elementȎ varģtȎ jungļiȎ priverģimo momentai 
Pos: 356 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Schr auben Anzugsdrehm omente - VL Pr ess Ofen - Tabelle @ 294\m od_1628771970295_4209570.docx @ 2181082 @  @ 1 
 

VarģtȎ priverģimo momentai 

Kaitinimo elementų varžtų jungtys turi būti priveržtos nustatytu sukimo momentu. Priešingu atveju kaitinimo elementai 

gali būti sunaikinti. 

Pav. Varžto jungtis / tvirtinimo tipas Metrinio sriegio 

skersmuo 

Sukimo momentas (M), 

Nm 

 

Maitinimo kabelio gnybto tvirtinimas M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 

 
Pos: 357 /TD/Ersatz-/VerschleiÇteile/Netzstecker einstecken (siehe Kapitel ĂAnschluss an das Elektronetzñ) danach Netzschalter ... @ 3\m od_1190014559588_4209570.docx  @ 422052 @  @ 1 
 

Eksploatacijos pradģia 

Prijunkite maitinimo laidą (jei yra) (žr. skyrių „Prijungimas prie elektros tinklo“), tada 

įjunkite maitinimo jungiklį ir patikrinkite krosnies veikimą (žr. skyrių „Valdymas“). 
Pos: 358 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus tausch der  Tür-Isolier ung @ 411\m od_1740746174371_4209570.docx  @ 2731341 @ 2 @ 1 
 

9.4 DurȎ izoliacijos keitimas 
 
Pos : 359 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 408\m od_1723467842876_4209570.docx @ 2654512 @  @ 1 
 

 
 

 

ǰspǟjimas: bendrasis pavojus! 

Dirbti su įranga leidžiama tik kvalifikuotam ir įgaliotam personalui. Krosnims ir (arba) 

valdymo mechanizmams priežiūros darbų metu būtina išjungti įtampą, siekiant apsaugoti 

nuo neplanuoto įjungimo (iġtraukti maitinimo tinklo kiġtukŃ iġ lizdo) bei apsaugoti 

visas judančias krosnies dalis. Būtina laikytis DGUV V3 arba atitinkamų nacionalinių 

atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų. Prašome palaukti, kol krosnis ir jos 

dalys atvės iki patalpos temperatūros. 

 
Pos: 360 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_01a_Beidseitig die Schraubver bindungen am ober en... @ 411\m od_1740746574832_4209570.docx @ 2731373 @  @ 1 
 

PakeliamȎ durȎ variantas 

Atlaisvinkite abiejose viršutinių pakeliamų durų vyrių pusėse esančias varžtines jungtis. 

Atidėkite varžtus ir apvadų įvores į šalį vėlesniam montavimui. Tada atsargiai atlenkite 

durų izoliaciją į horizontalią padėtį ir atidarykite duris. 

UģveriamȎ durȎ variantas 

Šioje versijoje atidarykite tik varstomas duris. 

Tada naudodami tinkamą įrankį atlaisvinkite abiejų variantų keturis plokščius varžtus. 
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Pos: 361 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D emontage der H ubm echanik - Grafik @ 411\mod_1741094476372_4209570.docx @ 2733367 @  @ 1 
 

 

47 pav. Kėlimo įrenginio išmontavimas 
Pos: 362 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_04_Lösen si e die vier Fl achkopfschr auben mit einem passenden @ 411\m od_1740748175407_4209570.docx @ 2731434 @  @ 1 
 

Atlaisvinkite keturis plokščius varžtus naudodami tinkamą atsuktuvą su grioveliu.  

Išimkite durų modulį, o varžtus ir spyruokles atidėkite į šalį vėlesniam naudojimui. 
Pos: 363 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_05_D as Türmodul  vorsichtig auf einer eben en U nterlage auf der @ 411\mod_1740748288147_4209570.docx @ 2731595 @  @ 1 
 

Atsargiai padėkite durų modulį ant lygaus paviršiaus iš izoliacijos pusės. Naudodami 

tinkamą įrankį atsukite du apatinės tvirtinimo plokštės varžtus. Tada nuimkite atraminę 

plokštę nuo izoliacijos. 
Pos: 364 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_Türisoli erung entfer nen  -  Grafik @ 411\m od_1741251466998_4209570.docx @ 2735832 @  @ 1 
 

 

48 pav. Durų izoliacijos nuėmimas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 365 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_06_D anach die Türisolierung entfernen und di e.. . @ 411\m od_1741251176320_4209570.docx  @ 2735801 @  @ 1 
 

Tada nuimkite durų izoliaciją ir įdėkite naują izoliaciją. Įstumkite durų izoliaciją į pagrindo 

plokštę išilgai kairėje ir dešinėje pusėje esančių kreipiamųjų. Tada tvirtai įspauskite 

izoliaciją į viršutinius laikiklius taip, kad ji atsidurtų vienoje plokštumoje. Tada vėl 

uždėkite apatinę tvirtinimo plokštę. Tada patikrinkite, ar izoliacija sandariai priglunda. 

Krosnies montavimas atliekamas atvirkštine tvarka. Montuodami durų modulį įsitikinkite, 

kad tiekiamo oro sklendė įkišta į atitinkamas angas, ir patikrinkite, ar lengvai juda. 
Pos: 366 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Isoli erung repari eren @ 2\mod_1186579778469_4209570.docx @ 421988 @ 2 @ 1 
 

9.5 Izoliacijos remontas 
 
Pos : 367 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei Schäden an der  Isolierung - LHT-  und R ohröfen @ 3\mod_1190127300968_4209570.docx @ 422057 @  @ 1 
 

Krosnies izoliacija pagaminta iš labai aukštos kokybės, ugniai atsparios medžiagos. Dėl 

šiluminio plėtimosi izoliacijoje po kelių kaitinimo ciklų atsiranda įtrūkimai. Tačiau tai 

neturi įtakos krosnies funkcijai ar kokybei. Tačiau, jei ištisos detalės atsiskirs nuo 

izoliacijos, reikia informuoti „Nabertherm“ techninės priežiūros skyrių. 
Pos: 368 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Reparatur der Isoli erung - Labor öfen - Isolier ung - H eizplatten @ 411\m od_1741267633216_4209570.docx  @ 2737222 @  @ 1 
 

Visiškai normalu, kai keraminė pluošto izoliacija įtrūksta po pirmojo kaitinimo. Tačiau šie 

įtrūkimai paprastai nėra labai gilūs (keli mm) ir neturi įtakos izoliacijos funkcijai. 
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Įtrūkimai paprastai atsiranda dėl šiluminių įtempių, atsirandančių krosnies įkaitimo ar 

atvėsimo metu, arba dėl greitų temperatūros pokyčių, pavyzdžiui, atidarant duris esant 

aukštai temperatūrai. Įtrūkimų susidarymą taip pat lemia temperatūros aukštis ir cheminė 

medžiaga, kuri gali būti deginamų dirbinių sudėtyje. 
Pos: 369 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Elek trische Schaltpläne/Pneum atikpläne @ 47\m od_1380029813550_4209570.docx  @ 429174 @ 2 @ 1 
 

9.6 Elektros jungimo schemos / pneumatinǟs Ǳrangos schemos 
 
Pos : 370 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_4209570.docx @ 429173 @  @ 1 
 

 
Nurodymas 

Kartu pristatytuose dokumentuose nebūtinai yra elektros grandinių schemos ar 

pneumatinės schemos. 

Prireikus, šiuo klausimu kreipkitės į „Nabertherm“ techninės priežiūros skyrių. 

 
Pos: 371 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Öfen/Ü berschrif t - Zubehör @ 268\m od_1616482863494_4209570.docx  @ 2124971 @ 1 @ 1 
 

10 Priedai 
Pos: 372 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Abzugskami ne @ 411\mod_1741251986301_4209570.docx @ 2735893 @ 2 @ 1 
 

10.1 DȊmtraukiai 
Pos: 373 /TD/Betri eb_Bedienung/Abzugskamine - Grafik  @ 411\mod_1741252509479_4209570.docx @ 2735925 @  @ 1 
 

 

  

DȊmtraukis, skirtas prijungti prie 

išmetimo vamzdžio. 

DȊmtraukis su ventiliatoriumi , 

kad būtų galima geriau ištraukti iš 

krosnies išmetamąsias dujas. Nuo 

programos priklausantis 

perjungimas* su valdikliu B510 – 

P580. 

Katalizatorius organinių komponentų 

valymui iš ištraukiamo oro. Organiniai 

komponentai deginami kataliziškai 

maždaug 600 °C temperatūroje, t. y. 

suskaidomi į anglies dioksidą ir vandens 

garus. Todėl nemalonaus kvapo beveik 

išvengiama. Katalizatorių galima įjungti 

reguliatoriais B510 – P580, priklausomai 

nuo programos* **. 

*Nurodymas: Naudojant kitus reguliatorius, reikia prijungti adapterio kabelį, kad būtų galima prijungti prie atskiro 

lizdo. Įrenginys įjungiamas prijungus jį. 

** Priklausomai nuo prijungtos krosnies apkrovos ir maitinimo šaltinio saugiklių apsaugos, katalizatoriui gali tekti 

naudoti atskirą tinklo jungtį su saugikliais. 

49 pav. Dūmtraukiai: (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 374 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - C hargierges tell e (Tmax 800°C) @ 411\m od_1740136256501_4209570.docx  @ 2728279 @ 2 @ 1 
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10.2 Pakrovimo stovai (Tmaks. 800°C) 
Pos: 375 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargiergestelle - Tabell e - M 01.1060 @ 411\m od_1740136747617_4209570.docx  @ 2728311 @  @ 1 
 

Modelis L(V,T) 9/11 L(V,T) 15/11 L(T) 24/11 L(T) 40/11 

Gaminio Nr. 6000079693 6000078459 6000156108 6000062274 

Matmenys  

p x a x g, mm 

215 x 98 x 219 215 x 98 x 319 243 x 141 x 

278 

270 x 143 x 

415 

Įdėklo dugno plotas, 

mm 

202 x 202 302 x 202 262 x 230 392 x 270 

Vienam įdėklui 

tenkanti apkrova, kg 

maks. 2 maks. 3 maks. 3,5 maks. 3,5 

„laisvasis aukštis“ tarp 

įdėklų, mm 

45 45 88 80 

Atstumas nuo grindų 

iki apatinio lygio, mm 

25 25 25 25 

 
Pos: 376 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Gesamtübersicht Zubehör: C hargiergestell für LV(T) @ 313 \mod_1637566000046_4209570.docx @ 2284151 @  @ 1 
 

 

ǰkrovos rǟmas krosnies modeliui LV(T) 

Įkrovos rėmas su uždaromis arba perforuotomis 

skardomis, skirtos pakrauti krosnį skirtinguose 

lygiuose, įsk. skardos įstatymo / išėmimo laikiklį, iki 

Tmaks. 800 °C (1472 °F) ir maks. 2 kg apkrovos 

svoriui LV(T) 9/11 atveju arba 3 kg LV(T) 15/11 

atveju 

50 pav.: įkrovos rėmas (panašu į paveikslėlio vaizdą) 
Pos: 377 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bodenpl atten und Auffangwannen @ 411\m od_1740139641669_4209570.docx  @ 2728361 @ 2 @ 1 
 

10.3 GrindȎ plokġtǟs ir surinkimo vonelǟs 
Pos: 378 /TD/Betri eb_Bedienung/Zum Schutz der Öfen und zum einfachen C hargieren bietet Nabertherm unterschiedliche Bodenpl att en und @ 194\m od_1530774025308_4209570.docx  @ 776942 @  @ 1 
 

Krosnies apsaugai ir lengvesniam pakrovimui „Nabertherm“ siūlo skirtingas dugno 

plokštes ir surinkimo voneles. 
Pos: 379 /TD/Betri eb_Bedienung/Ker amik-Riffelpl atten Stahl-Auffangwannen für L... , LE...  - M01.1060 - Tabelle @ 411\mod_1740139912066_4209570.docx @ 2728393 @  @ 1 
 

Modeliui  Rifliuota plokġtǟ 

iġ keramikos, 

Tmaks. 1200 °C 

Surinkimo 

vonelǟ iġ 

keramikos, 

Tmaks. 1300 °C 

Surinkimo vonelǟ 

iġ plieno (medģiaga 

1.4828), Tmaks. 

1100 °C 

 

   

 Gaminio Nr. / matmenys, mm 

L 1, LE 1 691601835 

110 x 90 x 12,7 

– 691404623 

85 x 100 x 20 

LE 2 691601097 

170 x 110 x 12,7 

691601099 

100 x 160 x 10 

691402096 

120 x 180 x 20 
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Modeliui  Rifliuota plokġtǟ 

iġ keramikos, 

Tmaks. 1200 °C 

Surinkimo 

vonelǟ iġ 

keramikos, 

Tmaks. 1300 °C 

Surinkimo vonelǟ 

iġ plieno (medģiaga 

1.4828), Tmaks. 

1100 °C 

L 3, LT 3, LV 3, LVT 3 691600507 

150 x 140 x 12,7 

691600510 

150 x 140 x 20 

691400145 

150 x 140 x 20 

LE 6, L 5, LT 5, LV 5, 

LVT 5 

691600508 

190 x 170 x 12,7 

691600511 

190 x 170 x 20 

691400146 

190 x 170 x 20 

L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 691600509 

240 x 220 x 12,7 

691600512 

240 x 220 x 20 

691400147 

240 x 220 x 20 

LE 14 691601098 

210 x 290 x 12,7 

– 691402097 

210 x 290 x 20 

L 15, LT 15, LV 15, 

LVT 15 

691600506 

340 x 220 x 12,7 

– 691400149 

220 x 340 x 20 

L 24, LT 24 691600874 

340 x 270 x 12,7 

– 691400626 

270 x 340 x 20 

L 40, LT 40 691600875 

490 x 310 x 12,7 

– 691400627 

310 x 490 x 20 
 

51 pav.: Grindų plokštės ir surinkimo vonelės 

 
Pos: 380 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Stapelbare Chargenbehälter @ 42\m od_1371043159242_4209570.docx  @ 428664 @ 2 @ 1 
 

10.4 Vienas ant kito kraunami pakrovimo konteineriai 
 
Pos : 381 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für ei ne optim ale Ausnutzung des Ofenr aumes wird die War e in ker amischen C hargenbehältern... @ 411\m od_1740140302583_4209570.docx  @ 2728424 @  @ 1 
 

Siekiant optimalaus krosnies kameros panaudojimo, gaminiai dedami į keraminius 

pakrovimo konteinerius. Priklausomai nuo krosnies modelio, pakrovimo konteineriai gali 

būti dedami keliais lygiais. Pakrovimo konteineriuose yra įpjovos, kad būtų galima geriau 

cirkuliuoti orą. Viršutinį apvalkalą galima uždaryti keraminiu dangteliu. 
 
Pos : 382 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  eckige  - Behälter_D eckel_699000279/985 -  Grafik @ 43\m od_1371471202637_4209570.docx @ 428686 @  @ 1 
 

 

 

 

Pakrovimas net trim lygiais Pakrovimo konteineris Pakrovimo konteinerio 

dangtis 
 

Gaminio Nr.: 699000279 Gaminio Nr.: 699000985 
 

52 pav.: Pakrovimo konteineris su dangčiu 
Pos: 383 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 415\m od_1765266327137_4209570.docx  @ 2813811 @ 1 @ 1 
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11 ĂNaberthermñ prieģiȊros skyrius 

„Nabertherm“ bet kuriuo metu pasiruošęs techniškai prižiūrėti ir suremontuoti Jūsų 

įrenginį. 

Jeigu kyla klausimų, problemų ar pageidavimų, susisiekite su firma „Nabertherm“ GmbH. 

Raštu, telefonu arba internetu. 

 

Raġtu 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Telefonu 

Tel.:  +49 (4298) 922-333 

Internetu arba el. laiġku 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Kreipdamiesi Ǳ mus, bȊkite paruoġň krosnies Ǳrenginio arba reguliatoriaus 

specifikacijȎ lentelǟs duomenis. 
Pos: 384 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 mit C E-Zeichen und Abfalleim er - mit Beschreibung @ 414\mod_1758727647785_4209570.docx @ 2788372 @  @ 1 
 

Nurodykite šiuos specifikacijų lentelės duomenis: 

 

Krosnies modelis 

Serijos Nr. 

Prekǟs Nr. 

Pagaminimo metai 

53 pav.: Pavyzdys (specifikacijų lentelė) 
Pos: 385 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Ü berschrift  - Außerbetriebnahme, D emontage und Lager ung @ 0\mod_1167838295210_4209570.docx @ 421195 @ 1 @ 1 
 

12 Eksploatacijos pabaiga, iġmontavimas ir sandǟliavimas 
 
Pos : 386 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_4209570.docx @ 421157 @ 2 @ 1 
 

12.1 Aplinkos apsaugos nuostatai 
 
Pos : 387 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Elek tronische Bauteil e-Isolierung-Altm etall @ 4\m od_1205143314853_4209570.docx  @ 422471 @  @ 1 
 

Pristatytoje krosnies įrangoje nėra medžiagų, kurias reikia klasifikuoti kaip pavojingas 

atliekas. Tačiau proceso metu susidarančių medžiagų likučiai gali kauptis krosnies / įrangos 

izoliacijoje. Tai gali būti pavojinga sveikatai ir (arba) aplinkai. 

¶ Elektroniniai komponentai turi būti išmontuojami ir šalinami kaip elektroninės 

atliekos. 

¶ Izoliacija turi būti išimta ir šalinama kaip specialiosios atliekos / pavojingos 

medžiagos (žr. skyrių „Techninė priežiūra, valymas ir kasdienė priežiūra – Keraminių 

pluoštų tvarkymas“). 

¶ Išmeskite korpusą kaip metalo laužą. 

¶ Dėl aukščiau išvardytų medžiagų šalinimo kreipkitės į už jūsų teritoriją atsakingą 

atliekų šalinimo įmonę. 
Pos: 388 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - N ati onal en Vorschriften des j eweiligen Verw endungslandes si nd zu beachten. @ 10\mod_1258644986266_4209570.docx @ 423967 @  @ 1 
 

 

Nurodymas 

Būtina laikytis atitinkamų nacionalinių atitinkamoje paskirties šalyje galiojančių nuostatų. 

 

1

2

3

4
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Pos: 389 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweise für den R ück transport  der Ofen-Anlag e @ 4\mod_1202459053863_4209570.docx @ 422396 @ 2 @ 1 
 

12.2 Transportavimas / grŃģinimas 

 

Jei vis tiek turite originaliŃ pakuotň, saugiausia krosnǱ grŃģinti joje. 

Kitu atveju: 

pasirinkite tinkamą, stabilią pakuotę. Paketai transportuojant dažnai sukraunami vienas 

ant kito, stumdomi ar mėtomi; todėl tinkama tarnauja kaip išorinis apsauginis jūsų 

krosnies apvalkalas. 

                       

+45 °C 

-5 °C 

 

¶ Prieġ gabenant / grŃģinant visas linijas ir konteinerius reikia iġtuġtinti 

(pvz., iġleisti auġinimo vandenǱ). Iġpumpuokite eksploatacines medģiagas ir 

tinkamai jas utilizuokite.  

¶ Saugokite krosnies ǱrangŃ nuo ġalļio ar karġļio (saulǟs spinduliȎ) 

¶ Sandǟliavimo temperatȊra: nuo -5 °C iki +45 °C 

¶ Oro drǟgmǟ: nuo 5 % iki 80  %, be kondensacijos 

¶ Pastatykite krosnies ǱrangŃ ant lygaus pavirġiaus, kad ji nebȊtȎ deformuota 

¶ Pakavimo ir transportavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir Ǳgalioti asmenys 

Jei krosnyje yra transportavimo blokuotė (žr. skyrių „Apsauga transportuojant“), naudokite 

ją. 

Kitu atveju: 

pritvirtinkite ir apsaugokite visas judančias dalis (lipnia juosta) ir apkamšykite visas 

kyšančias dalis, užtikrinkite, kad jos nenulūžtų. 

Saugokite savo elektroninį prietaisą nuo drėgmės ir palaidų pakuotės medžiagų. 

Pakuotės ertmes užpildykite minkšta, bet pakankamai tvirta užpildymo medžiaga (pvz., 

putplasčio kilimėliais) ir įsitikinkite, kad prietaisas neslysta pakuotės viduje. 

Jei prekǟs bus sugadintos dǟl netinkamos pakuotǟs ar kitaip paģeidus jȊsȎ 

Ǳsipareigojimus, iġlaidas padengs klientas. 

Paprastai galioja tokia nuostata: 

krosnies įranga siunčiama be priedų, nebent to aiškiai reikalauja specialistas. 

Įtraukite išsamų krosnies gedimo aprašymą: taip sutaupysite specialisto laiką ir savo 

pinigus. 

Nepamirškite nurodyti kontaktinio asmens vardo, pavardės ir telefono numerio, kuriuo 

galima susisiekti iškilus klausimų. 

 
Nurodymas 

Grąžinimas gali būti vykdomas tik pagal transportavimo instrukcijas, nurodytas ant 

pakuotės arba vežimo dokumentuose. 

 

 
Nurodymas 

Jei remontui netaikoma garantija, siuntimas ir grąžinimas vykdomas kliento sąskaita. 

 
Pos: 390 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 434877 @  @ 1 
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Pos: 391 /TD/Anhang/Ü berschrift  - Konformitätserkl ärung @ 2\m od_1186581095030_4209570.docx  @ 421989 @ 1 @ 1 
 

13 Atitikties deklaracija 
 
 
Pos : 392 /EG-Erklär ung en/Kopfmodul/CE_Niederspannungsrichtlini e & M aschinenrichtlini e @ 325\m od_1641828590816_4209570.docx  @ 2305653 @  @ 1 
 

 

ES atitikties deklaracija 

 
Pos: 393 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Produk tangabe ohne Seriennumm er @ 0\m od_1155111253956_4209570.docx @ 420975 @  @ 1 
 

Pavadinimas Laboratorinǟ krosnis (mufelinǟ krosnis) 

Modelis L .../... LE .../... LT .../... LV .../... LVT .../... -

SKM -SW 
 
Pos: 394 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Anschrift  Nabertherm @ 325\m od_1641829359971_4209570.docx  @ 2305743 @  @ 1 
 

Gamintojo pavadinimas ir adresas 

„Nabertherm GmbH“ 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Vokietija 

 
Pos: 395 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/MR L_D as oben beschriebene Pr odukt erfüllt folgende Harm onisi erungsrechtsvorschriften der U nion: @ 325\mod_1641829145663_4209570.docx @ 2305713 @  @ 1 
 

Pirmiau aprašytas gaminys atitinka šiuos sąjungos darniuosius teisės aktus: 

¶ 2006/42/EB (Mašinų direktyva) 

¶ 2014/30/ES (EMS) 

¶ 2011/65/ES (direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje 
įrangoje apribojimo) 

Pos: 396.1 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/Folgende harm onisi erte Norm en wur den angew andt:  @ 10\m od_1260360041778_4209570.docx  @ 423994 @  @ 1 
 

Taikomi šie darnieji standartai: 
Pos: 396.2 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61010-1 @ 411\m od_1739262842492_0.docx @ 2721685 @  @ 1 
 

¶ EN 61010-1:2010, EN 61010- 1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019 
Pos: 396.3 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61000-6-1, DIN  EN  61000-6- 3 @ 411\mod_1739262491350_0.docx  @ 2721282 @  @ 1 
 

¶ EN 61000-6-1:2007 

¶ EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 
Pos: 397 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Di e alleinige Verantw ortung für die Auss tell ung dieser Konformitätserklärung tr ägt der H ersteller.  D @ 325\m od_1641828967778_4209570.docx @ 2305683 @  @ 1 
 

Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas. Deklaraciją pasirašęs asmuo įgaliotas 

parengti svarbius techninius dokumentus. Adresas atitinka nurodytą gamintojo adresą. 
Pos: 398 /EG-Erklär ung en/Ort und Datum  @ 0\m od_1155018513651_0.docx @ 434875 @  @ 1 
 

 

Lilienthal, 20.03.2025 
Pos: 399 /EG-Erklär ung en/Unterschriftkom binati onen/Unterschriften D ahl/Pirngruber-Spanier_mi t Unterschrift  @ 287\mod_1625130719693_4209570.docx @ 2163215 @  @ 1 
 
 

 

  

__________________    _______________________________ 

Dr. Henning Dahl     Malte Pirngruber-Spanier 

Konstravimo ir plėtros vadovas    Konstravimo ir plėtros skyriaus vadovas 
Pos: 400 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 434877 @  @ 1 
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Pos: 401 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_4209570.docx @ 610392 @ 1 @ 1 
 

14 Uģraġams 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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