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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung @ 0\m od_1167823212238_274728.docx  @ 274924 @ 1 @ 1 
 

1 Introducere 
 
Pos : 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Öfen allgemei n - g ekürz t @ 363\m od_1662455407734_274728.docx  @ 2382413 @  @ 1 
 

Aceste documente sunt destinate numai clienἪilor noĸtri Ἠi nu pot fi reproduse sau 

comunicate unor terἪi sau puse la dispoziἪie fŁrŁ permisiunea scrisŁ. (Legea privind dreptul 

de autor Ἠi drepturile conexe, Legea drepturilor de autor din 09.09.1965) 

Toate drepturile asupra desenelor Ἠi a altor documente, precum Ἠi orice tip de cesionare, 

exploatare se aflŁ la Nabertherm GmbH, chiar ĸi în cazul drepturilor de proprietate. 

Toate imaginile prezentate în acest manual au un scop informativ, de exemplu  nu redau 

detaliile exacte ale sistemului. 
Pos: 3 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Erläuterung ISO 3864 und AN SI Z535.6 @ 373\m od_1669639501093_274728.docx @ 2407243 @ 2 @ 1 
 

1.1 ExplicaἪia simbolurilor Ἠi a cuvintelor de avertizare folosite ´n avertismente  

 

 

NotŁ 

În urmŁtoarele instrucἪiuni de utilizare sunt utilizate avertismente concrete pentru a 

evidenἪia riscurile reziduale care pot fi evitate atunci c©nd se utilizeazŁ unitatea. Aceste 

riscuri reziduale reprezintŁ pericole pentru persoane/produs/unitate Ἠi mediu. 

Simbolurile folosite ´n manualul de utilizare au ca scop principal atragerea atenἪiei asupra 

instrucἪiunilor de siguranἪŁ! 

Simbolul utilizat ´n fiecare caz nu poate ´nlocui textul instrucἪiunilor de siguranἪŁ. Textul 

se va citi întotdeauna în întregime! 

Simbolurile grafice respectŁ ISO 3864. În conformitate cu American National Standard 

Institute (ANSI) Z535.6, ´n acest document sunt utilizate urmŁtoarele avertismente Ἠi 

cuvinte de avertizare: 

 
 

 

Simbolul de pericol general, ´mpreunŁ cu cuvintele de avertizare ATENἩIE, 

AVERTIZARE  Ἠi PERICOL  avertizeazŁ asupra pericolului de rŁnire gravŁ.  

ExplicaἪiile textuale privind simbolul de pericol general, ´n special dacŁ se gŁsesc pe 

aparat, trebuie ´ntotdeauna luate ´n considerare pentru a afla instrucἪiuni despre evitarea 

pericolului, a rŁnirilor sau a decesului. 

 
 

ATENҎIE IndicŁ un pericol care va duce la deteriorarea sau distrugerea aparatului. 

 

ATENἩIE IndicŁ un pericol care prezintŁ un risc scŁzut sau mediu de rŁnire. 

 

AVERTIZARE IndicŁ un pericol care poate duce la deces, leziuni grave sau ireversibile. 

 

PERICOL IndicŁ un pericol care va duce direct la deces, leziuni grave sau ireversibile. 

 
Structura avertismentelor: 
Toate avertismentele sunt structurate dupŁ cum urmeazŁ 
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1 AVERTIZARE 2 

Å Tipul Ἠi sursa pericolului3 

Å UrmŁrile nerespectŁrii3 

Å AcἪiune de prevenirea a pericolului3 
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sau 

4 

1 PERICOL 2 

5 

Å Tipul Ἠi sursa pericolului3 

Å UrmŁrile nerespectŁrii3 

Å AcἪiune de prevenirea a pericolului3 

 

PoziἪie Denumire ExplicaἪie 

1 Semn de pericol IndicŁ riscul de rŁnire 

2 Cuvânt de semnalizare ClasificŁ riscul 

3 Texte de avertisment Å Tipul Ἠi sursa pericolului 

Å UrmŁri posibile ´n cazul nerespectŁrii 

Å MŁsuri/InterdicἪii 

4 Simboluri grafice (opἪional) 

conform ISO 3864: 

UrmŁri, mŁsuri sau interdicἪii 

5 Simboluri grafice (opἪional) 

conform ISO 3864: 

Comenzi sau interdicἪii 

 
Pos: 4 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Ü berschrif t - Hinw eissym bole i n der Anleitung (Ei nzug Mit te) @ 9\m od_1247053429626_274728.docx @ 277485 @  @ 1 
 

Simboluri de atenŞionare ´n manual: 
 
Pos : 5 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Hi nweis  - Unter  di esem  Sym bol er hal ten Sie Anweisungshi nweise und ...  @ 9\m od_1247053932311_274728.docx @ 277487 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Sub acest simbol veŞi primi sugestii de instruire Ἠi alte informaἪii utile. 

 
 
Pos : 6 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\m od_1247056175982_274728.docx @ 277491 @  @ 1 
 

 

PoruncŁï Semn poruncŁ 

Acest simbol indicŁ poruncile importante care trebuiesc neapŁrat urmate. Semnele servesc 

pentru a proteja oamenii de la daune, arŁt©nd modul în care ar trebui sŁ se comporte într-o 

situaἪie datŁ. 

 
Pos: 7 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für den Bediener @ 9\m od_1247053200729_274728.docx @ 277483 @  @ 1 
 

 

PoruncŁ ï InformaἪii importante pentru utilizator 

Acest simbol avertizeazŁ utilizatorul asupra unor instrucἪiuni importante Ἠi instrucἪiuni de 

utilizare, care sunt obligatoriu de urmat. 

 
Pos: 8 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für das  Wartungspersonal @ 9\m od_1247053206042_274728.docx @ 277484 @  @ 1 
 

 

PoruncŁ ï InformaἪii importante pentru personalul de ´ntreἪinere 

Acest simbol avertizeazŁ personalul de ´ntreἪinere asupra unor instrucŞiuni  importante de 

operare Ἠi ´ntreἪinere (service), care sunt obligatoriu de urmat. 

 
Pos: 9 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - N etzstecker ziehen @ 229\mod_1575453492176_274728.docx @ 889746 @  @ 1 
 

 

PoruncŁ ï ScoateἪi Ἠtecherul 

Acest simbol avertizeazŁ operatorul sŁ scoatŁ Ἠtecherul din prizŁ. 
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Pos: 10 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anheben mit m ehr eren Personen @ 9\mod_1247063058002_274728.docx  @ 277496 @  @ 1 
 

 

PoruncŁ ï Ridicare cu mai multe persoane 

Acest simbol avertizeazŁ personalul indic©nd faptul cŁ acest dispozitiv trebuie ridicat ĸi 

aĸezat la locul dorit de mai multe persoane.  

 
Pos: 11 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eiße Ober fläche - Oberfläche, nicht ber ühren @ 9\mod_1247054774780_274728.docx @ 277488 @  @ 1 
 

 

AtenŞie ï Pericol, nu atingeŞi suprafeŞele fierbinŞi 

Acest simbol avertizeazŁ operatorul de o suprafaἪŁ fierbinte, care nu este voie de a fi 

atinsŁ. 

 
Pos: 12 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung -vor el ektrischer Spannung - zur Verm eidung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_274728.docx @ 277489 @  @ 1 
 

 

Avertizare cu privire la tensiune electricŁ 

Acest simbol indicŁ operatorului pericolul de electrocutare ´n cazul nerespectŁrii 

urmŁtoarelor indicaἪii de avertizare. 

 
Pos: 13 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umki ppen des  Gerätes  @ 9\m od_1247059198372_274728.docx @ 277492 @  @ 1 
 

 

Avertisment - Pericol de rŁsturnare a echipamentului 

Acest simbol atrage atenἪia operatorului asupra pericolului de rŁsturnare a echipamentului 

´n cazul nerespectŁrii urmŁtoarelor instrucἪiuni. 

 
Pos: 14 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Schwebende  Las ten @ 411\m od_1739525795444_274728.docx @ 2724144 @  @ 1 
 

 

Avertizare cu privire la sarcinŁ suspendatŁ 

Acest simbol indicŁ operatorului posibile pericole prezentate de sarcinile suspendate. 

Lucrul sub o sarcinŁ ridicatŁ este strict interzis. Ċn caz de nerespectare existŁ pericol de 

deces. 

 
Pos: 15 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eben schw erer Lasten @ 411\mod_1739525675808_274728.docx @ 2724113 @  @ 1 
 

 

Avertizare ï pericol la ridicarea sarcinilor grele 

Acest simbol indicŁ operatorului posibile pericole la ridicarea de sarcini grele. Ċn cazul 

nerespectŁrii instrucἪiunilor existŁ risc de rŁnire. 

 
Pos: 16 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umw eltgefährdung @ 9\m od_1247060443419_274728.docx @ 277494 @  @ 1 
 

 

Avertisment ï pericol pentru mediu 

Acest simbol atrage atenἪia operatorului asupra pericolului pentru mediul ´nconjurŁtor ´n 

cazul nerespectŁrii urmŁtoarelor instrucἪiuni. Operatorul trebuie sŁ asigure respectarea 

normelor naἪionale privind protecἪia mediului. 

 
Pos: 17 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Brandg efahr @ 9\m od_1251445272822_274728.docx @ 277602 @  @ 1 
 

 

AtenŞie ï Pericol de incendiu 

Acest simbol avertizeazŁ utilizatorul la un pericol de incendiu, dacŁ nu respectŁ anumite 

avertizŁri 

 
Pos: 18 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Explosi onsg efährliche Stoffe @ 9\m od_1247061148859_274728.docx @ 277495 @  @ 1 
 

 

Avertisment ï pericol datorat substanἪelor explozibile sau 

                    mediului explozibil 

Aceste simboluri atrag atenἪia operatorului asupra substanἪelor explozibile sau a unui 

mediu explozibil. 

 
Pos: 19 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gefahr - ni cht mit W asser überschütten @ 9\m od_1247826410886_274728.docx  @ 277539 @  @ 1 
 

 

InterdicŞii ï InformaἪii importante pentru utilizator 

Acest simbol avertizeazŁ utilizatorul cu privire la faptul cŁ produsul NU se va stropii cu apŁ 

sau detergent. Se interzice utilizarea unui aparat de spŁlat cu presiune. 
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Pos: 20 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Warnhi nweissymbole an der  Anlag e @ 9\mod_1247053700273_274728.docx @ 277486 @  @ 1 
 

Simboluri de avertizare pe produs: 
 
Pos : 21 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Hinw eissym bole - W arnung - Gefahr  vor heißer Oberfl äche und Verbr ennung @ 415\m od_1765873819377_274728.docx @ 2816119 @  @ 1 
 

 

Avertizare ï pericol din cauza suprafeἪei fierbinἪi Ἠi pericol de arsuri ï nu 
atingeἪi 

SuprafeἪele fierbinἪi, precum piese fierbinἪi ale instalaἪiei, pereἪii cuptorului, uἨile sau 

materialele, dar Ἠi lichidele fierbinἪi, nu sunt ´ntotdeauna perceptibile. SuprafaἪa nu trebuie 

atinsŁ. 

 
Pos: 22 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - vor elek trischer Spannung @ 379\m od_1673867689118_274728.docx @ 2417204 @  @ 1 
 

 

Avertisment ï tensiune electricŁ! 

Avertisment pentru tensiune electricŁ periculoasŁ. 

 
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung @ 0\m od_1167821943807_274728.docx @ 274920 @ 2 @ 1 
 

1.2 Descriere produs 
 
Pos : 24 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Labor ofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 221\mod_1562754463219_274728.docx @ 859476 @  @ 1 
 
 

Cuptoarele de laborator se remarcŁ prin diferite avantaje. Prelucrarea performantŁ a 

materialelor de ´naltŁ calitate, combinatŁ cu o utilizare mai simplŁ face din aceste cuptoare 

un echipament destinat tuturor scopurilor ´n cercetare Ἠi laborator. Aceste cuptoare sunt 

optime pentru incinerare Ἠi pentru tratarea la cald. Materialele izolatoare de ´naltŁ calitate 

permit funcἪionarea cu un consum redus de energie Ἠi un timp de ´ncŁlzire scurt datoritŁ 

nivelului redus de energie termicŁ stocatŁ Ἠi conductivitŁἪii termice. Cuptoarele de laborator 

ating o temperaturŁ a camerei cuptorului de max. 1100 °C (2012 °F), 1200 °C (2192 °F), 

1300 °C (2372 °F) sau 1400 °C (2552 °F). 
Pos: 25 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusätzlich zeichnet sich di eses Produkt aus durch: ( Einzug Mitte) @ 15\m od_1305713428306_274728.docx @ 278669 @  @ 1 
 

În plus, aceste produse se caracterizeazŁ prin: 
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusätzlich zeichnet ... : Laborofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW @ 415\m od_1765870591763_274728.docx @ 2815453 @  @ 1 
 

¶ CarcasŁ cu pereἪi dubli, Ἠi ´n concluzie temperaturi exterioare scŁzute Ἠi stabilitate 

ridicatŁ. Carcase pentru toate cuptoarele (cu excepἪia modelelor LE) din plŁci de oἪel 

inoxidabil texturat 

¶ O bunŁ uniformizare a temperaturii datoritŁ sistemului special de alimentare cu aer Ἠi 

evacuare a gazelor arse la modelele LV/LVT .../é. La modelele LV/LVT .../é se 

realizeazŁ un schimb de aer de 6 ori mai puternic pe minut. Aerul admis este 

pre´ncŁlzit, asigurându-se astfel o uniformizare bunŁ a temperaturii 

¶ Cuptorul este disponibil ´n variante cu uἨŁ basculantŁ sau uἨŁ cu sistem de ridicare  

¶ FuncἪie suplimentarŁ comutabilŁ (220 - 240 V, max. 40 W), nu pentru modelele LE 

¶ PlŁci ceramice de ´ncŁlzire cu filament integrat, protejat ´mpotriva stropirii Ἠi gazelor 

arse, la modelele L/LT é/é Ἠi LV/LVT .../é Modele 1100 & 1200 ÁC 

¶ Filament cu radiaἪii libere pe tuburi portante la modelele de 1300 & 1400 ÁC  

¶ IzolaἪie uἨŁ montatŁ pe arc la modelele L/LT é/é pentru ´nchiderea sigurŁ a uἨii Ἠi 

protecἪia izolaἪiei uἨii 

¶ Modelul L/LT é/é/SW cu c©ntar Ἠi software (software VCD) pentru determinarea 

pierderii combustiei 

¶ Model L/LT é/é/SKM cu muflŁ ceramicŁ ´nchisŁ pentru atmosfere mai agresive 

¶ Toate modelele sunt prevŁzute cu un controler, care previne ´n mod sigur erorile de 

control. Pentru mŁsurarea Ἠi controlul temperaturii cuptorului se utilizeazŁ un 

termocuplu cu duratŁ lungŁ de utilizare (NiCrSi-NiSi Tmax < 1200 °C bzw. PtRh-Pt 

Tmax >= 1200 °C) 
Pos: 27 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Ausschli eßlicher Ei nsatz von Isol ati onsm ateriali en ohne Einstufung gem äß Veror @ 293\m od_1628580481854_274728.docx @ 2177945 @  @ 1 
 

¶ Utilizarea exclusivŁ a materialelor izolatoare fŁrŁ clasificare conform Regulamentului 

(CE) nr. 1272/2008 (CLP). Ceea ce ´nseamnŁ cŁ nu se utilizeazŁ vatŁ izolatoare, 

cunoscutŁ drept fibrŁ refractarŁ ceramicŁ (RCF), care este clasificatŁ Ἠi posibil 

cancerigenŁ. 
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Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug Mit te)  @ 39\mod_1364984085402_274728.docx  @ 282036 @  @ 1 
 

DotŁri suplimentare 
Pos: 29 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zusatzauss tattung - Laboröfen M 01.1060 @ 411\mod_1739955338806_274728.docx @ 2726149 @  @ 1 
 

¶ Limitator de temperaturŁ cu temperaturŁ de deconectare reglabilŁ ca protecἪie la 

supratemperaturŁ pentru cuptor Ἠi produse 

¶ Conexiune gaz de protecἪie pentru clŁtirea cuptorului cu gaz de protecἪie sau de 

reacἪie neinflamabil 

¶ Treceri suplimentare termocuple ´n peretele posterior Ἠi/sau uἨŁ 
Poz.: 31 /TD /Introducer e/D escrier e produs/C uptoare/D escri ere produs - accesorii: Sis tem  de gazar e m anual sau automat. @ 116\m od_1459332575272_6.docx  @ 459811 @  @ 1 
 
Pos : 30 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Ethernetschnitts tell e, Prozesssteuerung und -dokum entati on über VCD- Softw arepaket zur...  @ 411\mod_1739955910143_274728.docx @ 2726180 @  @ 1 
 

¶ InterfaἪŁ Ethernet, controlul Ἠi documentarea proceselor prin intermediul pachetului 

software VCD pentru monitorizare, documentare Ἠi control 
Pos: 31 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug Mit te) @ 36\mod_1359971094458_274728.docx  @ 281578 @  @ 1 
 

Accesorii 
Pos: 32 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zubehör:  Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 411\m od_1739957137132_274728.docx @ 2726211 @  @ 1 
 

¶ Sistem de gazare manual sau automat (numai ´n combinaἪie cu racord de gaz de 

protecἪie).  

¶ CoἨ de fum, coἨ de fum cu ventilator sau catalizator (´n funcἪie de model) 

¶ PlŁci inferioare Ἠi cuve de colectare pentru protecἪia cuptoarelor Ἠi ´ncŁrcarea simplŁ a 

Ἠarjelor 

¶ Recipiente pŁtrate pentru Ἠarje care pot fi depozitate ´n stivŁ, pentru alimentare pe mai 

multe niveluri 

¶ Cadre de alimentare din oἪel inoxidabil (p©nŁ la 800 ÁC) 
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Pos: 33 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht der Anl age @ 1\m od_1174302636992_274728.docx  @ 275428 @ 2 @ 1 
 

1.3 Prezentare generalŁ a sistemului 
 
Pos : 34 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_H ubtür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 1 @ 411\m od_1741076442852_274728.docx @ 2732183 @  @ 1 
 

 

Fig. 1: Exemplu: Prezentare generalŁ model uἨŁ cu sistem de ridicare LT ../11-12 Ἠi uἨŁ basculantŁ L ../11-12 

(FigurŁ similarŁ) 
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Pos: 35 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Stei n_H eiz-Trag erohre_Hutür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 2 @ 411\m od_1741078675122_274728.docx  @ 2732214 @  @ 1 
 

 

Fig. 2: Exemplu: Prezentare generalŁ model uἨŁ cu sistem de ridicare LT ../13 Ἠi uἨŁ basculantŁ L ../13 (FigurŁ 

similarŁ) 
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Pos: 36 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Kl apptür LV .. /...  - H ubtür LVT .. /.. . (NB 500) - 3 @ 377\mod_1671628869842_274728.docx  @ 2413063 @  @ 1 
 

 

Fig. 3: Exemplu: Prezentare generalŁ model uἨŁ cu sistem de ridicare LVT ../11 Ἠi uἨŁ basculantŁ LV ../11 (FigurŁ 

similarŁ) 
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Pos: 37 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_Klapptür LE . ./. . (Contr oller R 8) - 4 @ 415\mod_1764588363338_274728.docx  @ 2810317 @  @ 1 
 

 

Fig. 4: Exemplu: Prezentare generalŁ model uἨŁ basculantŁ LE ../14 (FigurŁ similarŁ) 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen mit W aag e_Klapptür  L ../ ../SW - H ubtür  LT  .. /../SW (N B 500) - 5 @ 302\m od_1633584880380_274728.docx  @ 2263403 @  @ 1 
 

 

Fig. 5: Exemplu: Prezentare generalŁ cuptor cu c©ntar inclusiv c©ntar model uἨŁ basculantŁ L ../../SW Ἠi uἨŁ cu sistem 

de ridicare LT ../../SW (FigurŁ similarŁ) 
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Pos: 39 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht R ückansicht Labor ofen-Muffelöfen Grafik  - 6 @ 411\mod_1741079223182_274728.docx @ 2732435 @  @ 1 
 

 

Fig. 6: Cuptoare de laborator (cuptoare cu muflŁ) imagine din spate (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 40 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht_M 01.1060_Tabelle Nr. und Benennung der  ver bauten Teile für Labor - und M uffelöfen @ 415\m od_1765870684234_274728.docx @ 2815484 @  @ 1 
 

Nr. Denumire 

1 UἨŁ cu sistem de ridicare 

2 Mâner 

3 Robinet cu sertar de aer suplimentar pentru reglarea debitului de aer proaspŁt 

4 PlŁci ceramice de ´ncŁlzire cu filament integrat, protejat ´mpotriva stropirii Ἠi gazelor arse 

5 IzolaἪie din material fibros neclasificat 

6 Controler 

7 InterfaἪŁ USB 

8 IzolaἪie garniturŁ 

9 Camera cuptorului 

10 UἨŁ basculantŁ 

11 IzolaἪie multistrat cu cŁrŁmizi refractare robuste ´n camera cuptorului 

12 Elementele de ´ncŁlzire de pe tuburile de susἪinere 

13 Element de ´ncŁlzire ´n tuburi de sticlŁ cuarἪ 

14 Termocuplu 

15 Sistem de evacuare a gazelor arse 

16 Cadru inferior 

17 AmprentŁ ceramicŁ 

18 AmprentŁ preluare 

19 Cântar EW-é 

20 PlacŁ suport ´n camera cuptorului 

21 ĊncŁlzire (PORNIT/OPRIT) 
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Nr. Denumire 

22 ĊntrerupŁtor de reἪea cu siguranἪŁ integratŁ (pornirea/oprirea cuptorului) 

22a ĊntrerupŁtor de reἪea (pornirea/ oprirea cuptorului) 

23 SiguranἪŁ pentru conexiunea suplimentarŁ la energie electricŁ (pentru accesorii) 

24 Conexiune suplimentarŁ la energie electricŁ (pentru accesorii) 

25 ἧtecher de reἪea CEE/NEMA (>3600W) 

26 ἧtecher de reἪea (p©nŁ la 3600 Watt) cu mufŁ snapIn 

 
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug li nks) @ 36\mod_1360061559626_274728.docx @ 281581 @  @ 1 
 

Dotare suplimentarŁ 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: TW B-TWW_OMRON E5GC ( ohne N orm) @ 411\m od_1740125417856_274728.docx @ 2727933 @  @ 1 
 

 

Limitator de temperaturŁ cu temperaturŁ de 

deconectare reglabilŁ ca protecἪie la supratemperaturŁ 

pentru cuptor Ἠi produse 

Fig. 7: Limitatorul de temperaturŁ (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Schutzgasanschl uss  _Laboröfen @ 411\m od_1741092026007_274728.docx @ 2733118 @  @ 1 
 

 

 

Racord de gaz pentru clŁtirea 

cuptorului  

Pentru conectarea unui sistem 

de alimentare cu gaz pentru 

gaze de protecἪie sau de reacἪie 

neinflamabile 

Fig. 8: Racord de gaz de protecἪie (figurŁ similarŁ) 

Admisie gaz 
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Pos: 44 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Thermoelem entdurchführ ung_Laboröfen @ 411\m od_1741259687066_274728.docx @ 2736495 @  @ 1 
 

 

Trecere termocuplŁ  

pentru a putea poziἪiona o termocuplŁ, ca poziἪie 

suplimentarŁ de mŁsurare, c©t mai aproape de 

ἨarjŁ posibil. 

Fig. 9: Trecere termocuplŁ (figurŁ similarŁ) 

 
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug li nks) @ 53\m od_1389868020284_274728.docx @ 283548 @  @ 1 
 

Accesorii 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Die Ofenanlage kann durch Zubehör erw eitert w erden. Eine Ü bersicht des verfügbaren Z ubehörs  ist.. . @ 411\m od_1740130282954_274728.docx @ 2727964 @  @ 1 
 

InstalaἪia cuptorului poate fi extinsŁ cu accesorii. O prezentare generalŁ a accesoriilor disponibile se gŁseἨte ´n capitolul 

ĂAccesoriiò. 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Absicherung von Gefahr en bei Ü bertem peratur @ 37\m od_1362489730884_274728.docx @ 281769 @ 2 @ 1 
Circuit de control pentru siguranἪŁ 

1.4 Prevenirea pericolelor ´n caz de supratemperaturŁ 
 
Pos : 48 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Öfen der N abertherm Gm bH können standardm äßig (abhängig von der M odellbaurei he) oder als Zusatzausst @ 37\mod_1362491214270_274728.docx  @ 281772 @  @ 1 
 

Cuptoarele Nabertherm GmbH pot fi prevŁzute cu dotarea standard (´n funcἪie de seria 

modelului) sau cu dotŁri suplimentare (versiune specificŁ clientului), cu un la limitator de 

temperaturŁ / controler de temperaturŁ pentru protecἪia ´mpotriva supratemperaturii în 

´ncŁperea cuptorului. 

Limitatorul de temperaturŁ/ controlerul de temperaturŁ monitorizeazŁ temperatura 

ambientalŁ a cuptorului. Pe display se afiἨeazŁ ultima temperaturŁ de oprire setatŁ. DacŁ 

temperatura ambientalŁ a cuptorului depŁἨeἨte temperatura de deconectare setatŁ, se opreἨte 

´ncŁlzirea pentru protejarea cuptorului sau a lotului Ἠi/sau a echipamentelor de lucru. 
Pos: 49 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Gefahr durch nicht korrekt ei ngegebene Abschalttem per atur am  Tem per aturwählbegrenzer  .. . @ 37\m od_1362490404893_274728.docx @ 281771 @  @ 1 
 

 

 PERICOL  

Å Pericol cauzat de introducerea incorectŁ a 

   temperaturii de deconectare la limitatorul de temperaturŁ / 

controlerul de temperaturŁ 

Å Pericol de moarte 

Å DacŁ datoritŁ supratemperaturii Ἠarjei Ἠi/sau echipamentelor de 

lucru 

apare pericolul ca la aceastŁ temperaturŁ de deconectare setatŁ la 

limitatorul de temperaturŁ / controlerul de temperaturŁ se 

produce o deteriorare a Ἠarjei sau Ἠarja pune ´n pericol cuptorul 

sau mediul ´nconjurŁtor, trebuie redusŁ temperatura de 

deconectare la limitatorul de temperaturŁ / controlerul de 

temperaturŁ p©nŁ la valoarea maximŁ permisŁ. 
 
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedi enung/Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens is t die Bedi enungsanleitung des Tem per aturwählbegrenzers /-wächters . .. @ 37\mod_1362494080225_274728.docx @ 281774 @  @ 1 
 

Ċnainte de punerea ´n funcἪiune a cuptorului trebuie citit manualul de utilizare al 

limitatorului de temperaturŁ / controlerului de temperaturŁ. Eticheta de siguranἪŁ trebuie 

´ndepŁrtatŁ de pe limitatorul de temperaturŁ / controlerul de temperaturŁ. La fiecare 

modificare a programului de procesare termicŁ, se va verifica sau se va reintroduce 

temperatura de deconectare maximŁ admisŁ (valoare de alarmŁ) la limitatorul de 

temperaturŁ / controlerul de temperaturŁ. 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/di e m aximal e Solltemperatur des W ärmeprogramms Contr oller zwischen 5 °C und 30 °C  (TWB-TWW) @ 39\m od_1363784610371_274728.docx  @ 281934 @  @ 1 
 

Se recomandŁ setarea temperaturii cerute maxime a programului termic la controler ´ntre 

5 ÁC Ἠi 30 ÁC, ´n funcἪie de proprietŁἪile fizice ale cuptorului, sub temperatura de declanἨare 

a limitatorului de temperaturŁ / controlerului de temperaturŁ. Astfel se poate preveni 

declanἨarea accidentalŁ a limitatorului de temperaturŁ / controlerului de temperaturŁ. 
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Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Aufkl eber vom TW B/TWW abziehen - Grafik @ 37\m od_1362492020088_274728.docx @ 281773 @  @ 1 
 

 

Pentru descriere Ἠi funcἪionare, a se 

consulta manualul de utilizare al 

limitatorului de temperaturŁ / 

controlerului de temperaturŁ 

Fig. 10: ĊndepŁrtarea etichetei (figurŁ similarŁ) 
Pos: 53 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Entschlüssel ung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_274728.docx @ 275723 @ 2 @ 1 
 

1.5 Descifrare nume model 
Pos: 54 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A @ 364\mod_1663242731059_274728.docx  @ 2386433 @  @ 1 
 

Exemplu ExplicaἪie 

LT 9/11/SKM L  = Cuptor de laborator cu uἨŁ basculantŁ 

LE = Cuptor de laborator gama Economy 

LT  = Cuptor de laborator cu uἨŁ cu sistem de ridicare 

LV  = Cuptor de laborator de incinerare cu uἨŁ basculantŁ 

LVT  = Cuptor de laborator de incinerare cu uἨŁ cu sistem de ridicare 

LT 9/11/SKM   1 = camera cuptorului de 1 litru (volum în L) 

  2 = camera cuptorului de 2 litri (volum în L) 

  3 = camera cuptorului de 3 litri (volum în L) 

  4 = camera cuptorului de 4 litri (volum în L) 

  5 = camera cuptorului de 5 litri (volum în L) 

  6 = camera cuptorului de 6 litri (volum în L) 

  9 = camera cuptorului de 9 litri (volum în L) 

14 = camera cuptorului de 14 litri (volum în L) 

15 = camera cuptorului de 15 litri (volum în L) 

24 = camera cuptorului de 24 litri (volum în L) 

40 = camera cuptorului de 40 litri (volum în L) 

60 = camera cuptorului de 60 litri (volum în L) 

LT 9/11/SKM 11 = Tmax 1100 °C (2012 °F) 

12 = Tmax 1200 °C (2192 °F) 

13 = Tmax 1300 °C (2372 °F) 

14 = Tmax 1400 °C (2552 °F) 

LT 9/11/SKM SKM  = Camera cuptorului din muflŁ ceramicŁ 

SW = Cuptor cu c©ntŁrire cu cadru inferior Ἠi c©ntar 

 
Pos: 55 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A (NB 500)  - Gr afik @ 411\m od_1741264364757_274728.docx @ 2736686 @  @ 1 
 

 

Fig. 11: Exemplu: Denumirea modelului (plŁcuἪa cu datele de identificare) 
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Pos: 56 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_274728.docx  @ 274921 @ 2 @ 1 
 

1.6 Livrare 
 
Pos : 57 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Li eferumfang - Labor ofen L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW-HA (M odell 2025) @ 411\mod_1739957742511_274728.docx @ 2726242 @  @ 1 
 

Furnitura include: 

 Componentele sistemului NumŁr ObservaἪie 

 Cuptor de laborator 1 x Nabertherm GmbH 

 

Cablu de reἪea1) 1 x Nabertherm GmbH 

 

CoἨ de fum2) 

CoἨ de fum cu ventilator2) 

Catalizator2) 

1 x Nabertherm GmbH 

 

PlacŁ ceramicŁ ondulatŁ 

CuvŁ de colectare din ceramicŁ 

CuvŁ de colectare din oἪel 

4) Nabertherm GmbH 

 Cadru alimentare2) 1 x  

 PlacŁ inferioarŁ1) 3) Nabertherm GmbH 

 

Sistem de gazare2) 1 x Nabertherm GmbH 

 

Cântar2) 1 x Nabertherm GmbH 

 

DocumentaἪia procesului 

Pachet software VCD1)2) 

1 x Nabertherm GmbH 

 Alte componente ´n funcἪie de variantŁ - - - A se vedea documentele 

de livrare 

 

 Tipul documentului  NumŁr ObservaἪie 

 

Manual de utilizare cuptor de laborator 1 x Nabertherm GmbH 

Ghid scurt cuptor de laborator 1 x Nabertherm GmbH 

Manual de utilizare controler1) 1 x Nabertherm GmbH 

Manual de utilizare 

accesorii2) 

1 x Nabertherm GmbH 

Manual de utilizare 

pachet software VCD1) 

1 x Nabertherm GmbH 

Alte documente ´n funcἪie de variantŁ - - -  
1) inclus ´n livrare ´n funcἪie de versiune/ modelul cuptorului 
2) inclus ´n livrare ´n funcἪie de necesitate, a se vedea documentele de livrare 
3) cantitate în funcἪie de modelul cuptorului 
4) cantitate ´n funcἪie de necesitate, consultaἪi documentele de livrare 

 

 
IndicaἪie 

VŁ rugŁm sŁ pŁstraἪi cu atenἪie toate documentele. Ċn timpul producἪiei Ἠi ´nainte de 

livrare toate funcἪiile acestui cuptor au fost testate. 

Betriebsanleitung

Ma de
in

Germ any

Prozessdokum enta tion
Contro ltherm MV
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Pos : 58 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Ü berschrift  - Technische Daten - mit  Hinw eis @ 0\m od_1167822840737_274728.docx  @ 274922 @ 1 @ 1 
 

2 Date tehnice 

&  Datele de electricitate pot fi gŁsite pe plŁcuἪa de identificare, care este situatŁ pe laterala 

cuptorului. 
 
 
Pos : 59 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen Hubtür -Tabelle für L und LT  @ 415\mod_1765870818468_274728.docx @ 2815515 @  @ 1 
 

Cuptoare cu muflŁ 

Model  
uἨŁ cu 
sistem de 
ridicare 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volum Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greutate Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în L B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT   3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405+
  

155 

1,3 21 45 

L, LT   5/11 1100 205 170 130 5 385 390 460+
  

205 

2,6 27 50 

L, LT   9/11 1100 235 240 170 9 415 455 515+
  

240 

3,3 35 65 

L, LT 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515+
  

240 

3,5 43 75 

L, LT 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580+
  

320 

4,9 52 70 

L, LT 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580+
  

320 

6,5 70 80 

LT     60/11 1100 380 490 330 60 610 705 660+
  

385 

9,8 75 100 

L         1/12 1200 90 115 110 1 290 280 430 1,6 15 25 

L, LT   3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405+
  

155 

1,3 21 50 

L, LT   5/12 1200 205 170 130 5 385 390 460+
  

205 

2,6 27 60 

L, LT   9/12 1200 235 240 170 9 415 455 515+
  

240 

3,3 35 80 

L, LT 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515+
  

240 

3,5 43 100 
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Model  
uἨŁ cu 
sistem de 
ridicare 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volum Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greutate Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în L B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580+
  

320 

4,9 52 85 

L, LT 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+
  

320 

6,5 70 100 

LT     60/12 1200 380 490 330 60 610 705 660+
385 

9,8 83 120 

1 inclusiv uἨŁ cu sistem de ridicare deschisŁ  
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 60 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Stei nisolierung_Klapptür -Tabell e für L ,LT 5/13 - L, LT 15/13 (Modell 2020) @ 415\mod_1765870943664_274728.docx  @ 2815546 @  @ 1 
 

Cuptoare cu muflŁ cu izolare cu cŁrŁmidŁ, cu uἨŁ basculantŁ sau uἨŁ cu sistem de ridicare 

Model Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare  
de 

conectare/ 

Greutate Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+H
a1 

kW în kg în min 

L, LT   5/13 1300 225 170 130 5 490 450 580+
320 

2,6 46 53 

L, LT   9/13 1300 250 240 170 9 530 525 630+
350 

3,3 58 59 

L, LT   
15/13 

1300 250 340 170 15 530 625 630+
350 

3,5 71 76 

1 inclusiv uἨŁ cu sistem de ridicare deschisŁ (model LT)   
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 61 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Faserisolier ung _Kl apptür -Tabelle für L ,LT  5/14 - L,  LT  15/14 (Modell 2020) @ 415\m od_1765871049664_274728.docx @ 2815577 @  @ 1 
 

Cuptoare cu muflŁ cu izolaἪie cu fibrŁ, cu uἨŁ basculantŁ sau uἨŁ cu sistem de ridicare 

Model Tmax Dimensiuni 
interioare în mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greu
tate 

Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT   5/14 1400 225 175 130 5 490 450 580+
320 

2,6 42 44 

L, LT   9/14 1400 250 250 170 9 530 525 630+
350 

3,5 55 51 



 

22 

Model Tmax Dimensiuni 
interioare în mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greu
tate 

Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT   
15/14 

1400 250 350 170 15 530 625 630+
350 

3,5 63 68 

1 inclusiv uἨŁ cu sistem de ridicare deschisŁ (model LT)  
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 62 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Kompakt-M uffelofen Klapptür -Tabell e für LE 1/11 - LE 24/11 @ 415\m od_1764586219709_274728.docx  @ 2810255 @  @ 1 
 

Cuptor compact cu muflŁ 

Model  
uἨŁ 
basculant
Ł 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volum Dimensiuni 
exterioare în 

mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greut
ate 

Timp 
p©nŁ la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H kW în kg în min 

LE  1/11 1100 90 115 110 1 310 300 410 1,6 15 6 

LE  2/11 1100 110 180 110 2 330 365 410 1,8 20 11 

LE  6/11 1100 170 200 170 6 390 385 470 1,8 27 27 

LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 485 520 2,9 35 30 

LE 24/11 1100 260 330 285 24 480 515 585 3,2 42 40 

2 la conectarea la 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 63 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Veraschungsofen Kl apptür -Tabelle für LV 3/11 -  LV 15/11 (M odell 2015)  @ 415\mod_1765871221657_274728.docx @ 2815608 @  @ 1 
 

Cuptoare pentru incinerare 

Model  
uἨŁ 
basculant
Ł 

Tmax 
Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în 

mm 

Valoare de  
conectare 

Greutate 

Timp 
p©nŁ la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A 
Hb
1 

kW în kg în min 

LV   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LV 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LV 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LV 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 inclusiv conductŁ de evacuare (Ï 80 mm)  
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

Pos: 64 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Veraschungsofen Hubtür -Tabelle für LVT 3/11 - LVT 15/11 (M odell 2015) @ 415\mod_1765871325911_274728.docx @ 2815639 @  @ 1 
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Cuptoare pentru incinerare 

Model  
uἨŁ cu 
sistem de 
ridicare 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greutat
e 

Timp 
p©nŁ la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

LVT   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LVT 5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LVT 9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LVT 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 inclusiv conductŁ de evacuare (Ï 80 mm)  
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 65 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Organikm enge LV(T) ../ .. (M 01.1060) - Tabell e @ 411\m od_1741269049105_274728.docx  @ 2737315 @  @ 1 
 

Model LV(T) 3/11 LV(T) 5/11 LV(T) 9/11 LV(T) 15/11 

Cantitate de 
substanἪe organice1 

5 g 10 g 15 g 25 g 

Rata max. de 
evaporare2 

0,2 g/min 0,3 g/min 1,1 g/min 1,2 g/min 

1 Cantitate pe ἨarjŁ 
2 Procent 

 
Pos: 66 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Zusammensetzung des Binders , die M enge der  Organik, die Pr oduk tgeom etri e und die Dauer  der . .. @ 411\m od_1741270021107_274728.docx @ 2737443 @  @ 1 
 

CompoziἪia liantului, cantitatea de material organic (hidrocarburi), geometria produsului Ἠi 

durata fazei de evaporare sunt decisive pentru dinamica evaporŁrii. AceἨti parametri trebuie 

configuraἪi ´n aἨa fel ´nc©t sŁ nu se depŁἨeascŁ valorile limitŁ. 
Pos: 67 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Die Menge organischer Stoffe und di e Temperaturkurve müssen so defini ert w erden.. . @ 415\m od_1765871541320_274728.docx  @ 2815670 @  @ 1 
 

 

AVERTIZARE 

Å Pericol de explozie 

Å Cantitatea substanἪelor organice Ἠi curba de temperaturŁ  

 trebuie sŁ fie definite ´n aἨa fel ´nc©t sŁ nu se depŁἨeascŁ rata 

maximŁ  

 de evaporare Ἠi cantitatea totalŁ a substanἪelor  

 organice. 

 
Pos: 68 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit Ker amikmuffel   -Tabelle für L und LT  SKM (2015) @ 415\m od_1765871746743_274728.docx @ 2815701 @  @ 1 
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Cuptoare cu muflŁ 

Model  
uἨŁ 
basculantŁ/
  
uἨŁ cu 
sistem de 
ridicare 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare de  
conectare 

Greutate Timp 
p©nŁ 

la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT 
9/11/SKM 

1100 230 240 170 9 490 505 580+
320 

3,4 50 90 

1 inclusiv uἨŁ cu sistem de ridicare deschisŁ (model LT)  
2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 69 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit H ubtür und Waage -Tabelle für L und LT SW @ 415\mod_1765871978878_274728.docx  @ 2815802 @  @ 1 
 

Cuptoare cu muflŁ 

Model  
uἨŁ cu 
sistem de 
ridicare 

Tmax Dimensiuni 
interioare în 

mm 

Volu
m 

Dimensiuni 
exterioare în mm 

Valoare 
de  

conectare 

Greutat
e 

Timp 
p©nŁ la 

Tmax² 

 °C l a h în l B A H+  
Ha1 

kW în kg în min 

L, LT 
9/11/SW 

1100 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 75 

L, LT 
9/12/SW 

1200 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 90 

1 inclusiv uἨŁ cu sistem de ridicare deschisŁ  

2 la conectarea 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE  
 

Pos: 70 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für Laboröfen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A - Grafik  - 1 (Modell 2015) @ 106\mod_1446203756310_274728.docx  @ 417385 @  @ 1 
 

 

Fig. 12: Dimensiuni 

b 

A 

h 

Hb 

H 

Ha 

L  

L  

H 

h 

t 

t 
b 

A 



 

25 

Pos: 71 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Waage für M uffel ofen L/LT 9/11-12/SW -Tabelle für EW-2200/4200/6200/12000 (M odell 2015) @ 415\mod_1765872050383_274728.docx  @ 2815833 @  @ 1 
 

Cântar 

Tip Capacitate de 
citire 

Domeniu de 
c©ntŁrire 

Greutate 
amprentŁ 

Valoare de 
calibrare 

SarcinŁ 
minimŁ 

 în g în g în g în g în g 

EW-2200 0,01 2200 incl. 
amprentŁ 

850 0,1 0,5 

EW-4200 0,01 4200 incl. 
amprentŁ 

850 0,1 0,5 

EW-6200 0,01 6200 incl. 
amprentŁ 

850 - 1,0 

EW-12000 0,10 12000 incl. 
amprentŁ 

850 1,0 5,0 

 
Pos: 72 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle für Labor öfen L/LT /LE/LV/LVT/ - Öfen - 1 @ 415\m od_1765872333375_274728.docx @ 2815864 @  @ 1 
 

Conexiunea electricŁ  monofazat: (1/N/PE)  

2faze: (2/N/PE) 

trifazat: (3/N/PE) 

 Model:  p©nŁ la 3,6 kW Model:  

 ἧtecŁr de alimentare: ἧtecher cu contact de 

protecἪie  
(cu mufŁ Snap-in) 

ἧtecŁr de alimentare: 

 Tensiune: 110 V ï 240 V Tensiune: 

 FrecvenἪŁ: 50/60 Hz 

 Putere nominalŁ ´n 

kW: 

A se vedea capitolul ĂDate tehniceò sau plŁcuἪa cu 

datele de identificare de pe cuptor 

IeἨire electricŁ ἧtecŁr de alimentare: MufŁ Snap-in  

pentru conectarea accesoriilor autorizate de producŁtor 

 Tensiune: 220 V ï 240 V 

 FrecvenἪŁ: 50/ 60 Hz 

 Putere nominalŁ: Max. 40 W 

 IzolaἪie: Cablu multi-standard cu izolaἪia conductorilor din PVC 

Ἠi izolaἪia cŁmŁἨii din PUR sau PVC 

Tip de protecἪie Cuptor: IP20 

CondiἪii de mediu pentru 

echipamente electrice 

TemperaturŁ:  

Umiditatea aerului: 

+5 ÁC p©nŁ la + 40 °C  

max. 80% fŁrŁ condens 

ĊnŁlἪimea locului de montaj: Operarea cuptorului este permisŁ numai la ´nŁlἪimi mai mici de 2000 de metri 

deasupra nivelului mŁrii. Pentru cuptoarele din seria constructivŁ LV(T) este 

valabilŁ o ´nŁlἪime maximŁ de amplasare de 1000 de metri deasupra nivelului 

mŁrii. 

Emisia de zgomot, determinatŁ ´n 

cadrul unui ciclu de proces tipic 

Nivelul de presiune acusticŁ evaluat 

cu A la locul de operare este de: 

< 70 dB(A) 
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Pos: 74 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_274728.docx @ 274923 @ 1 @ 1 
 

3 GaranŞie ĸi rŁspundere 
Pos: 75 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gew ährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_274728.docx  @ 274757 @  @ 1 
 

§ 
Cu privire la  garanἪie Ἠi rŁspundere se aplicŁ condiἪiile de garanἪie 

Nabertherm sau garanἪie pe baza unui contract individual . Dincolo de 

acestea, se aplicŁ urmŁtoarele: 

GaranἪie Ἠi rŁspundere pentru vŁtŁmare corporalŁ Ἠi pagube materiale sunt excluse în cazul 

în care sunt cauzate de una sau mai multe dintre urmŁtoarele cauze: 

¶ Orice persoanŁ care este implicatŁ ´n utilizarea, instalarea, ́ ntreἪinerea sau repararea 

sistemului, trebuie sŁ citeascŁ ĸi sŁ ´nŞeleagŁ instrucἪiunile de utilizare. Pentru orice 

daune sau disfuncἪionalitŁἪi rezultate din nerespectarea instrucἪiunilor de utilizare, nu 

ne asumŁm responsabilitatea. 

¶ Utilizarea necorespunzŁtoare a instalaἪiei 

¶ instalare, punere ´n funcἪiune, exploatare Ἠi ´ntreἪinere necorespunzŁtoare a instalaἪiei 

¶ Utilizarea instalaŞiei cu dispozitive de siguranἪŁ defecte sau instalate necorespunzŁtor 

sau dispozitivele de siguranἪŁ Ἠi de protecἪie non-funcἪionale 

¶ nerespectarea instrucἪiunilor din manualul de utilizare ´n ceea ce priveἨte transportul, 

depozitarea, instalarea, punerea ´n funcἪiune, operarea, ́ ntreἪinerea Ἠi modernizarea 

sistemului 

¶ modificŁri structurale neautorizate ale sistemului 

¶ modificarea neautorizatŁ a parametrilor de funcἪionare 

¶ modificŁri neautorizate a configuraŞiilor Ἠi setŁrilor, Ἠi a schimbŁrilor de program 

¶  Piesele de schimb Ἠi accesoriile originale sunt concepute special pentru cuptoarele 

Nabertherm. La ´nlocuirea pieselor de schimb trebuie sŁ folosim doar piese originale 

Nabertherm. Ċn caz contrar rezultŁ pierderea garanŞiei. Pentru daune cauzate de 

utilizarea de componente non-originale, Nabertherm nu poate fi tras la rŁspundere. 

¶ Catastrofe cauzate de corpuri strŁine Ἠi acte de violenἪŁ 
Pos: 76 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit @ 0\m od_1158843961540_274728.docx @ 274827 @ 1 @ 1 
 

4 SiguranŞŁ 
 
Pos : 77 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Bes timmungsgemäße Verwendung @ 0\m od_1167823503921_274728.docx @ 274925 @ 2 @ 1 
 

4.1 Utilizare corespunzŁtoare 
 
Pos : 78 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bestimmungsgem äße Verwendung allgem einer Ofen- Anl agen - Teil 1 @ 45\m od_1377238159391_274728.docx @ 282775 @  @ 1 
Sicherheit  

 

Cuptoarele Nabertherm au fost proiectate Ἠi fabricate atent conform standardelor 

aplicabile Ἠi specificaἪiilor tehnice. Astfel, acestea corespund cu stadiul actual al tehnicii 

Ἠi asigurŁ o siguranἪŁ maximŁ. 

 
Pos: 79 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Laboröfen si nd für den allgem einen Einsatz  im Bereich der Materi alforschung und Wärmebehandl ung @ 411\m od_1739959076895_274728.docx @ 2726273 @  @ 1 
 

¶ Cuptoarele de laborator sunt adecvate pentru utilizarea generalŁ ´n domeniul cercetŁrii 

materialelor Ἠi tratŁrii la cald. 
Pos: 80 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Öfen di eser Baureihe können für das  Ausbrennen von Dentalw achs verwendet wer den. Bei der Anwendung @ 265\mod_1611643131005_274728.docx @ 2115833 @  @ 1 
 

¶ Cuptoarele din aceastŁ gamŁ pot fi utilizate Ἠi pentru arderea cerii ortodontice. La 

utilizare trebuie respectate fiἨele datelor de siguranἪŁ ale producŁtorilor cerii. 
Pos: 81 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen verfügt über kei ne Sicher hei tstechnik  für  Pr ozesse, . .- (außer  LV(T) @ 411\mod_1739959641308_274728.docx @ 2726304 @  @ 1 
 

 

Pentru toate instalaἪiile de cuptor cu excepἪia LV(T) 

Se interzice operarea cu gaze sau amestecuri explozive sau cu gaze sau amestecuri 

explozive generate în timpul procesului. 

 Aceste cuptoare nu dispun de tehnologie de siguranἪŁ pentru procesele, ´n care se 

pot forma amestecuri inflamabile (execuἪia nu corespunde cu cerinἪele de siguranἪŁ 

conform EN 1539). 

Cuptorul nu trebuie sŁ depŁἨeascŁ niciodatŁ concentraἪia de gaze organice de 3% din 

limita inferioarŁ (UEG). AceastŁ cerinἪŁ se aplicŁ nu doar pentru o funcἪionare normalŁ, 

ci ´n special Ἠi pentru situaἪii excepἪionale, cum ar fi erorile proceselor (ca urmare a 

defectŁrii unui agregat etc.). 
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Pos: 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Öfen der M odellreihe LV(T) sind speziell für die Veraschung von Laborpr oben und z ur.. . @ 411\m od_1739960356390_274728.docx  @ 2726335 @  @ 1 
 

¶ Cuptoarele din seria de modele LV(T) sunt concepute special pentru incinerarea 

probelor de laborator Ἠi pentru determinarea pierderii la aprindere. 
Pos: 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Nicht bestimmungsgem äß ist : (Ei nzug Mitte) @ 80\m od_1418806747958_274728.docx @ 347242 @  @ 1 
 

Se considerŁ o ´ncŁlcare a scopului: 
Pos: 84 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Ofen is t nicht für die Erwärm ung von N ahr ungsmittel n zum Verzehr zu verwenden. @ 53\mod_1389787274556_274728.docx @ 283535 @  @ 1 
 

¶ Cuptorul nu trebuie utilizat pentru ´ncŁlzirea alimentelor de consum 
Pos: 85 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Eine andere oder  darüber  hi nausgehende Benutzung, wi e z .B. die Verarb eitung ...  @ 45\m od_1377242071687_274728.docx  @ 282788 @  @ 1 
Sicherheit  

¶ Orice altfel de utilizare, ca de exemplu  prelucrarea altor produse de c©t cele prevŁzute 

sau folosirea unor materiale/substanŞe  periculoase sau dŁunŁtoare sŁtŁtŁŞii, se 

considerŁ utilizare NE corespunzŁtoare. 
Pos: 86 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Von den im Ofen eing esetzten Materi alien bzw. Ausgasung en können sich unter Umständen Schads toffe . . @ 45\m od_1377243392217_274728.docx @ 282789 @  @ 1 
 

¶ Dintre materialele utilizate în cuptor pot apŁrea emisii de gaze care  se depun pe 

izolaἪia cuptorului sau elementele de ´ncŁlzire Ἠi pot duce la distrugerea acestora. VŁ 

rugŁm sŁ citiŞi instrucἪiunile de pe etichetele sau de pe ambalajul materialelor 

utilizate.  
Pos: 87 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Einbringung von lösemittelhaltigen Bauteilen und Beschichtungen, oder  Bauteil en mit sehr hohem @ 195\m od_1531375198181_274728.docx @ 779419 @  @ 1 
 

¶ Introducerea componentelor Ἠi elementelor de acoperire pe bazŁ de solvenἪi sau a 

componentelor cu conἪinut foarte mare de apŁ 
Pos: 88 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Verw endung von Stoffen, die durch di e thermische Zersetzung zu g esundheitsschädlichen Verbi ndung @ 195\m od_1531375205494_274728.docx @ 779445 @  @ 1 
 

¶ Utilizarea substanἪelor care sunt transformate prin descompunerea termicŁ ´n compuἨi 

nocivi. Ċn cazul ´n care acest lucru nu poate fi exclus, operatorul trebuie sŁ ia mŁsuri 

speciale, de exemplu, mŁsuri de precauἪie la locul de instalare, echipament de 

protecἪie pentru operator, mŁsuri de reducere a emisiilor de gaze arse 
Pos: 89 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Allgemei ne Hinw eise (Einzug Mit te) @ 411\m od_1739960658060_274728.docx @ 2726366 @  @ 1 
 

IndicaἪii generale: 
Pos: 90 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bei  Öfen mit Tem per aturwählbegrenzer  muss  di e Abschalttem per atur so einges tellt  wer den ...  @ 45\m od_1377244417122_274728.docx  @ 282801 @  @ 1 
 

¶ Ċn cazul cuptoarelor cu limitator de temperaturŁ, temperatura de deconectare trebuie 

setatŁ ´n aἨa fel ´nc©t sŁ se previnŁ supra´ncŁlzirea materialului 
Pos: 91 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ver änderungen am Ofen, müssen mit  Naber therm schriftlich abgestimmt w erden . .. @ 45\mod_1377243398694_274728.docx @ 282795 @  @ 1 
 

¶ ModificŁri ale cuptorului trebuie sŁ fie aprobate în scris de Nabertherm. Este interzisŁ 

eliminarea, eludarea sau dezactivarea dispozitivelor de protecἪie (dacŁ sunt 

disponibile). Orice modificare neautorizatŁ a produsului duce la invalidarea 

certificatului de conformitate CE. 
Pos: 92 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Aufstellhi nweise und Sicher heitsbestimm ung en sind einzuhal ten, andernfalls  gilt der Ofen als ...  @ 45\mod_1377243410507_274728.docx  @ 282796 @  @ 1 
Sicherheit  

¶ InstrucἪiunile de instalare Ἠi reglementŁrile de siguranἪŁ trebuie respectate, în caz 

contrar  utilizarea cuptorul este consideratŁ incorectŁ Ἠi pierde orice pretenἪie faἪŁ de 

Nabertherm GmbH. 
Pos: 93 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D as Öffnen des  Ofens im heißen Zustand über 200 °C ( 392 °F) kann zu einem erhöhtem Verschleiß  ...  @ 39\m od_1364289911635_274728.docx @ 281990 @  @ 1 
 

¶ Deschiderea cuptorului în stare fierbinte peste 200 °C (392 °F) poate cauza o uzurŁ 

mai mare la urmŁtoarele componente: izolaŞie, garnitura uἨii, elementele de ´ncŁlzire 

Ἠi carcasa cuptorului. Nu ne asumŁm responsabilitatea pentru daunele provocate 

produselor Ἠi a cuptor ului prin nerespectarea acestor condiŞii. 
Pos: 94 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sofer n w ähr end des Zyklus  aggressive D ämpfe (z. B. Schwefel ausgasung en, Alkali-Däm pfe, Borsäure...  @ 405\mod_1706698748669_274728.docx @ 2586702 @  @ 1 
 

¶ Ċn mŁsura ´n care, pe parcursul ciclului, Ἠarja emanŁ vapori agresivi (de exemplu, 

vapori de sulf, vapori alcalini, acid boric ´n funcἪie de aplicaἪie), este de aἨteptat o 

uzurŁ puternicŁ / atacarea izolaἪiei Ἠi a elementelor de ´ncŁlzire. Ċn acest context, 

garanἪia exclude eventuala uzurŁ Ἠi/sau deteriorŁrile la izolaἪie Ἠi la elementele de 

´ncŁlzire. 
Pos: 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bei  korr osiven Ausgasung en sind zudem  Korrosi onserschei nung en am Ofeng ehäuse, i nsbesondere an.. . @ 405\mod_1706699326026_274728.docx  @ 2586733 @  @ 1 
 

¶ Emanarea de gaze corozive poate cauza, de asemenea, apariἪia urmelor de coroziune 

pe carcasa cuptorului, în special pe piesele metalice neacoperite. 
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betri ebsmi tteln,  Hilfsstoffe n usw., . .. - mit  Sym bol @ 45\m od_1377241083975_274728.docx @ 282786 @  @ 1 
 

 

Este interzisŁ utilizarea surselor de energie, produse, resurse, materiale ajutoare, etc., 

care sunt considerate substanŞe periculoase ĸi care pot afecta  negativ starea de sŁnŁtatea 

a operatorului. 

Este interzisŁ ´ncŁrcarea cuptorului cu materiale sau substanἪe care elibereazŁ gaze sau 

vapori explozivi. Pot fi folosite numai materiale sau substanἪe ale cŁror proprietŁἪi sunt 

cunoscute. 
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Pos: 97 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dauerhafter Betrieb bei m aximal er Temperatur kann zu erhöhtem Verschl eiß an .. . 50°C unter @ 225\m od_1569400819571_274728.docx @ 876681 @  @ 1 
 

 
ObservaἪie 

FuncἪionarea continuŁ la temperatura maximŁ poate cauza creἨterea uzurii elementelor de 

´ncŁlzire, a materialelor izolatoare Ἠi componentelor metalice. RecomandŁm operarea la o 

temperaturŁ maximŁ de p©nŁ la cca. 50 °C . 

 
Pos: 98 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Ers tinbetriebnahme/Hinw eis - Verschl eißteil e wi e H eizel emente und Isoli ermateriali en unterliegen i n Abhängigkeit  der je @ 318\mod_1638269536835_274728.docx @ 2291703 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Consumabilele, cum ar fi elementele de ´ncŁlzire Ἠi materialele izolatoare, sunt supuse 

unui grad ridicat de uzurŁ ´n funcἪie de utilizare. DatoritŁ temperaturilor ridicate la nivelul 

tablei de oἪel inoxidabil, pot apŁrea decolorŁri (mai ales la deschiderea cuptorului atunci 

c©nd acesta este cald), dar funcἪionarea cuptorului nu este afectatŁ de acest lucru.  

 
Pos: 99 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen ist für die gew erbliche Anwendung .. . keine Lösemi ttel  @ 193\mod_1530535973894_274728.docx @ 774783 @  @ 1 
 

 Å Acest cuptor este conceput pentru utilizarea industrialŁ. Cuptorul nu trebuie utilizat 

pentru ´ncŁlzirea animalelor, solvenἪilor, etc.. 

Å Cuptorul nu trebuie utilizat pentru ´ncŁlzirea locului de muncŁ 

Å Nu utilizaἪi cuptorul pentru topirea gheἪii sau alte proceduri similare 

Å Nu utilizaἪi cuptorul ca uscŁtor de rufe 

 

 
IndicaἪie 

Se aplicŁ instrucἪiunile de siguranἪŁ din fiecare capitol. 

 
Pos: 100 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_274728.docx @ 275717 @  @ 1 
 

 

NotŁ 

Acest produs nu este în conformitate cu directiva ATEX Ἠi nu trebuie sŁ fie utilizat în 

atmosfere explozive. Este interzisŁ utilizarea de gaze sau amestecuri sau în procese care 

rezultŁ gaze sau amestecuri explozive! 

 
Pos: 101 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn das Ger ät nicht entsprechend der  Betriebsanl eitung benutz t wird, kann der  vorgesehene @ 373\m od_1669638558580_274728.docx @ 2407153 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

DacŁ aparatul nu este folosit ´n conformitate cu manualul de utilizare, gradul de protecἪie 

prevŁzutŁ poate fi afectat. 

 
Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Sicher heitskonzept für Ofenm odell LV(T) ../ .. @ 221\m od_1562912658600_274728.docx @ 859920 @ 2 @ 1 
 

4.2 Concept de siguranἪŁ pentru modelul de cuptor LV(T) ../..: 
Pos: 103 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/BGV-Ofenm odell LV(T) ../ ..:  Diese Ofenm odelle wur den zur Glühverlustbestimm ung konstr uiert.  @ 221\mod_1562824907359_274728.docx @ 859704 @  @ 1 
 

Model cuptor LV(T) ../..:  Aceste modele de cuptoare au fost concepute pentru 

determinarea pierderii combustiei. 
Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/War nung - Explosi onsg efahr - Lebensgefahr - Die Menge der org anischen Stoffe und die... @ 415\m od_1765873142786_274728.docx @ 2815967 @  @ 1 
 

 

 AVERTIZARE 

Å Pericol de explozie 

Å Pericol de moarte 

Å Cantitatea de substanἪe organice Ἠi curba de temperaturŁ trebuie 

sŁ fie definite ´n aἨa fel ´nc©t sŁ nu se depŁἨeascŁ rata maximŁ de 

evaporare Ἠi cantitatea de substanἪe organice 

 
Pos: 105 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Die Menge der organischen Stoffe, die Produktgeom etrie und di e D auer der Verdampfungsphase sind best @ 403\m od_1696834200625_274728.docx @ 2500533 @  @ 1 
 

Cantitatea de substanἪe organice, geometria produsului Ἠi durata fazei de evaporare sunt 

decisive pentru dinamica evaporŁrii. AceἨti parametri trebuie configuraἪi ´n aἨa fel ´nc©t sŁ 

nu se depŁἨeascŁ valorile limitŁ. 
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Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Die Gr enzw erte si nd: @ 90\m od_1429186591546_274728.docx @ 376784 @  @ 1 
 

Valorile limitŁ sunt: 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/20 % der unteren Explosi onsgr enze (U EG) @ 185\m od_1519900626596_274728.docx @ 745512 @  @ 1 
 

¶ 20% din limita inferioarŁ de explozie (LIE) 
Pos: 108 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Sicherheit/Maximales Besatzgewicht organischer Stoffe in g (siehe Kapitel ĂTechnische Datenñ) @ 403\m od_1696834678286_274728.docx @ 2500563 @  @ 1 
 

¶ Greutate maximŁ de ´ncŁrcare a substanἪelor organice ´n g (a se vedea capitolul ĂDate 

tehniceò) 
Pos: 109 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/M aximal e Ver dam pfungsr ate organischer Stoffe in g/min (si ehe Kapitel  ĂTechnische Datenñ) @ 403\mod_1696834877604_274728.docx  @ 2500593 @  @ 1 
 

¶ RatŁ maximŁ de evaporare a substanἪelor organice ´n g/min (a se vedea capitolul 

ĂDate tehniceò) 
Pos: 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/D er Betr eiber ist für di e Ei nhaltung der Gr enzwerte ver antwortlich. Di e Steuerung enthält kei ne .. . @ 361\mod_1660729784740_274728.docx  @ 2376953 @  @ 1 
 

¶ Operatorul este responsabil pentru respectarea valorilor limitŁ. Unitatea de control nu 

include o monitorizare activŁ a acestor valori limitŁ. Respectarea trebuie doveditŁ, 

dacŁ este cazul, printr-o mŁsurŁtoare adecvatŁ. ModificŁrile parametrilor procesului 

necesitŁ o nouŁ inspecἪie teoreticŁ sau tehnicŁ. 
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Vorrangiger Param eter zur Pr ozessanpassung ist  di e Aufheizgeschwi ndigkeit. Entbinder ung/Veraschung @ 185\m od_1519903422071_274728.docx @ 745544 @  @ 1 
 

¶ Parametrul esenἪial pentru adaptarea procesului este viteza de ´ncŁlzire. Dinamica 

evaporŁrii produsului nu este liniarŁ. De aceea, poate fi necesarŁ ´ncetinirea vitezei de 

´ncŁlzire ´n zonele parἪiale de eliminŁrii liantului / incinerare Ἠi respectarea valorilor 

limitŁ prevŁzute. 
Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Bes timmungsgemäß  sind ausschließlich Stoffe und Subs tanzen, die bei ei ner thermischen Zersetzung zu @ 403\m od_1696834936361_274728.docx @ 2500623 @  @ 1 
 

¶ Scopul utilizŁrii include exclusiv materiale Ἠi substanἪe care se dezintegreazŁ la o 

descompunere termicŁ pentru a forma substanἪe organice gazoase. Conceptul nu 

acoperŁ alte pericole, cum ar fi riscurile pentru sŁnŁtate, care ar putea fi cauzate de 

concentraἪiile gazoase. Operatorul trebuie sŁ ia mŁsuri pentru a preveni aceste riscuri 

pentru locul de muncŁ Ἠi mediu. 
Pos: 113 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Stoffe und Subs tanzen di e durch eine R eaktion W ärme abgeben, sind zu verm eiden. D er Gr enzw ert ...  @ 361\mod_1660729870279_274728.docx @ 2377103 @  @ 1 
 

¶ Trebuie evitate materialele Ἠi substanἪele care genereazŁ cŁldurŁ ´n urma unei reacἪii. 

Valoarea limitŁ a ratei de evaporare poate fi depŁἨitŁ ´n cazul creἨterii necontrolate a 

temperaturii. 
Pos: 114 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gesetzliche und bauliche Anforderungen an di e Abgas führung i nnerhalb  und außerhalb des Gebäudes ...  @ 361\mod_1660729882016_274728.docx @ 2377133 @  @ 1 
 

¶ Operatorul trebuie sŁ verifice cerinἪele legale Ἠi constructive privind evacuarea gazelor 

arse ´n interiorul Ἠi exteriorul clŁdirii. Prevederile legale Ἠi locale pot impune o 

decontaminare adecvatŁ a gazelor arse. 
Pos: 115 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis -Di e Konzentrati on von organischen Gasg emengen zu kei nem Zeitpunk t 20% der unteren Expl o.. . @ 185\m od_1519898115847_274728.docx @ 745433 @  @ 1 
 

 

IndicaἪie 

Se interzice operarea cu gaze sau amestecuri explozive sau cu gaze sau amestecuri 

explozive generate în timpul procesului. 

ConcentraἪia amestecurilor de gaze organice nu trebuie sŁ depŁἨeascŁ niciodatŁ ´n cuptor 

20% din limita inferioarŁ de explozie (LIE). AceastŁ cerinἪŁ se aplicŁ nu doar pentru o 

funcἪionare normalŁ, ci ´n special Ἠi pentru situaἪii excepἪionale, cum ar fi erorile 

proceselor (ca urmare a defectŁrii unui agregat etc.). AsiguraἪi alimentarea suficientŁ cu 

aer a cuptorului Ἠi evacuarea suficientŁ a aerului de la cuptor. 

 
Pos: 116 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_274728.docx @ 275717 @  @ 1 
 

 

NotŁ 

Acest produs nu este în conformitate cu directiva ATEX Ἠi nu trebuie sŁ fie utilizat în 

atmosfere explozive. Este interzisŁ utilizarea de gaze sau amestecuri sau în procese care 

rezultŁ gaze sau amestecuri explozive! 

 
Pos: 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Anforderungen an den Betr eiber der Anlage @ 0\m od_1167823775531_274728.docx @ 274926 @ 2 @ 1 
 

4.3 CerinŞe pentru operaturul sistemului 
 
Pos : 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Anforder ungen an den Betrei ber der Anlag e - RHTH, RHTC, LHT , RT - R ohröfen @ 2\mod_1184570280797_274728.docx  @ 275729 @  @ 1 
 

 

Trebuie respectate instrucἪiunile de instalare Ἠi normele de siguranἪŁ, ´n caz contrar se 

considerŁ cŁ nu este utilizat cuptorul conform scopului Ἠi Nabertherm nu ´Ἠi asumŁ niciun 

fel de rŁspundere. 

AceastŁ siguranἪŁ poate fi obἪinutŁ ´n practicŁ ´n timpul utilizŁrii doar dacŁ sunt adoptate 

toate mŁsurile necesare. Operatorul sistemului are obligaἪia de a planifica aceste mŁsuri Ἠi 

de a verifica executarea lor. 
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Operatorul trebuie sŁ se asigure cŁ 

¶ toate gazele nocive sunt evacuate din zona de lucru, de ex., cu ajutorul unui sistem de 

aspiraἪie, 

¶ sistemul de aspiraἪie este conectat, 

¶ camera de lucru este ventilatŁ corespunzŁtor, 

¶ sistemul este operat doar ´n stare perfectŁ, funcἪionalŁ Ἠi trebuie verificatŁ ´n mod 

special la intervale regulate funcἪionalitatea dispozitivelor de siguranἪŁ, 

¶ sunt disponibile Ἠi utilizate echipamentele individuale de protecἪie necesare pentru 

personalul operator, de ´ntreἪinere Ἠi de reparaἪii, 

¶ prezentul manual de instrucἪiuni trebuie pŁstrat ´mpreunŁ cu documentele de livrare la 

aparat. Trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ toate persoanele care desfŁἨoarŁ activitŁἪi la 

echipament pot consulta ´n orice moment manualul de instrucἪiuni, 

¶ toate indicatoarele de siguranἪŁ Ἠi plŁcuἪele cu instrucἪiuni de pe echipament se aflŁ 

într-o stare bunŁ, lizibilŁ. Eventualele plŁcute deteriorate sau ilizibile trebuie ´nlocuite 

imediat, 

¶ acest personal trebuie instruit în mod regulat cu privire la toate aspectele relevante în 

domeniul securitŁἪii ´n muncŁ Ἠi protecἪiei mediului, Ἠi trebuie sŁ cunoascŁ ´ntregul 

manual de utilizare Ἠi ´n special instrucἪiunile de siguranἪŁ din acesta, 

¶ ´n cadrul unei evaluŁri a riscurilor (pentru Germania, a se vedea legea privind 

protecἪia muncii), se identificŁ alte potenἪiale pericole, care pot fi cauzate de condiἪiile 

speciale de lucru la locul de utilizare al echipamentului, 

¶ într-un manual de instrucἪiuni (Germania, a se vedea Regulamentul privind siguranἪa 

´n industrie) sunt compilate toate indicaἪiile Ἠi instrucἪiunile de siguranἪŁ rezultate din 

evaluarea riscurilor locurilor de muncŁ la echipament. 

¶ operarea, ´ntreἪinerea Ἠi repararea sistemului trebuie efectuate doar de personal 

autorizat, cu o calificare suficientŁ. Acest personal trebuie instruit cu privire la 

operarea echipamentului Ἠi instructajul trebuie confirmat pe bazŁ de semnŁturŁ. 

Instructajul trebuie documentat în detaliu. La schimbarea operatorului trebuie efectuat 

un nou instructaj. Noul instructaj trebuie efectuat doar de persoane autorizate, 

calificate Ἠi instruite. Noul instructaj trebuie documentat ´n mod corespunzŁtor Ἠi 

confirmat cu numele Ἠi semnŁtura persoanei care a luat parte la instructaj. 
Pos: 119 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - In Deutschl and is t die allgem eine U nfallver hütungsvorschrift  zu beachten. @ 3\m od_1193667801739_274728.docx @ 276005 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

În Germania, se aplicŁ regulile de prevenire a accidentelor generale. Se va respecta 

ReglementŁrile naἪionale de prevenire a accidentelor ale ἪŁrii respective de utilizare. 

 
Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Anforderungen an das Bedi enpersonal  @ 0\m od_1167825643423_274728.docx @ 274927 @ 2 @ 1 
 

4.4 CerinἪe pentru personalul operator 
 
Pos : 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Anforder ungen an das  Bedienpersonal - Jede Person, di e mit der Bedienung .. . - Anl age @ 363\m od_1662454410310_274728.docx @ 2382383 @  @ 1 
 

 

Fiecare persoanŁ care se ocupŁ de operarea, montajul, ´ntreἪinerea sau reparaἪia sistemului 

trebuie sŁ citeascŁ Ἠi sŁ ´nἪeleagŁ mai ´nt©i manualul de utilizare. Nu se asumŁm 

rŁspunderea pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea indicaἪiilor din manualul 

de utilizare. 

Operarea, ´ntreἪinerea Ἠi repararea sistemului trebuie efectuate doar de personal autorizat, 

cu o calificare suficientŁ. 

Acest personal trebuie instruit în mod regulat cu privire la toate aspectele relevante în 

domeniul securitŁἪii ´n muncŁ Ἠi protecἪiei mediului, Ἠi trebuie sŁ cunoascŁ ´ntregul manual 

de utilizare Ἠi ´n special instrucἪiunile de siguranἪŁ din acesta. 

Toate dispozitivele de comandŁ Ἠi de siguranἪŁ pot fi operate ´n principal doar de persoane 

instruite. 
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Pos: 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Schutzkl eidung @ 0\m od_1167825795750_274728.docx @ 274928 @ 2 @ 1 
 

4.5 ÎmbrŁcŁminte de protecἪie  
 
Pos : 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Schutzkl eidung trag en @ 5\m od_1220274995030_274728.docx @ 276624 @  @ 1 
 

 

PurtaἪi echipament de protecἪie. 

 
Pos: 124 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Hitzebes tändig e H andschuhe tr agen @ 9\mod_1246542013306_274728.docx @ 277472 @  @ 1 
 

 

ProtejaἪi-vŁ m©inile prin purtarea de mŁnuἨi rezistente la cŁldurŁ. 

 
Pos: 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Schutzklei dung - Schutzbrille tragen @ 407\m od_1720169619788_274728.docx @ 2638657 @  @ 1 
 
 

 

Pentru protecἪia ochilor, purtaἪi ochelari de protecἪie. 

 
 
Pos : 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en bei N ormal betrieb @ 0\mod_1167825919827_274728.docx @ 274929 @ 2 @ 1 
 

4.6 MŁsuri de bazŁ pentru operare normalŁ  
 
Pos : 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen bei  Norm albetrieb ( LHT . ./. .-Tischm odell) @ 32\m od_1352295191692_274728.docx @ 280984 @  @ 1 
 
 
 

 

Avertisment - Pericole generale! 

Ċnainte de a porni echipamentul verificaἪi Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ ´n zona de lucru a maἨinii se 

aflŁ doar persoane autorizate Ἠi cŁ punerea ´n funcἪiune a sistemului nu reprezintŁ un 

pericol pentru nicio persoanŁ! 

 

Ċnainte de ´nceperea producἪiei, verificaἪi Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ toate dispozitivele de siguranἪŁ 

funcἪioneazŁ corect! 

Înainte de începerea producἪiei, verificaἪi eventualele daune vizibile la echipament Ἠi 

asiguraἪi-vŁ cŁ echipamentul este utilizat doar ´n stare perfectŁ! RaportaἪi imediat 

superiorului daunele constatate! 

Ċnainte de ´nceperea producἪiei trebuie ´ndepŁrtate din zona de lucru a echipamentului 

materialele/ obiectele care nu sunt necesare pentru producἪie! 

UrmŁtoarele activitŁἪi de control trebuie efectuate minim o datŁ pe zi (a se vedea Ἠi 

ĊntreἪinerea Ἠi mentenanἪa): 

¶ verificaἪi prezenἪa daunelor exterioare vizibile la echipament 

¶ verificaἪi etanἨeitatea Ἠi conectarea adecvatŁ a tuturor furtunurilor hidraulice sau 

pneumatice (dacŁ instalaἪia este prevŁzutŁ cu astfel de furtunuri) 

¶ VerificaἪi etanἨeitatea Ἠi conectarea adecvatŁ a conductelor de gaz sau ulei (dacŁ 

instalaἪia este prevŁzutŁ cu astfel de conducte) 

¶ VerificaἪi funcἪionarea ventilatoarelor (dacŁ sistemul este prevŁzut cu ventilatoare) 
Pos: 128 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en im N otfall @ 1\mod_1170943369267_274728.docx @ 275250 @ 2 @ 1 
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4.7 MŁsuri de bazŁ ´n caz de urgenŞŁ 
 
Pos : 129 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Verhalten im Notfall @ 1\m od_1170949904855_274728.docx @ 275253 @ 3 @ 1 
 

4.7.1 Comportament ´n caz de urgenŞŁ 
 
Pos : 130 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D as  Stillsetzen im N otfall ist  vorgesehen durch Ziehen des N etzs teckers . @ 229\m od_1575454907149_274728.docx  @ 889792 @  @ 1 
 

 

NotŁ 

Oprirea  ´n caz de urgenἪŁ este asiguratŁ prin scoaterea cablului de alimentare. Prin 

urmare, cablul de alimentare trebuie sŁ fie accesibil ´n timpul funcἪionŁrii, în caz de 

urgenἪŁ în orice moment sŁ poatŁ fi tras rapid din priza de alimentare. 

 
Pos: 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen im N otfall - N etzstecker ziehen ( Schuko- und C EE-Stecker) - Gr afik @ 412\m od_1748932892430_274728.docx @ 2755943 @  @ 1 
 

 

Fig. 13: Scoaterea Ἠtecherului (figurŁ similarŁ) 
Pos: 132 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Bei unerwarteten Vorgängen im Ofen (z .B. starke Rauchentwicklung oder Geruchsbel ästig ung) @ 4\mod_1205306579737_274728.docx @ 276251 @  @ 1 
 

 

AtenἪie ï riscuri generale! 

La evenimente neaĸteptate (exemplu: fum dens sau miros) a se opri imediat cuptorul. Este 

necesarŁ aĸteptarea rŁcirii naturale a instalaŞiei la temperatura camerei. 
 
Pos : 133 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unerw arteten Vorgäng en darf der  Ofen nicht geöffnet ...- Grafik Labor L LE LV @ 401\m od_1680529916714_274728.docx @ 2452673 @  @ 1 
 

În caz de incendiu, 

menἪineἪi capacul 

închis. 

ScoateἪi imediat 

Ἠtecherul din prizŁ. 

MenἪineἪi uἨile Ἠi 

ferestrele închise! 

Astfel preveniἪi 

rŁsp©ndirea fumului. 

Indiferent de 

amploarea 

incendiului, sesizaἪi 

imediat pompieria! În 

timpul apelului, 

vorbiἪi calm Ἠi clar. 
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Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Elektrischer Schlag - Piktogramm el ektr . Schl ag - Netzstecker zi ehen @ 9\mod_1247472185096_274728.docx @ 277502 @  @ 1 
 

 

 PERICOL  

 

Å Pericol de electrocutare. 

Å Pericol de moarte. 

Å LucrŁrile la instalaἪia electricŁ pot fi 

efectuate doar de electricieni calificaŞi sau 

de personal autorizat de la Nabertherm. 

Å ScoateἪi cablul de alimentare înainte de a 

începe lucrarea 

 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Gr undleg ende Maßnahm en bei W artung und Ins tandhaltung @ 0\m od_1167826060620_274728.docx @ 274930 @ 2 @ 1 
 

4.8 MŁsuri de bazŁ pentru service Ἠi ´ntreἪinere  
 
Pos : 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Gr undl egende M aßnahmen bei  Wartung und Instandhaltung @ 405 \mod_1710926104379_274728.docx @ 2602144 @  @ 1 
 

 

LucrŁrile de ´ntreἪinere trebuie efectuate doar de personal specializat autorizat, cu 

respectarea manualului de ´ntreἪinere Ἠi a normelor de prevenire a accidentelor! Se 

recomandŁ solicitarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere Ἠi mentenanἪŁ de cŁtre service-ul 

Nabertherm GmbH. Ċn cazul nerespectŁrii instrucἪiunilor existŁ risc de rŁnire, deces Ἠi 

daune materiale semnificative! 
 

OpriἪi sistemul Ἠi asiguraἪi-l ´mpotriva repornirii accidentale (blocaἪi comutatorul principal 

Ἠi asiguraἪi-l ´mpotriva pornirii accidentale cu un lacŁt) sau scoateἪi Ἠtecherul din prizŁ. 

AsiguraἪi o zonŁ mare de ´ntreἪinere. 

AfiἨaἪi avertismente privind sarcinile suspendate. Se interzice efectuarea lucrŁrilor sub 

sarcinile suspendate. ExistŁ pericol de moarte. 

Ċnainte de efectuarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere Ἠi reparaἪii, evacuaἪi presiunea din circuitul 

hidraulic sau pneumatic al sistemului! (dacŁ sistemul este prevŁzut cu un astfel de circuit). 

Nu stropiἪi niciodatŁ cu apŁ cuptorul, dulapurile de comandŁ sau alte carcase ale 

echipamentelor electrice pentru a le curŁἪa! 

DupŁ finalizarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere sau reparaἪii Ἠi ´nainte de re´nceperea producἪiei, 

asiguraἪi-vŁ cŁ 

¶ s-a verificat str©ngerea corectŁ a ´mbinŁrilor cu filet desfŁcute 

¶ s-au montat la loc dispozitivele de protecἪie, sitele sau filtrele demontate 

¶ toate materialele necesare pentru executarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere sau reparaἪii, 

unelte Ἠi alte echipamente au fost ´ndepŁrtate din zona de lucru a sistemului 

¶ s-au ´ndepŁrtat eventualele lichide vŁrsate 

¶ s-a verificat funcἪionarea tuturor dispozitivelor de siguranἪŁ (de exemplu, comutatorul 

de oprire de urgenἪŁ) Ἠi acestea funcἪioneazŁ 

¶ un cablu de alimentare de la reἪea deteriorat poate fi ´nlocuit doar cu un cablu 

echivalent autorizat 
Pos: 137 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Reparatur en an der Isolierung oder der Austausch von Bauteilen i n der  H eizkammer  dürfen nur von Pers @ 91\m od_1430392866547_274728.docx @ 379640 @  @ 1 
 

ReparaἪiile la izolaἪie sau schimbul componentelor ´n camera de ´ncŁlzire trebuie efectuate 

doar de persoane instruite cu privire la posibilele riscuri Ἠi la mŁsurile de protecἪie Ἠi care 

pot aplica ´n mod independent aceste cunoἨtinἪe. 
Pos: 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_274728.docx @ 274931 @ 2 @ 1 
 

4.9  ReglementŁrile de mediu  
 
Pos : 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Schmierfette-Hydrauliköl-Kühlmittel  @ 0\m od_1158223424304_274728.docx @ 274784 @  @ 1 
 

Ċn cadrul tuturor lucrŁrilor la Ἠi cu sistemul trebuie respectate obligaἪiile legale privind 

evitarea deἨeurilor Ἠi reciclarea/ eliminarea corectŁ a acestora. 

Materialele problematice care nu mai pot fi utilizate, cum ar fi lubrifianἪii sau bateriile nu 

trebuie aruncate cu deἨeurile menajere sau ´n apele reziduale. 
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Ċn timpul lucrŁrilor de instalare, reparaἪie Ἠi ´ntreἪinere, materialele poluante pentru ape, 

cum ar fi 

¶ Vaseline Ἠi uleiuri lubrifiante 

¶ Uleiuri hidraulice 

¶ AgenἪi frigorifici 

¶ detergenἪi care conἪin solvenἪi, nu trebuie sŁ pŁtrundŁ ´n sol sau ´n canalizare! 

Aceste substanἪe trebuie pŁstrate, transportate, colectate Ἠi eliminate ´n recipiente adecvate! 
 

 
IndicaἪie 

Operatorul trebuie sŁ asigure respectarea normelor naἪionale privind protecἪia mediului. 

 
Pos: 140 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Elek tronische Bauteil e-Isolierung-Altm etall @ 4\m od_1205143314853_274728.docx @ 276248 @  @ 1 
 

Acest cuptor nu conἪine la livrare nici-o substanἪŁ sau material care este clasificat ca fiind 

periculos. Cu toate acestea se pot acumula reziduri toxice ´n izolaŞia cuptorului de la 

materialele folosite ´n timpul funcἪionŁrii. Acestea pot fi periculoase pentru sŁnŁtate Ἠi / sau 

mediu. 

¶ Elementele electrice demontate trebuie tratate ca deĸeuri electronice. 

¶ Eliminarea izolaŞiei  trebuie tratatŁ ca deἨeuri periculoase / materiale periculoase 

(vezi capitolul  ñĊntreἪinere, curŁἪare Ἠi reparaἪii de ´ntreἪinere ï manipularea 

materialelor din fibre ceramiceò) 

¶ Eliminarea carcasei ca fier vechi. 

¶ Pentru eliminarea materialelor enumerate mai sus vŁ rugŁm contactaŞi centrele de 

colectare a deĸeurilor din zona dumneavoastrŁ. 
Pos: 141 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Allgem eine Gefahren an der Anl age @ 0\m od_1168596796288_274728.docx @ 275006 @ 2 @ 1 
 

4.10 Pericole generale la cuptor 
 
Pos : 142 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Allgem ei ne Gefahr en (Verbrennung, Quetschen, Strom) - R ohröfen @ 2\mod_1184666023022_274728.docx  @ 275732 @  @ 1 
 
 

 

Avertisment - Pericole generale! 

- ExistŁ pericol de arsuri la carcasa cuptorului Ἠi la conducta de lucru 

- ´n timpul funcἪionŁrii, m©nerul uἨii/ m©nerul poate atinge temperaturi ridicate, de aceea 

trebuie sŁ purtaἪi mŁnuἨi de protecἪie 

- ExistŁ pericol de strivire la componentele mobile (balamalele uἨilor, sistemul de 

acἪionare a tuburilor rotative, 

  Masa elevatoare, etc.) 

- Dulapul de comandŁ (dacŁ existŁ) Ἠi cutiile de borne existente ´n echipament 

  ConἪin tensiuni electrice periculoase. 

- Nu introduceἪi obiecte ´n orificiile carcasei cuptorului, în orificiile pentru evacuarea 

aerului sau 

  fantele de rŁcire ale instalaἪiei de comutaἪie Ἠi cuptorului (dacŁ existŁ). 

  ExistŁ pericol de electrocutare. 

 
Pos: 143 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Es dürfen kei ne Gegenstände auf den/der Ofen/Schaltanl age abgelegt/abges tellt  2 @ 411\mod_1739964403661_274728.docx @ 2726430 @  @ 1 
 

 

Avertisment ï Pericole generale! 

Se interzice aἨezarea/ depozitarea obiectelor pe cuptor/ sistemul de comutare. ExistŁ 

pericol de incendiu sau de explozie. 
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Pos: 144 /TD/Betri eb_Bedienung/Gefahr - Gefahr durch elek trischen Schl ag @ 411\mod_1741087328603_274728.docx @ 2732996 @  @ 1 
 

 

PERICOL 

 

Å Pericol datorat Ἠocului electric 

Å Ċn cazul lipsei ´mpŁm©ntŁrii sau 

´mpŁm©ntŁrii efectuate incorect existŁ 

pericol de electrocutare cu risc de deces. 

Å Nu introduceἪi ´n cuptor obiecte metalice, cum 

ar fi termocupluri, senzori sau unelte, fŁrŁ ca 

´mpŁm©ntarea sŁ fi fost efectuatŁ de cŁtre un 

specialist. SolicitaἪi efectuarea ´mpŁm©ntŁrii de 

la obiect p©nŁ la carcasa cuptorului de cŁtre un 

electrician specializat. Introducerea obiectelor 

´n cuptor trebuie sŁ se facŁ doar prin orificiile 

special prevŁzute ´n acest sens. 

 
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transport , M ontag e und Erstinbetriebnahme @ 0\m od_1158844227416_274728.docx @ 274828 @ 1 @ 1 
 

5 Transport, Montaj ĸi prima punere ´n funcἪiune  
 
Pos : 146 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anliefer ung @ 0\m od_1167826534889_274728.docx  @ 274933 @ 2 @ 1 
 

5.1 Livrare 
 
Pos : 147 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - (Hinw eise allgem ein) @ 0\m od_1158233508887_274728.docx @ 274786 @  @ 1 
 

VerificaἪi integritatea  

ComparaἪi conἪinutul livrŁrii cu fiἨa de livrare Ἠi documentele comenzii. AnunἪaἪi imediat 

firma de transport Ἠi Nabertherm GmbH cu privire la piesele lipsŁ Ἠi la daunele cauzate de 

ambalarea necorespunzŁtoare sau ´n timpul transportului, eventualele reclamaἪii ulterioare 

nu vor fi luate în considerare.  

Risc de rŁnire  

Ċn timpul ridicŁrii sistemului, anumite piese sau chiar echipamentul ´n sine se pot rŁsturna, 

se pot deplasa sau pot cŁdea. Ċnainte de ridicarea instalaἪiei cuptorului, trebuie ´ndepŁrtate 

toate persoanele din zona de lucru. PurtaἪi ´ncŁlἪŁminte Ἠi cascŁ de protecἪie. 

InstrucἪiuni de siguranἪŁ  

¶ Elevatoarele cu furcŁ pot fi operate doar de personal autorizat. ConducŁtorul ´Ἠi asumŁ 

´n exclusivitate rŁspunderea pentru conducerea ´n condiἪii de siguranἪŁ Ἠi ´ncŁrcarea 

elevatoarelor. 

¶ La ridicarea sistemului, asiguraἪi-vŁ cŁ v©rfurile elevatorului sau sarcina nu rŁm©n 

agŁἪate de marfa care trebuie stivuitŁ din apropiere. TransportaἪi componentele ´nalte, 

cum ar fi dulapurile de comandŁ, cu macaraua. 

¶ FolosiἪi doar unelte de ridicare cu o capacitate portantŁ suficientŁ 

¶ Uneltele de ridicare trebuie amplasate în locurile special marcate în acest sens 

¶ Nu utilizaἪi ´n niciun caz componente integrate, tubulatura sau canalele de cabluri 

pentru fixarea uneltelor de ridicare 

¶ RidicaἪi componentele neambalate doar cu c©rlige cu cablu sau cu curea 

¶ MontaἪi cablurile pentru transport doar ´n punctele special prevŁzute ´n acest sens 

¶ Echipamentele pentru transport Ἠi ridicare trebuie sŁ corespundŁ normelor privind 

prevenirea accidentelor 

¶ La selectarea echipamentelor pentru transport Ἠi ridicare, ἪineἪi cont de greutatea 

sistemului! (a se vedea capitolul ĂDate tehniceò) 

¶ PŁstraἪi ´ntotdeauna separat componentele din oἪel (chiar Ἠi elementele de fixare) de 

cele din oἪel fŁrŁ aliaj 

¶ ĊndepŁrtaἪi protecἪia ´mpotriva coroziunii chiar ´nainte de montaj 
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Avertisment - Pericole generale! 

AfiἨaἪi avertismente privind sarcinile suspendate. Se interzice efectuarea lucrŁrilor sub 

sarcinile suspendate. ExistŁ pericol de moarte. 

 

 
IndicaἪie 

RespectaἪi instrucἪiunile de siguranἪŁ Ἠi normele privind prevenirea accidentelor pentru 

elevatoare. 

 
Pos: 148 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - Öfen mit  ei nem  Hubwag en transpor tieren @ 2\m od_1184672460200_274728.docx @ 275733 @  @ 1 
 

Transport cu transpaleta 

RespectaŞi sarcina maximŁ admisŁ de transpaletŁ 
 

1. Din fabricŁ cuptoarele noastre sunt livrate pe suporŞi din lemn pentru descŁrcare 

uĸoarŁ.  Cuptorul se va transporta doar ambalat Ἠi cu instalaŞiile  de transport 

adecvate pentru a evita orice deteriorare. Ambalajul trebuie ´nlŁturat doar la locul 

montŁrii. În timpul transportului se va asigura o protecἪie adecvatŁ ´mpotriva 

alunecŁrii, basculŁrii sau alte daune. Activitatea de transport Ἠi instalare trebuie 

efectuate cu cel puἪin 2 persoane. 

Nu depozitaŞi cuptorul ´n locuri umede sau ´n aer liber 

2. ĊmpingeŞi transpaleta sub paletul de ´ncŁrcare. AveŞi grijŁ de a ´npinge transpaleta în 

totalitate sub palet. AtenŞie la mŁrfuri adiacente. 

 

 

Fig. 14: Transpaleta va fi ´npinsŁ în totalitate sub palet 

3. RidicaἪi cuptor cu atenἪie, acord©nd atenἪie centrului de greutate. La ridicarea 

sistemului, asiguraἪi-vŁ cŁ vârfurile furcii sau sarcina nu rŁm©ne agŁŞatŁ de mŁrfuri 

adiacente. 

4. VerificaŞi cuptorul ĸi dacŁ este nevoie aplicaŞi sisteme de fixare. TransportaŞi ´ncet, 

cu grijŁ ĸi ´n poziŞia cea mai joasŁ. Nu folosiŞi trasee cu pante abrubte. 

5. La locul montŁrii lŁsaŞi uĸor cuptorul jos. AveŞi grijŁ la mŁrfuri adiacente. EvitaŞi 

puneriile jos sacadate. 
Pos: 149 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Vorsicht - R utschen/Ki ppen des  Gerätes -  Piktogramm Kippen/Heben/Anheben @ 9\mod_1247064081950_274728.docx  @ 277497 @  @ 1 
 

 

 

 ATENŝIE 

 

Å Alunecarea sau înclinarea     

  aparatului  

Å Deteriorarea aparatului  

Å Pericol de accidentare prin ridicare  

  de sarcini grele 

Å Aparatul sŁ fie transportat doar ´n     

  ambalajul original 

Å Aparatul sŁ fie transportat de mai     

  multe persoane 
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Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Leg ende für Packstücke z.B. zer brechlich @ 253 \mod_1603957556041_274728.docx  @ 2092393 @  @ 1 
 

LegendŁ: 

Simbolurile pentru instrucἪiunile de manipulare a ambalajelor sunt stabilite armonizat la 

nivel internaἪional ´n ISO R/780 (International Organization for Standardization) Ἠi 

DIN 55402 (Deutsches Institut für Normung). 
 
 

Denumire Simbol ExplicaἪie 

Produs fragil 

 

Acest simbol trebuie aplicat pe produsele care se pot 

sparge uἨor. Produsele marcate ´n acest fel trebuie 

manipulate cu atenἪie Ἠi ´n niciun caz nu trebuie sŁ cadŁ 

sau sŁ fie legate. 

Sus 

 

Produsul trebuie transportat, manipulat Ἠi depozitat ´n 

principiu ´n aἨa fel ´nc©t sŁgeata sŁ indice ´n permanenἪŁ 

în sus. Se interzice rostogolirea, plierea, aplecarea 

puternicŁ sau rŁsturnarea, precum Ἠi alte forme de 

manipulare. ĊncŁrcŁtura nu trebuie depozitatŁ Ăon topò 

(deasupra). 

A se feri de 

umezealŁ 

 

Produsele astfel marcate trebuie protejate împotriva 

umiditŁἪii ridicate a aerului, de aceea trebuie acoperite ´n 

timpul depozitŁrii. În cazul în care coletele extrem de 

grele sau voluminoase nu pot fi depozitate în hale sau 

hangare, acestea trebuie acoperite atent. 

Prindere aici 

 

Acest simbol indicŁ doar locul de unde trebuie prins 

echipamentul, dar nu Ἠi metoda de prindere. DacŁ 

simbolurile sunt aplicate la aceeaἨi distanἪŁ de mijloc 

sau de centrul de greutate, coletul at©rnŁ drept atunci 

c©nd echipamentele de ridicare au aceeaἨi lungime. În 

caz contrar, echipamentele de ridicare trebuie scurtate pe 

o parte. 

 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Auspacken @ 2\m od_1184739517985_274728.docx @ 275734 @ 2 @ 1 
 

5.2 Despachetare 
 
Pos : 152 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Allgem einer Hinw eis zur Ver packung (z.B. Laboröfen) @ 3\mod_1192437185846_274728.docx  @ 275927 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Ca protecἪie ´mpotriva deteriorŁrii cuptorul este ambalat corespunzŁtor. Este important sŁ 

se ne asigurŁm cŁ toate materialele de ambalare au fost ´ndepŁrtate (chiar ĸi din camera de 

ardere).  

PŁstraἪi ambalajul Ἠi siguranἪa de transport pentru un posibil transport sau depozitare a 

cuptorului.  

Cel puἪin 2 persoane sunt necesare pentru transportarea cuptorului, ́ n funcἪie de mŁrimea 

cuptorului chiar mai mulŞi. 

 
Pos: 153 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken klei ne Öfen mit  Stül pkarton -  Standard - Teil 1 @ 2\m od_1184739616497_274728.docx @ 275735 @  @ 1 
 

 

UtilizaἪi mŁnuἨi de 

protecἪie 

 

1. VerificaἪi prezenἪa eventualelor daune la ambalajul de transport. 
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2. ĊndepŁrtaἪi benzile de fixare de pe ambalajul pentru transport. 

3. DesfaceἪi Ἠuruburile Ἠi cadrul din lemn de pe cutia de carton (dacŁ existŁ 3a) 
Pos: 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken Hochtem per aturofen - HTCT  01/14- 16-Tischm odell - Teil 2 @ 12\m od_1281942490665_274728.docx @ 278162 @  @ 1 
 

 

                 

 

4. RidicaἪi cu atenἪie cutia de carton Ἠi ´ndepŁrtaἪi-l de pe paletŁ. 

5. ĊndepŁrtaἪi bucata de spumŁ aflatŁ ´n cutie. Ċn cutie se aflŁ un colet pentru 

accesoriile suplimentare (de exemplu: Furtunul pentru evacuarea gazelor arse, placa 

pentru inserἪie, cablul de alimentare). ComparaἪi conἪinutul livrŁrii cu fiἨa de livrare 

Ἠi documentele comenzii, a se vedea capitolul ĂLivrareaò. 

6. RidicaἪi cu atenἪie cuptorul din cutie. 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken-Tr agen Labor ofen - LH T-Tischm odell - Teil 3 @ 3\mod_1192436920381_274728.docx @ 275926 @  @ 1 
 

 

 

7. Pentru ridicare, prindeἪi din lateral sub cuptor Ἠi ἪineἪi bine. 

8. În cazul cuptoarelor de peste 25 kg, lucrŁrile de transport se vor efectua cu minim 2 

persoane. La utilizarea curelelor pentru ridicare, acestea trebuie montate doar lateral 

(transversal). ἩineἪi bine cuptorul. 

 
IndicaἪie 

Ċn Germania se aplicŁ prevederile normelor generale de prevenire a accidentelor VBG sau 

BGZ. Se aplicŁ normele naἪionale de prevenire a accidentelor ale ἪŁrii ´n care se utilizeazŁ 

aparatul 

 

 
IndicaἪie 

PŁstraἪi ambalajul pentru un eventual transport sau pentru depozitarea cuptorului. 

 

4 5 6
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Pos: 156 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transportsicherung/Ver packung @ 0\m od_1167826775847_274728.docx @ 274934 @ 2 @ 1 
 

5.3 SiguranŞŁ de transport / ambalare 
 
Pos : 157 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver packung - Allgemei ne Hinw eise zur  Verpackung - kei ne spezi elle Transportsicherung @ 1\m od_1171004073117_274728.docx @ 275256 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Acest sistem nu necesitŁ o siguranŞŁ de transport specialŁ. 

 

Ca protecŞie ´mpotriva deteriorŁrii la transport cuptorul este ambalat corespunzŁtor. Este 

important sŁ ne asigurŁm cŁ toate materialele de ambalare sunt ´ndepŁrtate (chiar ĸi din 

camera de ardre). Toate materialele de ambalare sunt reciclabile Ἠi pot fi predate la centrele 

de reciclare. Ambalajele fost selectate astfel încât nu necesitŁ o descriere specialŁ. 
Pos: 158 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Bauliche- und Anschl ussvoraussetzungen @ 0\mod_1167826890943_274728.docx @ 274935 @ 2 @ 1 
 

 

5.4 CerinŞe de instalare ĸi conectare 
 
Pos : 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Aufstell ung ( Standort des  Ofens) @ 2\mod_1184848718972_274728.docx  @ 275741 @ 3 @ 1 
 

5.4.1 Instalarea (LocaŞia cuptorului) 
 
Pos : 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beim Aufstellen des Ofens  sind folgende Sicher hei tshi nw eise zu beachten: @ 49\mod_1383725883608_274728.docx  @ 283171 @  @ 1 
 

La instalarea cuptorului trebuie respectate urmŁtoarele instrucἪiuni de siguranἪŁ: 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellung - Kammer öfen/Labor öfen  - Beispiel : Tischmodelle @ 49\mod_1383733532126_274728.docx @ 283177 @  @ 1 
 

¶ Cuptorul trebuie instalat într-o ´ncŁpere uscatŁ, conform instrucἪiunilor de siguranἪŁ. 

¶ Masa/ suprafaἪa de montaj trebuie sŁ fie planŁ, pentru a permite montarea dreaptŁ a 

cuptorului. Cuptorul trebuie aἨezat pe un suport neinflamabil (clasa de protecἪie la 

incendiu A DIN 4102 ï Exemplu: Beton, ceramicŁ pentru construcἪie, sticlŁ, aluminiu 

sau oἪel), pentru a preveni aprinderea acestui strat datoritŁ materialului fierbinte care 

cade din cuptor. 

¶ Capacitatea portantŁ a mesei trebuie sŁ corespundŁ greutŁἪii cuptorului, inclusiv 

accesoriile. 

¶ Postamentul trebuie sŁ fie din material neinflamabil, pentru a preveni aprinderea 

acestui strat datoritŁ materialului fierbinte care cade din cuptor. 
Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Mi ndestsicherheitsabstand zu brennbaren M aterialien - Laborofen Tischm odell - N B 500 - Grafi k @ 411\mod_1742470058189_274728.docx  @ 2742524 @  @ 1 
 

 

Fig. 15: DistanἪa minimŁ de siguranἪŁ faἪŁ de materialele inflamabile (model masŁ) (figurŁ 

similarŁ) 
Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellort  (für Kammeröfen Arts & Cr afts oder R ohr öfen) @ 49\mod_1384335338473_274728.docx @ 283179 @  @ 1 
 

Locul de instalare 

¶ Operatorul trebuie sŁ asigure o alimentare cu aer Ἠi o ventilaἪie suficientŁ la locul de 

instalare cu ajutorul unui circuit adecvat de alimentare Ἠi evacuare. DacŁ din lot se 

formeazŁ gaze Ἠi vapori, trebuie sŁ se asigure o alimentare cu aer Ἠi o ventilaἪie 

suficientŁ la locul de instalare sau o evacuare corectŁ a gazelor arse. Clientul trebuie 

sŁ asigure o evacuare corectŁ a gazelor arse. 

¶ Trebuie sŁ se asigure disiparea cŁldurii radiate de cuptor (eventual se va apela la un 

tehnician ´n domeniul ventilaἪiei). 
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¶ Ċn pofida izolaἪiei bune, cuptorul emanŁ cŁldurŁ pe suprafeἪele sale exterioare. DacŁ 

este necesar, aceastŁ cŁldurŁ trebuie disipatŁ (eventual se va apela la un tehnician în 

domeniul ventilaἪiei). Ċn plus, trebuie sŁ se pŁstreze o distanἪŁ minimŁ de siguranἪŁ 

pe toate pŁrἪile (S) de 0,5 m Ἠi 1 m deasupra cuptorului p©nŁ la materialele 

inflamabile. Ċn cazuri individuale trebuie pŁstratŁ o distanἪŁ mai mare, adaptatŁ 

condiἪiilor locale. DistanἪa lateralŁ faἪŁ de materialele neinflamabile poate fi redusŁ 

la distanἪa minimŁ de 0,2 m. 

¶ ProtejaἪi cuptorul ´mpotriva condiἪiilor de mediu nefavorabile Ἠi a mediului agresiv. 

Nu ne asumŁm rŁspunderea Ἠi nu se oferŁ garanἪie pentru daunele provocate prin 

coroziune ca urmare a instalŁrii ´ntr-o ´ncŁpere umedŁ sau ´n alte condiἪii similare. 
Pos: 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_274728.docx @ 277500 @  @ 1 
 

 

 PERICOL  

Å Risc de incendiu 

Å Pericol de moarte 

Å La locul montŁrii trebuie sŁ asigurŁm a ventilaŞie 

corespunzŁtoare pentru a risipi cŁldura ĸi eventual gazele 

rezultate 

  
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W arnung -  Gefahr durch el ektrischen Schlag nach Transport  oder  Lager ung unter feuchten...  @ 411\mod_1739968813984_274728.docx @ 2726461 @  @ 1 
 

 

 AVERTIZARE  

Å Pericol datorat Ἠocului electric dupŁ transport sau depozitare 

´n condiἪii de umezealŁ 

Å Pericol de deces prin electrocutare 

Å DupŁ transport sau depozitare ´n condiἪii de umezealŁ, cuptorul 

trebuie aclimatizat 24 de ore la locul de amplasare. 

 
Pos: 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren durch automatische Löschei nrichtungen (Wasser _Löschgas) @ 55\mod_1391587048048_274728.docx  @ 283787 @  @ 1 
 

 

 

 PERICOL  

Å Risc de a folosi o unitate de stingere a incendiului automatŁ. 

Å Pericol de moarte prin  electrocutare din cauza umezelii, 

sufocare din cauza gazului de stingere etc. 

Å DacŁ pentru siguranἪa clŁdirii se folosesc de exemplu instalaἪii de 

aspersoare pentru stingerea incendiului, la planificarea Ἠi instalarea 

acestora trebuie luat ´n considerare cŁ nu existŁ riscuri 

suplimentare la utilizarea acestora, de exemplu la stingerea  

flŁcŁriilor nu obἪinem amestec de apŁ Ἠi ulei iar echipamentele 

electrice sunt scoase din funcἪiune. 

 
Pos: 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage, Installation und Anschl uss  @ 0\m od_1167827976269_274728.docx @ 274941 @ 2 @ 1 
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5.5 Montare, instalare Ἠi conectare 
 
Pos : 168 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anschluss an das El ektronetz @ 0\m od_1168599727688_274728.docx @ 275010 @ 3 @ 1 
 

5.5.1 Conectarea la reἪeaua electricŁ  
 
Pos : 169 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - L - Ofen - kei ne Verlängerungskabel oder.. . @ 411\m od_1739970289255_274728.docx  @ 2726492 @  @ 1 
 

Clientul trebuie sŁ asigure serviciile necesare, cum ar fi capacitatea portantŁ a suprafeἪei de 

montaj Ἠi punerea la dispoziἪie a energiei (electrice). 

¶ Cuptorul trebuie instalat conform destinaἪiei sale. Valorile racordului la reἪea trebuie 

sŁ corespundŁ valorilor de pe plŁcuἪa de identificare a cuptorului. 

¶ Priza trebuie sŁ se afle ´n apropierea cuptorului Ἠi sŁ fie uἨor accesibilŁ. CerinἪele de 

siguranἪŁ nu sunt respectate ´n cazul ´n care cuptorul nu este conectat la o prizŁ cu 

contact de protecἪie. 

¶ Nu este permisŁ utilizarea de prelungitoare sau prize multiple. 

¶ DacŁ accesoriile se conecteazŁ prin intermediul aceleiaἨi siguranἪe precum cuptorul, 

´n funcἪie de puterea cuptorului Ἠi accesoriilor (de ex. un KAT), acest lucru poate duce 

la suprasolicitare Ἠi declanἨarea siguranἪei. Solicitarea circuitelor siguranἪelor Ἠi a 

prizelor acestora trebuie verificatŁ ´nainte de conectarea dispozitivelor.  

¶ Cablul de reἪea nu trebuie sŁ fie deteriorat. Nu plasaἪi obiecte pe cablul de reἪea. 

PozaἪi cablul astfel ´nc©t nimeni sŁ nu poatŁ cŁlca pe el sau sŁ se poatŁ ´mpiedica de 

el. 

¶ Un cablu de alimentare de la reἪea deteriorat poate fi ´nlocuit doar cu un cablu 

echivalent autorizat. 

¶ AsiguraἪi pozarea protejatŁ a cablurilor de legŁturŁ ale cuptorului. 
Pos: 170 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Vor dem  Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschal ter sich ...  @ 51\m od_1387370782838_274728.docx  @ 283390 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Înainte de a conecta cuptorul la sursa de alimentare trebuie sŁ ne asigurŁm cŁ 

´ntrerupŁtorul este pe poziἪia "OFF(germanŁ .AUS)" sau "0". 

 
 
Pos : 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (SnapIn- Kuppl ung) - Grafik @ 127\m od_1467815412185_274728.docx  @ 554664 @  @ 1 
 

 

Fig. 16: Ċn funcἪie de model (cablul de reἪea aferent este inclus ´n livrare) (figurŁ similarŁ) 
Pos: 172 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Das im Lieferumfang befindliche Netzzuleitungskabel mit ĂSnap-In-Kupp @ 51\m od_1387370803087_274728.docx @ 283392 @  @ 1 
 

1. Cablul de alimentare livrat trebuie cuplat la cuptor prin sistemul "snap-in",în laterala 

sau în partea din spate a acestuia.  

2. Acum conectaἪi cablul de alimentare în priza de alimentare. UtilizaἪi pentru 

alimentare o singurŁ prizŁ cu ´mpŁm©ntare. 
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Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (CEE/N EMA- Stecker) - Grafik @ 411\m od_1739974358749_274728.docx @ 2726523 @  @ 1 
 

 

Fig. 17: Ċn funcἪie de model (Ἠtecher CEE/NEMA) (figurŁ similarŁ) 
Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Schli eßen Sie das N etzkabel am  Netzanschluss an. - Kamm eröfen @ 407\m od_1717669533773_274728.docx @ 2631813 @  @ 1 
 

1. ConectaἪi apoi cablul de reἪea la conexiunea la reἪea. UtilizaἪi pentru alimentare doar 

o prizŁ cu contact de protecἪie potrivit. 

Verificarea rezistenἪei la ´mpŁm©ntare (conform VDE 0100); a se vedea Ἠi normele 

privind prevenirea accidentelor. 

InstalaἪiile electrice Ἠi echipamentele de lucru conform DGUV V3. 
Pos: 175 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es g elten di e national en Vorschriften des j eweiligen Verw endungsl andes @ 43\m od_1371459790861_274728.docx @ 282495 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

A se respecta legislaἪia naἪionalŁ a ἪŁrii respective. 

 
 
Pos : 176 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_274728.docx @ 275716 @  @ 1 
 

 

AtenἪie ï pericol de electrocutare! 

LucrŁrile la instalaἪia electricŁ pot fi efectuate numai de cŁtre electricieni calificaἪi Ἠi 

autorizaἪi! 
 
Pos: 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - falsche N etzspannung - Piktogramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_274728.docx  @ 2382563 @  @ 1 

 

 

ATENѾIE 

 

Å Risc utilizare tensiune incorectŁ 

Å Deteriorarea aparatului  

Å Înainte de conectare Ἠi de operare  

  VerificaἪi tensiunea de alimentare 

Å ComparaἪi tensiunea de alimentare cu 

plŁcuἪa de identificare 

 
Pos: 178 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_274728.docx @ 277500 @  @ 1 
 

 

 PERICOL  

Å Risc de incendiu 

Å Pericol de moarte 

Å La locul montŁrii trebuie sŁ asigurŁm a ventilaŞie 

corespunzŁtoare pentru a risipi cŁldura ĸi eventual gazele 

rezultate 

  



 

43 

Pos: 179 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage ei nes  Abzugskami ns (Zubehör) @ 411\m od_1739975367135_274728.docx @ 2726554 @ 2 @ 1 
 

5.6 Montajul unui coἨ de fum (accesoriu) 
 
Pos : 180 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - allgem einer Text @ 14\mod_1300115642723_274728.docx @ 278517 @  @ 1 
 

Ċn funcἪie de aplicaἪie/ comandŁ, se livreazŁ diferite coἨuri de fum (nu se aplicŁ ´n cazul 

unei conexiuni cu gaz de protecἪie): 
Pos: 181 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  Abzugskamin ( nicht für LV(T)-Modelle) @ 411\m od_1739975711701_274728.docx @ 2726586 @  @ 1 
 

CoἨ de fum (nu pentru modele LV(T)) 
Pos: 182 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - 40 x 30 mm  @ 107\mod_1448887042778_274728.docx @ 435137 @  @ 1 
 

¶ CoἨ de fum, care transportŁ Ἠi evacueazŁ ´n sus gazele Ἠi vaporii care ies din duzele de 

gaze arse. SecἪiunea transversalŁ a conductei pentru evacuarea aerului: 40 x 30 mm.  

¶ Pentru montarea pe duzele pentru gaze arse, introduceἪi ´n partea posterioarŁ a 

cuptorului Ἠi fixaἪi cu Ἠuruburile incluse ´n livrare. 
Pos: 183 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - Gr afik @ 107\m od_1448887105725_274728.docx @ 435164 @  @ 1 
 

 

Fig. 18: CoἨ de fum (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Ventilator ( nicht für LV(T)-Modell e) @ 411\mod_1739975851373_274728.docx  @ 2726617 @  @ 1 
 

CoἨ de fum cu ventilator (nu pentru modele LV(T)) 
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/U nterstützt  den Abzug der Gase und Däm pfe aus dem Ofenraum. Abl uftq uerschnitt : Ø 80 mm. @ 329\mod_1643625244272_274728.docx  @ 2313063 @  @ 1 
 

¶ AjutŁ la evacuarea gazelor Ἠi vaporilor din camera cuptorului. SecἪiunea transversalŁ a 

conductei pentru evacuarea aerului: Ø 80 mm. 

¶ Pentru montarea pe duzele pentru gaze arse, introduceἪi ´n partea posterioarŁ a 

cuptorului Ἠi fixaἪi cu Ἠuruburile incluse ´n livrare. IntroduceἪi Ἠtecherul ´n priza de pe 

partea posterioarŁ a instalaἪiei de comutaἪie (opἪional) sau ´ntr-o prizŁ externŁ. 
Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Ventil ator - Gr afik @ 411\m od_1741265580315_274728.docx @ 2736967 @  @ 1 
 

 

Fig. 19: CoἨ de fum cu ventilator (figurŁ similarŁ) 
Pos: 187 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Lüfter und Katalysator ( nicht für LV-M odelle) @ 32\mod_1351603459333_274728.docx  @ 280960 @  @ 1 
 

CoἨ de fum cu ventilator Ἠi catalizator (nu pentru modelul LV) 
 
Pos : 188 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - 120 x 120 mm @ 107\m od_1448887655840_274728.docx @ 435245 @  @ 1 
 
 

¶ ĊncŁlzeἨte gazele Ἠi vaporii din camera cuptorului la cca. 600 ÁC Ἠi le transportŁ prin 

structura tip fagure a catalizatorului. În acest sens, componentele organice sunt arse 

catalitic ´n mare parte, adicŁ sunt descompuse ´n dioxid de carbon Ἠi vapori de apŁ. 

Astfel este exclusŁ pe c©t posibil producerea de mirosuri neplŁcute (de ex., la 

funcἪionarea cu topirea cerii). 

¶ AtenἪie! SubstanἪele anorganice, cum ar fi metalele grele, halogenii, siliconul Ἠi 

particulele fine (chiar Ἠi ´n cantitŁἪi mici) distrug catalizatorul! 
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¶ Trebuie avut grijŁ ca la pornirea programului catalizatorul sŁ ajungŁ la o temperaturŁ 

de p©nŁ la cca. 600 ÁC ´n funcἪionare. Nu se poate face o afirmaἪie privind 

componentele reziduale eliberate ´n mediul ´nconjurŁtor. Ele variazŁ ´n mare parte ´n 

funcἪie de materialele utilizate / materialele ´ncorporate Ἠi compoziἪia acestora. 

SecἪiunea transversalŁ a conductei pentru evacuarea aerului: 120 x 120 mm 

¶ Pentru montare, fixaἪi suportul ´n formŁ de U cu Ἠuruburile incluse ´n livrare pe 

peretele posterior al cuptorului, fixaἪi bucata de conductŁ livratŁ pe duza de evacuare a 

cuptorului Ἠi ´nfiletaἪi coἨul de fum (cu KAT) pe suport, introduceἪi Ἠtecherul ´n priza 

de pe partea posterioarŁ a instalaἪiei de comutaἪie (opἪional) sau ´ntr-o prizŁ externŁ. 
Pos: 189 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - Grafi k @ 411\mod_1741266495427_274728.docx  @ 2737193 @  @ 1 
 

 

Fig. 20: Catalizator (figurŁ similarŁ) 
Pos: 190 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  M ontag e eines Abg asrohres  bei LV(T) ... /...-M odellen @ 32\mod_1351603737398_274728.docx  @ 280961 @  @ 1 
 

Montarea unei conducte de evacuare a gazelor arse la modele LV(T) é/é 
Pos: 191 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - M ontage eines Abgasrohres bei LV-Ofenm odell e @ 14\m od_1300118616710_274728.docx @ 278521 @  @ 1 
 

¶ La aceste modele, livrarea include o conductŁ specialŁ pentru gazele arse. 

¶ Pentru montaj, fixaἪi mai ´nt©i Ἢeava rectangularŁ cu Ἠuruburile incluse ´n livrare pe 

cuptor, pe carcasa interioarŁ, iar ´n final fixaἪi Ἢeava rotundŁ pe carcasa exterioarŁ. Ċn 

acest scop trebuie utilizate Ἠuruburile incluse ´n livrare. 

¶ Utilizarea fŁrŁ aceastŁ conductŁ determinŁ un debit de aer scŁzut, insuficient pentru 

procesul de incinerare. 
Pos: 192 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e eines Abg asrohres  Modell LV(T) - Gr afik @ 221\m od_1562759833739_274728.docx @ 859554 @  @ 1 
 

 

Fig. 21: Montarea unei conducte de evacuare a gazelor arse la modele LV(T) (figurŁ 

similarŁ) 
Pos: 193 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Die Montage von Katalysator oder Abzugskamin mit  Lüfter is t bei  ...  @ 32\m od_1351605388177_274728.docx @ 280962 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Montarea catalizator sau a coἨului de fum cu ventilator nu este posibilŁ la aceste modele. 
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Pos: 194 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abl uftführung @ 0\m od_1167828513042_274728.docx @ 274943 @ 3 @ 1 
  

5.6.1 Evacuare 
 
Pos : 195 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Wir em pfehl en an den Ofen eine Abl uftverrohrung  anzuschließen und die Abgase ... @ 401\m od_1680527284733_274728.docx @ 2452643 @  @ 1 
 

RecomandŁm sŁ se conecteze la cuptor o conductŁ de evacuare Ἠi sŁ se evacueze ´n mod 

corespunzŁtor gazele arse. 

Pentru conducta de aspiraἪie se poate utiliza o ἪeavŁ de evacuare normalŁ din metal cu NW 

80 p©nŁ la NW 120. Conducta trebuie pozatŁ ascendent Ἠi fixatŁ pe perete sau pe tavan. 

PoziἪionaἪi conducta pe mijloc sub coἨul de fum al cuptorului (la modelele cu suflantŁ 

pentru gazele arse sau catalizator, este necesar NW 120) 

Conducta de evacuare nu trebuie montatŁ etanἨ pe tubulatura coἨului de fum, deoarece ´n 

caz contrar nu se obἪine efectul de bypass. Acesta este necesar pentru a nu aspira prea mult 

aer proaspŁt ´n cuptor.  
Pos: 196 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Abzugskami n_Abzugskamin mit Ventil ator_ohne Abluftr ohr oder mit  Katalysator @ 411\mod_1739976224714_274728.docx @ 2726648 @  @ 1 
 

ConductŁ de gaze arse (model LV/LVT) sau coἨ de fum cu ventilator (A): PoziἪionaἪi 

tubulatura pentru gaze arse la cel puἪin 50 mm deasupra coἨului de fum. 

Cuptoare fŁrŁ conductŁ de evacuare a gazelor arse sau coἨ de fum cu catalizator (B): 

RecomandŁm evacuarea gazelor arse cu ajutorul unui coἨ de tiraj. 
Pos: 197 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM- SW-HA (M odell 2015) -  NB 500 - Gr afik @ 302\m od_1633585763032_274728.docx @ 2263553 @  @ 1 
 

 

Fig. 22: Exemplu: PosibilitŁἪi de evacuare a gazelor arse 
Pos: 198 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Abg ase können nur abgel eitet w erden, w enn der R aum über ei ne entsprechende Zuluft . .. @ 4\m od_1202738777690_274728.docx @ 276176 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Gazele arse pot fi evacuate doar dacŁ ´ncŁperea este ventilatŁ printr-un orificiul 

corespunzŁtor pentru aer proaspŁt. 

 
 
Pos : 199 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Kundenseitige Dach- und oder M auer arbeiten sind durch die Abgas führung notw endig . .. @ 3\m od_1193323429727_274728.docx @ 275997 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Pentru montarea conductei de evacuare sunt necesare lucrŁri de zidŁrie. MŁrimea Ἠi 

proiectarea sistemului de evacuare trebuie sŁ fie efectuatŁ de cŁtre un tehnician de 

ventilaἪie. Se va respecta legislaἪia naἪionalŁ a fiecŁrei ἪŁri. 
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Pos: 200 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte @ 2\m od_1185287183100_274728.docx @ 275754 @ 3 @ 1 
 

5.6.2 AἨezarea plŁcii de bazŁ 
 
Pos : 201 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) Laboröfen @ 373\m od_1669644231670_274728.docx  @ 2407274 @  @ 1 
 

AἨezaἪi placa ceramicŁ/ plŁcile ceramice* (numŁrul plŁcilor ceramice variazŁ ´n funcἪie de 

model) cu atenἪie ´n mod uniform pe suprafaἪa inferioarŁ a cuptorului. La aἨezarea plŁcii/ 

plŁcilor, aveἪi grijŁ sŁ nu deterioraἪi garniturile uἨilor Ἠi elementele de ´ncŁlzire. EvitaἪi 

neapŁrat atingerea elementelor de ´ncŁlzire la introducerea plŁcii/ plŁcilor, deoarece acest 

lucru poate cauza distrugerea elementelor de ´ncŁlzire. 

Partea inferioarŁ a cuptorului este din material rezistent la foc de ´naltŁ calitate, ´nsŁ acest 

material este extrem de sensibil la impact Ἠi la presiune.  

Pentru a preveni avarierea secἪiunii inferioare mai puἪin solide a cuptorului, unele modele 

sunt livrate ´n mod standard cu o placŁ de bazŁ. Nabertherm nu ´Ἠi asumŁ rŁspunderea 

pentru daunele (de exemplu, urme imprimate) la partea inferioarŁ a cuptorului ca urmare a 

neutilizŁrii acestor plŁci*.  

Alimentarea trebuie poziἪionatŁ pe c©t posibil ´n mijlocul camerei cuptorului, pe partea 

inferioarŁ. Acest lucru asigurŁ o ´ncŁlzire uniformŁ. EvitaἪi sŁ aἨezaἪi plŁcile pentru inserἪie 

în mai multe straturi în cuptor. Acest lucru conduce la acumulare de cŁldurŁ care arde 

elementele de ´ncŁlzire Ἠi deterioreazŁ izolaἪia. 

DupŁ alimentare, ´nchideἪi cu atenἪie uἨa cuptorului. 

*Inclus ´n livrare ´n funcἪie de variantŁ/ modelul cuptorului 
Pos: 202 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Es  ist darauf zu achten, dass die Belas tung des  Bodens 2 kg/dm2 nicht überschr eitet @ 2\m od_1185287451644_274728.docx  @ 275755 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Trebuie avut grijŁ ca sarcina pŁrἪii inferioare a cuptorului sŁ nu depŁἨeascŁ 2 kg/dm2 . 

 
Pos: 203 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Bei den M odell L(T) 3/11 und 3/12 gehört eine Einl egepl atte (691600176) zum Liefer umfang u @ 374\m od_1669973622263_274728.docx @ 2408395 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Pentru modelele L(T) 3/11 Ἠi L(T) 3/12, o placŁ pentru inserἪie (691600176) este inclusŁ 

´n conἪinutul livrŁrii Ἠi furnizatŁ ´n varianta standard. 

 
Pos: 204 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) LHT/HTC /HTCT-Öfen - Grafik  (1) @ 21\m od_1331045314067_274728.docx @ 279539 @  @ 1 
 

 

Fig. 23: Introducerea plŁcii ceramice (inclusŁ ´n livrare ´n funcἪie de variantŁ/ modelul 

cuptorului (ca ´n figurŁ) 
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Pos: 205 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der Waage am  L(T).. ./. ../SW M odell @ 66\m od_1407930368946_274728.docx @ 312982 @ 3 @ 1 
 

5.6.3 Montarea cântarului la modelul L(T).../.../SW 
Pos: 206 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der W aag e - L(T)... /.. ./SW  (NB 500) - Grafik @ 302\mod_1633586358236_274728.docx  @ 2263613 @  @ 1 
 

 

Fig. 24: C©ntar (figurŁ similarŁ) 
Pos: 207 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D en im Li eferum fang enthaltenen Keramik- Stempel (1) vorsichtig von unten in das Loch im Ofenboden @ 265\m od_1612246222258_274728.docx @ 2116263 @  @ 1 
 

¶ IntroduceἪi cu atenἪie amprenta ceramicŁ (1) livratŁ de jos ´n sus ´n orificiul din partea 

de jos a cuptorului. Panoul glisant pentru etanἨarea orificiului trebuie deschis complet. 
Pos: 208 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Waage (2) i n das  Gestell unter dem Ofen s tell en. D abei das  Rohr vorsichtig anheben und auf di e @ 265\m od_1612246856210_274728.docx  @ 2116353 @  @ 1 
 

¶ AἨezaἪi c©ntarul (2) ´n cadrul de sub cuptor. Ċn acest sens, ridicaἪi ´ncet tubul Ἠi aἨezaἪi 

c©ntarul pe suprafaἪa de contact a c©ntarului. 
Pos: 209 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zur Sicherung des  Rohres  muss der Aufnahmestem pel (3) zwi sch en R ohr und Auflag efl äche der Waage ei ng @ 265\m od_1612246906358_274728.docx @ 2116383 @  @ 1 
 

¶ Pentru a fixa tubul, amprenta de preluare (3) trebuie ´mpinsŁ ´ntre tub Ἠi suprafaἪa de 

contact a c©ntarului. Ċn acest scop, ridicaἪi cu atenἪia tubul. 
Pos: 210 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schi eber zum Abdichten öffnen (W aage - L(T). ../ ... /SW) - Grafik  @ 265\mod_1612246357501_274728.docx  @ 2116293 @  @ 1 
 

 

Fig. 25: DeschideἪi panoul glisant pentru etanἨare (figurŁ similarŁ) 
Pos: 211 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Im  Ofenraum die Keramik-Pl atte ( 4) mittig auf das R ohr aufleg en und exak t ausrichten. D as R ohr  muss  @ 265\mod_1612246927012_274728.docx  @ 2116413 @  @ 1 
 

¶ In camera cuptorului, aἨezaἪi placa ceramicŁ (4) ´n mijloc pe tub Ἠi poziἪionaἪi-o la 

nivel. Tubul trebuie sŁ stea liber pe c©ntar Ἠi nu trebuie sŁ intre ´n contact cu izolaἪia 

cuptorului, respectiv cu panoul glisant, astfel ´nc©t rezultatul mŁsurŁrii sŁ nu fie 

influenἪat. AsiguraἪi-vŁ cŁ distanἪa de jur ´mprejur este egalŁ (X). 
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Pos: 212 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schi eber zum Abdichten schließen (Waage - L(T).. ./. ../SW) - Gr afik @ 265\m od_1612246382579_274728.docx @ 2116323 @  @ 1 
 

 

Fig. 26: ĊnchideἪi panoul glisant pentru etanἨare (figurŁ similarŁ) 
Pos: 213 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W aag e mit N etzstecker  anschließen / Zur Funkti on .. . / Gesonderte Anleitung für VCD-Softwar e . .. @ 265\m od_1612246945619_274728.docx @ 2116443 @  @ 1 
 

¶ ConectaἪi c©ntarul cu Ἠtecherul. 

¶ Pentru funcἪionarea c©ntarului: VŁ rugŁm sŁ consultaἪi instrucἪiunile ataἨate separat 

¶ Manual separat de instrucἪiuni pentru software-ul VCD (opἪional) 
Pos: 214 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ers tinbetriebnahme @ 0\m od_1167828977720_274728.docx @ 274946 @ 3 @ 1 
 

5.6.4  Prima punere ´n funcἪiune  
 
Pos : 215 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Erstinbetriebnahme LHT /N/NR/TR/NAC /RHTH-RHTV/LS - Öfen - 1 @ 2\m od_1186641509092_274728.docx @ 275767 @  @ 1 
 

Punerea ´n funcἪiune a cuptorului trebuie efectuatŁ doar de personal calificat ´n acest sens, 

cu respectarea instrucἪiunilor de siguranἪŁ. 

CitiἪi Ἠi capitolul ĂSiguranἪŁò. La punerea din funcἪiune a sistemului se vor respecta 

neapŁrat urmŁtoarele instrucἪiuni de siguranἪŁ - astfel se vor evita rŁnile care pot pune ´n 

pericol viaἪa persoanelor, daunele la sistem Ἠi alte daune materiale. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ se respectŁ Ἠi se urmeazŁ instrucἪiunile Ἠi indicaἪiile din manualul 

controlerului. 

Sistemul poate fi utilizat/ operat doar conform scopului. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ ´n zona de lucru a maἨinii se aflŁ doar persoane autorizate Ἠi cŁ punerea ´n 

funcἪiune a sistemului nu reprezintŁ un pericol pentru alte persoane. 

Ċnainte de prima pornire, verificaἪi dacŁ s-au ´ndepŁrtat de la echipament toate uneltele, 

piesele terἪe Ἠi dispozitivele de siguranἪŁ pentru transport. 

Ċnainte de punerea ´n funcἪiune, activaἪi toate dispozitivele de siguranἪŁ (´ntrerupŁtor de 

reἪea, comutatorul de oprire de urgenἪŁ, dacŁ existŁ). 

Conexiunile incorecte pot distruge componentele electrice/ electronice. 

RespectaἪi mŁsurile speciale de protecἪie (de ex., ´mpŁm©ntare, ...) pentru componentele 

care prezintŁ un risc. 

Conexiunile incorecte pot cauza pornirea accidentalŁ a sistemului. 

Ċnainte de prima pornire a sistemului, informaἪi-vŁ cu privire la mŁsurile care trebuie 

efectuate ´n caz de defecἪiuni Ἠi ´n caz de urgenἪŁ. 

Ċnainte de prima pornire, verificaἪi conexiunile electrice Ἠi afiἨajele de control. 

Trebuie sŁ ἨtiἪi dacŁ materialele utilizate ´n cuptor pot ataca sau distruge izolaἪia sau 

elementele de ´ncŁlzire. SubstanἪele periculoase pentru izolaἪie sunt: SubstanἪe alcaline, 

minerale alcaline, vapori de metal, oxizi de metal, compuἨi ai clorului, compuἨi ai 

fosforului Ἠi halogeni. 
Pos: 216 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W arnung -  Gefahr durch el ektrischen Schlag nach Transport  oder  Lager ung unter feuchten...  @ 411\mod_1739968813984_274728.docx @ 2726461 @  @ 1 
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 AVERTIZARE  

Å Pericol datorat Ἠocului electric dupŁ transport sau depozitare 

´n condiἪii de umezealŁ 

Å Pericol de deces prin electrocutare 

Å DupŁ transport sau depozitare ´n condiἪii de umezealŁ, cuptorul 

trebuie aclimatizat 24 de ore la locul de amplasare. 

 
Pos: 217 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Em pfehlung für das erste Aufheizen des Ofens @ 0\mod_1167829134269_274728.docx @ 274947 @ 3 @ 1 
 

5.6.5 Sfaturi pentru prima ´ncŁlzire a cuptorului  
 
Pos : 218 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Empfehlung für das  ers te Aufheizen des  Labor ofens  L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 411\mod_1739976734681_274728.docx @ 2726679 @  @ 1 
 

 

Pentru uscarea elementelor din cŁrŁmidŁ Ἠi pentru obἪinerea unui strat de protecἪie 

antioxidare pe elementele de ´ncŁlzire, cuptorul trebuie ´ncŁlzit mai ´nt©i. 

În timpul ́ ncŁlzirii se poate genera un miros puternic, iar acest lucru se datoreazŁ 

evaporŁrii liantului din materialul izolator. Se recomandŁ ventilarea corespunzŁtoare a 

´ncŁperii cuptorului ´n prima fazŁ de ´ncŁlzire. 

¶ ĊncŁlziἪi cuptorul gol cu 150 ÁC/h p©nŁ la 1050 ÁC (1922 ÁF). MenἪineἪi aceastŁ 

temperaturŁ timp de 1 orŁ. LŁsaἪi ulterior cuptorul sŁ se rŁceascŁ natural. 

¶ ĊncŁlziἪi modelul LE é/é la 1000 ÁC (1832 ÁF) (fŁrŁ rampa de ´ncŁlzire). MenἪineἪi 

aceastŁ temperaturŁ timp de 1 orŁ. LŁsaἪi ulterior cuptorul sŁ se rŁceascŁ natural. 
 

 
IndicaἪie 

Acest proces trebuie sŁ fie efectuat ´n timpul punerii ´n funcἪiune, dupŁ ´nlocuirea 

elementelor de ´ncŁlzire sau pentru regenerarea stratului de oxid. 

 
Pos: 219 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung 1 @ 3\mod_1186740685002_274728.docx @ 275777 @ 1 @ 1 
 

6 Operare 
 
Pos : 220 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen einschalten @ 0\m od_1168947051396_274728.docx @ 275039 @ 2 @ 1 
 

6.1 Pornirea controlerului/cuptorului 
 
Pos : 221 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bem erkung - Tabell e mit Grafik - B500 @ 281\mod_1623761286688_274728.docx  @ 2150503 @  @ 1 
 

Pornirea controlerului  

Derulare AfiἨaj ObservaἪii 

Conectarea 

´ntrerupŁtorului de reἪea 

 /  

ConectaἪi ´ntrerupŁtorul de reἪea 

setându-l ´n poziἪia ĂIñ. 

(Tipul ´ntrerupŁtorului de reἪea variazŁ 

´n funcἪie de dotare/ modelul cuptorului) 

Se afiἨeazŁ starea 

cuptorului. 

DupŁ câteva secunde se 

afiἨeazŁ temperatura 

 

DacŁ pe controler se afiἨeazŁ 

temperatura, controlerul este gata de 

funcἪionare. 
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Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen ausschalten @ 0\m od_1169109234337_274728.docx @ 275102 @ 2 @ 1 
 

6.2 Oprirea controlerului/cuptorului 
 
Pos : 223 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sym bol e_Sym bol dars tell ungen/C ontroll er ausschalten_Abl auf-Anzeige- Bem erkung - Tabell e @ 67\m od_1408450457829_274728.docx @ 314429 @  @ 1 
 

Oprirea controlerului  

Derulare AfiἨaj ObservaἪii 

Deconectarea 

´ntrerupŁtorului de reἪea 

 /  

DeconectaἪi ´ntrerupŁtorul de reἪea 

setându-l ´n poziἪia ĂOñ 

(Tipul ´ntrerupŁtorului de reἪea variazŁ 

´n funcἪie de dotare/ modelul cuptorului) 

 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle notw endigen Eins tellungen für ei ne ei nwandfrei e Funktion si nd ber eits im W erk erfolgt . @ 67\m od_1408450101865_274728.docx @ 314377 @  @ 1 
 

Toate setŁrile necesare pentru o funcἪionare impecabilŁ sunt efectuate deja din fabricŁ. 
Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller  Serie 500 @ 322\mod_1639644209491_274728.docx @ 2298743 @ 2 @ 1 
 

6.3 Controlere seria 500 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bedienfeld C ontroll er B510/C550/P580 (Querformat) - Gr afik/Tabell e @ 297\m od_1631797307390_274728.docx  @ 2222123 @  @ 1 
 

B510/C550/P580 

 

Fig. 27: Panoul de control B510/C550/P580 (figurŁ similarŁ) 

Nr

. 

Descriere 

1 AfiἨaj 

2 InterfaἪŁ USB pentru un stick USB 

3 Limitator de temperaturŁ (opἪional) 

 
Pos: 227 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ĂStartenñ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_274728.docx  @ 275779 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Descrieri despre introducerea temperaturilor, timpi sau ĂPorniriñ ale cuptorului, pot fi 

citite în manualul de utilizare separat. 
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Pos: 228 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung des  Contr ollers R 8 @ 411\m od_1741256732162_274728.docx @ 2736339 @ 2 @ 1 
 

6.4 Utilizarea controlerului R8 
 
Pos : 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R8 - Gr afik @ 411\m od_1741256907689_274728.docx @ 2736371 @  @ 1 
 

 

Fig. 28: Controler R8 (figurŁ similarŁ) 
 
Pos : 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R8 - Im Display w erden zwei  Tem per aturen ang ezeigt. Oben steht der m om entane Is twert ...  @ 411\mod_1741258075039_274728.docx @ 2736402 @  @ 1 
 

 Pe display se afiἨeazŁ douŁ temperaturi. 

Ċn partea de sus se aflŁ valoarea realŁ actualŁ (1). 

Ċn partea de jos este indicatŁ temperatura nominalŁ indicatŁ (2). 

 

1100 °C 

1100 
 

 
Pos: 231 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ĂStartenñ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_274728.docx  @ 275779 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Descrieri despre introducerea temperaturilor, timpi sau ĂPorniriñ ale cuptorului, pot fi 

citite în manualul de utilizare separat. 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Temperaturw ähl begrenzer mit einstellbarer Abschalttem per atur (Zusatzausstattung) @ 57\m od_1395235767084_274728.docx  @ 284514 @ 2 @ 1 
 

6.5 Limitator de temperaturŁ cu temperaturŁ de deconectare reglabilŁ (dotare 
suplimentarŁ) 

 
 
Pos : 233 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 1-Gr afik  @ 411\mod_1741271601650_274728.docx @ 2737474 @  @ 1 
 

 

Fig. 29: Limitatorul de temperaturŁ (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 234 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 2- Beschr eibung @ 255\m od_1604645208950_274728.docx @ 2095643 @  @ 1 
 

TastŁ Descriere Display 

 Limitatorul de temperaturŁ (2z) monitorizeazŁ temperatura ambientalŁ a 

cuptorului. Pe display se afiἨeazŁ ultima temperaturŁ de declanἨare 

setatŁ. DacŁ temperatura ambientalŁ a cuptorului depŁἨeἨte temperatura 

de declanἨare setatŁ, se opreἨte ´ncŁlzirea pentru protejarea cuptorului 

sau a Ἠarjei. Pe limitatorul de temperaturŁ clipeἨte alarma ĂALMò. 

260 °C 

 

 

 

ALM  

 Ċn cazul declanἨŁrii senzorului termoelementului, limitatorul de 

temperaturŁ opreἨte ´ncŁlzirea pentru protejarea cuptorului sau a Ἠarjei. 

Pe limitatorul de temperaturŁ se afiἨeazŁ ĂS.ERRñ. 

S.ERR 
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TastŁ Descriere Display 

 DacŁ temperatura ambientalŁ a cuptorului scade sub valoarea setatŁ a 

limitatorului de temperaturŁ, pentru a continua operarea trebuie 

acἪionate urmŁtoarele taste pentru deblocarea ´ncŁlzirii: 

 

 Deblocare ´ncŁlzire:  

 
ApŁsaἪi tasta  pentru o secundŁ. Mesajul de alarmŁ al limitatorului 

de temperaturŁ se reseteazŁ Ἠi astfel se deblocheazŁ ´ncŁlzirea. 

 

 
Pos: 235 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 3- Einstellung der Auslösetem per atur @ 255\mod_1604645217390_274728.docx @ 2095673 @  @ 1 
 

 Setarea temperaturii de declanἨare:  

  
Folosind tastele  , setaἪi temperatura de declanἨare doritŁ 

(exemplu 270 °C) 

CreἨteἪi valoarea cu  (260 é 269, 270) 

ReduceἪi valoarea cu  (270 é 261, 260) 

Modificarea rapidŁ a valorii: ἩineἪi apŁsatŁ tasta  . 

        270 

 

 

260 

 

 

AἨteptaἪi o secundŁ p©nŁ c©nd temperatura de declanἨare setatŁ se salveazŁ automat. 

ObservaἪie: Se poate evita declanἨarea precoce a limitatorului de temperaturŁ dacŁ 

diferenἪa dintre temperatura setatŁ a interiorului cuptorului Ἠi temperatura de declanἨare nu 

este mai micŁ de 10 °C. 

 

    AfiἨajul revine la imaginea de bazŁ, cu afiἨarea temperaturii de 

declanἨare. Se afiἨeazŁ temperatura de declanἨare actualŁ. 

S-a finalizat introducerea datelor. 

270 °C 

 

Pentru mai multe informaἪii privind operarea, consultaἪi manualul de utilizare separat 

OMRON E5GC 

 
Pos: 236 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Gefahr durch nicht korrekt eing egebene Abschal ttemperatur am Temper aturw ählbegrenzer ... @ 37\mod_1362490404893_274728.docx  @ 281771 @  @ 1 
 

 

 PERICOL  

Å Pericol cauzat de introducerea incorectŁ a 

   temperaturii de deconectare la limitatorul de temperaturŁ / 

controlerul de temperaturŁ 

Å Pericol de moarte 

Å DacŁ datoritŁ supratemperaturii Ἠarjei Ἠi/sau echipamentelor de 

lucru 

apare pericolul ca la aceastŁ temperaturŁ de deconectare setatŁ la 

limitatorul de temperaturŁ / controlerul de temperaturŁ se 

produce o deteriorare a Ἠarjei sau Ἠarja pune ´n pericol cuptorul 

sau mediul ´nconjurŁtor, trebuie redusŁ temperatura de 

deconectare la limitatorul de temperaturŁ / controlerul de 

temperaturŁ p©nŁ la valoarea maximŁ permisŁ. 
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Pos: 237 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Beschickung/C hargierung @ 0\m od_1167835476044_274728.docx @ 274952 @ 2 @ 1 
 

6.6 ĊncŁrcare 
 
Pos : 238 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beschickung des Laborofens L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW @ 411\m od_1739977487260_274728.docx @ 2726710 @  @ 1 
 

Stratul de acoperire al cuptorului 

IzolaἪia este din material rezistent la foc de ´naltŁ calitate, ´nsŁ acest material este extrem de 

sensibil la impact. La descŁrcare nu atingeἪi izolaἪia, pentru a evita deteriorarea. 

Ċn cadrul unei distribuἪii uniforme a temperaturii, este de preferat ca produsele sŁ fie 

distribuite ´n camera cuptorului la distanἪŁ unul faἪŁ de celŁlalt Ἠi la distanἪŁ faἪŁ de pereἪii 

laterali ai cuptorului. Pentru o mai bunŁ utilizare a camerei cuptorului, Nabertherm pune la 

dispoziἪie plŁci pentru inserἪie (placŁ pentru partea inferioarŁ), etc. 

În cazul în care se introduce un volum mare de material în camera cuptorului, timpul de 

´ncŁlzire se poate prelungi considerabil. 

ĊncŁlzirea cuptorului este ´ntreruptŁ la deschiderea uἨii Ἠi reporneἨte automat dupŁ 

´nchiderea uἨii. 

Pe c©t posibil, cuptorul nu trebuie deschis atunci c©nd este cald. DacŁ este necesarŁ 

deschiderea cuptorului la temperaturi ridicate, deschiderea trebuie sŁ fie c©t mai scurtŁ 

posibil. Trebuie sŁ se asigure suficient echipament de protecἪie Ἠi ventilaἪia ´ncŁperii. 

Trebuie avut ´ntotdeauna grijŁ ca uἨa sŁ fie bine ´nchisŁ. 

Pot apŁrea decolorŁri ale tablei de oἪel inoxidabil (mai ales la deschiderea cuptorului atunci 

c©nd acesta este cald), dar acest lucru nu afecteazŁ funcἪionarea cuptorului. Acest incident 

nu reprezintŁ un motiv de reclamaἪie. 

IndicaἪie LE é/é modelul: 

FuncἪionarea continuŁ la temperatura maximŁ poate cauza creἨterea uzurii elementelor de 

´ncŁlzire Ἠi garniturii uἨii. RecomandŁm operarea la o temperaturŁ maximŁ de p©nŁ la cca. 

50 °C . 

 

Avertizare ï Pericole datorate curentului electric! 

Pentru protejarea operatorului Ἠi a cuptorului, programul de ´ncŁlzire trebuie oprit ´n 

principiu atunci c©nd se alimenteazŁ cuptorul. 
Pos: 239 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse i n der Isolierung und an den keramischen Pl atten - M01.0060 @ 146\m od_1482836830817_274728.docx @ 610874 @  @ 1 
 

Fisuri ´n izolaἪie 

IzolaἪia cuptorului Ἠi/ sau plŁcile de ´ncŁlzire din cuptor (´n funcἪie de modelul cuptorului) 

sunt confecἪionate dintr-un material rezistent la foc, de calitate superioarŁ. Prin dilatarea 

termicŁ, dupŁ c©teva cicluri de ´ncŁlzire apar fisuri ´n izolaἪie Ἠi uneori Ἠi la plŁcile de 

´ncŁlzire. Acestea nu influenἪeazŁ ´nsŁ funcἪionarea sau calitatea cuptorului. Acest incident 

nu reprezintŁ un motiv de reclamaἪie. 
 

 

înainte dupŁ 

Fig. 30:  Exemplu: Fisuri ´n izolaἪie dupŁ c©teva cicluri de ´ncŁlzire 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Ei nschlei fen der Türisolierung (Ei nzug Mitte) @ 411\mod_1739978066890_274728.docx @ 2726741 @  @ 1 
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Urme de frecare pe izolaἪia uἨii 
Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Türisolier ung und di e Ofenr aumisolier ung bestehen aus  sehr hochw ertigem feuer fes tem  Material ....  @ 411\mod_1739978653821_274728.docx  @ 2726772 @  @ 1 
 

IzolaἪia uἨii Ἠi izolaἪia camerei cuptorului sunt realizate din material de ´naltŁ calitate 

rezistent la foc. Ċn timpul deschiderii Ἠi ´nchiderii uἨi, izolaἪia uἨii Ἠi manἨonul uἨii se 

adapteazŁ unul la altul. Prin urmare, pe izolaἪia uἨii apar urme de frecare. Acest fenomen nu 

reprezintŁ un motiv de reclamaἪie ci, ´mpreunŁ cu uἨa montatŁ flotant/cu arc, asigurŁ o 

´nchidere optimŁ. Praful care poate apŁrea trebuie colectat cu un aspirator cu filtru de mare 

putere (HEPA ï categorie H). 
Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Auftreten von Rissen in der Muffel (SKM-Modell) (Ei nzug Mitte) @ 405\mod_1706686854548_274728.docx @ 2586560 @  @ 1 
 

ApariἪia de fisuri ´n muflŁ (model SKM) 
Pos: 243 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/An der Innenseite der M uffel, i nsbesonder e in den Rundungen,  können durch di e Wärm eausdeh - M 01.0060 @ 405\mod_1706687061532_274728.docx  @ 2586591 @  @ 1 
 

Din cauza dilatŁrii termice pot apŁrea fisuri pe partea interioarŁ a muflei, ´n special ´n 

zonele rotunjite. C©t timp acestea nu sunt continue Ἠi existŁ doar ´n pe partea interioarŁ, nu 

au niciun impact asupra funcἪionŁrii Ἠi calitŁἪii cuptorului. ApariἪia fisurilor de suprafaἪŁ nu 

reprezintŁ un motiv pentru reclamaἪii. 
Pos: 244 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Rissentstehung auf der Innenseite der M uffel - Grafik @ 405\m od_1706773234104_274728.docx  @ 2586773 @  @ 1 
D 

 

Fig. 31: ApariἪia de fisuri pe partea interioarŁ a muflei (similar cu figura) 
 
Pos : 245 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte und/oder Auffangwanne (Zusatzausstattung) @ 411\mod_1739979338848_274728.docx @ 2726803 @ 3 @ 1 
 

6.6.1 AἨezarea plŁcii de bazŁ Ἠi/sau a vanei de colectare (echipare suplimentarŁ) 
 
Pos : 246 /TD/Betri eb_Bedienung/Zum Schutz der Öfen und zum einfachen C hargieren bietet Nabertherm unterschiedliche Bodenpl att en und @ 194\m od_1530774025308_274728.docx @ 776944 @  @ 1 
 

Pentru protecἪia cuptoarelor Ἠi pentru alimentarea facilŁ Nabertherm pune la dispoziἪie 

diverse plŁci inferioare Ἠi cuve de colectare. 
Pos: 247 /TD/Betrieb_Bedienung/Eine ¦bersicht dieser entnehmen Sie dem Kapitel ĂZubehºrñ. @ 411\mod_1739979836581_274728.docx @ 2726835 @  @ 1 
 

GŁsiἪi o prezentare generalŁ a acestora ´n capitolul ĂAccesoriiò. 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/H andhabung Bodenplatte/Auffangwanne_Die  Bodenpl atte/Auffangwanne (im Lieferum fang je nach Bedarf) mu @ 193\mod_1530618978989_274728.docx @ 776392 @  @ 1 
 

Placa de podea/vana de colectare (incluse ´n livrare ´n funcἪie de necesar Ἠi aplicaἪie) 

trebuie sŁ fie curatŁ Ἠi uscatŁ ´nainte de a fi poziἪionatŁ ´n cuptor. AἨteptaἪi p©nŁ ce camera 

cuptorului s-a rŁcit la temperatura ambiantŁ, ´nainte de a poziἪiona placa de podea/vana de 

colectare pe podeaua cuptorului. 
Pos: 249 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Ofentür öffnen und Bodenplatte/Auffangwanne vorsichtig auf dem Ofenbod en mittig posi tionier en und bi  @ 193\mod_1530619208894_274728.docx @ 776444 @  @ 1 
 

DeschideἪi uἨa cuptorului Ἠi plasaἪi placa de podea/vana de colectare atent pe podeaua 

cuptorului central, împingând-o p©nŁ la capŁt pe peretele posterior al cuptorului. Podeaua 

cuptorului trebuie sŁ fie planŁ Ἠi curatŁ, eventual aspiraἪi podeaua cuptorului. 
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Pos: 250 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Vorsichtiges  Ableg en der Auffangwanne - M01.1088 - Grafik  @ 302\mod_1633940150894_274728.docx  @ 2264773 @  @ 1 
 

 

Fig. 32: Exemplu: PoziἪionare atentŁ a vanei de colectare (figurŁ similarŁ) 
Pos: 251 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beim Einsetzen der Bodenpl atte/Auffangwanne i n den Ofen, ist darauf zu achten, dass diese nicht über @ 193\m od_1530622707795_274728.docx @ 776524 @  @ 1 
 

La montarea plŁcii de podea/vanei de colectare ´n cuptor trebuie sŁ aveἪi grijŁ ca aceasta sŁ 

nu fie ´mpinsŁ peste izolaἪia uἨii. IzolaἪia uἨii este extrem de sensibilŁ Ἠi s-ar uza din cauza 

´mpingerii plŁcii de podea/vanei de colectare, pierz©ndu-Ἠi capacitatea de izolare.  
Pos: 252 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beschädigung der Türisolierung vermei den - Auffangw anne - M 01.1088 -  Grafik @ 302\m od_1633940001980_274728.docx @ 2264743 @  @ 1 
 

 

Fig. 33: Exemplu: EvitaἪi deteriorarea izolaἪiei uἨii (figurŁ similarŁ) 
Pos: 253 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Hi nweis  - Der Einsatz einer Bodenplatte/Auffangwanne zum Schutz des Ofenbodens  wird grundsätzlich...  @ 193\mod_1530619336472_274728.docx @ 776496 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Utilizarea unei plŁci de podea sau a unei vane de colectare pentru protecἪia podelei 

cuptorului este ´n principiu recomandatŁ. 

 
Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Zuluftschieber  @ 13\mod_1289919211247_274728.docx  @ 278332 @ 2 @ 1 
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6.7 ἧibŁr alimentare aer 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Tex t @ 98\m od_1436423302841_274728.docx @ 396798 @  @ 1 
D 

Volumul de aer aspirat poate fi setat la robinetul cu sertar de aer suplimentar. Setarea este 

indicatŁ prin simbolul de deasupra robinetului sau de pe robinet. 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Grafik @ 98\m od_1436423647839_274728.docx @ 396824 @  @ 1 
D 

 

Fig. 34: Robinet cu sertar de aer suplimentar (FigurŁ similarŁ) 
 
Pos : 257 /TD/Betri eb_Bedienung/R egulier ung der Frischl uftzufuhr (Erl äuter ung der Sym bole und Funkti on) Retorte - Tabell e @ 98\m od_1436423686483_274728.docx @ 396850 @  @ 1 
 

Explicarea simbolurilor (´n funcἪie de modelul de cuptor) 

Simbol închis deschis la maxim 

A 

 

L 

  

Operare la utilizarea gazului de protecἪie cu 

retorte 

poate rŁm©ne deschis 

Operarea fŁrŁ gaz de protecἪie ´n funcἪie de proces 

Operare la rŁcire rapidŁ cu aer comprimat închis 

Fig. 35: Reglarea debitului de aer proaspŁt (simboluri) 
Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/Zulufthebel für Hubtür- und Klapptürm odellen mit  Katalysator-Abl uftg ebl äse und LV-M odelle - 2 @ 378\mod_1673529859332_274728.docx @ 2416193 @  @ 1 
D 

 
ObservaἪie la utilizarea catalizatorului Ἠi a suflantei pentru evacuarea 
aerului: 

Maneta pentru aerul de alimentare trebuie setatŁ ´ntotdeauna ´n poziἪia , deoarece 

gazele arse nu pot fi evacuate suficient din interiorul cuptorului. 

 
Pos: 259 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Zul ufthebel für H ubtür- und Kl apptürmodellen - Temperaturgleichmäßigkeit - 2 @ 12\mod_1283334296574_274728.docx @ 278192 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

C©nd maneta pentru aerul de alimentare este deschisŁ, ´n anumite circumstanἪe este 

afectatŁ uniformitatea temperaturii din camera cuptorului. 

 



 

57 

 
Pos : 260 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Begasungssystem (Zusatzausstattung) @ 34\mod_1354544848973_274728.docx @ 281299 @ 2 @ 1 
 

6.8 Sistem gaze (dotare suplimentarŁ) 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems Beispiel HTC , HTCT  03-08/.. (N B 500) - Gr afik @ 411\m od_1742466957421_274728.docx @ 2742493 @  @ 1 
 

 

Fig. 36: Conexiune la sistemul de gazare (figurŁ similarŁ) 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems -Tabelle für das Begasungssys tem 1 @ 408\m od_1726748039735_274728.docx @ 2662510 @  @ 1 
 

1 Pachet pentru gazare 1 pentru aplicaἪii simple cu gaz de protecἪie (fŁrŁ 

funcἪionare cu vid). Acest pachet reprezintŁ o versiune de bazŁ suficientŁ 

pentru multe aplicaἪii pentru operarea cu gaz de protecἪie neinflamabil. 

2 Racordul de alimentare cu gaz al cuptorului 

 
 
Pos : 263 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  (Mitte) - Funk tionsbeschr eibung @ 26\mod_1341825801478_274728.docx @ 280166 @  @ 1 
Operar e 

Descrierea funcἪiei 
Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  dem Beg asungssys tem  ist es m öglich, nicht br ennbar e Schutz- und Reakti onsgase (Beispiel:  Heli um @ 377\m od_1671632557157_274728.docx  @ 2413183 @  @ 1 
 

Cu ajutorul sistemului de gazare, se pot introduce într-un cuptor gaze de protecἪie Ἠi de 

reacἪie neinflamabile (de exemplu: Heliu (He), argon (Ar), gaz de formare sau azot (N2)) 

într-o anumitŁ cantitate, pe o perioadŁ de timp definitŁ. 
Pos: 265 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Sicher heit (Ei nzug Mitte) @ 26\m od_1341826146501_274728.docx @ 280167 @  @ 1 
 

SiguranἪŁ 
 
Pos : 266 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheit am Beg asungssys tem  @ 405 \mod_1705417213803_274728.docx @ 2544673 @  @ 1 
 

Starea sistemului de gazare trebuie verificatŁ ´nainte de fiecare utilizare. Ċn cazul unei 

defecἪiuni, scoateἪi imediat din funcἪiune cuptorul. 

Ċn timpul funcἪionŁrii se pot degaja gaze Ἠi vapori dŁunŁtori pentru sŁnŁtate. AceἨtia trebuie 

evacuaἪi ´n aer liber ´n mod adecvat. Ċn cazul nerespectŁrii existŁ risc pentru sŁnŁtate. 

Se vor utiliza numai gaze ale cŁror proprietŁἪi sunt cunoscute. Ċn cazul unor procese 

neaἨteptate ´n cuptor (de ex., degajarea unui fum puternic sau formarea unui miros), 

cuptorul trebuie oprit imediat. AἨteptaἪi p©nŁ la rŁcirea cuptorului. 

Utilizarea sistemului de gazare ´mpreunŁ cu gaze inflamabile este permisŁ doar cu 

Ădispozitive de siguranἪŁò suplimentare. 

¶ Se va avea grijŁ ca ´ncŁperea de amplasare sŁ fie bine ventilatŁ resp. trebuie asigurat 

faptul cŁ gazul de protecἪie evacuat nu reprezintŁ un pericol. 

¶ Utilizatorul trebuie sŁ asigure respectarea normelor locale de siguranἪŁ/ de instalare. 

¶ Utilizarea conform scopului include Ἠi respectarea procedurilor descrise ´n acest 

manual de utilizare la secἪiunile Montaj, Punerea ´n funcἪiune Ἠi ĊntreἪinerea. 

¶ Trebuie Ἢinut cont de caracterul inflamabil Ἠi exploziv al gazelor dacŁ acestea sunt 

utilizate sau se pot degaja la operarea cuptorului. Trebuie avut grijŁ ´n special sŁ nu se 

formeze substanἪe iritante sau periculoase pentru sŁnŁtate Ἠi sŁ nu fie eliberate în 

mediu. 

¶ Nu este permisŁ operarea instalaἪiei cu surse de putere, produse, echipamente de lucru, 

substanἪe auxiliare etc., supuse regulamentului privind substanἪele periculoase sau 

care au ´n orice mod un efect asupra sŁnŁtŁἪii personalului operator. 
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¶ Racordurile cu furtun trebuie verificate ´naintea fiecŁrei utilizŁri cu privire la 

etanἨeitate resp. poziἪia impecabilŁ. 

¶ Sistemul de gazare trebuie verificat la intervale regulate cu privire la scurgeri Ἠi 

impuritŁἪi ´n debitmetru (eventual se va utiliza un spray pentru cŁutarea scurgerilor). 

¶ FuncἪionarea robinetului cu bilŁ Ἠi a supapei magnetice trebuie verificatŁ la intervale 

regulate. 
Pos: 267 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_274728.docx  @ 277885 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Ċn timpul lucrŁrilor cu gaz de protecἪie, asiguraἪi ´ntotdeauna o aerisire suficientŁ a 

´ncŁperii. Ċn plus, trebuie respectate normele de siguranἪŁ specifice la nivel naἪional. 

 
Pos: 268 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung und Funk tion si ehe separate Bedi enungsanl eitung @ 4\m od_1196844584314_274728.docx @ 276141 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Descriere Ἠi funcἪionare, a se consulta manualul de utilizare separat. 

 
Pos: 269 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anleitung - War nung - Ers tickungsgefahr _2 @ 411\m od_1741792310812_274728.docx @ 2739816 @  @ 1 
 

 

Avertisment ï pericol de sufocare 

ExistŁ pericol de sufocare datoritŁ scŁpŁrilor de gaze rezultate din procese/ clŁtire sau 

gazelor arse, de exemplu ´n punctele de neetanἨeitate (de ex., la uἨi, conducte, supape, 

etc.). 

DatoritŁ masei lor specifice, gazele pot avea efect de supresie a oxigenului. Astfel apare 

riscul de sufocare. 

MŁsuri: InstruiἪi personalul operator cu privire la procedurile de lucru ´n siguranἪŁ, utilizaἪi 

detectoare de gaz portabile, porniἪi instalaἪia de aspirare. 

 
Pos: 270 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Betr eiben von Dr uckgasbehältern @ 3\m od_1193760404960_274728.docx @ 276028 @ 3 @ 1 
 

6.8.1 Operarea recipientelor de gaz sub presiune 
 
Pos : 271 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Betr eiben von Druckg asbehäl ter n @ 3 \mod_1193760491326_274728.docx @ 276029 @  @ 1 
 

 

Recipientele de gaz sub presiune pot fi operate doar de persoane familiarizate cu 

manipularea acestora. Ċnainte de ´nceperea activitŁἪii, personalul trebuie instruit cu privire 

la 

¶ operarea recipientelor de gaz sub presiune, 

¶ pericolele speciale la manipularea recipientelor de gaz sub presiune Ἠi 

¶ mŁsurile care trebuie aplicate ´n caz de accidente Ἠi defecἪiuni. Instructajele trebuie 
repetate la intervale adecvate 

Recipientele de gaz sub presiune trebuie montate ´n ´ncŁperile de lucru doar ´n cantitatea 

absolut necesarŁ Ἠi la dimensiuni c©t mai mici, pentru utilizarea imediatŁ. 

Se interzice depozitarea recipientelor de gaz sub presiune ´n ´ncŁperile de lucru.  

Buteliile de gaz trebuie depozitate pe c©t posibil ´n dulapurile pentru butelii cu aspiraἪie.  

DacŁ nu se foloseἨte alimentarea cu gaz, supapa principalŁ a buteliei trebuie sŁ fie 

´ntotdeauna ´nchisŁ. Buteliile de gaz fŁrŁ reductor de presiune montat nu trebuie instalate 

fŁrŁ capac de protecἪie. Racordurile de gaz trebuie verificate regulat pentru identificarea 

punctelor casante sau poroase Ἠi eventual trebuie ´nlocuite imediat. 

MŁsuri de protecἪie Ἠi reguli de conduitŁ 

¶ AsiguraἪi recipientele de gaz sub presiune ´mpotriva cŁderii, ´mpotriva impactului, 

loviturii Ἠi ´ncŁlzirii (de ex., radiatoare sau sisteme de cuptoare). 

¶ La locul de muncŁ, menἪineἪi la ´ndem©nŁ doar numŁrul de butelii necesar pentru 

continuarea activitŁἪii. 

¶ Transport doar cu utilajul pentru transportul buteliilor Ἠi doar cu capacul de protecἪie 

montat. 

¶ PurtaἪi mŁnuἨi de protecἪie Ἠi eventual ochelari de protecἪie adecvaἪi. 
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¶ La ´nlocuirea buteliei, verificaἪi ´ntotdeauna etanἨeitatea supapelor buteliilor pline Ἠi 

goale. 

¶ Se interzice completarea cu gaz sau trecerea gazului dintr-o butelie în alta. 

¶ EvitaἪi forἪa la deschiderea supapelor. 

¶ AsiguraἪi o ventilaἪie suficientŁ a ´ncŁperilor. 

¶ Fumatul Ἠi focul deschis sunt interzise. 

¶ PŁstraἪi la ´ndem©nŁ stingŁtoare. 

¶ Operatorul trebuie sŁ creeze un manual de instrucἪiuni de operare ´n care sŁ fie 

descrise pericolele apŁrute pentru persoane Ἠi mediu ´n camera de lucru Ἠi ´n care sŁ se 

stabileascŁ mŁsurile de protecἪie Ἠi regulile de conduitŁ necesare ´n general. 

InstrucἪiunile de operare trebuie redactate ´ntr-o formŁ clarŁ Ἠi sŁ fie disponibile ´n 

camera de lucru. Ċn manualul de instrucἪiuni de operare trebuie incluse Ἠi instrucἪiuni 

privind mŁsurile ´n caz de pericol Ἠi mŁsurile de prim-ajutor. 
Pos: 272 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_274728.docx  @ 277885 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Ċn timpul lucrŁrilor cu gaz de protecἪie, asiguraἪi ´ntotdeauna o aerisire suficientŁ a 

´ncŁperii. Ċn plus, trebuie respectate normele de siguranἪŁ specifice la nivel naἪional. 

 
Pos: 273 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_274728.docx  @ 276026 @  @ 1 
 

 

Avertisment - Pericole generale! 

Ċn cazul instalŁrii necorespunzŁtoare, funcἪionarea Ἠi siguranἪa instalaἪiei nu mai sunt 

asigurate. Conexiunea poate fi montatŁ Ἠi pusŁ ´n funcἪiune ´n mod corespunzŁtor numai 

de cŁtre personal calificat. 

 
Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Therm oel ementdurchführung (Zusatzausstattung) @ 411\mod_1741084556677_274728.docx @ 2732496 @ 2 @ 1 
 

6.9 Trecere termocuplŁ (echipare suplimentarŁ) 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/Zusätzliche Thermoelem entdurchführ ung i n Tür  bzw. Rückwand - Grafik  @ 411\mod_1741084846061_274728.docx @ 2732768 @  @ 1 
D 
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Fig. 37: Trecere suplimentarŁ termocuplŁ ´n uἨŁ rep. peretele posterior  
 
Pos : 276 /TD/Betri eb_Bedienung/Thermoelem entdurchführungen dienen als  Messpositi on um ei n Therm oel ement m öglichs t dicht an... @ 415\m od_1764586471437_274728.docx @ 2810286 @  @ 1 
 

Trecerile termocuplelor servesc drept poziἪie de mŁsurare pentru a poziἪiona o termocuplŁ 

c©t mai apropiat de Ἠarja sa.  

Termocupla introdusŁ trebuie sŁ fie ´mpŁm©ntatŁ ´n timpul funcἪionŁrii, punctul de 

´mpŁm©ntare se gŁseἨte pe tabla lateralŁ dreapta, cu un conductor de ´mpŁm©ntare. 

Ċn cazul ´n care cuptorul este operat fŁrŁ o termocuplŁ suplimentarŁ, orificiul trecerii 

termocuplei trebuie ´nchis cu vatŁ mineralŁ. Vata mineralŁ este inclusŁ ´n furniturŁ. 

La utilizarea trecerii termocuplei din uἨŁ, ´nainte de deschiderea uἨii basculante resp. a uἨii 

cu sistem de ridicare, termocupla trebuie ´ntotdeauna ´ndepŁrtatŁ din trecere. 

Tuburile ceramice ale trecerii se ´ncŁlzesc ´n timpul funcἪionŁrii Ἠi nu trebuie atinse c©nd 

sunt fierbinἪi. 
Pos: 277 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Piktogramm an der Anl age -  Warnung - Gefahr vor heißer Oberfl äche und Verbr ennung @ 415\m od_1765872979158_274728.docx @ 2815936 @  @ 1 
 

 

 AVERTIZARE 

Å Pericol din cauza suprafeἪei fierbinἪi Ἠi pericol de arsuri ï nu 

 

 atingeἪi 

Å SuprafeἪele fierbinἪi, precum piese fierbinἪi ale instalaἪiei, pereἪii 

cuptorului,  

  uἨile sau materialele, dar Ἠi lichidele fierbinἪi, nu sunt  

 ´ntotdeauna perceptibile. SuprafaἪa nu trebuie   

 atinsŁ. 

 
Pos: 278 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweisschil d zur korrekten Er dung - Grafik  @ 411\mod_1741086339346_274728.docx  @ 2732965 @  @ 1 
 

 

Pericol de electrocutare. 

Toate piesele metalice care ies din 

cuptor trebuie sŁ fie ´mpŁm©ntate 

corespunzŁtor ´n timpul funcἪionŁrii. 

Fig. 38: Indicator privind ´mpŁm©ntarea corectŁ 
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Pos: 279 /TD/Betri eb_Bedienung/Gefahr - Gefahr durch elek trischen Schl ag @ 411\mod_1741087328603_274728.docx @ 2732996 @  @ 1 
 

 

PERICOL 

 

Å Pericol datorat Ἠocului electric 

Å Ċn cazul lipsei ´mpŁm©ntŁrii sau 

´mpŁm©ntŁrii efectuate incorect existŁ 

pericol de electrocutare cu risc de deces. 

Å Nu introduceἪi ´n cuptor obiecte metalice, cum 

ar fi termocupluri, senzori sau unelte, fŁrŁ ca 

´mpŁm©ntarea sŁ fi fost efectuatŁ de cŁtre un 

specialist. SolicitaἪi efectuarea ´mpŁm©ntŁrii de 

la obiect p©nŁ la carcasa cuptorului de cŁtre un 

electrician specializat. Introducerea obiectelor 

´n cuptor trebuie sŁ se facŁ doar prin orificiile 

special prevŁzute ´n acest sens. 

 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Verwendung Stapelbarer C hargenbehälter (Zubehör) @ 411\mod_1740133318054_274728.docx @ 2728187 @ 2 @ 1 
 

6.10 Utilizare recipient pentru Ἠarje care poate fi stivuit (accesoriu) 
Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/Für das  Chargieren bietet N abertherm speziell e C hargenbehälter an. - Tex t-1 @ 47\mod_1379429321242_274728.docx  @ 282977 @  @ 1 
 

Pentru ´ncŁrcarea Ἠarjelor, Nabertherm oferŁ recipiente speciale pentru Ἠarje. 
Pos: 282 /TD/Betrieb_Bedienung/Eine ¦bersicht dieser entnehmen Sie dem Kapitel ĂZubehºrñ. @ 411\mod_1739979836581_274728.docx @ 2726835 @  @ 1 
 

GŁsiἪi o prezentare generalŁ a acestora ´n capitolul ĂAccesoriiò. 
Pos: 283 /TD/Betri eb_Bedienung/Sicheres C hargieren auf bis zu drei  Ebenen (eckig e Behäl ter) - Laboröfen M 01.0060 - Grafik @ 221\m od_1562766545126_274728.docx  @ 859606 @  @ 1 
 

    
 

Fig. 39: ĊncŁrcare ´n siguranἪŁ pe p©nŁ la trei nivele (figurŁ similarŁ) 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  mittig ausrichten...  Hinw eise zum  Chargenbehälter - Text- 4 @ 43\m od_1371480239826_274728.docx @ 282502 @  @ 1 
 

Recipientul pentru Ἠarje din partea de jos trebuie poziἪionat ´n mijlocul plŁcii inferioare 

(placŁ de inserἪie ceramicŁ), pentru a asigura ´ncŁlzirea uniformŁ a Ἠarjei. 

Ċn timpul alimentŁrii, aveἪi grijŁ sŁ nu deterioraἪi garniturile uἨilor Ἠi elementele de 

´ncŁlzire. EvitaἪi neapŁrat atingerea elementelor de ´ncŁlzire, deoarece acest lucru poate 

cauza distrugerea elementelor de ´ncŁlzire. 

DupŁ alimentare, ´nchideἪi cu atenἪie uἨa cuptorului. IzolaἪia uἨii cuptorului nu trebuie sŁ 

´mpingŁ recipientul pentru Ἠarje ´n camera cuptorului. 
Pos: 285 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e oben beschri ebenen Brennhilfsmit tel sind für die C hargierung und Entnahm e im kalten...  @ 411\mod_1740133816443_274728.docx  @ 2728250 @  @ 1 
 

 

IndicaἪie 

Mijloacele suplimentare pentru ardere susmenἪionate sunt concepute pentru ´ncŁrcare sau 

extragere ´n stare rece. Nu este permisŁ extragerea atunci c©nd ele sunt fierbinἪi. 
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Pos: 286 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Zum Schutz des  Bedi eners und des Ofens ist  das H eizprogramm grundsätzlich zu beenden...  @ 39\m od_1365003376778_274728.docx  @ 282044 @  @ 1 
 

 

Avertizare ï Pericole datorate curentului electric! 

Pentru protejarea operatorului Ἠi a cuptorului, programul de ´ncŁlzire trebuie sistat ´n 

principiu atunci c©nd se alimenteazŁ cuptorul. Ċn caz de nerespectare existŁ pericol de 

electrocutare. 

 
Pos: 287 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 0\mod_1167835785730_274728.docx  @ 274953 @ 1 @ 1 
 

7 ĊntreἪinere, curŁἪare Ἠi reparaἪii de ´ntreἪinere 
 
Pos : 288 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/W artung, R ei nigung und Instandhaltung -  Laboröfen @ 411\m od_1739528060802_274728.docx @ 2724216 @  @ 1 
 

 

Avertizare ï Pericole generale! 

LucrŁrile de curŁἪare, lubrifiere Ἠi ´ntreἪinere trebuie efectuate doar de personal specializat 

autorizat, cu respectarea manualului de ´ntreἪinere Ἠi a normelor de prevenire a 

accidentelor. RecomandŁm dispunerea efectuŁrii lucrŁrilor de ´ntreἪinere Ἠi mentenanἪŁ de 

cŁtre service-ul Nabertherm GmbH. Ċn cazul ignorŁrii instrucἪiunilor existŁ risc de rŁnire, 

deces Ἠi daune materiale semnificative. 

 
 

 

Avertizare ï Pericole provocate de tensiunea electricŁ! 

LucrŁrile la echipamentele electrice pot fi efectuate numai de cŁtre electricieni de 

specialitate calificaἪi Ἠi autorizaἪi. 

 

 

Cuptorul Ἠi/ sau instalaἪia de comutaἪie trebuie sŁ aibŁ ´ntreruptŁ alimentarea cu tensiune 

´n timpul lucrŁrilor de ´ntreἪinere, pentru prevenirea unei puneri accidentale ´n funcἪiune. 

Din motive de siguranἪŁ, scoateἪi Ἠtecherul din prizŁ. 

Operatorii pot remedia singuri doar defecἪiunile care sunt cauzate ´n mod evident de erori 

de operare! 

Trebuie aἨteptat p©nŁ c©nd camera cuptorului Ἠi componentele s-au rŁcit la temperatura 

ambientalŁ. 

Cuptorul trebuie verificat vizual la intervale regulate pentru identificarea daunelor. În plus, 

interiorul cuptorului trebuie curŁἪat ´n funcἪie de necesitate (de ex., aspiraἪie) AtenἪie: Nu 

atingeἪi elementele de ´ncŁlzire, pentru a evita spargerea acestora. 

Ċn timpul lucrŁrilor la cuptor, trebuie asiguratŁ aerisirea cuptorului Ἠi a spaἪiului de lucru. 

Dispozitivele de siguranἪŁ care au fost ´ndepŁrtate ´n timpul lucrŁrilor de ´ntreἪinere trebuie 

remontate Ἠi verificate dupŁ terminarea acestor lucrŁri. 

AfiἨaἪi avertismente privind sarcinile suspendate ´n atelierele de lucru (de ex., sisteme cu 

macara). Se interzice efectuarea lucrŁrilor sub sarcinile suspendate (de ex., cuptor 

suspendat, sistem de comandŁ). 

Trebuie verificatŁ la intervale regulate funcἪionarea comutatorului de siguranἪŁ Ἠi eventual a 

limitatoarelor de cursŁ existente (´n conformitate cu prevederile DGUV V3 sau cu 

prevederile naἪionale ale ἪŁrii de utilizare). 

Pentru a asigura controlul corect al temperaturii cuptorului, trebuie verificat înainte de 

fiecare proces dacŁ termocuplul prezintŁ daune. 

ἧuruburile suporturilor elementelor trebuie str©nse, dacŁ este cazul (a se vedea capitolul 

ĂĊnlocuirea elementului de ´ncŁlzireò). Ċnainte de aceste lucrŁri, trebuie ´ntreruptŁ 

alimentarea cu tensiune a cuptorului Ἠi/ sau a sistemului de comandŁ (scoateἪi Ἠtecherul din 

prizŁ). DispoziἪii (trebuie respectate prevederile DGUV V3 sau dispoziἪiile naἪionale 

corespunzŁtoare ale ἪŁrii respective ´n care se utilizeazŁ aparatul). 

Sistemul de comandŁ conἪine una sau mai multe protecἪii la comutare. Contactele acestor 

protecἪii la comutare sunt piese consumabile Ἠi de aceea trebuie ´ntreἪinute sau ´nlocuite la 

intervale regulate (conform prevederilor DGUV V3 sau dispoziἪiilor naἪionale 

corespunzŁtoare ale ἪŁrii respective ´n care se utilizeazŁ aparatul). 
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Ċn dulapul sistemului de comandŁ (dacŁ existŁ) se aflŁ grila de ventilaἪie cu filtrele 

integrate. Acestea trebuie curŁἪate sau ´nlocuite la intervale regulate pentru a asigura 

alimentarea cu aer proaspŁt Ἠi ventilaἪia sistemului de comandŁ! Ċn timpul funcἪionŁrii ´n 

modul topire, uἨa dulapului de comandŁ trebuie ´nchisŁ bine. 
 
Pos : 289 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_274728.docx @ 2407183 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Ċn cazul ´n care au fost vŁrsate substanἪe periculoase pe Ἠi ´n aparat se va efectua o 

decontaminare corespunzŁtoare. 

 
Pos: 290 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Ofenisoli erung @ 7\m od_1233821365549_274728.docx @ 276954 @ 2 @ 1 
 

7.1 IzolaἪie cuptor 
 
Pos : 291 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Bei Ar beiten an der Isoli erung oder Austausch von Bauteil en im Ofenraum si nd .. .  ( EM) @ 91\m od_1430393192968_274728.docx @ 379666 @  @ 1 
 

Ċn timpul lucrŁrilor la izolaἪie sau ´nlocuirii componentelor din camera 
cuptorului trebuie avute ´n vedere urmŁtoarele aspecte: 

 
Pos : 292 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei R eparatur en oder .. . können silikogene Stäube freig esetzt weden ...  - Teil 1 @ 86\mod_1425894290877_274728.docx  @ 366334 @  @ 1 
 

 

 

Ċn timpul reparaἪiilor sau lucrŁrilor de demontare se pot elibera pulberi silicogene. Ċn 

funcἪie de materialele tratate termic ´n cuptor, ´n izolaἪie se pot afla alἪi agenἪi de 

contaminare. Pentru a evita eventualele riscuri pentru sŁnŁtate, ´n timpul lucrŁrilor la 

izolaἪie trebuie redus la minim expunerea la praf. Ċn multe ἪŁri existŁ ´n acest sens valori 

limitŁ la locul de muncŁ. Pentru a obἪine mai multe detalii ´n acest sens, informaἪi-vŁ cu 

privire la prevederile legale aplicabile ´n Ἢara dumneavoastrŁ. 

 
Pos: 293 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Staubkonzentrati onen sollten so ni edrig wi e möglich g ehal ten w erden .. . - Teil 2 @ 86\m od_1425899383239_274728.docx @ 366360 @  @ 1 
 

ConcentraἪiile de praf trebuie menἪinute la un nivel c©t mai redus cu putinἪŁ. Praful trebuie 

colectat cu un sistem de aspiraἪie sau un aspirator cu filtru de mare putere (HEPA - 

categoria H). Trebuie prevenitŁ formarea v©rtejurilor, de exemplu datoritŁ curenἪilor de aer. 

Nu utilizaἪi pentru curŁἪare aer comprimat sau perii. AcumulŁrile de praf trebuie umezite. 
Pos: 294 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ei n Atemschutz mit FFP2  ...  - Teil 3 @ 86\mod_1425899443768_274728.docx  @ 366386 @  @ 1 
 

Ċn timpul lucrŁrilor la izolaἪie trebuie utilizatŁ o mascŁ de protecἪie respiratorie cu filtru 

FFP2 sau FFP3. Echipamentul de protecἪie trebuie sŁ acopere ´ntregul corp Ἠi sŁ stea fix. 

Trebuie utilizate mŁnuἨi de protecἪie Ἠi ochelari de protecἪie. Hainele contaminate trebuie 

curŁἪate cu un aspirator cu filtru HEPA ´nainte de dezbrŁcare. 
Pos: 295 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Der Kontak t mit Haut und Augen sollte vermieden w erden. . .. - Teil 4 @ 86\m od_1425899448401_274728.docx @ 366412 @  @ 1 
 

Trebuie evitat contactul cu pielea Ἠi ochii. AcἪiunea prafului asupra pielii sau ochilor poate 

cauza iritaἪii mecanice, produc©nd ´nroἨiri Ἠi m©ncŁrime. DupŁ efectuarea lucrŁrilor sau 

dupŁ contactul direct, spŁlaἪi pielea cu apŁ Ἠi sŁpun. Ċn cazul contactului cu ochii, clŁtiἪi 

bine ochii timp de c©teva minute. Eventual solicitaἪi ajutorul unui oftalmolog. 
Pos: 296 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz is t unters agt. - Teil 5 @ 86\m od_1425899454875_274728.docx @ 366438 @  @ 1 
 

Sunt interzise fumatul, consumul de alimente Ἠi bŁuturi la locul de muncŁ. 
Pos: 297 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung si nd i n D eutschland die Technischen R egeln  - Teil 6 @ 362\mod_1661771647415_274728.docx  @ 2379633 @  @ 1 
 

Ċn timpul lucrŁrilor la izolaἪie, ´n Germania se aplicŁ Normele tehnice pentru substanἪe 

periculoase. http://www.baua.de (germanŁ). 
Pos: 298 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Weiterführ ende Informationen zum Umg ang mit  Fasermateri alien erhalten ...  - Teil  7 @ 86\mod_1425899463970_274728.docx  @ 366490 @  @ 1 
 

Mai multe informaἪii privind manipularea materialelor fibroase pot fi consultate pe pagina 

http://www.ecfia.eu (englezŁ). 
Pos: 299 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei der Entsorgung der Materi alien sind nati onale und  regionale Richtli nien zu ...  @ 91\mod_1430392861087_274728.docx  @ 379614 @  @ 1 
 

La eliminarea materialelor trebuie respectate directivele naἪionale Ἠi regionale. Trebuie 

luate ´n calcul posibilele contaminŁri cauzate de procesul cuptorului. 
Pos: 300 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Feuerleichtsteine @ 36\mod_1360242075581_274728.docx @ 281613 @  @ 1 
 

CŁrŁmizi refractare uἨoare 
 
Pos : 301 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Feuerleichtstei ne (Isolier ung) kl eine Löcher und Lunker .. . @ 30\m od_1349163826472_274728.docx @ 280760 @  @ 1 
 

CŁrŁmizile refractare uἨoare utilizate (izolaἪia) sunt de calitate superioarŁ. DatoritŁ 

procesului de fabricaἪie, pot pŁrea din loc ´n loc goluri sau cavitŁἪi mai mici. Acestea 

trebuie considerate ca fiind ceva normal Ἠi pun ´n valoare caracteristicile de calitate ale 

cŁrŁmizii. Acest incident nu reprezintŁ un motiv de reclamaἪie. 

http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Pos: 302 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Stillsetzung der Anl age für  Wartungsarbeiten @ 0\m od_1167835907715_274728.docx @ 274954 @ 2 @ 1 
 

7.2 Oprirea aparatului pentru lucrŁrile de ´ntreἪinere 
 
Pos : 303 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Stillsetzung der  Anlage für Wartungsar beiten @ 401\m od_1684829149344_274728.docx  @ 2467034 @  @ 1 
 

Trebuie aἨteptat p©nŁ c©nd camera cuptorului Ἠi accesoriile s-au rŁcit la temperatura 

camerei. 

¶ Cuptorul trebuie sŁ fie golit complet 

¶ Personalul operator trebuie informat Ἠi trebuie numiἪi supervizori 

¶ Supapele de ´nchidere acἪionate manual ale dispozitivului de alimentare cu gaz trebuie 

´nchise Ἠi asigurate cu lacŁt ´mpotriva deschiderii 

¶ Comutatorul principal trebuie oprit Ἠi/sau ἨtecŁrul de alimentare trebuie decuplat 

¶ Comutatorul principal trebuie blocat (dacŁ existŁ) Ἠi asigurat cu un lacŁt ´mpotriva 

pornirii 

¶ Se va monta un indicator de avertizare la comutatorul principal 

¶ Zona de mententanἪŁ trebuie asiguratŁ pe o razŁ mare 

¶ Trebuie verificatŁ scoaterea de sub tensiune 

¶ Punctul de lucru trebuie ´mpŁm©ntat Ἠi scurtcircuitat 

¶ Piesele învecinate aflate sub tensiune trebuie acoperite 
 
Pos : 304 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnung - Gegenstände dürfen nicht ber ührt  wer den, ohne sie zuvor auf i hre Tem per atur überprüft zu. @ 25\m od_1341394122108_274728.docx @ 280099 @  @ 1 
 

 

Avertisment - Pericole generale! 

Nu atingeἪi obiectele fŁrŁ a verifica ´nainte temperatura acestora. 

 
Pos: 305 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trische Spannung - Netzstecker zi ehen - für alle Öfen @ 411\mod_1739528718109_274728.docx @ 2724247 @  @ 1 
 

 

 

Avertizare ï Pericole provocate de tensiunea electricŁ  

LucrŁrile la echipamentele electrice pot fi efectuate numai de cŁtre electricieni de 

specialitate calificaἪi Ἠi autorizaἪi. Cuptorul Ἠi instalaἪia de comutaἪie trebuie sŁ aibŁ 

´ntreruptŁ alimentarea cu tensiune ´n timpul lucrŁrilor, ´mpotriva unei puneri accidentale 

´n funcἪiune (scoateἪi Ἠtecherul din prizŁ) Ἠi toate piesele mobile ale cuptorului trebuie sŁ 

fie asigurate. Prevederile (DGUV V3) sau dispoziἪiile naἪionale corespunzŁtoare ale ἪŁrii 

respective ´n care se utilizeazŁ aparatul trebuie respectate. Trebuie aἨteptat p©nŁ c©nd 

camera cuptorului Ἠi accesoriile s-au rŁcit la temperatura camerei. 

 
Pos: 306 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus tausch von Si cherheitsbauteilen @ 413\m od_1755587454415_274728.docx @ 2781843 @ 2 @ 1 
 

7.3 Ċnlocuirea componentelor de siguranἪŁ 
Pos: 307 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D er Ofen/die Anlag e enthält,  abhängig von der Ofenausstattung, verschiedene.. . @ 413\m od_1755587550638_274728.docx @ 2781875 @  @ 1 
 

Cuptorul/instalaἪia include, ´n funcἪie de echiparea cuptorului, diferite componente de 

siguranἪŁ, de ex. limitator de temperaturŁ, comutator de siguranἪŁ pentru uἨŁ, contactor de 

siguranἪŁ, dispozitive de evaluare sau senzori de siguranἪŁ. OpἪional poate exista Ἠi un 

pachet de siguranἪŁ, de ex. pentru debitare, pentru utilizarea gazelor inflamabile. 

Componentele electrice de siguranἪŁ sunt proiectate standard Ἠi pot fi folosite pentru o 

duratŁ de utilizare de 20 de ani. DacŁ un senzor sau actuator individual are o duratŁ de 

utilizare mai scurtŁ, aceastŁ componentŁ este descrisŁ ´n mod corespunzŁtor ´n manualul de 

utilizare, la secἪiunea ĂĊntreἪinereò. 

DupŁ expirarea duratei de utilizare, componentele de siguranἪŁ trebuie ´nlocuite. 
Pos: 308 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü bersicht über di e übliche maximal e Gebrauchsdauer von Schutzei nrichtungen (sow eit  vor handen): -Text @ 413\mod_1755587827314_274728.docx @ 2781906 @  @ 1 
 

Prezentare generalŁ a duratei maxime uzuale de utilizare a dispozitivelor de 
protecἪie (dacŁ existŁ):  
Acest tabel general oferŁ o prezentare generalŁ a componentelor de siguranἪŁ (´n funcἪie de 

tipul de cuptor Ἠi dotŁrile suplimentare). 
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Pos: 309 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü bersicht über di e übliche maximal e Gebrauchsdauer von Schutzei nrichtungen (sow eit ...  - Tabelle @ 415\m od_1765872598425_274728.docx @ 2815905 @  @ 1 
 

ComponentŁ Durata de utilizare 

în ani 

Utilizare/pachet (exemple) 

Comutator de siguranἪŁ pentru uἨŁ 20 General 

Contatori de siguranἪŁ (de ex. 

pentru ´ncŁlzire, miἨcare etc.) 

20 General 

Limitator de temperaturŁ (TWB 

sau TWW) 

20 General 

Buton de oprire de urgenἪŁ Ἠi 

aparate de comutare pentru 

protecἪie 

20 InstalaἪie de comutaἪie externŁ eliminatŁ, pachete de 

siguranἪŁ 

Buton oprire de urgenἪŁ Ἠi aparate 

de comutare pentru protecἪie 

20 UnitŁἪi electrice de miἨcare, de ex. uἨi elevatoare, 

capote, cuptoare cu navetŁ etc. 

Dispozitive de operare cu douŁ 

mâini 

20 UnitŁἪi electrice de miἨcare 

Perdele fotoelectrice 20 InstalaἪii automate 

UἨi de protecἪie 20 InstalaἪii automate 

Panouri mobile 20 InstalaἪii automate 

Monitorizare gradient temperaturŁ 

(TWBG) 

20 Pachete debitare (DB) cu aer 

Barometre 10 Utilizare la procese conform EN 1539, pachete DB 

Microsisteme de comandŁ de 

siguranἪŁ 

20 Utilizare la procese conform EN 1539 

Sisteme de comandŁ de siguranἪŁ 20 Pachet H2, IDB, CDB 

Senzori de presiune 20 Pachet H2, IDB, CDB 

Presostate 20 Pachet H2, IDB, CDB 

Senzori de debit 20 Pachet H2, IDB, CDB 

Convertoare de siguranἪŁ 20 Pachet H2, IDB 

Pompe de acizi 20 CDB 

Fig. 40: Prezentare generalŁ a funcἪiilor de siguranἪŁ  

 
Pos: 310 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_274728.docx  @ 274956 @ 2 @ 1 
 

7.4 LucrŁri regulate de ´ntreἪinere la cuptor 
 
Pos : 311 /TD/Einlei tung/Gew ährl eistung_H aftung/GuH bei Personen-  und Sachschäden sind bei  Nichtbeachtung der r egelmäßig auszuführenden W artungsarbe @ 188\m od_1524144815907_274728.docx  @ 759921 @  @ 1 
 

Nu se oferŁ garanἪie Ἠi despŁgubiri ´n cazul rŁnirii persoanelor sau daunelor materiale datoritŁ nerespectŁrii 

lucrŁrilor de ´ntreἪinere care trebuie efectuate ´n mod regulat. 
Pos: 312 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten (War tungstabelle) Labor M 01.01060_90_88 @ 411 \mod_1740047164659_274728.docx  @ 2727574 @  @ 1 
 

PiesŁ/ poziἪie/ funcἪie 

Ἠi mŁsurŁ 

ObservaἪie A B C 

InspecἪie de siguranἪŁ conform DGUV V3 sau dispoziἪiilor naἪionale 

relevante 

Conform prevederilor 

 -  X2 
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PiesŁ/ poziἪie/ funcἪie 

Ἠi mŁsurŁ 

ObservaἪie A B C 

Comutator de siguranἪŁ sau ´ntrerupŁtor de sf©rἨit de cursŁ (dacŁ 

existŁ) 

Verificarea funcἪionŁrii 

 3 D X2 

Camera cuptorului, orificii pentru gazele arse Ἠi conducta pentru 

evacuarea gazelor arse 

CurŁἪaἪi Ἠi verificaἪi prezenἪa daunelor, aspiraἪi cu atenἪie 

 - M X1 

SuprafeἪe de etanἨare: Garnituri uἨŁ/ garnituri cuptor 

InspecἪie vizualŁ 

 3 D X1 

Mecanism cu arc uἨŁ 

Verificarea funcἪionŁrii: Arcurile se miἨcŁ liber/uἨa se ´nchide fŁrŁ luft  

 3 D X1 

Elemente de ´ncŁlzire 

InspecἪie vizualŁ (partea vizualŁ a elementului de ´ncŁlzire din camera 

cuptorului) 

 1 D X1 

VerificaἪi absorbἪia uniformŁ a curentului la elementele de ´ncŁlzire 

Verificarea funcἪionŁrii 

 - Y X2 

Termocuplu 

InspecἪie vizualŁ (partea vizualŁ a termocuplului din camera cuptorului) 

 1 D X1 

Racorduri elemente de ´ncŁlzire 

Strângere ulterioarŁ 

 - Y X2 

Limitator de temperaturŁ (dacŁ existŁ) VerificaἪi valoarea setatŁ 

SetaἪi corect temperatura de deconectare limitatorul de temperaturŁ pentru 

temperatura maximŁ a Ἠarjei. 

La fiecare modificare a programului de procesare termicŁ, verificaἪi 

temperatura de deconectare (valoare de alarmŁ) la limitatorul de 

temperaturŁ 

 3  X1 

LegendŁ: a se vedea capitolul ĂLegenda tabelelor de mentenanἪŁò 
 
Pos: 313 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_274728.docx @ 275716 @  @ 1 
 

 

AtenἪie ï pericol de electrocutare! 

LucrŁrile la instalaἪia electricŁ pot fi efectuate numai de cŁtre electricieni calificaἪi Ἠi 

autorizaἪi! 

 
Pos: 314 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W artungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von .. . @ 251\mod_1602762250587_274728.docx  @ 2087873 @  @ 1 
 

 

NotŁ 

LucrŁrile de ´ntreἪinere pot fi efectuate numai de cŁtre personal autorizat, cu privire la 

instrucἪiunile de ´ntreἪinere Ἠi reglementŁrile de prevenire a accidentelor! VŁ recomandŁm 

sŁ efectuaἪi ´ntreἪinerea Ἠi repararea de cŁtre service-ul Nabertherm GmbH. 

 
 
Pos : 315 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten ï D okum entation @ 17\mod_1310024892193_274728.docx @ 278851 @ 2 @ 1 
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7.5 LucrŁri regulate de ´ntreἪinereï documentaἪie 
 
Pos : 316 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten ï D okumentati on - Tabelle @ 409\m od_1733212736984_274728.docx @ 2695134 @  @ 1 
 

PiesŁ/ poziἪie/ funcἪie  

Ἠi mŁsurŁ 

ObservaἪie A B C 

PlŁcuἪa cu datele de identificare 

Stare lizibilŁ 

 3 Y X1 

Manual de utilizare 

VerificaἪi prezenἪa la cuptor 

 3 Y X1 

InstrucἪiuni componente 

VerificaἪi prezenἪa la cuptor 

 3 Y X1 

LegendŁ: a se vedea capitolul ĂLegenda tabelelor de mentenanἪŁò 
 

Pos: 317 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Legende der W artungstabellen @ 300\m od_1633076525168_274728.docx @ 2228323 @ 2 @ 1 
 

7.6 Legenda tabelelor de mentenanἪŁ 
Pos: 318 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Legende: R einig en,Pr üfen,Ersatzteilstr ategie,War tungsintervalle - für alle Wartungstabellen @ 300\mod_1633076686308_274728.docx  @ 2228354 @  @ 1 
 

LegendŁ: 

A = Aprovizionare cu piese de schimb  

  

1 = Se recomandŁ urgent aprovizionarea 

2 = Se recomandŁ aprovizionarea  

3 = ´n funcἪie de necesitate, nu este relevant 

B = Interval de ´ntreἪinere: 

NotŁ: Ċn cazul condiἪiilor aspre de mediu,  

trebuie scurtate intervalele de ´ntreἪinere. 

D = zilnic, înainte de fiecare pornire a 

cuptorului  

W = sŁptŁm©nal  

M  = lunar  

Q = trimestrial  

Y = anual   

C = Executant X1 = Personal operator  

X2 = Personal specializat 

 
Pos: 319 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigungsmittel 1.1 @ 0\m od_1167837229988_274728.docx @ 274961 @ 2 @ 1 
 

7.7 SoluἪii de curŁἪare 
 
Pos : 320 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_274728.docx @ 2407183 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Ċn cazul ´n care au fost vŁrsate substanἪe periculoase pe Ἠi ´n aparat se va efectua o 

decontaminare corespunzŁtoare. 

 
Pos: 321 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R einig ungsmittel (für alle Öfen-H eizel emente) @ 408\m od_1724156178326_274728.docx @ 2657466 @  @ 1 
 

 

UrmaἪi procedura pentru oprirea sistemului cuptorului (consultaἪi capitolul ĂOperareaò). 

Ulterior trebuie scos din prizŁ Ἠtecherul. AἨteptaἪi p©nŁ la rŁcirea cuptorului. 

Pentru murdŁrie folosiἪi detergenἪi uzuali pe bazŁ de soluἪii apoase sau neinflamabili, fŁrŁ 

solvenἪi, pentru curŁἪarea carcasei. Pentru a curŁἪa interiorului folosiἪi un aspirator. 

Trebuie respectate marcajele Ἠi indicaἪiile de pe ambalajele agenἪilor de curŁἪare. 

ἧtergeἪi suprafaἪa cu o lavetŁ umedŁ, care nu lasŁ scame. Suplimentar se pot utiliza 

urmŁtorii detergenἪi: 

Aceste date trebuie completate de cŁtre operator. 

Componenta Ἠi locaἪia Detergent 

SuprafeἪe exterioare 

(cadru)* 

utilizaἪi pentru curŁἪare detergenἪi uzuali pe bazŁ de 

soluἪii apoase sau neinflamabili, fŁrŁ solvenἪi* 
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Aceste date trebuie completate de cŁtre operator. 

Componenta Ἠi locaἪia Detergent 

SuprafeἪe exterioare 

(oἪel inoxidabil) 

Detergent pentru oἪel inoxidabil 

Interior aspiraἪi cu atenἪie folosind un aspirator 

(atenἪie la elementele de ´ncŁlzire) 

Materiale izolatoare aspiraἪi cu atenἪie folosind un aspirator 

(atenἪie la elementele de ´ncŁlzire) 

Garnitura uἨii 

(dacŁ existŁ) 

utilizaἪi pentru curŁἪare detergenἪi uzuali pe bazŁ de 

soluἪii apoase sau neinflamabili, fŁrŁ solvenἪi 

Panoul de instrumente ἧtergeἪi suprafaἪa cu o lavetŁ umedŁ, care nu lasŁ scame 

(de ex., cu un detergent pentru sticlŁ) 

*Trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ detergentul nu atacŁ lacul solubil ´n apŁ Ἠi ecologic (detergentul trebuie testat iniἪial 

pe o zonŁ interioarŁ, nevizibilŁ). 

Pentru protejarea suprafeἪelor, efectuaἪi o curŁἪare rapidŁ. 

ĊndepŁrtaἪi complet detergentul de pe suprafeἪe dupŁ curŁἪare cu o lavetŁ umedŁ, care nu 

lasŁ scame. 

DupŁ curŁἪare, toate conductele de alimentare Ἠi racordurile se vor verifica cu privire la 

neetanἨeitŁἪi, ´mbinŁri slŁbite, puncte de abraziune Ἠi deteriorŁri; deficienἪele constatate 

trebuie remediate imediat! 

Se va respecta capitolul ĂPrevederi privind protecἪia mediuluiò. 

 
NotŁ 

Cuptorul, interiorul cuptorului Ἠi componentele integrate NIU  trebuie utilizate cu ajutorul 

unui echipament sub presiune. 

 
Pos: 322 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren beim Rei nigen - Piktogramm El ektr.-N etzstecker- Spritzen @ 230\mod_1575466611550_274728.docx  @ 890074 @  @ 1 
 

 

 

 PERICOL  

 

Å Pericol datorat Ἠocului electric. 

Å Pericol de moarte 

Å Ċnainte de efectuarea lucrŁrilor de 

curŁἪenie, 

  scoateἪi Ἠtecherul din prizŁ. 

Å NU turnaἪi pe suprafeἪele interioare Ἠi 

exterioare 

  apŁ sau detergent 

Å Ċnainte de a repune ´n funcἪiune 

echipamentul, 

  lŁsaἪi-l sŁ se usuce complet. 

 
Pos: 323 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Stör ungen @ 0\m od_1167837724781_274728.docx @ 274963 @ 1 @ 1 
 

  



 

69 

8 DefecἪiuni 
 
Pos : 324 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Hi nweise zu Störungen am Ofen oder  Contr oller (allgem eine Hi nw eise wie m an sich verhalten soll) @ 92\mod_1431518812544_274728.docx @ 381102 @  @ 1 
 

LucrŁrile la instalaἪia electricŁ trebuie efectuate numai de cŁtre electricieni calificaἪi Ἠi autorizaἪi. Operatorul poate 

repara numai acele defecte care sunt din cauza unei erori de operare. 

La defecἪiuni care nu le puteἪi identifica singuri chemaἪi un electrician local. 

DacŁ aveἪi ´ntrebŁri, probleme sau cereri, vŁ rugŁm sŁ luaἪi legŁtura cu Nabertherm GmbH. În scris, prin telefon sau 

prin Internet -> vezi capitolul ĂNabertherm-Serviceñ. 

O consultare prin telefon este gratuitŁ Ἠi fŁrŁ obligaἪii pentru clienἪii noἨtri ï veἪi suportate doar costurile dv. de telefon. 

În caz de deteriorare mecanicŁ vŁ rugŁm sŁ trimiteἪi un email cu fotografii digitale din zona afectatŁ ´n care se specificŁ 

informaἪiile solicitate mai sus, la urmŁtoarea adresŁ de e-mail: 

-> vezi capitolul ĂNabertherm-Serviceñ. 

DacŁ defecἪiunea nu se rezolvŁ prin propunerile de rezolvare scrise, vŁ rugŁm sa contactaἪi direct Hotline-nul nostru de 

service. 

VŁ rugŁm sŁ aveἪi la ´ndem©nŁ urmŁtoarele informaἪii în timpul apelului. Astfel service-ul nostru va rŁspunde mai uἨor 

la ´ntrebŁrile clienἪilor noἨtri. 
 
Pos : 325 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_274728.docx @ 325564 @ 2 @ 1 
 

8.1 Mesajele de eroare ale controlerului 
 
Pos : 326 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Fehler anw endungen und War nungen des C ontrollers  siehe separate Bedienungsanlei tung. @ 415\m od_1763459827139_274728.docx @ 2806773 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

AplicaἪiile eronate Ἠi avertismentele controlerului, a se consulta manualul de utilizare 

separat. 

 
Pos: 327 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_274728.docx  @ 329542 @ 2 @ 1 
 

8.2 DefecἪiunile instalaἪiei de comutaἪie 
 
Pos : 328 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Stör ung en der Schaltanl age-Fehl ersuche_01 C ontroller Serie 500 - Tabell e @ 415\m od_1765873397545_274728.docx @ 2815998 @  @ 1 
 

Eroare CauzŁ SoluἪie 

Controlerul nu se 

aprinde 

Controlerul este deconectat ĊntrerupŁtor de reἪea ´n poziἪia ĂIò 

 Nu existŁ tensiune ἧtecherul este introdus ´n prizŁ? 

Controlul siguranἪei principale 

VerificaἪi siguranἪa controlerului (dacŁ 

existŁ), eventual ´nlocuiἪi-o. 

 VerificaἪi siguranἪa controlerului (dacŁ 

existŁ), eventual 

 ´nlocuiἪi-o. 

ConectaἪi ´ntrerupŁtorul de reἪea. DacŁ 

se declanἨeazŁ din nou, informaἪi 

departamentul de service al Nabertherm 

Controlerul afiἨeazŁ o 

eroare 

ConsultaἪi manualul de instrucἪiuni separat 

al controlerului 

ConsultaἪi manualul de instrucἪiuni 

separat al controlerului 

Cuptorul nu ´ncŁlzeἨte UἨa deschisŁ/capacul deschis ĊnchideἪi uἨa/capacul 

 Comutatorul de contact pentru uἨŁ este 

defect (dacŁ existŁ) 

VerificaἪi comutatorul de contact pentru 

uἨŁ 

 Se afiἨeazŁ mesajul ĂPornire ´nt©rziatŁñ Programul aἨteaptŁ timpul de pornire 

programat. 

DeselectaἪi pornirea ´nt©rziatŁ de 

deasupra butonului Start. 

 Eroare la introducerea programului VerificaἪi programul de ´ncŁlzire (a se 

vedea 

 manualul de instrucἪiuni separat al 

controlerului) 
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Eroare CauzŁ SoluἪie 

 Element de ´ncŁlzire defect SolicitaἪi verificarea de cŁtre 

departamentul de service Nabertherm 

sau un electrician specializat. 

ĊncŁlzire foarte lentŁ a 

camerei de ´ncŁlzire 

SiguranἪa/siguranἪele conexiunii 

defectŁ/defecte. 

VerificaἪi siguranἪa (siguranἪele) 

conexiunii, ´nlocuiἪi-o/´nlocuiἪi-le dacŁ 

este cazul. 

VerificaἪi elementele de ´ncŁlzire Ἠi 

conexiunile elementelor de ´ncŁlzire 

pentru întreruperi. 

InformaἪi departamentul de service 

Nabertherm dacŁ siguranἪa cade din nou 

imediat. 

Programul nu sare la 

urmŁtorul segment 

Într-un ĂSegment de timpò [TIMP] din 

modul de introducere a programului, timpul 

de aἨteptare este setat la infinit ([INFINIT]). 

Ċn cazul controlului activat al Ἠarjelor, 

temperatura la ἨarjŁ este mai mare dec©t 

temperaturile zonelor. 

Nu setaἪi timpul de aἨteptare la 

[INFINIT]  

 Ċn cazul controlului activat al Ἠarjelor, 

temperatura la ἨarjŁ este mai mare dec©t 

temperaturile zonelor.  

Parametrul [BLOCARE COBORARE] 

trebuie setat la [NU]. 

Modulul de reglare nu 

poate fi înregistrat la 

unitatea de control 

Eroare de adresare a modulului regulator ResetaἪi conexiunea Bus Ἠi adresaἪi din 

nou modulul regulator 

Controlerul nu ´ncŁlzeἨte 

în modul optimizare 

Nu s-a setat nicio temperaturŁ de optimizare Trebuie introdusŁ o temperaturŁ de 

optimizare (consultaἪi manualul de 

instrucἪiuni separat al controlerului) 

Temperatura creἨte mai 

repede decât prevede 

controlerul  

Elementul de comutare al ´ncŁlzirii (releu cu 

semiconductor, tiristor sau protecἪie la 

comutare) defect 

Defectul anumitor componente din cadrul 

unui cuptor nu poate fi exclus complet de la 

´nceput. Din acest motiv, controlerele Ἠi 

instalaἪiile de comutare sunt dotate cu 

sisteme suplimentare de siguranἪŁ. Astfel, 

cuptorul dezactiveazŁ ´ncŁlzirea cu mesajul 

de eroare 04 - 02 cu ajutorul unui dispozitiv 

de comutare independent. 

SolicitaἪi verificarea Ἠi ´nlocuirea 

elementului de comutare de cŁtre un 

electrician specializat. 

 
 
Pos : 330 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung austauschen 1.1 @ 9\m od_1249628090492_274728.docx @ 277577 @ 2 @ 1 
 

8.3 Ċnlocuirea siguranἪei 
 
Pos : 331 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung befindlich außerhalb der Schaltanl age @ 23\mod_1335524783012_274728.docx  @ 279725 @ 3 @ 1 
 

8.3.1 SiguranἪa se aflŁ ´n afara instalaἪiei de comutaἪie 
 
Pos : 332 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn ei n Ger ät an einer Snap-In-Buchse nicht funk tionier en sollte, so kann dies an ei ner defekten...  @ 408\mod_1726731219154_274728.docx @ 2662354 @  @ 1 
 

DacŁ un aparat nu funcἪioneazŁ ´ntr-un conector snap-in, poate fi din cauza unei siguranἪe 

defecte. Pe peretele posterior al aparatului, l©ngŁ mufa pentru cablul de alimentare, se aflŁ o 

astfel de siguranἪŁ. AceastŁ siguranἪŁ asigurŁ mufa suplimentarŁ snap-in. La montarea unei 

siguranἪe noi trebuie verificat cu un multimetru dacŁ valoarea curentului nominal al 

siguranἪei corespunde tensiunii de reἪea utilizate de sistemul cuptorului dumneavoastrŁ. 
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Pos: 333 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - Verwendung ei ner Sicher ung @ 23\mod_1335526283205_274728.docx @ 279727 @  @ 1 
 

 

ATENѾIE 

Å Deteriorarea instalaἪiei Ἠi a componentelor sale. 

Å Utilizarea unei siguranἪe NEADECVATE pentru tensiunea 

de reἪea poate cauza deteriorarea instalaἪiei cuptorului Ἠi a 

componentelor sale Ἠi reprezintŁ un risc de incendiu. 

Å UtilizaἪi doar tipul de siguranἪŁ adecvat. VerificaἪi dacŁ este 

vorba de acelaἨi tip de siguranἪŁ, cu valoarea corectŁ a curentului 

nominal. 

 
Pos: 334 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Befolgen Si e das Verfahr en zum Ausschalten der Ofenanl age (si ehe ...) N etzstecker ziehen ...  @ 23\m od_1335940466853_274728.docx @ 279730 @  @ 1 
 

 

UrmaἪi procedura pentru oprirea sistemului cuptorului (a se vedea capitolul ĂOperareaò). 

Ulterior trebuie scos din prizŁ Ἠtecherul. AἨteptaἪi p©nŁ la rŁcirea cuptorului. 

 
Pos: 335 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Sicher ung austauschen - Versi on A mit W erkzeug @ 9\mod_1249897945401_274728.docx @ 277582 @  @ 1 
 

 

Fig. 41: SiguranἪa se aflŁ pe peretele posterior al aparatului 

¶ IntroduceἪi o ἨurubelniἪŁ adecvatŁ cu cap plat ´n fanta suportului de siguranἪŁ (1). 

Pentru ´ndepŁrtarea suportului de siguranἪŁ, apŁsaἪi Ἠi rotiἪi ´n sensul acelor de 

ceasornic. DupŁ c©teva rotaἪii, scoateἪi cu atenἪie suportul de siguranἪŁ cu v©rfurile 

degetelor. 

       
 

Fig. 42: Desfacerea Ἠi scoaterea suportului de siguranἪŁ 

¶ ExtrageἪi siguranἪa de pe suportul de siguranἪŁ. 

¶ SiguranἪa defectŁ trebuie ´nlocuitŁ cu o altŁ siguranἪŁ similarŁ. 

¶ Ċnainte de montarea noii siguranἪe trebuie verificat dacŁ este vorba de acelaἨi timp, cu 

valoarea corectŁ a curentului nominal. SiguranἪŁ (montarea siguranἪei), a se vedea 

capitolul ĂPiese de schimb/ consumabileò. 

  

Fig. 43: Scoaterea siguranἪei Valoarea curentului nominal (exemplu) 
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IndicaἪie 

Valoarea curentului nominal este inscripἪionatŁ pe capacul metalic al siguranἪei sau direct 

pe siguranἪŁ. 

 

¶ IntroduceἪi noua siguranἪŁ ´n suportul de siguranἪŁ. VerificaἪi dacŁ siguranἪa este 

´mpinsŁ complet ´n suportul de siguranἪŁ. 

¶ AἨezaἪi la loc suportul de siguranἪŁ, ´ncet Ἠi cu atenἪie. Pentru fixarea suportului de 

siguranἪŁ, introduceἪi ἨurubelniἪa adecvatŁ cu cap plat ´n fanta suportului de siguranἪŁ 

Ἠi rotiἪi cu presiune uἨoarŁ ´n sensul acelor de ceasornic. 

 
 

Fig. 44: Introducerea siguranἪei 

¶ VerificaἪi prezenἪa daunelor la cablul de reἪea. Cablul de reἪea nu trebuie sŁ fie 

deteriorat. Un cablu de alimentare de la reἪea deteriorat poate fi ´nlocuit doar cu un 

cablu echivalent autorizat. 

¶ ConectaἪi la loc cablul de reἪea (a se vedea capitolul ĂConexiune la reἪeaua electricŁò). 

¶ ActivaἪi ´ntrerupŁtorul de reἪea de la sistemul cuptorului (a se vedea capitolul 

ĂOperareò). 
Pos: 336 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Snap-In-Kuppl ung ( Stecker) vom  Ofengehäuse tr ennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_274728.docx  @ 278165 @ 2 @ 1 
 

8.4 Decuplarea mufei ñsnap-inò (Ἠtecher) de la carcasa cuptorului 
 
 
Pos : 337 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 415\m od_1762849802018_274728.docx  @ 2804583 @  @ 1 
 

ScoateἪi mai ´nt©i Ἠtecherul din prizŁ. Cu o ἨurubelniἪŁ dreaptŁ micŁ, zŁvorul de blocare (2) 

trebuie apŁsat cu grijŁ ´n sus Ἠi simultan ἨtecŁrul (3) trebuie scos din cuplaj (4). 

 

Fig. 45: DetaἨaἪi cuplajul Snap-In (Ἠtecher) de la carcasa cuptorului (similar cu figura) 
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Pos: 338 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleiß teil e @ 0\mod_1164125252056_274728.docx  @ 274881 @ 1 @ 1 
 

9 Piese de schimb/consumabile 
 
 
Pos : 339 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschl eißteile allgemei ner Text - Ersatzteile bestellen-Verfüg barkeit von Ersatz- und Versch @ 300\m od_1633326399449_274728.docx @ 2229055 @  @ 1 
 

 

 

ComandaἪi piese de schimb: 

Service-ul nostru Nabertherm vŁ stŁ la dispoziἪie la nivel mondial. DatoritŁ nivelului 

nostru ridicat de integrare pe verticalŁ, livrŁm majoritatea pieselor de schimb din stoc 

peste noapte sau le putem produce cu timpi de livrare scurἪi. PuteἪi comanda piese de 

schimb Nabertherm, fŁrŁ probleme Ἠi cu puἪin efort, direct din fabricŁ. Comanda poate fi 

efectuatŁ ´n scris, telefonic sau prin internet -> a se vedea capitolul ĂService Naberthermò. 

Disponibilitatea pieselor de schimb Ἠi a consumabilelor: 

DeἨi Nabertherm poate livra din stoc multe piese de schimb Ἠi consumabile, 

disponibilitatea pe termen scurt nu poate fi garantatŁ pentru toate piesele. RecomandŁm sŁ 

vŁ aprovizionaἪi ´n timp util cu anumite piese. DacŁ aveἪi nevoie de ajutor ´n vederea 

alegerii pieselor de schimb Ἠi a consumabilelor, Nabertherm vŁ stŁ cu plŁcere la 

dispoziἪie. 

 
Pos: 340 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Originalteile und Zubehör si nd spezi ell für N abertherm-Ofenanlag en .. . @ 8\mod_1242719812994_274728.docx @ 277195 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Piese Ἠi accesorii originale sunt concepute special pentru cuptoarele NABERTHERM. La 

schimbarea pieselor folosiŞi doar piese originale Nabertherm.  Altfel veŞi pierde garanŞia. 

Pentru daune cauzate de utilizarea de piese non-originale, Nabertherm nu-ĸi asumŁ nici-o 

rŁspundere. 

 
Pos: 341 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleiß teil en, w enden Si e sich an unseren N abertherm-Service. @ 4\m od_1204034379624_274728.docx  @ 276211 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Pentru montarea/demontarea pieselor de schimb sau a consumabilelor contactaŞi service-

ul Nabertherm. Vezi capitolul ĂNabertherm-Serviceñ. LucrŁrile la instalaἪia electricŁ se 

poate face numai de cŁtre electricieni calificaἪi Ἠi autorizaἪi. Acest lucru este valabil Ἠi 

pentru reparaἪii care nu sunt descrise. 

 
Pos: 342 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_274728.docx @ 282990 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Documentele anexate nu includ neapŁrat schemele electrice Ἠi schemele pneumatice. DacŁ 

aveἪi nevoie de astfel de scheme, acestea pot fi obἪinute prin intermediul serviciului 

Nabertherm. 

 
Pos: 343 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelem ent aus tauschen 1.1 @ 2\m od_1186579569245_274728.docx @ 275763 @ 2 @ 1 
 

9.1 ĊnlocuiἪi termocuplul 
 
Pos : 344 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trische Spannung - Netzstecker zi ehen - für alle Öfen @ 411\mod_1739528718109_274728.docx @ 2724247 @  @ 1 
 

 

 

Avertizare ï Pericole provocate de tensiunea electricŁ  

LucrŁrile la echipamentele electrice pot fi efectuate numai de cŁtre electricieni de 

specialitate calificaἪi Ἠi autorizaἪi. Cuptorul Ἠi instalaἪia de comutaἪie trebuie sŁ aibŁ 

´ntreruptŁ alimentarea cu tensiune ´n timpul lucrŁrilor, ´mpotriva unei puneri accidentale 

´n funcἪiune (scoateἪi Ἠtecherul din prizŁ) Ἠi toate piesele mobile ale cuptorului trebuie sŁ 

fie asigurate. Prevederile (DGUV V3) sau dispoziἪiile naἪionale corespunzŁtoare ale ἪŁrii 

respective ´n care se utilizeazŁ aparatul trebuie respectate. Trebuie aἨteptat p©nŁ c©nd 

camera cuptorului Ἠi accesoriile s-au rŁcit la temperatura camerei. 

 
Pos: 345 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_274728.docx  @ 276026 @  @ 1 
 

 

Avertisment - Pericole generale! 

Ċn cazul instalŁrii necorespunzŁtoare, funcἪionarea Ἠi siguranἪa instalaἪiei nu mai sunt 

asigurate. Conexiunea poate fi montatŁ Ἠi pusŁ ´n funcἪiune ´n mod corespunzŁtor numai 

de cŁtre personal calificat. 
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Pos: 346 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelem ent austauschen @ 3\m od_1189492921935_274728.docx @ 275793 @  @ 1 
 

  

AtenἪie - deteriorarea componentelor! 

Termocuplurile sunt extrem de casante. Se va evita orice solicitare sau rotire a 

termocuplurilor. Nerespectarea acestei cerinἪe determinŁ distrugerea imediatŁ a 

termocuplurilor sensibile. 

 
Pos: 347 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der R ückw and si nd mit geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 145\m od_1481181030509_274728.docx @ 607850 @  @ 1 
 

ἧuruburile peretelui posterior trebuie desfŁcute cu o unealtŁ adecvatŁ Ἠi pŁstrate pentru 

reutilizare într-un loc sigur. Capacul trebuie aἨezat pe o suprafaἪŁ moale (de exemplu, 

material spumant). NumŁrul Ἠi poziἪia Ἠuruburilor pot varia ´n funcἪie de modelul 

cuptorului. Imaginea de prezentare poate varia ´n funcἪie de modelul cuptorului Ἠi de dotare. 
Pos: 348 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/M06.0010/Zuers t sind di e bei den Schrauben (1) vom Thermoelem enta nschluss, dann die Schr aube der H alterung (2) @ 345\m od_1651481256673_274728.docx @ 2345133 @  @ 1 
 

Ċnt©i trebuie desfŁcute ambele Ἠuruburi (1) ale conexiunii termocuplului, ulterior trebuie 

desfŁcut Ἠurubul suportului (2). Apoi trebuie scos cu atenἪie termocuplul (3). 
Pos: 349 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/Das  neue Thermoelem ent is t vorsichtig in den Thermokanal einzuschi eben und i n umgekehrter R eih... @ 405\m od_1706781573697_274728.docx @ 2586804 @  @ 1 
 

Noul termocuplu trebuie introdus cu atenἪie ´n canalul termic Ἠi trebuie montat Ἠi conectat 

´n ordine inversŁ. Ċn acest context trebuie respectatŁ polaritatea conexiunilor electrice. 
Pos: 350 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/M06.0010/D emontage der/des Thermoelem ente/s für den Ofenraum (S67)  - Gr afik @ 345\m od_1651481259935_274728.docx @ 2345163 @  @ 1 
 

 

Fig. 46: Demontarea termocuplului / termocuplurilor pentru camera cuptorului (similar cu 

figura) 
Pos: 351 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anschl üsse der  Verbi ndungsleitung en vom  Thermoelem ent zum R egler si nd mit + und - @ 3\m od_1190123241249_274728.docx @ 275833 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

*) Conexiunile cablurilor de conectare de la termocuplu la regulator trebuie marcate cu 

 Ἠi . Trebuie respectatŁ neapŁrat polaritatea corectŁ. 

 la     la   

 
Pos: 352 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_274728.docx @ 279565 @  @ 1 
 

 
IndicaἪie 

Toate ´mbinŁrile cu Ἠurub Ἠi cuplare trebuie verificate ´n mod corespunzŁtor. 

 
Pos: 353 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - H eizplatten und Ofeninnenisolierung (Faserm uffel) aus tauschen @ 364\m od_1663671778406_274728.docx @ 2387083 @ 2 @ 1 
 

9.2 ĊnlocuiἪi plŁcile de ´ncŁlzire Ἠi izolaἪia cuptorului (mantaua de fibrŁ) 
 
Pos : 354 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umbauanleitung Isolier ung/H eizpl atten & Wechsel H eizelem ente über  den folgenden Li nk bzw. QR-C ode @ 415\m od_1764593736038_274728.docx @ 2810348 @  @ 1 
 

 

PuteἪi obἪine instrucἪiunile de conversie (M06.0010) pentru schimbarea izolaἪiei interioare 

a cuptorului (mantaua de fibrŁ) Ἠi a plŁcilor de ´ncŁlzire, precum Ἠi instrucἪiunile de 

conversie ale elementelor de ´ncŁlzire pentru L(T) (M06.0013) Ἠi LE (M06.0017) prin 

accesarea urmŁtorului link sau prin scanarea acestui cod QR: PuteἪi descŁrca aplicaἪiile 

pentru citirea codului QR de pe sursele corespunzŁtoare (App Stores). 

 

https://nabertherm.com/de/downloads/serviceanleitungen 

 

+ -

+ + - -
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Pos: 355 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Ü berschrift  - Anzugsdr ehm omente für Verschr aubungen an den H eizel em enten @ 97\m od_1435580861115_274728.docx @ 393782 @ 2 @ 1 
 

9.3 Cupluri de str©ngere pentru conexiuni cu Ἠurub de la elementele de ´ncŁlzire 
Pos: 356 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Schr auben Anzugsdrehm omente - VL Pr ess Ofen - Tabelle @ 294\m od_1628771970295_274728.docx @ 2181084 @  @ 1 
 

Cupluri de str©ngere ale Ἠuruburilor 

ἧuruburile de la elementele de ´ncŁlzire trebuie str©nse cu un cuplu de str©ngere prestabilit. Nerespectarea acestui cuplu 

poate cauza distrugerea elementelor de ´ncŁlzire. 

FigurŁ ĊnἨurubare/ tip de fixare Diametrul filetului 

Filet metric 

Moment de cuplu (M) în 

Nm 

 

Fixare clemŁ de cablu aerian M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 

 
Pos: 357 /TD/Ersatz-/VerschleiÇteile/Netzstecker einstecken (siehe Kapitel ĂAnschluss an das Elektronetzñ) danach Netzschalter ... @ 3\m od_1190014559588_274728.docx @ 275829 @  @ 1 
 

Punerea ´n funcἪiune 

IntroduceἪi Ἠtecherul (dacŁ existŁ) (a se vedea capitolul ĂConexiune la reἪeaua electricŁò), 

apoi conectaἪi ´ntrerupŁtorul de reἪea Ἠi verificaἪi funcἪionarea cuptorului (a se vedea 

capitolul: ĂOperareò). 
Pos: 358 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus tausch der  Tür-Isolier ung @ 411\m od_1740746174371_274728.docx @ 2731343 @ 2 @ 1 
 

9.4 Ċnlocuirea izolaἪiei uἨii 
 
Pos : 359 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 408\m od_1723467842876_274728.docx @ 2654514 @  @ 1 
 

 
 

 

Avertisment ï Pericole generale! 

LucrŁrile la echipamente pot fi efectuate numai de cŁtre personal de specialitate calificat 

Ἠi autorizat. Cuptorul / instalaἪia de comutaἪie trebuie sŁ aibŁ ´ntreruptŁ alimentarea cu 

tensiune ´n timpul lucrŁrilor, ´mpotriva unei puneri accidentale ´n funcἪiune (scoateἪi 

Ἠtecherul din prizŁ) Ἠi toate piesele mobile ale cuptorului trebuie sŁ fie asigurate. 

RespectaἪi DGUV V3 sau dispoziἪiile naἪionale corespunzŁtoare ale ἪŁrii respective ´n 

care se utilizeazŁ aparatul. AἨteptaἪi p©nŁ c©nd camera cuptorului Ἠi componentele s-au 

rŁcit la temperatura ambientalŁ. 

 
Pos: 360 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_01a_Beidseitig die Schraubver bindungen am ober en... @ 411\m od_1740746574832_274728.docx @ 2731375 @  @ 1 
 

VariantŁ uἨŁ cu sistem de ridicare 

SlŁbiἪi pe ambele pŁrἪi ´mbinŁrile filetate de la balamaua superioarŁ a uἨii cu sistem de 

ridicare. PuneἪi Ἠuruburile Ἠi bucἨele cu guler deoparte pentru montarea ulterioarŁ. Apoi 

rabataἪi cu grijŁ izolaἪia uἨii ´n poziἪie orizontalŁ Ἠi deschideἪi uἨa. 

VariantŁ uἨŁ basculantŁ 

UἨa basculantŁ ´n aceastŁ variantŁ nu trebuie dec©t deschisŁ. 

Apoi slŁbiἪi cele patru Ἠuruburi cu cap plat de la ambele variante cu ajutorul unei scule 

adecvate. 
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Pos: 361 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/D emontage der H ubm echanik - Grafik @ 411\mod_1741094476372_274728.docx  @ 2733519 @  @ 1 
 

 

Fig. 47: Demontarea sistemului mecanic de ridicare 
Pos: 362 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_04_Lösen si e die vier Fl achkopfschr auben mit einem passenden @ 411\m od_1740748175407_274728.docx @ 2731436 @  @ 1 
 

DesfaceἪi cele patru Ἠuruburi cu cap plat cu o ἨurubelniἪŁ dreaptŁ potrivitŁ.  

ScoateἪi modulul uἨii Ἠi puneἪi Ἠuruburile Ἠi arcurile deoparte pentru utilizare ulterioarŁ. 
Pos: 363 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_05_D as Türmodul  vorsichtig auf einer eben en U nterlage auf der @ 411\mod_1740748288147_274728.docx  @ 2731597 @  @ 1 
 

AἨezaἪi modulul uἨii cu grijŁ pe un suport plan, pe partea cu izolaἪia. DesfaceἪi cele douŁ 

Ἠuruburi ale tablei de susἪinere inferioare cu unelte adecvate. ĊndepŁrtaἪi apoi tabla de 

susἪinere de pe izolaἪie. 
Pos: 364 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_Türisoli erung entfer nen  -  Grafik @ 411\m od_1741251466998_274728.docx @ 2735834 @  @ 1 
 

 

Fig. 48: ĊndepŁrtarea izolaἪiei uἨii (figurŁ similarŁ) 
Pos: 365 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_06_D anach die Türisolierung entfernen und  di e.. . @ 411\m od_1741251176320_274728.docx @ 2735803 @  @ 1 
 

Apoi ´ndepŁrtaἪi izolaἪia uἨii Ἠi montaἪi izolaἪia de schimb. Pentru aceasta, ´mpingeἪi 

izolaἪia uἨii ´n placa de bazŁ de-a lungul ghidajelor din st©nga Ἠi dreapta. Apoi apŁsaἪi cu 

putere izolaἪia ´n clemele de fixare superioare, astfel ´nc©t aceasta sŁ se alinieze. Apoi 

montaἪi din noi tabla de susἪinere inferioarŁ. IzolaἪia trebuie verificatŁ apoi cu privire la 

poziἪia fixŁ. Montarea la cuptor se face ´n ordine inversŁ. La instalarea modulului uἨii 

trebuie avut grijŁ ca glisorul de aer sŁ fie introdus ´n decupajele corespunzŁtoare Ἠi sŁ fie 

verificat cu privire la uἨurinἪa funcἪionŁrii. 
Pos: 366 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Isoli erung repari eren @ 2\mod_1186579778469_274728.docx  @ 275764 @ 2 @ 1 
 

9.5 Repararea izolaἪiei 
 
Pos : 367 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei Schäden an der  Isolierung - LHT-  und R ohröfen @ 3\mod_1190127300968_274728.docx @ 275834 @  @ 1 
 

IzolaἪia cuptorului este confecἪionatŁ dintr-un material rezistent la foc, de calitate 

superioarŁ. Prin dilatarea termicŁ, dupŁ c©teva cicluri de ´ncŁlzire apar fisuri ´n izolaἪie. 

Acestea nu influenἪeazŁ ´nsŁ funcἪionarea sau calitatea cuptorului. DacŁ ´nsŁ se desprind 

ĂbucŁἪiò ´ntregi din izolaἪie, trebuie informa service-ul Nabertherm. 
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Pos: 368 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Reparatur der Isoli erung - Labor öfen - Isolier ung - H eizplatten @ 411\m od_1741267633216_274728.docx @ 2737224 @  @ 1 
 

Este normal ca dupŁ prima ´ncŁlzire sŁ aparŁ fisuri ´n izolaἪiile din fibre ceramice. De cele 

mai multe ori ´nsŁ aceste fisuri nu foarte ad©nci (c©Ἢiva mm) Ἠi nu afecteazŁ funcἪia 

izolaἪiei. 

Fisurile sunt cauzate ´n general de tensiuni termice care apar ´n timpul ´ncŁlzirii sau rŁcirii 

cuptorului sau de schimbŁri rapide de temperaturŁ, de exemplu, prin deschiderea uἨii la 

temperaturi ridicate. De asemenea, nivelul temperaturii Ἠi substanἪa chimicŁ pe care o 

conἪine eventual produsul ars pot contribui la formarea fisurilor. 
Pos: 369 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Elek trische Schaltpläne/Pneum atikpläne @ 47\m od_1380029813550_274728.docx @ 282991 @ 2 @ 1 
 

9.6 Scheme electrice/ planuri pneumatice 
 
Pos : 370 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_274728.docx @ 282990 @  @ 1 
 

 
NotŁ 

Documentele anexate nu includ neapŁrat schemele electrice Ἠi schemele pneumatice. DacŁ 

aveἪi nevoie de astfel de scheme, acestea pot fi obἪinute prin intermediul serviciului 

Nabertherm. 

 
Pos: 371 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Öfen/Ü berschrif t - Zubehör @ 268\m od_1616482863494_274728.docx @ 2124973 @ 1 @ 1 
 

10 Accesorii 
Pos: 372 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Abzugskami ne @ 411\mod_1741251986301_274728.docx  @ 2735895 @ 2 @ 1 
 

10.1 CoἨuri de fum 
Pos: 373 /TD/Betri eb_Bedienung/Abzugskamine - Grafik  @ 411\mod_1741252509479_274728.docx  @ 2735927 @  @ 1 
 

 

  

CoἨ de fum pentru conectarea la o 

conductŁ de evacuare a gazelor 

arse. 

CoἨ de gaze arse cu ventilator, 

pentru a optimiza evacuarea gazelor 

arse produse din cuptor. Cu 

controler B510 - P580 comutare în 

funcἪie de program*. 

Catalizator pentru curŁἪarea 

componentelor organice ale gazelor arse. 

Componentele organice sunt arse catalitic 

la cca. 600 ÁC, adicŁ sunt descompuse ´n 

dioxid de carbon Ἠi vapori de apŁ. Astfel 

este exclusŁ pe c©t posibil producerea de 

mirosuri neplŁcute. Cu controlerele B510 

ï P580 catalizatorul poate fi comutat în 

funcἪie de program* **. 

* ObservaἪie: La utilizarea altor controllere, trebuie comandat ´n plus un cablu adaptor pentru conectarea la o prizŁ 

separatŁ. Aparatul se activeazŁ la introducerea controlerului. 

** Ċn funcἪie de puterea de conectare a cuptorului Ἠi asigurarea alimentŁrii cu curent, este posibil ca pentru catalizator 

sŁ fie nevoie sŁ se utilizeze o conexiune de reἪea asiguratŁ separat. 

Fig. 49: CoἨuri de fum: (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 374 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - C hargierges tell e (Tmax 800°C) @ 411\m od_1740136256501_274728.docx @ 2728281 @ 2 @ 1 
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10.2 Cadre de alimentare (Tmax 800 °C) 
Pos: 375 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargiergestelle - Tabell e - M 01.1060 @ 411\m od_1740136747617_274728.docx @ 2728313 @  @ 1 
 

Model L(V,T) 9/11 L(V,T) 15/11 L(T) 24/11 L(T) 40/11 

Cod articol 6000079693 6000078459 6000156108 6000062274 

Dimensiune  

l x î x a în mm 

215 x 98 x 219 215 x 98 x 319 243 x 141 x 

278 

270 x 143 x 

415 

SuprafaἪa de bazŁ 

inserἪie ´n mm 

202 x 202 302 x 202 262 x 230 392 x 270 

ĊncŁrcare per inserἪie 

în kg 

max. 2 max. 3 max. 3,5 max. 3,5 

ĂspaἪiu liberñ ´ntre 

inserἪii ´n mm 

45 45 88 80 

DistanἪŁ podea ï nivel 

inferior în mm 

25 25 25 25 

 
Pos: 376 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Gesamtübersicht Zubehör: C hargiergestell für LV(T) @ 313 \mod_1637566000046_274728.docx  @ 2284153 @  @ 1 
 

 

Cadru alimentare pentru model cuptor LV(T) 

Cadrul de alimentare cu plŁci ´nchise sau perforate 

pentru ´ncŁrcarea cuptorului ´n diferite planuri, inclusiv 

suporturi pentru introducerea/scoaterea plŁcilor p©nŁ la 

Tmax 800 ÁC Ἠi greutate maximŁ de ´ncŁrcare de 2 kg 

pentru LV (T) 9/11 sau 3 kg pentru LV(T) 15/11 

Fig. 50: Cadru alimentare (FigurŁ similarŁ) 
Pos: 377 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bodenpl atten und Auffangwannen @ 411\m od_1740139641669_274728.docx @ 2728363 @ 2 @ 1 
 

10.3 PlŁci podea Ἠi vane colectoare 
Pos: 378 /TD/Betri eb_Bedienung/Zum Schutz der Öfen und zum einfachen C hargieren bietet Nabertherm unterschiedliche Bodenpl att en und @ 194\m od_1530774025308_274728.docx @ 776944 @  @ 1 
 

Pentru protecἪia cuptoarelor Ἠi pentru alimentarea facilŁ Nabertherm pune la dispoziἪie 

diverse plŁci inferioare Ἠi cuve de colectare. 
Pos: 379 /TD/Betri eb_Bedienung/Ker amik-Riffelpl atten Stahl-Auffangwannen für L... , LE...  - M01.1060 - Tabelle @ 411\mod_1740139912066_274728.docx  @ 2728395 @  @ 1 
 

Pentru model PlacŁ ondulatŁ 

ceramicŁ, Tmax 

1200 °C 

VanŁ colectoare 

din ceramicŁ, 

Tmax 1300 °C 

VanŁ de colectare 

din oἪel (material 

1.4828) Tmax 

1100 °C 

 

   

 Cod articol / dimensiuni în mm 

L 1, LE 1 691601835 

110 x 90 x 12,7 

- 691404623 

85 x 100 x 20 

LE 2 691601097 

170 x 110 x 12,7 

691601099 

100 x 160 x 10 

691402096 

120 x 180 x 20 
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Pentru model PlacŁ ondulatŁ 

ceramicŁ, Tmax 

1200 °C 

VanŁ colectoare 

din ceramicŁ, 

Tmax 1300 °C 

VanŁ de colectare 

din oἪel (material 

1.4828) Tmax 

1100 °C 

L 3, LT 3, LV 3, LVT 3 691600507 

150 x 140 x 12,7 

691600510 

150 x 140 x 20 

691400145 

150 x 140 x 20 

LE 6, L 5, LT 5, LV 5, 

LVT 5 

691600508 

190 x 170 x 12,7 

691600511 

190 x 170 x 20 

691400146 

190 x 170 x 20 

L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 691600509 

240 x 220 x 12,7 

691600512 

240 x 220 x 20 

691400147 

240 x 220 x 20 

LE 14 691601098 

210 x 290 x 12,7 

- 691402097 

210 x 290 x 20 

L 15, LT 15, LV 15, 

LVT 15 

691600506 

340 x 220 x 12,7 

- 691400149 

220 x 340 x 20 

L 24, LT 24 691600874 

340 x 270 x 12,7 

- 691400626 

270 x 340 x 20 

L 40, LT 40 691600875 

490 x 310 x 12,7 

- 691400627 

310 x 490 x 20 
 

Fig. 51: PlŁci podea Ἠi vane colectoare 

 
Pos: 380 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Stapelbare Chargenbehälter @ 42\m od_1371043159242_274728.docx @ 282478 @ 2 @ 1 
 

10.4 Recipiente pentru Ἠarje care pot fi stivuite 
 
Pos : 381 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für ei ne optim ale Ausnutzung des Ofenr aumes wird die War e in ker amischen C hargenbehältern... @ 411\m od_1740140302583_274728.docx @ 2728426 @  @ 1 
 

Pentru o utilizare optimŁ a camerei cuptorului, produsele sunt aἨezate ´n recipiente 

ceramice pentru Ἠarje. Ċn funcἪie de modelul cuptorului, recipientele pentru Ἠarje pot fi 

depozitate pe mai multe niveluri. Recipientele pentru Ἠarje sunt prevŁzute cu fante pentru o 

mai bunŁ circulare a aerului. Recipientul din partea de sus poate fi ´nchis cu un capac din 

ceramicŁ. 
 
Pos : 382 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  eckige  - Behälter_D eckel_699000279/985 -  Grafik @ 43\m od_1371471202637_274728.docx @ 282500 @  @ 1 
 

 

 

 

ĊncŁrcare ´n siguranἪŁ pe 

p©nŁ la trei niveluri 

Recipiente pentru Ἠarje Capac pentru recipientele 

pentru Ἠarje 
 

Cod articol: 699000279 Cod articol: 699000985 
 

Fig. 52: Recipiente pentru Ἠarje cu capac 
Pos: 383 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 415\m od_1765266327137_274728.docx @ 2813813 @ 1 @ 1 
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11 Service-Nabertherm 

Pentru ´ntreἪinere Ἠi repararea instalaŞiei service-ul Nabertherm vŁ stŁ la dispoziŞie ´n orice 

moment. 

DacŁ aveŞi ´ntrebŁri, probleme sau cerinŞe, vŁ rugŁm contactaŞi firma Nabertherm GmbH. În 

scris, prin telefon sau prin intermediul internetului. 

 

În scris 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Prin telefon 

Phone: +49 (4298) 922-333 

Internet sau E-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

La contactare sŁ aveŞi pregŁtit datele de pe plŁcuŞa de identificare a cuptorului sau a 

controller -ului.  
Pos: 384 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 mit C E-Zeichen und Abfalleim er - mit Beschreibung @ 414\mod_1758727647785_274728.docx @ 2788374 @  @ 1 
 

VŁ rugŁm sŁ indicaἪi urmŁtoarele informaἪii de pe plŁcuἪa de identificare: 

 

Model cuptor 

NumŁr serie 

NumŁr articol 

Anul producŞiei 

Fig. 53: Exemplu (PlŁcuἪŁ de identificare) 
Pos: 385 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Ü berschrift  - Außerbetriebnahme, D emontage und Lager ung @ 0\mod_1167838295210_274728.docx  @ 274969 @ 1 @ 1 
 

12 Scoateria din funcŞiune, demontarea Ἠi depozitarea  
 
Pos : 386 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_274728.docx @ 274931 @ 2 @ 1 
 

12.1  ReglementŁrile de mediu  
 
Pos : 387 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Umw eltschutzvorschrif ten Elek tronische Bauteil e-Isolierung-Altm etall @ 4\m od_1205143314853_274728.docx @ 276248 @  @ 1 
 

Acest cuptor nu conἪine la livrare nici-o substanἪŁ sau material care este clasificat ca fiind 

periculos. Cu toate acestea se pot acumula reziduri toxice ´n izolaŞia cuptorului de la 

materialele folosite ´n timpul funcἪionŁrii. Acestea pot fi periculoase pentru sŁnŁtate Ἠi / sau 

mediu. 

¶ Elementele electrice demontate trebuie tratate ca deĸeuri electronice. 

¶ Eliminarea izolaŞiei  trebuie tratatŁ ca deἨeuri periculoase / materiale periculoase 

(vezi capitolul  ñĊntreἪinere, curŁἪare Ἠi reparaἪii de ´ntreἪinere ï manipularea 

materialelor din fibre ceramiceò) 

¶ Eliminarea carcasei ca fier vechi. 

¶ Pentru eliminarea materialelor enumerate mai sus vŁ rugŁm contactaŞi centrele de 

colectare a deĸeurilor din zona dumneavoastrŁ. 
Pos: 388 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - N ati onal en Vorschriften des j eweiligen Verw endungslandes si nd zu beachten. @ 10\mod_1258644986266_274728.docx  @ 277747 @  @ 1 
 

 

NotŁ 

Trebuie respectate reglementŁrile naἪionale ale ἪŁrii respective de utilizare. 

 
Pos: 389 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweise für den R ück transport  der Ofen-Anlag e @ 4\mod_1202459053863_274728.docx  @ 276173 @ 2 @ 1 
 

  

1

2

3

4



 

81 

12.2 Transport/returnare 

DacŁ deŞineŞi ambalajul original , acesta ar fi cel mai sigur mod de a transporta 

cuptorul. 

În caz contrar, se aplicŁ: 

Alege un ambalaj stabil ĸi suficient de potrivit. Pachetele sunt de multe ori stivuite în 

timpul transportului, pot fi lovite sau pot cŁdea; Ambalajul serveĸte ca o manta de protecἪie 

exterioarŁ pentru cuptor. 

                       

+45°C 

-5° C 

 

¶ Toate Ἢevile Ἠi containerele trebuie sŁ fie golite înainte de transport / returnare 

(Ex. Apa de rŁcire). EliminaŞi corespunzŁtor lichidele de funcŞionare 

¶ Nu expuneŞi cuptorul la temperaturi extreme de cŁldurŁ sau rece (Raze solare) 

¶ Temperatura de depozitare -5 ÁC p©nŁ la 45 ÁC 

¶ Umiditate 5 % p©nŁ la 80 %, fŁrŁ condensare 

¶ AĸezaŞi cuptorul pe un loc drept ĸi plat pentru a preveni deformarea 

¶ Ambalarea Ἠi transportul  poate fi fŁcut doar de persoane calificate Ἠi autorizate 

DacŁ cuptorul deŞine o siguranŞŁ pentru transport (vezi capitolul ĂSiguranŞŁ transportñ), 

atunci folosiŞi aceasta. 

Ċn caz contrar se aplicŁ ´n general: 

Toate piesele mobile "fixate" Ἠi "asigurate" (bandŁ adezivŁ), toate componentele 

proeminente trebuie capitonate pentru a evita ruperea lor. 

ProtejaἪi echipamentul electronic împotriva umezelii Ἠi pŁtrunderea ´n el a materialelor de 

ambalaj. 

UmpleŞi golurile din ambalaj cu un material de umpluturŁ suficient de moale, dar ferm (de 

exemplu, pungi spumŁ) Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ dispozitivul în cadrul pachetului nu poate aluneca. 

În cazul în care la transportul de returnare  a cuptorulului, acesta va fi  afectat din 

cauza ambalajului  necorespunzŁtor sau din cauza a altor reguli nerespectate, costurile 

vor fi  suportate de client. 

În general: 

Cuptorul se returneazŁ fŁrŁ accesorii, cu excepŞia cazului ´n care tehnicianul solicitŁ acest 

lucru. 

PuneŞi l©ngŁ cuptor o descriere detaliatŁ a defecŞiunilor ï astfel putem salva din timpul 

tehnicianului Ἠi costuri. 

Nu uitaŞi numele Ἠi numŁrul unei persoane de contact pentru ´ntrebŁri suplimentare. 

 
NotŁ 

Pentru transportul de retur trebuie sŁ se acorde instrucἪiunile de transport incluse pe 

ambalaj sau în documentele de transport. 

 

 
NotŁ 

Transportul la fabricŁ ĸi retur ´n cazul unei reparaturi, care nu sunt acoperite de garanἪie, 

vor fi suportate de client. 

 
Pos: 390 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 283971 @  @ 1 
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Pos: 391 /TD/Anhang/Ü berschrift  - Konformitätserkl ärung @ 2\m od_1186581095030_274728.docx @ 275765 @ 1 @ 1 
 

13 DeclaraŞie de conformitate 
 
 
Pos : 392 /EG-Erklär ung en/Kopfmodul/CE_Niederspannungsrichtlini e & M aschinenrichtlini e @ 325\m od_1641828590816_274728.docx @ 2305655 @  @ 1 
 

 

DeclaraἪie de conformitate UE 

 
Pos: 393 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Produk tangabe ohne Seriennumm er @ 0\m od_1155111253956_274728.docx @ 274748 @  @ 1 
 

Denumire Cuptoare de laborator (cuptoare cu muflŁ) 

Model L .../... LE .../... LT .../... LV .../... LVT .../... -

SKM -SW 
 
Pos: 394 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Anschrift  Nabertherm @ 325\m od_1641829359971_274728.docx @ 2305745 @  @ 1 
 

Denumirea Ἠi adresa producŁtorului 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Germania 

 
Pos: 395 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/MR L_D as oben beschriebene Pr odukt erfüllt folgende Harm onisi erungsrechtsvorschriften der U nion: @ 325\mod_1641829145663_274728.docx @ 2305715 @  @ 1 
 

Produsul descris mai sus ´ndeplineἨte urmŁtoarele acte legislative de armonizare ale Uniunii: 

¶ 2006/42/CE (Directiva privind echipamentele tehnice) 

¶ 2014/30/UE (privind armonizarea legislaἪiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagneticŁ) 

¶ 2011/65/UE (privind restricἪiile de utilizare a anumitor substanἪe periculoase ´n 

echipamentele electrice Ἠi electronice) 
Pos: 396.1 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/Folgende harm onisi erte Norm en wur den angew andt:  @ 10\m od_1260360041778_274728.docx @ 277774 @  @ 1 
 

Toate standardele au fost armonizate: 
Pos: 396.2 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61010-1 @ 411\m od_1739262842492_0.docx @ 2721687 @  @ 1 
 

¶ EN 61010-1:2010, EN 61010- 1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019 
Pos: 396.3 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61000-6-1, DIN  EN  61000-6- 3 @ 411\mod_1739262491350_0.docx  @ 2721284 @  @ 1 
 

¶ EN 61000-6-1:2007 

¶ EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 
Pos: 397 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Di e alleinige Verantw ortung für die Auss tell ung dieser Konformitätserklärung tr ägt der H ersteller.  D @ 325\m od_1641828967778_274728.docx  @ 2305685 @  @ 1 
 

ProducŁtorul este singurul responsabil de emiterea acestei declaraἪii de conformitate. Semnatarii 

declaraἪiei sunt autorizaἪi sŁ ´ntocmeascŁ documentaἪia tehnicŁ relevantŁ. Adresa corespunde adresei 

indicate a producŁtorului. 
Pos: 398 /EG-Erklär ung en/Ort und Datum  @ 0\m od_1155018513651_0.docx @ 283969 @  @ 1 
 

 

Lilienthal, 20.03.2025 
Pos: 399 /EG-Erklär ung en/Unterschriftkom binati onen/Unterschriften D ahl/Pirngruber-Spanier_mi t Unterschrift  @ 287\mod_1625130719693_274728.docx  @ 2163217 @  @ 1 
 
 

 

  

__________________    _______________________________ 

Dr. Henning Dahl     Malte Pirngruber-Spanier 

Manager construcἪii Ἠi dezvoltare    ἧef de departament construcἪii Ἠi dezvoltare 
Pos: 400 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 283971 @  @ 1 
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Pos: 401 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_274728.docx @ 610393 @ 1 @ 1 
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